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HP References in this Manual 

This manual may contain references to HP or Hewlett-Packard. Please note that Hewlett- 
Packard's former test and measurement, semiconductor products and chemical analysis 
businesses are now part of Agilent Technologies. We have made no changes to this 
manual copy. The HP XXXX referred to in this document is now the Agilent XXXX. 

For example, model number HP8648A is now model number Agilent 8648A. 

About this Manual 

We’ve added this manual to the Agilent website in an effort to help you support your 
product. This manual provides the best information we could find. It may be incomplete 
or contain dated information, and the scan quality may not be ideal. If we find a better 
copy in the future, we will add it to the Agilent website. 



Support for Your Product 

Agilent no longer sells or supports this product. You will find any other available 
product information on the Agilent Test & Measurement website: 

www.tm.aqilent.com 

Search for the model number of this product, and the resulting product page will guide 
you to any available information. Our service centers may be able to perform calibration 
if no repair parts are needed, but no other support from Agilent is available. 
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CERTIFICATION 

Hewlett-Packard Company certifies that this product met its published specifications at the time of shipment from the 
factory. Hewlett-Packard further certifies that its calibration measurements are traceable to the United States Na- 
tional Bureau of Standards, to the extent allowed by the Bureau ’s calibration facility, and to the calibration facilities 
of other International Standards Organization members. 

WARRANTY 

This Hewlett-Packard product is warranted against defects in material and workmanship for a period of one year 
from date of shipment [.except that in the case of certain components listed in Section I of this manual, the warranty 
shall be for the specified period] . During the warranty period, Hewlett-Packard Company will, at its option, either 
repair or replace products which prove to be defective. 

For warranty service or repair, this product must be returned to a service facility designated by -hp-. Buyer shall 
prepay shipping charges to -hp- and -hp- shall pay shipping charges to return the product to Buyer. However, Buyer 
shall pay all shipping charges, duties, and taxes for products returned to -hp- from another country. 

Hewlett-Packard warrants that its software and firmware designated by -hp- for use with an instrument will execute its 
programming instructions when properly installed on that instrument. Hewlett-Packard does not warrant that the 
operation of the instrument, or software, or firmware will be uninterrupted or error free. 

LIMITATION OF WARRANTY 

The foregoing warranty shall not apply to defects resulting from improper or inadequate maintenance by Buyer, 
Buyer-supplied software or interfacing, unauthorized modification or misuse, operation outside of the environmental 
specifications for the product, or improper site preparation or maintenance. 

NO OTHER WARRANTY IS EXPRESSED OR IMPLIED. HEWLETT-PACKARD SPECIFICALLY 
DISCLAIMS THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR 
PURPOSE. 



EXCLUSIVE REMEDIES 

THE REMEDIES PROVIDED HEREIN ARE BUYER’S SOLE AND EXCLUSIVE REMEDIES. HEWLETT- 
PACKARD SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR CONSE- 
QUENTIAL DAMAGES, WHETHER BASED ON CONTRACT, TORT, OR ANY OTHER LEGAL THEORY. 

ASSISTANCE 

Product maintenance agreements and other customer assistance agreements are available 
for Hewlett-Packard products. 

For any assistance, contact your nearest Hewlett-Packard Sales and Service Office. 
Addresses are provided at the back of this manual. 
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CATHODE-RAY TUBE WARRANTY 
AND INSTRUCTIONS 



The cathode-ray tube (CRT) supplied in your Hewlett-Packard Instrument and replacement 
CRT’s purchased from -hp- are warranted by the Hewlett-Packard Company against elec- 
trical failure for a period of one year from the date of shipment from Colorado Springs. 
Broken tubes and tubes with phosphor or mesh burns are not included under this warranty. 
No other warranty is expressed or implied. 



INSTRUCTION TO CUSTOMERS 



If the CRT is broken when received, a claim should be made with the responsible carrier. All 
warranty claims with Hewlett-Packard should be processed through your nearest Hewlett- 
Packard Sales/Service Office (listed at rear of instrument manual). 



INSTRUCTIONS TO SALES/SERVICE OFFICE 



Return defective CRT in the replacement CRT packaging material. If packaging material is 
not available, contact CRT Customer Service in Colorado Springs. The Colorado Springs 
Division must evaluate all CRT claims for customer warranty. Material Failure Report 
(MFR) credit, and Heart System credit. A CRT Failure Report form (see reverse side of this 
page) must be completely filled out and sent with the defective CRT to the following address: 



HEWLETT-PACKARD COMPANY 

1900 Garden of the Gods Road 
Colorado Springs, Colorado 80907 



Parcel Post Address: 

P.O. Box 2197 

Colorado Springs, Colorado 80901 



Attention: CRT Customer Service 



Defective CRT’s not covered by warranty may be returned to Colorado Springs for disposi- 
tion. These CRT’s, in some instances, will be inspected and evaluated for reliability informa- 
tion by our engineering staff to facilitate product improvements. The Colorado Springs Divi- 
sion is equipped to safely dispose of CRT’s without the risks involved in disposal by 
customers or field offices. If the CRT is returned to Colorado Springs for disposal and no 
warranty claim is involved, write “Returned for Disposal Only’’ in item No. 5 on the form. 

Do not use this form to accomplish CRT repairs. In order to have a CRT repaired, it must be 
accompanied by a customer service order (repair order) and the shipping container must be 
marked “Repair” on the exterior. 
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LIST OF SCHEMATICS 



Board 

Designator 


SGISchamatic 

Number 


Board Name 


Page 


A1 


A-la 


Input/Conversion 


10-5/10-6 


A1 


A-lb 


Input/Conversion 


10-7/10-8 


A2-A5 


A-2 


Conversion Section 


10-9/10-10 


A14 


A-4 


Log Amplifier 


10-17/10-18 


A15 


A-5 


Video Filter 


10-19/10-20 


A16 


A-6 


Analog-To-Digital Converter 


10-21 


A17 


A-3a 


IF Filter No. 1 


10-11/10-12 


A18 


A-3b 


IF Gain 


10-13/10-14 


A19 


A-3c 


IF Filter No. 2 


10-15/10-16 


A21 


B-la 


90/10MHz/Ref 


10-23/10-24 


A22 


B-2a 


First LO VTO 


10-27/10-28 


A23 


B-3a 


Step Synthesizer VTO 


10-37/10-38 


A24 


B-2b 


First LO Buffer 


10-29/10-30 


A25 


B-2c 


Sum Loop Mixer 


10-31/10-32 


A26 


B-3b 


Step Phase Detector 


10-39/10-40 


A27 


B-2d 


First LO VTO Control 


10-33/10-34 


A28 


B-2e 


Sum Loop Phase Detector 


10-35/10-36 


A31 


B-4a 


VTO and Dividers 


10-41 


A32 


B-4b 


Analog 


10-43/10-44 


A33 


B-4c 


Divided By N Counter 


10-45/10-46 


A34 


B-5 


Interface And Trigger 


10-47/10-48 


A41 


C-1 


Central Processor 


10-49/10-50 


A42 


C-2 


RAM Board 


10-51/10-52 


A43 


C-3 


ROM Board 


10-53/10-54 


A44 


F 


HP-IB Interface 


10-75/10-76 


A45 


C-4 


I/O Board 


10-55/10-56 


A45 


C-5 


I/O Board 


10-57/10-58 


A46 


G-1 


Counter 


10-77/10-78 


A47 


C-6 


Keyboard 


10-59/10-60 


A50/A51 


E-1 


Phase Detector 


10-71/10-72 


A52/A53 


E-2 


Tracking Generator/100.35MHz VCO 


10-73/10-74 


A61 


D-1 


Clock Generator 


10-61/10-62 


A62 


H 


X-Y Plotter 


10-79/10-80 


A63 


D-2 


Digital Display Driver 


10-63/10-64 


A64 


D-3 


Analog Display Driver 


10-65/10-66 


A65/A66 


D-4b 


Hi Voltage Board 


10-69/10-70 


A67 


D-4a 


XYZ Board 


10-67/10-68 


A71 


I-2a 


+ 7.7V Power Supply 


10-85/10-86 


A72 


I-2b 


+ 5V Power Supply 


10-87/10-88 


A73 


I-2c 


+ 18V, + 12V Power Supply 


10-89/10-90 


A74 


I-2d 


- 18V Power Supply 


10-91/10-92 


A75 


I-la 


Power Supply Control 


10-81/10-82 


A76 


I-lb 


Power Distribution 


10-83/10-84 


A81 


B-lb 


Oven Oscillator 


10-25/10-26 
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SAFETY SUMMARY 



The following general safety precautions must be observed during all phases of operation, service, 
and repair of this Instrument. Failure to comply with these precautions or with specific warnings 
elsewhere In this manual violates safety standards of design, manufacture, and Intended use of the 
Instrument. Hewlett-Packard Company assumes no liability tor the customer's failure to comply 
with these requirements. 

GROUND THE INSTRUMENT. 

To minimize shock hazard, the instrument chassis and cabinet must be connected to an electrical 
ground. The instrument is equipped with a three-conductor ac power cable. The power cable 
must either be plugged into an approved three-contact electrical outlet or used with a three-contact 
to two-contact adapter with the grounding wire (green) firmly connected to an electrical ground 
(safety ground) at the power outlet. The power jack and mating plug of the power cable meet 
International Electrotechnical Commission (lEC) safety standards. 

DO NOT OPERATE IN AN EXPLOSIVE ATMOSPHERE. 

Do not operate the instrument in the presence of flammable gases or fumes. Operation of any 
electrical instrument in such an environment constitutes a definite safety hazard. 

KEEP AWAY FROM LIVE CIRCUITS. 

Operating personnel must not remove instrument covers. Component replacement and internal 
adjustments must be made by qualified maintenance personnel. Do not replace components with 
power cable connected. Under certain conditions, dangerous voltages may exist even with the 
power cable removed. To avoid injuries, always disconnect power and discharge circuits before 
touching them. 

DO NOT SERVICE OR ADJUST ALONE. 

Do not attempt internal service or adjustment unless another person, capable of rendering first aid 
and resuscitation, is present. 

USE CAUTION WHEN EXPOSING OR HANDLING THE CRT. 

Breakage of the Cathode-ray Tube (CRT) causes a high-velocity scattering of glass fragments (implosion). 
To prevent CRT implosion, avoid rough handling or jarring of the instrument. Handling of the CRT shall 
be done only by qualified maintenance personnel using approved safety mask and gloves. 

DO NOT SUBSTITUTE PARTS OR MODIFY INSTRUMENT. 

Because of the danger of introducing additional hazards, do not install substitute parts or perform 
any unauthorized modification to the instrument. Return the instrument to a Hewlett-Packard 
Sales and Service Office for service and repair to ensure that safety features are maintained. 

DANGEROUS PROCEDURE WARNINGS. 

Warnings, such as the example below, precede potentially dangerous procedures throughout this 
manual. Instructions contained in the warnings must be followed. 

WARNING I 



Dangerous voltages, capable of causing death, are present in this instrument. 
Use extreme caution when handling, testing, and adjusting. 
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General Definitions of Safety Symbols Used On Equipment 

A Instruction manual symbol: the product will be marked with this 

symbol when it is necessary for the user to refer to the instruction 
manual in order to protect against damage to the instrument. 






Indicates dangerous voltage (terminals fed from the interior by 
voltage exceeding 1000 volts must be so marked). 



OR 




Protective conductor terminal. For protection against electrical 
shock in case of a fault. Used with field wiring terminals to indi- 
cate the terminal which must be connected to ground before 
operating equipment. 



® Low-noise or noiseless, clean ground (earth) terminal. Used for a 

signal common, as well as providing protection against electrical 
shock in case of a fault. A terminal marked with this symbol must 
be connected to ground in the manner described in the installation 
(operating) manual, and before operating the equipment. 



/h ^ 



Frame or chassis terminal. A connection to the frame (chassis) of 
the equipment which normally includes all exposed metal struc- 
tures. 



Alternating current (power line). 



Direct current (power line). 



7 ^^ Alternating or direct current (power line). 

^ The WARNING sign denotes a hazard. It calls attention to a pro- 
WARNINGJ cedure, practice, or the like, which, if not correctly performed or 
adhered to, could result in personal injury. 



CAUTION 



The CAUTION sign denotes a hazard. It calls attention to an op- 
erating procedure, practice, or the like, which if not correctly 
performed or adhered to, could result in damage to or destruction 
of part or all of the product. 





SECTION VIII 
FAULT ISOLATION 



8-1. INTRODUCTION 

The Fault Isolation information found in this section is designed to assist the experienced 
3585A service technician in identifying which functional area (Service Group) has failed 
within the -hp- 3585A under test. New technicians or technicians with little or no experience 
on the -hp- 3585A may find the troubleshooting procedures given in Volume Three more ap- 
plicable to their needs. Experienced technicians may also find Volume Three very helpful in 
isolating faulty components within a specific functional area of the instrument. 

As always, it is recommended that power supply operation be verified before spending ex- 
cessive time troubleshooting other parts of the instrument. If front panel symptoms point to 
some specific functional area, use your experience and these Fault Isolation procedures in 
whatever way you feel best. (See Figure 8-4. Fault Isolation Block Diagram.) 

8 2. TEST EQUIPMENT 

These checks and procedures are designed to be made without the use of specialized test 
equipment. A 100 MHz oscilloscope with a 10:1 probe was used for all measurements; 
however, dc voltages can be measured for specified tolerances by using a digital voltmeter. 
Where input signals are required, a frequency synthesizer capable of generating a 150 kHz, 0 
dBm signal and a 10 MHz, -25 dBm signal is necessary. An -hp- 3325 was used in develop- 
ing these procedures. 

8-3. TROUBLESHOOTING HINTS 

• intermittant cables can appear to be true hardware failures 

• noise or spikes on the dc power supplies can cause the instrument to fail 

• interpret front panel symptoms before beginning any extensive troubleshooting 

• measurements made in the Fault Isolation information section are approximate values 
unless specified otherwise. Some tests are as simple as GO /NO GO 

• it is possible that the A2 circuit board can load the A1 circuit board resulting in an ap- 
parent A1 Failure 
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Table 8-1. Index to Fault Isolation Information 



Functional Area Under Test 


Paragraph 


Input Section (SG A-1 ) 


8-4 


Conversion Section (SG A-2) 


8-8 


Third IF (SG A-3) 


8-9 


Log Amplifier (SG A-4) 


8-10 


Video Filter (SG A-5) 


8-1 1 


Analog to Digital Converter (SG A-6) 


8-12 


Reference Oscillator (SG B-1) 


8-13 


Local Oscillator (SG B-2, B-3, B-4, B-5) 


8-18 


Switching Power Supplies (SG 1-1 , 1-2) 


8-19 


Tracking Generator (SG E) 


8-22 


Fault Isolation Block Diagram 


Figure 8-4 




8-4. Input Section (SG A-1 
8-5. Stage Gain Test 

1. Input a 150 kHz, - 10 dBm signal at the Terminated Input. 

2. Set the 3585A as follows: 



INSTRUMENT PRESET 

RANGE -25 dBm 

MANUAL 150 kHz 

3. Signal at A1TP3 should read approximately .25 vp-p ±.03V at 150 kHz. (sinewave). 



A1TP3 




Figure 8-1. Input Section, A1TP3 



8-2 



Model 3585A 



Fault Isolation 



8-6. Attenuator Test (50/75 ohm Termination) 

1. Set the 3585A as follows: 

INSTRUMENT PRESET 

RECALL 605 

INSTRUMENT PRESET 

2. Set instrument RANGE to that shown in Table 8-2 and verify the marker reading. 



Table 8-2. 50Q/75Q Attenuator Test 



Range 


Marker Reading 


Attenuator Under Test 


-25 dBm 
-20 dBm 

- 1 5 dBm 

- 5 dBm 
+ 15 dBm 


- 25 dBm ± 1 dBm 

- 25 dBm ± 1 dBm 

- 25 dBm ± 1 dBm 

- 25 dBm ± 1 dBm 

- 25 dBm ± 1 dBm 


zero attenuation 
5 dB pad 
1 0 dB pad 

1 St high power 20 dB pad 
2nd 20 dB pad 



NOTE 

Failure in the —25dBm range (zero attenuation) may be caused by 
a relay failing in the closed position. 

8-7. Attenuator Test (1 Meg ohm Termination) 

1. Input a 10 MHz, -25 dBm signal at the 1 Meg ohm Input. (Use feed-thru termination 
to match source impedance.) 

2. Set the 3585A as follows: 

INSTRUMENT PRESET 



INPUT IMPEDANCE I M OHM 

MANUAL 10 MHz 



3. Set instrument RANGE to that shown in Table 8-3 and verify the marker reading. 



Table 8-3. 1 MQ Attenuator Test 



Range 


Marker Reading 


Attenuator Under Test 


-25 dBm 


- 25 dBm ± 1 dBm 


zero attenuation 


- 20 dBm 


- 25 dBm ± 1 dBm 


5 dB pad post pad 


- 1 5 dBm 


- 25 dBm ± 1 dBm 


1 0 dB pad post pad 


- 5 dBm 


- 25 dBm ± 1 dBm 


20 dB high power 1 Meg 
ohm pad 


+ 15 dBm 


- 25 dBm ± 1 dBm 


20 dB 1 Meg ohm pad 



NOTE 

Failure in the -25dBm range (zero attenuation) may be caused by 
a relay failing in the closed position. 



8-3 
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8-8. Conversion Section (SG A-2) 

1. Input a 10 MHz, -25 dBm signal at the Terminated Input. 

2. Set the 3585 A as follows: 

INSTRUMENT PRESET 

MANUAL 10 MHz 

RANGE -25 dBm 

3. Disconnect the green cable (W-23) going to A17J1. 

NOTE 

Ignore calibration error messages. 

4. Signal measured at disconnected end of the W-23 cable should be between .45v p-p to 
Iv p-p. Typical is .5v p-p at 350 kHz. (sinewave) 

5. Reconnect the green W-23 cable to A17J1. 

NOTE 

If measured signal is out of range, check the Input Section and the 
Local Os cillator sign als to the Conversion Section. 



8-9. Third IF (SG A-3) 



1. Input a 10 MHz, -25 dBm signal at the Terminated Input. 

2. Set the 3585 A as follows: 

INSTRUMENT PRESET 

MANUAL 10 MHz 

RANGE -25 dBm 

RES BW 30 kHz 

COUNTER on 

MARKER to CENTER FREQUENCY 

3. Signal at A14TP5 should read between .56v p-p ^nd .85v p-p at 350 kHz. (sinewave) 

NOTE 



Each time the RES BW is changed, wait for the instrument to 
autocalibrate. 

4. Step the instrument through all RES BW. Signal at A14TP5 should remain constant. 



8-5 
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8-10. Log Amplifiei (SG A-4) 



1. Input a 10 MHz, -25 dBm signal at the Terminated Input. 

2. Set the 3585A as follows: 



INSTRUMENT PRESET 

MANUAL 

RANGE 

RES BW 



.10 MHz 
-25 dBm 
..30 kHz 



3. Voltage at A14TP4 should be —5.7V ± 0.3V. 



(SG A-5) 



E 



1. Input a 10 MHz, -25 dBm signal at the Terminated Input. 

2. Set the 3585A as follows: 



INSTRUMENT PRESET 

MANUAL 

RANGE 

RES BW 



..10 MHz 
-25 dBM 
... 30 kHz 



3. Voltage at A15TP4 should be 5.0V ± 0.2V. 



8-12. Analog to Digital Convertei (SG A-6) 



1. Input a 10 MHz, -25 dBm signal at the Terminated Input. 

2. Set the 3585A as follows: 



INSTRUMENT PRESET 

MANUAL 

RANGE 

RES BW 



3. Voltage at 16TP3 should be 9.8V ± O.IV. 

8-13. Referonco Oscillator (SG B-1) 

8-14. Go/No Go Test 



.10 MHz 
-25 dBm 
..30 kHz 



1. Turn the 3585A power on. 

2. Check that the REFerence LED on the A34 board is not illuminated. 



8-6 
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NOTE 

If the REF LED is illuminated, the 90 MHz VCXO on the A21 
board is not locked. 

If the REF LED is not illuminated, the 90 MHz VCXO is 
operating. This does not however mean that all clock and 
oscillator signals generated on the A21 board are operating pro- 
perly. 



NOTE 

The 10 MHz and 90 MHz signals going to the Conversion Section 
are not tested as part of these procedures. To test these signals, see 
schematic B-1 for test points. 

8-15. 100 kHz Signal Test 

1. Turn the 3585A power on. 

2. Disconnect cable from A21J8. 

3. Check A21J8 for the signal shown. 




A21J8 

5 usec/DIV 
.1 volts/DIV 

10:1 probe (ac coupled) 



4. Reconnect cable to A21J8. 



5. Disconnect cable from A21J9. 

6. Check A21J9 for the signal shown. 




A21J9 

5 usec/DIV 
.1 volts/DIV 

10:1 probe (ac coupled) 



7. Reconnect cable to A21J9. 



8-7 
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8-16. 10 MHz Signal Test. 



1. Turn the 3585A power on. 

2. Disconnect cables from A21J3 and A21J4. 

3. Check A21J3 and A21J4 for the signal shown. 




A21J3 & A21J4 

.05 usec/DIV 
.05 volts/DIV 

10:1 probe (ac coupled) 



4. Reconnect both cables. 



5. Disconnect cable from A21J5. 

6. Check A21J5 for the signal shown. 



h h 

:■ ! ; 1 


h h ^ 

: ! i : 

I M M : 




i I i j i : 

^ 



A21J5 

5 usec/DIV 
.2 volts/DIV 

10:1 probe (ac coupled) 



7. Reconnect cable to A21J5. 



8. Disconnect cable from A21J6. 



9. Check A21J6 for the signal shown. 



h n n fi 

: ( ! I 1 M f ^ 

i 



A21J6 

.05 usec/DIV 
.05 volts/DIV 

10:1 probe (ac coupled) 



10. Reconnect cable to A21J6. 



8-8 
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8-17. 90 MHz Signal Test. 

1. Turn the 3585A power on. 

2. Disconnect cables from A21J1 and A21J2. 

3. Check A21J1 and A21J2 for the signal shown. 

A21J1 & A21J2 

.05 usec/DIV 
.05 volts/DIV 

10:1 probe (ac coupled) 



4. Reconnect both 

8-18. Local Oscillator 

1. Turn the 3585A 

2. Set the 3585A as follows: 

INSTRUMENT PRESET 

RES BW 3 kHz 

3. Check that the FRN LED and SUM LED on the A34 board are blinking, and the 
STEP LED and REF LED are off. 

4. Set the 3585 A as follows: 

RES BW 10 kHz 

5. Check that the FRN LED on the A34 board is blinking, and all other LEDs are off. 

6. Set the 3585A as follows: 

SWEEP manual 

7. Check that all LEDs on the A34 board are off. 



cables. 



(SG B-2. B-3, B-4, B-5) H 

'power uii. 
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Table 8-4 will assist you in isolating failures by interpreting the various combinations of 
LEDs. 



Table 8-4. Loop Fault Analysis 



Multiple Loop 


Single Loop 




(RBW < 3 kHz) 


(RBW > 10 kHz) 




FRN 


SUM 


FRN 




LED 


LED 


LED 


Potential Problem Area 


good 


good 


bad 


A31, 27, 24, and (A32 bias) 


good 


bad 


good 


A24, 25, 27, 28, (A23, 26, 31) 


good 


bad 


bad 


A27, 24, 22, (A31) 


bad 


good 


good 


A31, (A32 S/H) 


bad 


good 


bad 


A31, 33, 32, 34, A21, (A27) 


bad 


bad 


good 


A31, (A32 S/H) 


bad 


bad 


bad 


A31, 33, 32, 34, A21, (A27) 


good = 


blinking 


bad = on or off 




REF LED on: A21 is bad 



STEP LED on: A21 , 23, 26, (A27) bad 



NOTE 



Potential problem boards are listed in order of most probable 
cause. If possible, board substitution is the fastest way to identify 
failures in the LO section of the instrument. 



8-19. Switching Power Supplies 



(SG 1-1,2) 



I 



REAR OF INSTRUMENT 




Figure 8-3. Power Supply Voltage Indicators And Tost Points 
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8-20. Go/No Test 

1. Turn the 3585A power on. 

2. On the A71, A72, A73a, A73b, and A74 boards, check that the Green LED is il- 
luminated, and that the Yellow LED is not illuminated. 

NOTE 

Illumination of the Green LED indicates that dc voltage is present. 

It does not indicate that the voltage is within specified limits. 

Illumination of the Yellow LED indicates that dc voltage 
generated by the specific board has been shut-down due to ex- 
cessive current being drawn from the supply. 

8-21. Voltage Test 

1. Turn the 3585A power on. 

2. Check the following test points for the voltages indicated. 



Table 8-5. Power Supply Voltages Test 



Power Supply 


Test Point 


Required Voltage 


+ 7.7V 


A71P1 


+ 7.7V ± 0.6V 


+ 5.0V 


A72TP1 


+ 5.3V ± 0.2V 


+ 12.0V 


A73aTP1 


+ 12V ± 0.6V 


+ 18.0V 


A73bTPl 


+ 18V ± 0.9V 


-18.0V 


A74TP1 


- 18V ± 0.9V 



8-22. Tracking Generatoi (SG E) 



1. Set the 3585A as follows: 




INSTRUMENT PRESET 

MANUAL 10 MHz 

RES BW 3 kHz 

TRACKING GENERATOR AMPLITUDE - II dBm 



2. Signal at Tracking Generator Output should read approximately .5v p-p at 10 MHz. 
(no load) 

3. Set the 3585A as follows: 

TRACKING GENERATOR AMPLITUDE 0 dBm 

4. Signal at Tracking Generator Output should read approximately 1.5v p-p at 10 MHz. 
(no load) 
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5. Set the 3585 A as follows: 

RES BW 10 kHz 

6. Repeat steps 2 through 4. 
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LIST OF SCHEMATICS 



Board 

Designator 


SG/Schematic 

Number 


Board Name 


A1 


A-la 


Input/Conversion 


A1 


A-lb 


Input/Conversion 


A2-A5 


A-2 


Conversion Section 


A14 


A-4 


Log Amplifier 


A15 


A-5 


Video Filter 


A16 


A-6 


Analog-To-Digital Converter 


A17 


A-3a 


IF Filter No. 1 


A18 


A-3b 


IF Gain 


A19 


A-3c 


IF Filter No. 2 


A21 


B-la 


90/10MHz/Ref 


A22 


B-2a 


First LO VTO 


A23 


B-3a 


Step Synthesizer VTO 


A24 


B-2b 


First LO Buffer 


A25 


B-2c 


Sum Loop Mixer 


A26 


B-3b 


Step Phase Detector 


A27 


B-2d 


First LO VTO Control 


A28 


B-2e 


Sum Loop Phase Detector 


A31 


B-4a 


VTO and Dividers 


A32 


B-4b 


Analog 


A33 


B-4c 


Divided By N Counter 


A34 


B-5 


Interface And Trigger 


A41 


C-1 


Central Processor 


A42 


C-2 


RAM Board 


A43 


C-3 


ROM Board 


A44 


F 


HP-IB Interface 


A45 


C-4 


I/O Board 


A45 


C-5 


I/O Board 


A46 


G-1 


Counter 


A47 


C-6 


Keyboard 


A50/A51 


E-1 


Phase Detector 


A52/A53 


E-2 


Tracking Generator/100.35MHz VCO 


A61 


D-1 


Clock Generator 


A62 


H 


X-Y Plotter 


A63 


D-2 


Digital Display Driver 


A64 


D-3 


Analog Display Driver 


A65/A66 


D-4b 


Hi Voltage Board 


A67 


D-4a 


XYZ Board 


A71 


I-2a 


+ 7.7V Power Supply 


A72 


I-2b 


-I-5V Power Supply 


A73 


I-2c 


+ 18V, -h 12V Power Supply 


A74 


I-2d 


- 18V Power Supply 


A75 


I-la 


Power Supply Control 


A76 


Mb 


Power Distribution 


A81 


B-lb 


Oven Oscillator 



Scans by ARTEK MEDIA => 





Scans by => ARTEK MEDIA ©2003-2005 



RELAY AND 
CALIBRTOR CONTROL 



IN OHN ^ 



KING GENERATOR OUTPUT 



Trouleshooting procedures for 
processor and display sections 
of the instrument can be found in 
Volume Three. 



350KHZ FROM 
LOG AMPLIFIER 



HP-IB 
OUTPUT 
CONNECTOR 




85ft-P-21 



Figure 8-4. 3585A Block Diagram 
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SECTION IX 
REPLACEABLE PARTS 



9 1. INTRODUCTION 

This section contains information for ordering replacement parts. Table 9-3 lists the parts in 
alphanumeric order of their reference designators and provides the following information; 

a. -hp- Part Number. 

b. Total quantity used in the instrument (Qty column). The total quantity of a part is 
given the first time the part number appears. 

c. Description of the part. (See Table 9-1 for abbreviations.) 

d. Typical manufacturer of the part in a five-digit code. (See Table 9-2 for list of 
manufacturers.) 

e. Manufacturer’s part number. 

9-2. Chassis Mounted and Miscellaneous Parts 

Chassis mounted components, mechanical parts and miscellaneous parts not having 
reference designators are listed near the end of Table 9-3. Exploded view drawings showing 
chassis and chassis mounted parts are at the end of this manual section. 

9 3. ORDERING INFORMATION 

To obtain replacement parts, address your order or inquiry to the nearest Hewlett-Packard 
Sales and Service Office located in the back of the book. Identify parts by their -hp-Part 
Numbers. Include the instrument model and serial number. 

9-4. Non-Listed Parts 

To obtain a part this is not listed, include: 

a. Instrument model number. 

b. Instrument serial number. 

c. Description of the part. 

d. Function and location of the part. 




Replaceable Parts 



Model 3585A 



Table 9-1. Standard Abbreviations 



ABBREVIATIONS 



Ag silver 

Al aluminum 

A ampere(s) 

Au gold 

C capacitor 

cer ceramic 

coef coefficient 

com common 

comp composition 

conn connection 

dep deposited 

DPDT double-pole double-throw 

DPST double-pole single-throw 

elect electrolytic 

encap encapsulated 

F farad(s) 

FET field effect transistor 

fxd fixed 

GaAs gallium arsenide 

GHz gigahertz = 10 + 9 hertz 

gd guard(ed) 

Ge germanium 

gnd ground(ed) 

H henry(ies) 

Hg mercury 



Hz hertz (cycle(s) per second) 

ID inside diameter 

impg impregnated 

incd incandescent 

ins insulation(ed) 

kO kilohm(s) = 10 + 3 ohms 

kHz kilohertz =10 + 3 hertz 

L inductor 

lin linear taper 

log logarithmic taper 

mA milliampere(s) = 1 0 ~ 3 amperes 

MHZ megahertz = 10 + 6 hertz 

MO megohm(s) = 10 + 6 ohms 

met fim metal film 

mfr manufacturer 

ms millisecond 

mtg mounting 

mV millivolt(s) = 1 0 ~ 3 volts 

/xF microfarad(s) 

iis microsecond(s) 

#iV microvolt(s) = 1 0 ~ 6 volts 

my Mylar (g) 

nA nanoampere(s) = 1 0 _ 9 amperes 

NC normally closed 

Ne neon 

NO normally open 



NPO negative positive zero 

{zero temperature coefficient) 

ns nanosecond(s) = 1 0 ~ 9 seconds 

nsr not separately replaceable 

Q ohm(s) 

obd order by description 

OD outside diameter 

p peak 

pA picoampere(s) 

pc printed circuit 

pF picofarad(s) 1 0 “ 1 2 farads 

piv peak inverse voltage 

p/o part of 

pos position(s) 

poly polystyrene 

pot potentiometer 

p-p peak-to-peak 

ppm parts per million 

prec precision (temperature coefficient, 

long term stability and/or tolerance) 

R resistor 

Rh rhodium 

rms root-mean-square 

rot rotary 

Se selenium 

sect section(s) 

Si silicon 



si slide 

SPOT single-pole double-throw 

SPST single-pole single-throw 

Ta tantalum 

TC temperature coefficient 

Ti02 titanium dioxide 

tog toggle 

tol tolerance 

trim trimmer 

TSTR transistor 

V volt(s) 

vacw alternating current working voltage 

var variable 

vdcw direct current working voltage 

W watt(s) 

w/ with 

wiv working inverse voltage 

w/o without 

ww wirewound 



optimum value selected at factory, 

average value shown (part may be omitted) 

no standard type number assigned 

selected or special type 

(r) Dupont de Nemours 



DESIGNATORS 

A assembly FL filter Q transistor TS terminal strip 

B motor HR heater OCR transistor-diode U microcircuit 

BT battery IC integrated circuit R(p) resistor(pack) V vacuum tube, neon bulb, photocell, etc. 

C capacitor J jack RT thermistor W cable 

CR diode or thyristor K relay S switch X socket 

DL delay line L inductor T transformer XDS lampholder 

DS lamp M meter TB terminal board XF fuseholder 

E misc electronic part MP mechanical part TC thermocouple Y crystal 

F fuse P plug TP test point Z network 



Table 9-2. Code List of Manufacturers 



Manufacturer 

Number 


Manufacturer Name 


Address 


00046 


Unitrode Computer Products Corp 


Methuen, MA 01844 


00853 


Sangamo Elec co S Carolina Div 


Pickens, SC 29671 


01121 


Allen-Bradley Co 


Milwaukee, Wl 53204 


01295 


Texas Instr Inc Semicond Cmpnt Div 


Dallas, TX 75222 


01928 


RCA Corp Solid State Div 


Somerville, NJ 08876 


02111 


Spectrol Electronics Corp 


Cityofind, CA 91745 


02289 


Hl-G Inc 


Windsor Locks, CT 06096 


02660 


Amphenol Sales Div of Bunker-Ramo 


Broadview, IL 60153 


03888 


DKI Pyrofilm Corp 


Whippany, NJ 07981 


04713 


Motorola Semiconductor Products 


Phoenix, AZ 85062 


06001 


GE Co Elek Cap & Bat Prod Dept 


Irmo, SC 29063 


06915 


Richco Plastic Co 


Chicago, IL 60646 


07263 


Fairchild Semiconductor Div 


Mountain View, CA 94042 


07716 


TRW Inc Burlington Div 


Burlington, lA 52601 


08113 


Kahgan Electronics Corp 


Hempstead, NY 11551 


11532 


Teledyne Relays 


Hawthorne, CA 90250 


12954 


Stemens Corp Components Group 


Scottsdale, AZ 95252 


12969 


Unitrode Corp 


Watertown, MA 02172 


13606 


Sprague Elect Co Semiconductor Div 


Concord, NH 03301 


14099 


Semtech Corp 


Newbury Park, CA 91320 


16299 


Corning Gl Wk Elec Cmpnt Div 


Raleigh, NC 27604 


17856 


Siliconix Inc 


Santa Clara, CA 95054 


18324 


Signetics Corp 


Sunnyvale, CA 94086 


19701 


Mepco/Electra Corp 


Mineral Wells, TX 76067 


22526 


Berg Electronic Inc 


Cumberland, PA 17070 


23936 


Pamotor Div William J Purdy 


Burlingame, CA 94010 


24226 


Gowanda Electronics Corp 


Gowanda, NY 14070 


24355 


Analog Devices Inc 


Norwood, MA 02062 


24546 


Corning Glass Works (Bradford) 


Bradford, PA 16701 
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Table 9-2. Code List of Manufacturers (Cont'd) 



Manufacturer 

Number 


Manufacturer Name 


Address 


26654 


Varadyne Inc 


Santa Monica, CA 90404 


27014 


National Semiconductor Corp 


Santa Clara, CA 95051 


27167 


Corning Glass Works (Wilmington( 


Wilmington, NC 28401 


27264 


Molex Products Co. 


Downers Grove, IL 6051 5 


28480 


Hewlett-Packard Co Corporate HQ 


Palo Alto, CA 94304 


29832 


Teledyne Philbrick Nexus 


Dedham, MA 02026 


32997 


Bourns Inc Trimpot Prod Div 


Riverside, CA 92507 


34335 


Advanced Micro Devices Inc 


Sunnyvale, CA 94086 


34371 


Harris Semicon Div Harris-Intertype 


Melbourne, FL 32901 


34785 


Dek Inc 


Chicago, IL 601 85 


46384 


Penn Engineering & Mfg Corp 


Doylestown, PA 18901 


51642 


Centre Engineering Inc 


State College, OA 16801 


52072 


Circuit Assembly Corp 


Costa Mesa, CA 92626 


52763 


Stettner-Trush Inc 


Cazenovia, NY 13035 


53021 


Sangamo Electric Co 


Springfield, IL 62702 


54294 


Cutler-Hammer-Inc Shallcross Mfg Co 


Selma, NC 27576 


55576 


Synertek 


Santa Clara, CA 95051 


56289 


Sprague Electric Co 


North Adams, MA 01247 


72136 


Electro Motive Corp Sub lEC 


Willimantic, CT 06226 


72982 


Erie Technological Products Inc 


Erie, PA 16512 


73138 


Beckman Instruments Inc Helipot Div 


Fullerton, CA 92634 


73957 


Groov-Pin Corp 


Ridgefield, NJ 07657 


74970 


Johnson E F Co 


Waseca, MN 56093 


75915 


Littelfuse Inc 


Des Plaines, IL 60016 


80103 


Lambda Electronics Corp 


Melville, NY 11746 


8441 1 


TRW Capacitor Div 


Ogallala, NE 69153 


91637 


Dale Electronics Inc 


Columbus, NE 68601 


98291 


Sealectro Corp 


Mamroneck, NY 10544 


99848 


Wilco Corp 


Indianapolis, IN 46222 
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Table 9-3. Replaceable Parts 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


At 


03565-66501 


2 


1 


INPUT assembly 


28480 


03585-66501 


AlCl 


0160-S622 


8 


168 


CAPACITOR-FXD ,lUF ♦60-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AiC 2 


0160-3622 


8 




CAPACITOR.FXD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130V5V100R104Z 


AiC3 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,lUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


213OY5V100R104Z 


AiCa 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20% lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AlC5 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxD ,iuF ♦60-20X lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AlCe 


0160-2055 


9 


61 


CAPACITOR-FXD ,01UF ♦80-20% lOOVDC CER 


28480 


0160-2055 


AtC7* 


0160-2261-. 


9 


10 


CAPACITOR-FXO 15PF ♦-BX 500VDC CER 0^-30 


72982 


301-000 COGO 150J 


A1C7« 


0160-2255 


1 




CAPACITOR-FXD 8.2PF +-.25PF 500VDC CER 


72982 


301-000-COHO-829C 


A1C7« 


0160-2257 


3 




CAPACITOR-FXD lOPF +-5% 500VDC CER O+- 6 O 




301-000-COHO-100J 


A1C7" 


0160-2259 


5 




CAPACITOR-FXD 12PF +-5% 500VDC CER 0+-30 




301-000 COGO 120J 


A1C7” 


0160-2263 


1 




CAPACITOR-FXD 18PF +-5% 500VDC CER 0+-50 


72982 


301-000 COGO 180J 


A1C7" 


0160-2264 


2 




CAPACITOR-FXD 20PF +-5% 500VDC CER 0+-30 


72982 


301-000 COGO 200J 


AlCe 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UE ♦80-20% lOOVOC CER 


28480 


0160-2055 


AlCQ 


0160-3622 


8 




CAPACITOP-FXO ,1UF ♦80-20X lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AlCiO* 


0160-2262 


0 


2 


CAPACITOR-FXD 16PF t-5X 500VDC CER 0^-30 


28480 


0160-2262 


AICIO" 


0160-2257 


3 




CAPACITOR-FXD lOPF +-5% 500VDC CER 0+-60 


72982 


301-000-COHO-100J 


A1C10*< 


0160-2259 


5 




CAPACITOR-FXD 12PF +-5% 500VDC CER 0+-30 


72982 


301-000 COGO 120J 


AlClO" 


0160-2264 


2 




CAPACITOR-FXD 20PF +-5% 500VDC CER 0+-30 


72982 


301-000 COGO 200J 


AlClO" 


0160-2266 


4 




CAPACITOR-FXD 24PF +-5% 500VDC CER 0+-30 


72982 


301-000 COGO 240J 


AtCll 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FxO ,01UF +80-20% lOOVDC CER 


28480 


0160-2055 


AlCl? 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,IUF +80-20% lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A1C13 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF +80-20% lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A1C1« 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +80-20% lOOVDC CER 


28480 


0160-2055 


AlClS 


OlbO-2055 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF +80-20% lOOVDC CER 


28480 


0160-2055 


AjC }6 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +80-20% lOOVDC CER 


28480 


0160-2055 


A|Cj 7 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% lOOVDC CER 


^2982 


8131-100-651-1042 


AlCia 


0121-0451 


3 


10 


CAPACITOR-V TRMR.AIR 1,7-llPF 250V 


74970 


187-0106-005 


A|Cl9 


0160-2266 


4 




CAPACITOR-FXD 24PF +-5X 500VDC CER 0+-30 


28480 


0160-2266 


AlCao 


0160-2255 


1 




CAPACITOR-FXD 8.2PF ♦-.25PF 500V0C C£R 


28460 


0160-2255 


A1C21 


0121-0451 


3 




CAPACITOR-V TRMR.AIR 1,7-llPF 250V 


74970 


187-0106-005 


AiC 22 


0160-2250 


6 




CAPACITOR-FxD 5,lPF +-.25PF 500VDC CER 




0160-2250 


AiC?3 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FxD , 01UF +80-20% lOOVDC CER 




0160-2055 


AiC29 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,iUF +80-20% lOOVDC CER 


Biiiil 


2130Y5V100R104Z 


AlC25 


0160-2254 


0 




CAPACITOR-FxD 7,5pF +-,25PF 500V0C CER 


28480 


0160-2254 


AlC26 


0160-2306 


3 




CAPACITOR-FxD 27PF +-5% 300VDC MICA 


28480 


0160-2306 


AlC27 


0121-0451 


3 




CAPACITOR-V TRMR.AIR 1,7-llPF 250V 


74970 


187-0106-005 


A1C2& 


0160-2250 


6 




CAPACITOR-FXD 5.1PF +-,25PF 500VDC CER 


28480 


0160-2250 


AlC?9 


0160-0128 


3 


13 


CAPACITOR-FXD 2.2UF +-20% 50VDC CER 


28480 


0160-0128 


A1C31 


0160-2260 


8 




CAPACITOR-FXD 13PF +-5% 500VDC CER 0+-30 


28480 


0160-2260 


A1C32 


0160-0128 


3 




CAPACITOR-FXD 2.2UF +-20% 50VDC CER 


28480 


0160-0128 


A1C33 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXO lOOOPF +80-20% IKVDC CER 


28460 


0150-0050 


A1C39 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF +80-20% lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A1C35 


0160-0205 


7 


1 


CAPACITOR-FxD lOPF +-5% SOOVOC MICA 


28460 


0160-0205 


A1C36 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦60-20% lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AIC37 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXO ,1UF +80-20% lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AlC36 


0180-0197 


8 


29 


CAPACITOR-FXD 2.2UF+-10X 20VDC TA 


56289 


150D225X9020A2 


A1C39 


0160-0128 


3 




CAPACITOR-FxD 2,2UF +-20% 50VDC CER 


28480 


0160-0128 


AlCao 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF +60-20% IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


AlCdl 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +80-20% lOOVOC CER 


28480 


0160-2055 


A]Ca? 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +80-20% lOOVDC CER 


28480 


0160-2055 


AiC93 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF +80-20% lOOVOC CER 


28480 


0160-2055 


AlCaa 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXO .OlUF +80-20% lOOVDC CER 


28480 


0160-2055 


A1C9S 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦60-20% lOOVDC CER 


28480 


0160-2055 


A1C46 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF +80-20% lOOVDC CER 


28480 


0160-2055 


A1C47 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF +80-20% lOOVDC CER 


28480 


0160-2055 


AlCae 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxD ,1UF +60-20% lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A1C99 


0180-0210 


6 


19 


CAPACITOR-FXD 3.3UF+-20X 15VDC TA 


56289 


1S00335X0015A2 


AlCSO " 


0160-2264 


2 




CAPACITOR-FxD ZOpF +-5% 500VDC CER 0+-30 


72982 


301-000 COGO 240J 


A 1 C 5 0 *' 


0160-2257 


3 




CAPACITOR-FXD lOPF +-5% 500VDC CER O+- 6 O 


72982 


301-000-COHO-100J 


A 1 C 5 0 *' 


0160-2259 


5 




CAPACITOR-FXD 12PF +-5% 500VDC CER 0+-30 


72982 


301-000 COGO 120J 


A 1 C 5 0 


0160-2262 


0 




CAPACITOR-FXD 16PF +-5% 500VDC CER 0+-30 


72982 


301-000 COGO 160J 


A1C50" 


0160-2266 


4 




CAPACITOR-FXD 24PF +-5% 500VDC CER 0+-30 


72982 


301-000 COGO 240J 


A1C5I 


0180-0210 


6 




CAPACITOR-FxD 3.3UF+-20X 15V0C TA 


56289 


150D335X0015A2 


A1C5? 


0180-1701 


2 




CAPACITOR-FXD 6,8UF+-20% 6VDC TA 


56289 


150D685X0006A2 


AlCS3 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxD ,1JF +80-20% lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AiCS4 


0180-0210 


6 




CAPACITOR-FXD 3,3UF+-20% 15VDC TA 


56289 


150D335X0015A2 


AfCSS 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF +80-20% lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AlC56 


0180-0210 


6 




CAPACITOR-FxD 3.3UF+-20% ISVOC TA 


56289 


1500335X0015A2 


A1C57 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,lUF +80-20% lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A|C58 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF +80-20% lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AIC59 


0160-0128 


3 




CAPACITOR-FXD 2*2UF +-20% 50VDC CER 


28460 


0160*0128 


A1C61 


0160-2150 


5 




CAPACITOR-FXD 33PF +-5% 300VOC MICA 


28480 


0160-2150 


AlCe>? 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF +80-20% lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AtC63 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxD , 1 UF +80-20% lOOVDC CER 


26654 


P130Y5V100R104Z 


AlC69 


0160-3622 


8 




CAPaCITOR-FxD ,1UF +80-20% lOOVDC CER 


26654 


2130V5V100R104Z 


AlCbS 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxD ,1UF +80-20% lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V1QOR104Z 


A) C66 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxD ,1UF +80-20% lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A1C67 


0180*0375 


a 


■ 


CAPACITOR-FXD 68UF+-10% 20V0C TA 


56289 


1500686X902082 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


AlCbB 


0160«02IO 


6 




CAPACITOR-FXD 3.3UF+-20X I 5 VDC TA 


■pil 


1S0D33SX001SA2 


A1C69 


OieO-0210 


6 




CAPACITOR-FXD 3.3UF+-20X 15V0C TA 




1SOD335X001SA2 


A1C70 


0180-0375 


9 




CAPACITOR-FXD 68UF+-10X 20V0C TA 




150D666X902062 


AJC72 


OUO-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF t60-20X lOOVDC CER 


26960 


0160-2055 


A1C73 


0160-1719 


7 




CAPACITOR-FXD 330UF^-10X 6V0C TA 


56289 


1500337X900682 


A1C7A 


0180-1719 


7 




CAPACITOR-FXD 330UF+-10X 6VDC TA 


56289 


150D337X9006S2 


A1C7S 


0160-022B 


6 


10 


CAPACITOR-FXD 22UF+-10X 15VDC TA 


56289 


150D226X9015B2 


AiC76 


0160*0226 


6 




CAPACITOR-FXD 22UF+-10X 15VDC TA 


56289 


150D226X9015B2 


AJC77 


0180-0210 


6 




CAPACITOR-FXD 3,3UFf-20X 15VDC TA 


56289 


1500335X0015A2 


A1C78 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2t30Y5V100R109Z 


AiC79 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26980 


0160-2055 


AlCeo 


0160-3556 


9 


15 


CAPACITOR-FXD ,1UF ♦-20X 50VDC CER 


28960 


0160-3558 


Aicei 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +60-20X lOOVDC CER 


28980 


0160-2055 


AlC8?* 


0160-2262 


0 


9 


C.APACITOR-FXD 16PF +-5X 500V0C CER 0^-30 


72982 


301-000 COGO 160J 


A1C82" 


0160-2257 


3 




CAPACITOR-FXD lOPF +-5% 500VDC CER 0+-60 


72982 


301-000-COHO-100J 


A1C82" 


0160-2259 


5 




CAPACITOR-FXD 12PF +-5% 500VDC CER 0+-30 


72982 


301-000 COGO 120J 


A1C82'' 


0160^2264 


2 




CAPACITOR-FXD 20PF +-5% 500VDC CER 0+-30 


72982 


301-000 COGO 200J 


A1C82« 


0160-2266 


4 




CAPACITOR-FXD 24PF +-5% 500VDC CER 0+-30 


72982 


301-000 COGO 240J 


AtC83 


0121-0951 


3 




CAPACITOR-V TRMR.AIR 1,7-llPF 250V 


79970 


187-0106-005 


AlC8a 


0160-2262 


0 




CAPACITOR-FXD 16PF t-5X 500VDC CER 0+-30 


28980 


0160-2262 


AJC85 


0160-2200 


6 


8 


CAPACITOR-FXD 93PF +-5X 300VDC MICA 


28980 


0160*2200 


AtC86 


0121-0951 


3 




CAPACITOR-V TRMR.AIR 1.7-llPF 250V 


79970 


187-0106-005 


A1C87 


0160-2291 


5 


3 


CAPACITOR-FXD 2.2PF ♦-,25PF 500VDC CER 


28980 


0160-2291 


A 1 C 88 


0190-0209 


9 


10 


CAPACITOR-FXD 97PF ♦-SX 500VDC MICA 


72136 


OM15E970J0500WV1CR 


AlC69 


0121-0951 


3 




CAPACiTOR-V TRMR-AIR 1,7-llPF 250V 


79970 


167-0106-005 


A1C90 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26659 


2130Y5V100R109Z 


AlC9l 


0160-2306 


3 




CAPACITOR-FxO 27PF +-5X 300VDC MICA 


26960 


0160-2306 


AIC9? 


0121-0951 


3 




CAPAClTOR-V TRMR-aIR 1,7-llPF 250V 


79970 


187-0106-005 


AJC93 


0160-022R 


7 


6 


CAPACITOR-FXD 33UF^-10X lOVDC TA 


56289 


150D336X901062 


AlC^A 


0180-0210 


6 




CAPACITOR-FXD 3.3UF+-20X 15V0C TA 


56289 


150D335X0015A2 


A|C95 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF +60-20X lOOVDC CER 


26659 


2130Y5V100R109Z 


A1C9(> 


0160-0210 


6 




CAPACITOR-FXD 3.3UF+-20X 15V0C TA 


56289 


150D33SX0015A2 


AiC97 


OI 60 -OIO 6 


9 


1 


CAPACITOR-FXD 60UF^-20X 6VDC TA 


56289 


150D606X000662 


A1C98 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXO ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26659 


2130Y5V100R109Z 


AiC99 


0160-3629 


7 


} 


CAPACITOR-FXD ,97UF +-10X 50VDC 


26960 


0160-3829 


AlClOO 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +60-20X lOOVDC CER 


26980 


0160-2055 


AlClOl 


0160-2150 


5 




CAPACITOR-FXO 33PF +-5X 300VDC MICA 


28980 


0160-2150 


A 1 C 102 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXD ,iUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26659 


2130T5V100R109Z 


A 1 C 103 


0160-0210 


6 




CAPACiTOR-FxD 3.3uF+-20X 15V0C TA 


56289 


150D335X0015A2 


A 1 C 1 0 A 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 




2130Y5V100R109Z 


AlCloS 


0160-0210 


6 




CAPACITOR-FXD 3.3uP+-20X 15V0C TA 




150D335X0015A2 


A1CI06 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦6O-20X lOOVDC CER 




2130Y5V100R109Z 


AjCl07 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FxD ,iuF ♦ 60 - 2 OX lOOVDC CER 


Kiiiil 


2130Y5V100R109Z 


A 1 C 106 


0160-0126 


3 




CAPACITOR-FXD 2.2UF ♦-aox 50V0C CER 


28960 


0160-0128 


AlCl09 


0160-2605 


5 


1 


CAPACITOR-FXD ,02UF +80-20X 25V0C CER 


28980 


0160-2605 


AlCl 10 


0160-2291 


5 




CAPACITOR-FXD 2.2PF ♦*,25PF 500VDC CER 


28980 


0160-2291 


AlCltl 


0160-0126 


3 




CAPAClTOR-FxD 2 , 2 uF +-20X 50VDC CER 


26960 


0160-0128 


AlCllS 


0160-1701 


2 




CAPACITOR-FXD 6.8uF+-20X 6V0C TA 


56289 


1500685X0006A2 


AlCu3 


0160-0179 


9 


5 


CAPACITOR-FXD ,97UF t60-20X 25V0C CER 


26960 


0160-0174 


AlCiia 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FxD ,01UF t60-20X lOOVDC CER 


28980 


0160-2055 


AlCliS 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +60-20X lOOVDC CER 


26960 


0160-2055 


A 1 C 116 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF •f60-20X lOOVDC CER 


26960 


0160-2055 


AlCll7 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF 460-20X lOOVDC CER 


26980 


0160-2055 


AICU 8 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF +80-20X lOOVDC CER 


26980 


0160-2055 


A1C119 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXO .OIUF 460-20X lOOVDC CER 


26980 


0160-2055 


AlClZO 


0160-3879 


2 




CAPACITOR-FXO loPF +-,5PF 200VDC CER 


26980 


0160-3879 


AiC121 


0180-0098 


6 




CAPACITOR-FXD 100UF+-20X 20VDC TA 


56289 


150D107X0020S2 


AlCu? 


0160-0197 


6 




CAPACITOR-FXO 2.2UF+-10X 20V0C TA 


56289 


150D225X9020A2 


A1Ci?3 


0160-0197 


6 




CAPACITOR-FXO 2,2UF^-10X 20VDC TA 


56289 


150D22SX9020A2 


AiCisa 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD .OlU^ ♦60-20X lOOVOC CER 


28980 


0160-2055 


AlClSS 


0180-0096 


6 




CAPACITOR-FXD 100UF^-20X 20VDC TA 


56289 


150D107X002082 


A1C130 


0160-3874 


2 




CAPACITOR-FXD lOPF .5 PF 200VDC CER 


72982 


8121-B228-C0G0-100D 


AlCRl 


1901-0090 


1 




DIOOE-SWITCHINC 30V 50MA 2N8 DO-35 


28960 


1901-0090 


AtCR? 


1901-0090 


1 




DIODE-SMTCMING 30V 50MA 2N8 DO-35 


26980 


1901-0090 


A1CR3 


1901-0025 


2 




DIODE-GEN PRP lOOV 200MA DO-7 


26980 


1901-0025 


AlCRe 


1901-0025 


2 




DIODE-CEN PRP lOOV 200MA DO-7 


26980 


1901-0025 


A 1 CR 5 


1902-0777 


3 




DIODE-ZNR 1N625 6,2V 5X DO-7 PDb,9M 


09713 


IN825 


A1CR6 


1902-3182 


0 




DIOOE-ZNR 12,1V 5X DO-7 PD«,RW TC»+,069X 


26960 


1902-3182 


A1CR7 


1902-3162 


0 




DIODE-ZNR 12.1V 5X 00-7 PD«.9n TCb«,069X 


26980 


1902-3182 


AlCRB 


1901-0050 


3 




DIODE-SWITCHING 80V 200MA 2NS 00-35 


28960 


1901-0050 


A1CR9 


1901-0050 


3 




DIODE-SWITCHING 60V 200MA 2NS 00-35 


26960 


1901-0050 


AICRIO 


1902-0069 


1 


5 


DIODE-ZNR 7,5V 5X 00-7 PD«,9W TC»+,05X 


28980 


1902-0069 


A 1 CR 13 


1901-0050 


3 




DIODE. SWITCHING 80 V 200MA 2NS 00-35 


26960 


1901-0050 


AlCRlS 


1901-0050 


3 




DIODE-SWITCHING 60V 200MA 2NS DO-35 


28980 


1901-0050 


AlCRU 


1902-3085 


2 


1 


DIODE-ZNR 9,75V 5X 00-7 PD«,9w TC«-.019X 


28980 


1902-3085 


A1CR17 


1901-0050 


3 




DIODE-SWITCHING 60 V 200MA 2NS DO-35 


26980 


1901-0050 


A 1 CRI 8 


1901-0518 


8 


■ 


0I0DE-8CH0TTKY 


26960 


1901-0518 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 




















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A1CR19 


1901*0518 


8 




DI0DE-8CH0TTKV 


28480 


1901*0518 


A1CR20 


1901*0518 


8 




DIODE-SCHOTTKY 


26480 


1901*0518 


AlCp?l 


1901*0040 


1 




OIODE-SMXTCHInG 30V 50HA 2NS DO-35 


28480 


1901-0040 


A1CR?2 


1901-0040 


1 




DIODE-SMITCHING 30V 50MA 2NS DO-35 


28480 


1901*0040 


AICR23 


1901-0040 


1 




DIODE-SpXTCHING 30V 50MA 2NS DO-35 


28480 


1901*0040 


AiCR24 


1902-0064 


1 




DIODE-ZNR 7,5V 5X 00-7 PD«,4W TC«t.05X 


28460 


1902-0064 


AICR25 


1902-0064 


1 




OIODE-ZNR 7,5V 5X 00-7 PD«,4W TC«+,05% 


28480 


1902-0064 


A1CR26 


1902-0064 


1 




DIODE-ZNR 7,5V 5X DO-7 PD«,4W TC*4,05X 


28480 


1902*0064 


A|CR?7 


1901-0040 


1 




diode-switching 30V SOMA 2NS 00-35 


28480 


1901*0040 


A1CR28 


1901-0040 


1 




diode-switching 30V 50MA 2NS DO-35 


28480 


1901*0040 


A1CR39 


1902*0057 


2 




DIODE-ZNR 6,49v 5X DO-7 PD«,4w TC«t,029X 


28480 


1902*0057 


A1CR30 


1990*0486 


6 




LED-VISIBLE LUM-INT»1MCD IF»20MA-MAX 


26480 


5082*4664 


A1CR31 


1902-3190 


0 




DIODE-ZNR 13V 5X 00-7 PD»,4w TC*+,06X 


26480 


1902*3190 


A1CR32 


1902-3190 


0 




DIODE-ZNR 13V 5X 00-7 P0«,4W TC«+,06X 


28480 


1902*3190 


A1CR33 


1901-0662 


3 




DIODE-PWR RECT lOOV 6A 


04713 


MR751 


A1CR34 


1901-0662 


3 




DIODE-PWR RECT lOOV 6A 


04713 


MR751 


A1CR35 


1901-0050 


3 




DIODE-SWITCHING 80V 200MA 2NS DO-35 


00046 


ORDER BY DESCRIPTION 


A1CR36 


1901-0050 


3 




DIODE-SWITCHING 80V 200MA 2NS DO-35 


00046 


ORDER BY DESCRIPTION 


AjJl 


1250*1596 


3 


1 


CONNECTOR-BNC SPES 


28480 


1250*1596 


At J3 


1250-1368 


7 


10 


CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 


28480 


1250*1368 


AtJ4 


1251-1636 


4 


8 


CONNECTOR-SOL CONT SKT , 04-IN-BSC-SZ RND 


26480 


1251*1636 


AtJS 


1251-1636 


4 




CONNECTOR-SGL CONT SKT ,04-IN-BSC-SZ RND 


28480 


1251*1636 


Al J6 


1200-0474 


9 




SOCKET-IC 14-CONT DIP-8LDR 


28480 


1200*0474 


AlJ7 


1251-1636 


4 




CONNECTOR-SGL CONT SKT ,04-IN-BSC-SZ RND 


28480 


1251*1636 


AlKl« 


0490-1034 


1 


13 


RELAY 2C 12VDC-C0IL ,5A 350VDC 


02289 


CAW- 12 


AlK2'-c 


0490*1034 


1 




RELAY 2C 12VDC-C0IL ,5A 350VDC 


02289 


CAW- 12 


AlK3“ 


0490*1034 


1 




RELAY 2C 12V0C-C0IL ,5A 350 VDC 


02289 


CAW- 12 


AIK4:: 


0490-1034 


1 




RELAY 2C 12V0C-C0IL ,5A 350 VDC 


02289 


CAW- 12 


A1K5- 


0490-16*3*^ 






RELAY 2C 12V0C-C0IL ,5A ^^wc 


02289 


CAW- 12 


AlKb" 


0490-1034 


1 




relay 2C 12V0C-C0IL ,5A 350VDC 


02289 


CAW- 12 


AlK7« 


0490-1034 


1 




relay 2C 12VDC-C01L ,5A 350VDC 


02289 


CAW- 12 


AlKess 


0490*1034 


1 




RELAY 2C 12VDC-C0IL ,5A J5I1VDC 


02289 


CAW- 12 


A1K9« 


0490*1034 


1 




RELAY 2C 12VDC-C0IL ,5A 350VDC 


02289 


CAW- 12 


A 1 K 1 1 :c 


0490-1034 


1 




RELAY 2C 12VDC-C0IL ,5A 3S0VDC 


02289 


CAW- 12 


AlKigsj 


0490-1034 


1 




RELAY 2C 12VDC*C0IL .5A 350VDC 


02289 


CAW- 12 


AlKl3- 


0490*1034 


1 




RELAY 2C 12VDC-C01L ,5A 350VDC 


02289 


CAW- 12 


AiKl«:: 


0490-1034 


1 




relay 2C 12VDC-C0IL .5A 350VDC 


02289 


CAW- 12 


A1K1-A1K9, 


0490-0670 


9 




RELAY 2C 5VDC-COIL lA 28VDC 


02289 


CSW-5 


A1K11-A1K14 


0490-1300 


4 




RELAY 2C 9VDC-COIL . 5A 28VDC 


11532 


712-9 




0490-0508 


2 




RELAY 2C 12VDC-COIL . 5A 28VDC 


02289 


CAW- 198 


AlLl 


9140-0308 


8 


1 


COIL-MLO 120NH 5 X Q»50 , i550X,375LC.N0M 


28480 


9140*0308 


Alt2 


9100-3560 


6 


17 


COIL-MLD S,6UH 5X Q«45 , 1550X.375LG-NOM 


28460 


9100*3560 


All3 


9140-0144 


0 


51 


COIL-MLD 4,7UH lOX Qb45 ,095Dx ,25LG-N0M 


28480 


9140*0144 


Alia 


9140-0144 


0 




COIL-MLO 4,7UH lOX Q»45 ,09SOX,25L6-N0M 


28480 


9140*0144 


AILS 


9140*0144 


0 




COIL-MLO 4.7UH lOX Q«45 ,095DX,25LG-NOM 


28480 


9140-0144 


Atlb 


9140*0144 


0 




COIL-MLD 4,7UH lOX Q»45 ,0950X,25LG-N0M 


28460 


9140*0144 


Atl7 


9140-0144 


0 




COIL-MLO 4,7UH lOX 0»45 ,095DX .25LG-N0M 


28480 


9140*0144 


Aiue 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4,7UH lOX 0«45 ,0950 x,25LG-N0M 


28480 


9140-0144 


AIL9 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4,7UH lOX QR45 ,095DX .25LG-N0M 


28460 


9140-0144 


AlLll 


9140*0144 


0 




COIL-MLD 4.7UH lOX Q»45 ,0950X,25LG-N0M 


28480 


9140*0144 


AlLl? 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4,7UH lOX Q«45 ,095DX,25L6*N0M 


28480 


9140*0144 


A1L13 


9140*0144 


0 




COIL-MLD 4,7UH lOX Q»45 ,0950X,25LC*N0M 


28480 


9140*0144 


A1L14 


9140-0144 


0 




C0IL*MLD 4,7UH lOX Q*45 ,095DX,25LG-N0M 


28460 


9140*0144 


AlLlS 


9l40-014ti 


0 




C0IL*ML0 4,7UH lOX 0«45 ,095Dx,25L6-N0M 


28460 


9140*0144 


AlLlb 


9140-0144 


0 




COIL-MLO 4,7UH lOX 0«45 , 095DX ,25LG-N0M 


28460 


9140*0144 


AlLie 


9100-0685 


0 


1 


COIL ,1560X.625LG-N0M 


28480 


9100*0685 


AIL19 


9100*4041 


0 


3 


COIL 11. 5T 


28480 


9100*4041 


AjL20 


9100-2247 


4 


13 


COIL-MLD lOONH lOX Q»34 ,095OX,25LG-N0M 


26480 


9100*2247 


A1L21 


9100-4041 


0 




COIL 11. 5T 


26480 


9100*4041 


A1L22 


9140-0144 


0 




COIL-MLO 4,7UH lOX 0*45 , 09SDX ,25L6*N0M 


28480 


9140*0144 


AiL2S 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4.7UH lOX Q>4S ,095DX,25LG-N0M 


28480 


9140*0144 


AtL24 


9iao-0144 


0 




COIL-MLD 4,7UH lOX Q>45 ,09SOX,25LC-NOM 


28480 


9140*0144 


AiL2S 


9140-0144 


0 




COIL*MLO 4.7UH tOX Q«45 , 0950X ,2SLG-N0M 


28480 


9140*0144 


A|L26 


9140*0144 


0 




COIL-MLD 4,7UH lOX Q»45 ,09S0X,25LC-N0M 


26480 


9140*0144 


AJL27 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4.7UH lOX Q>45 ,095DX,25LG-N0M 


26480 


9140*0144 


A1L2B 


9100-3560 


6 




COIL-MLD 5.6UH 5 X 0«45 , 155DX,375LG-N0M 


26460 


9100-3560 


A1L29 


9100-3560 


6 




COIL-MLD 5,6UH 5X Q«45 , 155DX,375L6-NOM 


28460 


9100*3560 


A1L30 


9140-0158 


6 


7 


COIL-MLD lUH lOX Q»32 ,095DX,25LG-N0M 


28480 


9140*0158 


AiL31 


9100-3560 


6 




COIL-MLO 5,6UH 5 X Q»45 , 155DX,375LG-N0M 


28480 


9100*3560 


AiL32 


9100-3560 


6 




COIL-MLO 5,6UH 5X Q»45 , 155DX,375LG-N0M 


28480 


9100-3560 


AiL35 


9100-3560 


6 




COIL-MLD 5.6UH 5X Q>45 , 155DX,375LG-NQM 


28480 


9100*3560 


A1L34 


9100-3560 


6 




COIL-MLD 5,6UH 5X Q»45 , 155Dx,375LC-N0M 


28480 


9100*3560 


A1L35 


9100-3560 


6 




COIL-MLO 5,6UH 5X 0»45 . l55Dx,375LG*N0M 


28460 


9100*3560 


A1L36 


9100-3560 


6 




COIL-MLO 5,6UH 5 X 0*45 . 1550X,375LG-NOM 


28460 


9100*3560 


A1L37 


9100-3560 


6 




COIL-MLO 5.6UH 5X 0»45 , 1550X,375LC-N0M 


28480 


9100*3560 


A1L36 


9100-3560 


6 




COIL-MLD 5.6UH 5X 0»45 , 1550X.375LG-N0M 


28480 


9100-3560 


AtL39 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4,7UH lOX 0*45 ,095Dx,25LC-N0M 


28480 


9140*0144 


A1L40 


9100-2251 


0 




INDUCTOR RF-CH-MLD 220NH 10% .105DX.26LG 


24226 


10/220 


AjOl 


1653-0066 


a 


6 


TRANSISTOR PNP SI TO-92 PD»625MW 


28460 


1853-0066 


A1Q2 


1854-0071 


7 


24 


TRANSISTOR NPN si PD*300MW FT*200MHZ 


28460 


1854-0071 



See introduction to this section for ordering information 
♦Indicates factory selected value 















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




1854.0071 


7 




transistor NPN 8l PDiSOOMW FT«200MHZ 


28480 


1854-0071 




1853«0066 


8 




TRANSISTOR PNP SI TO-92 P0«625MN 


28480 


1853-0068 


K ! 


18S3-0066 


8 




TRANSISTOR PNP 81 TO-92 PD»625MW 


28480 


1853-0066 


A 1 Qb 


1855*0268 


6 




TRANSISTOR J-FET N-CHAN D-MODE TO-92 81 


17656 


J309 


A1Q7 


1854*0296 


8 




TRANSISTOR NPN SI TO-92 P0«310MW 


28480 


1854-0296 


A t Q6 


1854-OAOl 


7 




transistor NPN SI TO-72 P0«175MW 


28480 


1854-0401 


AlQ9 


1853*0354 


7 




transistor PNP Sl TO-92 P0»350MW 


28480 


1853-0354 


AlOlO 


1854.0351 


6 


12 


transistor NPN Si TO-18 P0»360Mw 


28480 


1654-0351 


AiUl 1 


1853*0354 


7 




transistor PNP SI TO-92 P0«350MW 


28480 


1853-0354 


AJQ12 


1854.0305 


0 


7 


transistor NPN SI TO-18 PO«400Mw 


28480 


1854-0305 


Alois 


1854.0404 


7 


4 


TRANSISTOR NPN 2N930 SI TO-39 PD=1W 


01928 


2N930 


AlQlti 


1854.0305 


0 




transistor NPN SI TO-18 P0i400MW 


28480 


1654-0305 


A1015 


1854*0247 


9 


2 


transistor NPN SI TO-39 POelW FTbSOOMMZ 


28480 


1654-0247 


AlQtb 


1854.0485 


7 


11 


transistor NPN Si TO-104 PD»175MN 


28480 


1654-0485 


A1Q17 


1854-0296 


8 




TRANSISTOR NPN 8l TO-92 PD*310MW 


28480 


1854-0296 


AlQld 


1854-0305 


0 




TRANSISTOR NPN 81 TO-18 PD"400MW 


28480 


1854-0305 


A1Q19 


1853*0354 


7 




TRANSISTOR PNP SI TO-92 P0»350Mw 


28480 


1653-0354 


A1Q20 


1853*0066 


8 




transistor PNP SI TO-92 P0«625MW 


28480 


1853-0066 


A1Q21 


1854.0071 


7 




TRANSISTOR NPN 31 P0«300MN FT«200MMZ 


28480 


1654-0071 


A1Q?2 


1853*0066 


8 




TRANSISTOR PNP 81 TO-92 P0»825MN 


28480 


1653-0066 


A1Q23 


1853*0066 


8 




TRANSISTOR PNP 81 TO-92 PD*625MW 


28480 


1853-0066 


A1024 


1853-0051 


1 


1 


TRANSISTOR PNP 2N4037 SI TO-5 PD»1W 


0192B 


2N4037 


Al025 


1854-0039 


7 




TRANSISTOR NPN 2N3053S SI TO-39 PD»lW 


01926 


2N3053S 


AlRt 


0760*0026 


2 


1 


RESISTOR 75 2X IW MO TCB0+-200 


28480 


0760-0026 


AlR? 


0757.0801 


4 


1 


RESISTOR ISO IX ,5W F TC»0+*100 


28480 


0757-0801 


AlRj'* 


0683*6805 


3 


18 


RESISTOR 68 5X ,25N FC TC»-400/+500 


01121 


CB6805 


A1R3" 


1902-3054 


5 




DIODE-ZNR 3.65V 5% DO-35 PD= . 4W 


04713 


SZ30016-56 


A1R3*' 


1902-0800 


3 




DIODE-ZNR 8.25V 5% DO-15 PD=W TC=+.053% 


04713 


SZ11213-116 


A1R4 


0683-1025 


9 


169 


RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A1R5 


0683*1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC*-400/t600 


01121 


C6102S 


AIR6" 


0683*6805 


3 




resistor 68 5X ,2SM FC TC«*400/«500 


01121 


CB6805 


A1R7 


0683-4735 


4 


14 


RESISTOR 47K 5X .25W FC TC«*400/+800 


01121 


CB4735 


A1R6 


0683-4735 


4 




RESISTOR 47K 5X ,25rt FC TC«*400/t800 


01121 


CB4735 


A1R9” 


0683*6805 


3 




RESISTOR 68 5X ,25W FC TC**400/+500 


01121 


CB6805 


AIRIO 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2.2K 5% .25W FC TC=-400/+700 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-2K2 


AlRll 


0698.4840 


3 


1 


RESISTOR 115 IX ,5^ F TC»0+*100 


Hi"!l 


0698-4840 


A1R12 


0757-0003 


8 


1 


RESISTOR 26,1 IX ,5W F TC«0+-100 




0757-0003 


AiRi S 


0698-5019 


0 


1 


RESISTOR 32,4 IX ,5W F TC«0+*100 




0696-5019 




0683-6805 


3 




RESISTOR 68 5X ,25W FC TC»*400/^500 


Y 9 


CB6805 


A1R15 


0757.0167 


5 


1 


RESISTOR 143 IX ,25W F TC«0+*100 


24546 


C5-1/4-T0-143R-F 


AlRlb 


0698-8154 


0 


1 


RESISTOR 75 ,1X IN F tCbO+-25 


07716 


BR5-1-T9-75R0-B 


A1R17 


0757-0410 


1 




RESISTOR 301 IX ,125W F TC«0f*l00 




C4.1/8.T0-301R-F 


AlRlB 


0683-7505 


2 




RESISTOR 75 5X ,25N FC TC»*400/+500 


Bflul 


CB7505 


AlRl9” 


0663-6805 


3 




RESISTOR 68 5X ,25W FC TC«-400/+500 


BuBI 


CB6805 


AlR20 


0683*2225 


3 




RESISTOR 2,2K 5X ,25W FC TC»*400/+700 


01121 


CB2225 


A1R21 


0683*7505 


2 




RESISTOR 75 5X ,25N FC TC»*400/+S00 


01121 


CB7505 


A1R22 


0757-0410 


1 




RESISTOR 301 IX ,125W F TC»0+-100 


24546 


C4.1/6-T0-501R-F 


AlR2J 


0683-7505 


2 




RESISTOR 75 5X ,25W FC TC«*400/+500 


01121 


CB7505 


AlR2a” 


0683*6805 


3 




resistor 68 5X ,25W FC TC«*400/+500 


01121 


CB6805 


A1R25" 


0683-6805 


3 




RESISTOR 68 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB6805 


AlR2b 


0698-6979 


3 




RESISTOR 111, IK ,ix ,125W F TC»0+*25 


28480 


0698-6979 


AtR27 


0698-6305 


9 




RESISTOR 900K ,1X ,25W F TC«0+*25 


28480 


0698-6305 


AIR28" 


0683*6805 


3 




RESISTOR 68 5X ,25W FC TC4-400/+500 


01121 


CB6805 


A1R29 


0698.6979 


3 




RESISTOR 111, IK ,1X ,125W F TC«0 + *25 


28480 


0698-6979 


AIR31 


0698.6305 


9 




RESISTOR 900K ,1X ,25W F TC«0+*25 


28460 


0698-6305 


AlR32 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB2205 


A1R33 


0698-3225 


6 


1 


RESISTOR 1.43K iX ,125W F TC«0+*100 


24546 


C4-1/8-T0-1431-F 


A1R34 


0683*1045 


3 


26 


RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TCP-400/+800 


01121 


CB1045 


A1R3S 


0683*1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25N FC TCi*400/+600 


01121 


CB1025 


A1R36 


0698.4467 


0 


1 


RESISTOR 1,05K IX ,125W F TC»0*-100 


24546 


C4-1/8-T0-1051-F 


A1R37 


0698-4375 


9 


1 


RESISTOR 30,9 l* ,125W F TC»0+-100 


03886 


PME55-1/8-TO-30R9-F 


A1R3S 


0698-3262 


1 


1 


RESISTOR 40,2 IX ,125W F TC«0f-100 


24546 


C4-1/6-T0-4022-F 


A1R39 


2100*3296 


8 


2 


RESISTOR. TRMR IK lOX C TOP-AOJ 17-TRN 


28460 


2100-3296 


AlR«o 


0698-3493 


0 


3 


RESISTOR 4.12K 1% .125W F TC=0+-100 


91637 


CMF-55-l,T-l 


A1R41 


0683-1035 


1 


87 


RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC«*400/+700 


01121 


CB1035 


AiR«2 


0683-6825 


7 


HI 


RESISTOR 6,8K 5X ,25N FC TC*-400/^700 


01121 


CB6625 


AJR 45 


0698-4425 


0 




RESISTOR 1.54K ix ,125W F TC«Ot-100 


24546 


C4-1/8-T0-1541-F 


A|R4U 


0698-4421 


6 




RESISTOR 249 1 % ,125N F TC»Of-100 


24546 


C4-1/8-T0-249R-F 


AiRuS 


0683-2245 


7 




RESISTOR 220K 5X ,25W FC TC«-800/+900 


01121 


CB2245 


AiR46 


0683-2245 


7 




RESISTOR 220K 5X ,2S« FC TC**800/+900 


01121 


CB2245 


A1R47 


0683-1015 


7 


64 


RESISTOR 100 5X ,25W FC TC*-400/+500 


01121 


CB1015 


AiR49 


0685-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC*-400/+500 


01121 


CBlOlS 


A1R49 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC«*400/+500 


01121 


CB1015 


AIR50 


0690-4398 


6 


1 


RESISTOR 86,6 IX ,125W F TC»0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-86R6-F 


AtPSl 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC«*400/t500 


01121 


CB1015 


AiR52 


2100-3345 


8 


, 


RESISTOR-TRMR 10 lOX C TOP-AOJ 1-TRN 


26480 


2100-3345 


A1R53 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC*-400/*600 


01121 


CB1025 


A1R54 


0683*1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TCw-400/^600 


01121 


CB1025 


AIR55 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,2SN FC TCa-400/^600 


01121 


CB102S 


A1R56 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/t600 


01121 


CB102S 



9-8 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 



















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




0698«a956 


7 


1 


RESISTOR 599 1% ,l25h F TC»0^*100 


29596 


C9.1/8*T0-599R*F 




0683*6825 


7 




RESISTOR 6,8K 5X .25W FC TC**900/+700 


01121 


CB6825 




0683*1025 


9 




RESISTOR IK 5% ,25W FC TC«-900/f600 


01121 


CB1025 




0698*9907 


8 


9 


RESISTOR 118 IX ,125W F TC»0t*100 


29596 


C9.1/8*T0*118R-F 




0683*6825 


7 




RESISTOR 6,8K 5X ,25W FC TC«*900/^700 


01121 


CB6625 




0683*1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25w FC TC«*900/^500 


01121 


CB1015 




0683*9705 


6 


197 


RESISTOR 97 5X ,2SM FC TC«*900/«500 


01121 


CB9705 




0683*1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC»*900/+700 


01121 


CB1035 




0683*9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


CB9705 




0683*1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC**900/f500 


01121 


CB1015 


AjRbT 


0683*1035 


1 




RESISTOR lOK 5% ,25W FC TC«*9O0/+70O 


01121 


CB1035 


A1R68 


0683*1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC**900/t700 


01121 


CB1035 


A1R69 


0683*9735 


9 




RESISTOR 97K 5X .2SM FC TC«*900/f800 


01121 


CB9735 


AtRTl 


0683*9735 


9 




RESISTOR 97K SX ,2519 FC TCs*900/t800 


01121 


CB9735 


AlR7? 


0683-5105 


9 


39 


RESISTOR 51 5* ,25W FC TC*-900/t500 


01121 


CBS105 


A1R73 


0683*9735 


9 




RESISTOR 97K 5X .SSM FC TC«*900/f800 


01121 


CB9735 


AlR7a 


0683*1095 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC»*900/+800 


01121 


CB1095 


A1R75 


0683*9735 


9 




RESISTOR 97K 5X .25W FC TC»-900/^800 


01121 


CB9735 


A|R76 


0683*1035 


1 




RESISTOR lOK 5X •25W FC TC»*900/f700 


01121 


CB1035 


AiR78 


0698*6369 


5 


1 


RESISTOR IM ,1X ,25W F TC»0+*25 


26980 


0698-6369 


A1R81 


0663*5115 


6 


8 


RESISTOR 510 SX •25K FC TC*-900/«600 


01121 


CB5115 


A1R82 


0683*9705 


8 




RESISTOR 97 5X FC TC«-900/*500 


01121 


CB9705 


AtR8S 


0683*9725 


2 


90 


RESISTOR 9,7K SX ,25W FC TC«*900/+700 


01121 


CB9725 


AtR8A 


0663*9725 


2 




RESISTOR 9.7K 5X .25W FC TC**900/^700 


01121 


CB9725 


AlR85 


0683*1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25M FC TC«*900/^700 


01121 


CB1035 


V 1 


0698*9992 


1 


3 


RESISTOR 9.92K }X ,125W F TC»0+*100 


29596 


C9*1/8*T0-9921-F 




0698*9907 


8 




RESISTOR 118 IX ,125W F TC»0+*100 


29596 


C9*1/6*T0*116R*F 




0698*9907 


8 




RESISTOR 118 IX ,125m F TC«0^*100 


29596 


C9*1/8*T0*118R*F 


AtR89 


0683*9135 


6 


2 


RESISTOR 91K 5X .25W FC TC«-900/fS00 


01121 


CB9135 


A1R91 


0683*9135 


8 




RESISTOR 91K 5X ,25W FC TC»*900/t800 


01121 


CB9135 


AiR92 


0757*0393 


9 


1 


RESISTOR 97,5 1% ,125W F TC*Ot*100 


29596 


C9*1/6*T0*97RS*F 




0698*9911 


9 


1 


RESISTOR 190 IX ,125M F TC«0«*100 


29596 


C9*1/S*T0*190R*F 




0683*6605 


3 




RESISTOR 66 5% ,25W FC TC**900/«500 


01121 


CB6805 




0698*3937 


2 


1 


RESISTOR 133 IX .125W F TC»0^-100 


29596 


C9*1/8*T0*133R*F 


K 1 


0698*9399 


7 


1 


RESISTOR 88.7 IX .125W F TC*0«*100 


29596 


C9*1/8*T0*88R7*F 


AIR97 


0683*6605 


3 




RESISTOR 68 5X ,25M FC TCb*900/4500 


01121 


CB6605 


A1R98 


0698*9561 


5 


1 


RESISTOR 118 IX .25m F TC«0«*100 


26960 


0696*9561 


A1R99 


0696*9199 


5 


1 


RESISTOR 86.6 IX .25m F TC«0^*100 


29596 


C5*1/9*T0-66R2*F 


AlRJOl 


0698*9907 


8 




RESISTOR 118 IX .125M F TC«0+*100 


29596 


C9*l/e*T0*ll6R*F 


A1R102" 


0683*6805 


3 




RESISTOR 68 5X ,2SW FC TC«*900/«500 


01121 


CB6605 


AlRloJ 


0757*0382 


5 


2 


RESISTOR 221 IX ,125W F TC»0+*100 


29596 


C9«1/8*T0-221R-F 


AIRIOU 


0698*9377 


1 


1 


RESISTOR 37,9 IX ,125W F TCb0^*100 


29596 


C9*1/6*T0*37R9*F 


AIR105 


0757*0282 


5 




resistor 221 IX .125W F TC>0«*100 


29596 


C9*1/8-T0*221R-F 


AlRl06'' 


0683*6805 


3 




RESISTOR 68 5X .25W FC TC«*900/^500 


01121 


CB6805 


AIR107 


0698*9596 


6 


1 


RESISTOR 65,9 IX .25M F TC«0^*100 


29596 


C5-l/9-T0*63R9-F 


AIRIOS 


2100*3288 


6 


1 


RESIST0R*TRMR 50 20X C TOP*AOJ 17*TRN 


26980 


2100*3266 


AIR109 


0698*9915 


8 


1 


RESISTOR 165 IX .125m F TC«0^*100 


29596 


C9*1/6*T0*16SR*F 


AlRHO 


2100*3210 


6 


1 


RESI8T0R*TRMR lOK lOX C TOP*ADJ 1*TRN 


28980 


2100*3210 


A|Rni“ 


0683*6605 


3 




RESISTOR 66 5X ,25W FC TC**900/t500 


01121 


CB6805 


AjRlia 


0686*9705 


9 


1 


RESISTOR 97 5X ,5W CC TC«04912 


01121 


EB9705 


AiRiia 


0663*1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC»-900/+700 


01121 


CB1035 


AjRllS 


0698*9953 


9 


9 


RESISTOR 902 IX ,125W F TC«0t*100 


29596 


C9«1/8*T0*902R*F 


A1R116 


0683*1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25M FC TC»-900/t700 


01121 


CB1035 


AIR117 


0698*0065 


0 


1 


RESISTOR 2,61K IX ,125W F TCeOf-100 


29596 


C9*1/8*T0*2611*F 


A1RU6 


0757*0907 


6 


7 


RESISTOR 200 IX F TC«0^*100 


WTTyS 


C9*1/8*T0*201*F 


AIR119 


0757*0907 


6 




RESISTOR 200 IX «125W F TC«04>*100 


R ! ■- ? S 


C9*1/6*TO*201*F 


AiR120 


0683*6805 


3 




RESISTOR 66 5X ,25N FC TC«*900/+500 


K '-m 


CB6805 


A1R121 


0683*9705 


6 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC«*900/t500 


■ : 1 


CB9705 


AiRisa 


0683*2225 


3 




RESISTOR 2,2K 5X ,25M FC TC«*900/f700 


01121 


CB2225 


AiR125 


0683*2715 


6 


13 


RESISTOR 270 5X ,25M FC TC«*900/«600 


01121 


CB2715 


AiRi?a 


0683*1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25M FC TC»*900/t600 


01121 


CB1025 


AJR125 


0698*9953 


9 




RESISTOR 902 IX ,125Kr F TC»0+*100 


29596 


C9*1/8*T0*902R-F 


A|R126 


0683*4705 


S 




RESISTOR 47 5X ,25M FC TCb-900/^S00 


01121 


CB4705 


AiR127 


0663*1035 


1 




RESISTOR lOK Sx ,25^ FC TC»*9O0/^7OO 


01121 


CB1035 


AJR128 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25^ FC TC»*900/+500 


01121 


CB1015 


AlRl29 


0687*3311 


6 


1 


RESISTOR 330 lOX CC TCe0^529 


01121 


EB3311 


AlRlSO 


0683*2215 


1 


18 


RESISTOR 220 SX ,25R FC TC**900/t600 


01121 


CB2215 


AiRlSl 


2100-3296 


8 




RESIST0R*TRMR \K lOX C T0P*A0J 17-TRN 


26980 


2100*3296 


AIRIJ2 


0696*9919 


7 


1 


RESISTOR 158 IX ,125W F TC*0f*100 


29596 


C9*1/6*T0*156R*F 


AIR133 


0698*9121 


3 


2 


RESISTOR 11. 3K IX ,125w F TC»0^*100 


■ Mf ■ 


C9.1/8*T0*1132-F 


AlRt3« 


0683*0275 


9 


3 


RESISTOR 2,7 5X ,25W FC TC»*900/+500 




CB27C5 


A1R135 


0698*5558 


8 


6 


RESISTOR 9.02K IX .125N F TC*0«-100 


! !! S 


C9*1/6*T0*9021*F 


AtRl36 


0683-0335 


2 


2 


RESISTOR 3.3 5X ,25W FC TC*-900/^500 




CB33C5 


AJR137 


0698*9999 


8 


1 


RESISTOR 59. 9K iX .125N F TCaOt-lOO 


K 1 ill 


C9*1/8*T0*5992*F 


AiR138 


0757.0939 


9 


2 


RESISTOR 3.65K ix ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9*1/8*T0*3651«F 


AIR159 


0663*0335 


2 




RESISTOR 3,3 5X .25n FC TC«-900/^500 


01121 


CB33G5 


AlRlbO 


0683*1225 


1 


2 


RESISTOR 1,2K 5X ,25W FC TC»*900/+700 


01121 


CB122S 


AiRiei 


0683*1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC»*900/+500 


01121 


CB1015 


A1R192 


0663*2205 


9 




RESISTOR 22 5X ,25N FC TC«-900/4500 


01121 


CB2205 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 























Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


AlUll 


1620«0946 


4 




IC GATE CMOS NQR QUAD 2-INP 




CD4001AF 


A1U12 


1820»09(U> 


4 




IC GATE CMOS NOR QUAD 2*INP 




C04001AF 




1620«09a6 


4 




IC GATE CMOS NOR QUAD 2-INP 




CD4001AF 




1620.1145 


7 




IC BPR CMOS INV HEX 1*INP 


^B ' " I 


C04049AF 




1990.0577 


6 




OPTO-ISOLATOR L|D*P0I0/XSTR IF*50MA-MAx 


K iiil 


5082-4355 


A1U16 


1990-0577 


6 




OPTO-ISOLATOR LEO-PDIO/XSTR IF«S0MA-HAX 


28480 


5082-4155 


A1U17 


1990-0577 


6 




OPTO-ISOUATOR LEO-PDIO/XSTR IFb50MA»MAX 


28480 


5082-4355 


AlUie 


1990*0444 


6 


2 


OPTO-ISOLATOR LED-PDIO/XSTR IF>2SMA-MAX 


28480 


5082-4351 


AtUl9 


1990*0444 


6 




OPTO-ISOLATOR LED-PDIO/XSTR IF«25MA-MAX 


28480 


5082-4351 


A1U20 


1990*0577 


6 




OPTO-ISOLATOR LED*PDI0/X8TR IF«50MA*MAx 


28480 


5082-4355 


A1M66 


03585-61666 


0 


1 


cable assembly 


28480 


03585-61666 










Ai miscellaneous parts 








0360-1917 


4 




TERMINAL-STUD SPCL-FDTHRU PRESS-MTG 


98291 


011-6812-00-0-206 




0340*0060 


4 


1 


TERMINAL-STUD SPCL-FDTMRU PRESS-MTG 


28480 


0340*0060 




03585-21206 


2 


1 


BAR, CONNECTOR MOUNTING 


28480 


03585-21208 




1200*0473 


8 


12 


SOCKET-IC 16-CONT DIP DIP-SLDR 


28480 


1200-0473 




9170*0894 


0 




core-shielding bead 


28480 


9170-0894 




1251*0600 


0 


H 


CONNECTOR-SGL CoNT pin 1.14*MH*BSC*SZ 8Q 


28480 


1251-0600 


A2 


03565*66502 


3 


■ 


PC ASSEMBLY, 1ST MIXER 


28480 


03585-66502 


A2C1 


0160-1794 


4 


■1 


CAPACITOR-FXD 22UF +-10% 35VD TA 


28480 


0180-1794 


A2CS 


0160-3879 


7 




CAPACITOR-FXD ,01UF +-20% lOOVOC CER 




0160-3879 


A2C9 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXO .OlUF +80*20% lOOVOC CER 


B .. 1 m 


0160-2055 


A2CU 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,o 1UF +80*20X lOOVDC CER 


i 1 i 3 


0160-2055 


A2Ci2 


0160-3879 


7 




CAPACITOR-FXD ,oiUF +*2oX lOOVDC CER 


28480 


0160-3879 


A2C13 


0140-0077 


9 


1 


CAPACITOR-FDTHRU iOOPF lOX 500V MICA 


72982 


666-053 OlAO lOlK 


A2Citt 


0160-2395 


0 




CAPACITOR-FXD 360PF +-10X 500VDC MICA 


53021 


M-lOO 


A2C15 


0160-2266 


4 




CAPACITOR.FxD 24PF +*5X SOOVDC CER 0+-30 


28480 


0160-2266 


A2C16 


0160*2257 


3 




CAPACITOR-FXD lOPF +«5X 500VDC CER 0+-60 


28480 


0160-2257 


A2C17 


0160-2243 


7 


H 


CAPACITOR-FXD 2,7PF +-.25PF SOOVDC CER 


28480 


0160-2243 


A2CR1 


1906-0211 


6 


■ 


DIODE-ARRAY VF DIFF-20MV 


28480 


5082-2831 


A2J1 


1251-1636 


4 




CONNECTOR-SGL CONT SKT ,04-IN-BsC-SZ RND 


28480 


1251-1636 


A2J2 


1250*1314 


3 




CONNECTOR-RF SM-SLD FEM PC 50-OHM 


28480 


1250-1314 


A2J3 


1251*1636 


4 




CONNECTOR-SGL CONT SKT ,04«IN*BSC-SZ RND 


28480 


1251-1636 


A2Ja 


1251*2501 


4 




CONNECTOR-SGL CONT SKT .022-lN-BSC-SZ 


28480 


1251-2501 


A2Jd 


1251*4045 


5 




CONNECTOR 


28480 


1251-4045 


A2J5 


1251*4822 


6 


5 


connector 3-pin m post type 


28480 


1251-4822 


A2J5 


1256*0141 


8 




JUMPER REMOVABLE 


28480 


1258-0141 


A2L1 


9100-0539 


3 


8 


COIL-MLD lOUH 5X Q*55 ,t550X,375LG-N0M 


28480 


9100-0539 


A2U6 


9100-3551 


5 




COIL-MLD lUH SX Q-50 , 1S5DX,37SL6-N0H 


28480 


9100-3551 


A2U7 


03585-67902 


9 




COIL, 25 NH 


K 9 


03585-67902 


A2L6 


03585-67901 


8 




COIL# 7 NH 




03585*67901 


A2L9 


03585*67903 


0 




INDUCTOR, shorted 


11 


03585*67903 


A2Ul 


9100*1379 


1 




INDUCTOR, VAR 


28480 


9100-1379 


A2L12 


9100*4041 


0 




COIL 11. 5T 


28480 


9100-4041 


A2R1 


0683-6805 


3 




RESISTOR 68 5X .25W FC TC«-400/+S00 


01121 


CB6805 


A2R3 


0663-2215 


1 




RESISTOR 220 SX ,2SN FC TCR-400/+600 


01121 


CB2215 


A2R4 


0683-1615 


3 




RESISTOR 160 5X ,25^ FC TC«-400/t600 


01121 


CB1615 


A2R5 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X .25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A2R6 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25H FC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


A2R7 


0683-3305 


2 




RESISTOR 33 5X ,25W PC TC*-400/+500 


01121 


CB3305 


A2RS 


0686-1515 


8 


1 


RESISTOR 150 5X .5R CC TC«0+529 


01121 


EB1515 


A2P9 


0683-2215 


1 




RESISTOR 220 5X ,25W FC tC»-400/+600 


01121 


CB2215 


A2R10 


0683*1615 


3 




RESISTOR 160 5X •25H FC TC»-400/+600 


01121 


CB1615 


A2Rtl 


0683-1015 


1 


2 


RESISTOR 100 5% .25W FC TC=400/+500 


01121 


CB1015 


A2R12 


0683-1015 


1 




RESISTOR 100 5% .25W FC TC=400/+500 


01121 


CB1015 


A2R15 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X .25H FC TC»*400/+500 


01121 


CB4705 


A2R14 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


A2R15 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X .25H FC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


A2R16 


0683*1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB1015 


A2R17 


0683*1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25H FC TC»-400/+500 


01121 


CB1015 


A2Rie 


0683-2215 


1 




RESISTOR 220 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB2215 


A28H1 


8160-0289 


5 


1 


SHIELD 


28480 


8160-0289 


A2Tt 


08552-6044 


1 




transformer, 6-TURNS 


28480 


08552-6044 


A2T2 


9100-4038 


5 


2 


TRANSFORMER BEAD COREf WITH CT PRI 8 SEC 


28480 


9100-4038 


A2T3 


9100-4039 


6 




TRANSFORMER-POWER 


28480 


9100-4039 


A2TA 


08552-6024 


9 


1 


TRANSFORMER 


28480 


08552-6024 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 

















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


AiRiaS 


0757-0001 


~T 




RESI8T0R 100 IX ,125W F TC«0^-100 


2^586 


C8-1/6-T0-101-F 


AlRl 04 


0757-0001 


0 




RESISTOR 100 IX ,125W f TC»0+-100 


28586 


C8-1/8-T0-101-F 


AlRlOS 


0683-1005 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC»-000/+800 


01121 


CB1085 


A1RU6 


0683*0725 


2 




RESISTOR 0.7K 5X ,25W FC TC«-000/4700 


01121 


C8472S 


AiRloT 


0698-3096 


3 




RESISTOR 3.57K tX ,125W F TC«0^-100 


28586 


C8-l/8-T0-157R*F 


AlRloe 


0683-3005 


9 




RESISTOR 30 5X ,25W FC TC»-000/+500 


01121 


CB3005 


A1R109 


0683-7515 


0 




RESISTOR 750 5X ,25w FC TC«-000/+600 


01121 


CB7515 


A1R150 


0683-1005 


5 


11 


RESISTOR 10 5X ,25W FC TC»-000/+500 


01121 


CB1005 


A1R151 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X .25W FC TC»-000/+500 


01121 


CB1015 


A1R152 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 SX .25*^ FC TCp*900/^500 


01121 


CB1015 


A|R15$ 


0757-0280 


3 


20 


RESISTOR IK IX ,125w F TC»0+-100 


28546 


C4.1/S-T0»1001-F 


A1R150 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC»-900/+700 


M III !■ 


CB103S 


AiRi55 


0683-2005 


5 


6 


RESISTOR 200K $x .25M FC TC«-800/7900 


■nna 


CB2085 


A1R156 


0663-0705 


6 




RESISTOR 07 5X ,25W FC TC«-000/4-500 


01121 


CB4705 


A1R157 


0683-0365 


8 


1 


RESISTOR 3,6 5X ,25w FC TC«-OO0/7S00 


01121 


C836G5 


AlRl58 


0683-6825 


7 




RESISTOR 6,8K %% ,25W FC TC»-000/+700 


01121 


CB6S25 


AIP159 


0683-2035 


3 


20 


RESISTOR 20K 5X ,25W FC TC»-000/+600 


01121 


CB2035 


A1R160 


0683-0725 


2 




RESISTOR 0,7K 5X ,25w FC TCa-000/7700 


01121 


CB472S 


AlRUl 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X ,25W FC TC«-000/f800 


01121 


CB2035 


AlRl62 


0683*1005 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC«-000/+800 


01121 


CB1085 


AlRlbJ 


0683-0705 


8 




RESISTOR 07 5X ,25« FC TC«-000/^500 


01121 


CB0705 


AlRl60 


0683-6825 


7 




RESISTOR 6,8K 5X ,25W FC TC»-000/»700 


01121 


CB662S 


AiR165 


0683-0705 


6 


2 


RESISTOR 070K 5X ,25W FC TC«-800/+900 


01121 


CB0745 


AiR166 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X ,25M FC TC*-000/f800 


01121 


CB2035 


AlRl67 


0683-1005 


3 




RESISTOR lOOK 5X .25W FC TC*-000/+800 


01121 


CB1085 


AiR168 


0683-3905 


6 


2 


RESISTOR 390K 5X ,25W FC TC«-800/+900 


01121 


CB3945 


AiR169 


0683-3905 


6 




RESISTOR 390K 5X ,25W FC TC«-800/+900 


01121 


CB3945 


AlRlTO 


2100-0558 


9 


3 


RESISTOR-TRMR 2oK lOX C TOP-AOJ l-TRN 


28860 


2100-0556 


AlRl7l 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X ,25W FC TC»-000/+800 


01121 


CB2035 


A1R172 


0757-0057 


6 


1 


RESISTOR 07, 5K IX ,125W F TC*0^-100 


28586 


C8-1/8-T0-8752-F 


A1R173 


2100-3286 


6 


2 


RESISTOR-TRMR lOK lOX C TOP-ADJ 17-TRN 




3292W-1-103 


A1R170 


2100-3286 


6 




RESISTOR-TRMR lOK lOX C TOP-ADJ 17-TRN 




3292W-1-103 


AlRl75 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25« FC TC*-000/+600 




CB1025 


A1R176 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-900/i600 




CB1025 


A1R177 


0683-1005 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC«-o00/+800 


01121 


CB1005 


A1R178 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC«-000/4-700 


01121 


CB1035 


AlRl79 


0683-2025 


1 


68 


RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC«-000/+700 


01121 


CB2025 


A1R180 


0683-5125 


8 


to 


RESISTOR 5, IK 5X ,25W FC TC«-000/+700 


01121 


CBS125 


AtRlSl 


0683-1005 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC»-000/+800 


01121 


CBlOOS 


AlRl82 


0663-1005 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC»-O00/+800 


01121 


CB1085 


A|Rl83 


0683-1005 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC»-000/*800 


01121 


CBt085 


AiRieo 


0683-1005 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC*-000/+800 


01121 


CB1085 


AlRl85 


0683-1005 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25w FC TC»-000/+800 


01121 


CB1O8S 


A1R186 


0683-1005 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC»-000/+800 


01121 


CB104S 


A1R187 


0663-1005 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC--A00/+800 


01121 


CB1085 


A1R188 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC»-000/*500 


01121 


CB1015 


A1R189 


0683-2215 


1 




RESISTOR 220 5X ,25W FC TO-000/+600 


01121 


C62215 


A1R190 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-000/*600 


01121 


CB1025 


AIR191 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC»-000/+500 


01121 


CB1015 


A1R192 


0683-2215 


1 




RESISTOR 220 5X ,25rt FC TC«-900/+600 


01121 


CB2215 


AlRj93 


0663-2225 


3 




RESISTOR 2.2K 5X ,25i^ FC TC»-000/ + 700 


01121 


CB2225 


AlRl90 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2.2K 5X ,25W FC TC»-000/+700 


01121 


CB2225 


AIR195 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2,2K 5X ,25W FC TC«-000/7700 


01121 


CB2225 


AlRl96 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2,2K 5X ,25W FC TC*-000/+700 


01121 


CB2225 


AjRl97 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2,2K 5X ,25W FC TC»-000/+700 


01121 


CB2225 


AlRj98 


0663-2225 


3 




RESISTOR 2,2K 5X ,25W FC TC*-000/+700 


01121 


CB2225 


A1R199 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2,2K 5X ,25W FC TC»-000/+700 


01121 


CB2225 


A1R20I 


0683-0735 


0 




RESISTOR 07K 5X ,25W FC TC«-000/+800 


01121 


CB0735 


AIR202 


0683-0735 


0 




RESISTOR 07K 5X ,25w FC TC«-000/+800 


01121 


CB8735 


AIR203 

A1R204 

A1R2-05 


0683-0735 

0683-1065 

0683-1065 


0 




RESISTOR 07K 5X ,25rt FC TCP-000/+800 

RESISTOR lOM 5% .25W FC TC=900/+100 
RESISTOR lOM 5% .25W FC TC=900/+100 


01121 

01607 

01607 


CB0735 

CB1065 

CB1065 


AlTl 


9011-1393 


9 


1 


COIL, XFMR-TRIFILAR, . 3 7 5 DI AX, 6 2 5H I , ENCAP 


28480 


9100-1393 


A1T2 


08552-6024 


9 


3 


TRANSFORMER 


28480 


08552-6024 


AITP3 


1251-2501 


0 


7 


CONNECTOR-SGU CONT SKT .022-IN-BSC-SZ 


28080 


1251-2501 


A1TP3 


1251-0005 


5 




CONNECTOR 


28080 


1251-4045 


AlUl 


1858-0000 


0 


0 


transistor array 


01928 


CA3049 


AIU2 


1826-0003 


0 


10 


OP AMP GP TO-99 


0192B 


CA307T 


A103 


1858-0000 


0 




transistor array 


0192B 


CA5089 


AlUO 


1826-0003 


il 




OP AMP GP TO-99 


0192B 


CA307T 


A1U5 


1826-0003 


0 




op amp GP TO-99 


0192B 


CA307T 


A1U6 


1826-0035 


0 


1 


OP AMP low-drift TO-99 


27018 


LM308AH 


AIU7 


1820-0270 


7 


1 


wideband AMPL VIO TO-lOO 


07263 


733HC 


A1U8 


1826-0111 


7 


3 


OP AMP GP dual TO-PR 


08713 


MC1458G 


A1U9 


1858-0007 


5 




transistor array da-pin 


13606 


UUN-2003A 


AlUlO 


1858-0007 


5 


1 


transistor array OA-PIN 


13606 


DLN-2003A 



9-10 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 

















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


~UUi 


tftS^>0Q59 


T 


1 


transistor array#8-pin plstc dip 


28480 


1858-0059 

1858-0059 


A2U2 


1856-0059 


9 




TRANSISTOR ARRAY, 8-PIN PLSTC DIP 

A2 miscellaneous PARTS 


28480 




03585*00301 


2 


1 


HEAT sink 


28480 


03585*00301 




0380*0333 


8 


4 


STAnOOPF-RVT-ON ,312-IN-LC 4-40TH0 


ooooo 


ORDER BY DESCRIPTION 


*3 


03585*66503 


4 


1 


100-35 MHZ IF 


28480 


03585-66503 


ASCI 


01b0*2265 


3 


4 


CAPACITOR-FXD 22PF ♦-SX 500V0C CER 0t«30 


28480 


0160-2265 


A3C2 


0160*2266 


4 




CAPACITOR-FXD 24PF ♦-SX 500VDC CER 0+-30 


28480 


0160-2266 


ASCS 


0160*2266 


4 




CAPACITOR-FXD 24PF +-5X 500VDC CER 0+*30 


28480 


0160-2266 


AsCa 


0160*2266 


4 




CAPACITOR-FXD 24PF f-SX 500VDC CER 0+-30 


28480 


0160-2266 


ASCS 


0160*2249 


3 


3 


CAPACITOR-FXO 4.7PF ♦*,25PF 500VDC CER 


28480 


0160-2249 


ASC6 


0160*2265 


3 




CAPACITOR-FXO ??PF +-5X 500VDC CER 0+-30 


28480 


0160-2265 


A3C7 


01b0*2265 


3 




CAPACITOR-FXO 22PF t*5X 500V0C CER 0^*30 


28480 


0160-2265 


ASC6 


0121*0451 


3 




CAPACITOR-V TRMR.AIR 1,7-llPF 250V 


74970 


187*0106»00S 


A3C9 


0160*2265 


3 




CAPACIT0R*FXD 22PF ♦-SX 500VDC CER Ot-30 


28480 


0160-2265 


A3C10 


0160*2249 


3 




CAPACIT0R*FXD 4.7PF ♦*.25PF 500VDC CER 


28480 


0160-2249 


ASCi 1 


0160*3847 


9 


182 


CAPACITOR. FXD ,01UF +100*0X SOVOC CER 


28480 


0160*3847 


ASC 1 ? 


0160*3879 


7 




CAPACITOR-FXO ,01UF ♦*20X lOOVDC CER 


28480 


0160-3879 


ASClS 


0160*5879 


7 




CAPACITOR-FxD ,01UF 4-20X lOOVDC CER 


28480 


0160*3879 


A3Cia 


0150-0029 


2 


2 


CAPACITOR-FXO IPF t-lOX 500VOC TI OIOX 


28480 


0150-0029 


ASJl 


1251*2501 


4 




CONNECTOR-SCL CONT SKT ,022*lN*esC*S2 


28480 


1251*2501 


ASJi 


1251*4045 


5 




CONNECTOR 


28480 


1251*4045 


Asja 


1251*2501 


4 




CONNECTOR-SCL CONT SKT , 022-IN-8SC-SZ 


28480 


1251*2501 


ASJ2 


1251-4045 


5 




CONNECTOR 


28480 


1251*4045 


ASLl 


9100*1376 


8 


5 


INDUCTOR - VAR 


28480 


9100*1376 


ASL2 


9100*1376 


8 




INDUCTOR - VAR 


28480 


9100*1376 


ASLS 


9100-1376 


8 




INDUCTOR - VAR 


28480 


9100*1376 


ASL4 


9140-0263 


4 


1 


COIL-MLD 240NH 5X Qa4S . 155DX,375LC*N0M 


28480 


9140-0263 


ASLS 


9100*1376 


8 




INDUCTOR - VAR 


28480 


9100*1376 


A3L6 


9100*3548 


0 


3 


COIL-MLO 470NH 5X 0»45 , 1 55DX , 375LG-N0M 


28480 


9100*3546 


ASL7 


9100*1376 


8 




INDUCTOR - VAR 


28480 


9100-1376 


ASLe 


9140*0144 


0 




COIU-MLD 4.7UM lOX Q*45 ,095DX,25LC*N0M 


28480 


9140-0144 


ASQl 


1854*0305 


0 




TRANSISTOR NPN SI TO-18 P0«400Mw 


28480 


1654-0305 


A302 


1854-0305 


0 




TRANSISTOR NPN SI TO-18 PD»400Mw 


28480 


1854-0105 


A SRI 


0683*1035 


1 




RESISTOR lOK S% ,25W FC TC»*400/+700 


01121 


CB1035 


A3R2 


0663-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


ASR3 


0683*1035 


1 




RESISTOR lOK 5% ,25w FC TC»*400/+700 


01121 


CB1035 


AsRR 


0683-6815 


5 


18 


RESISTOR 680 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB6815 


A3R5 


0683*4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25« FC TC«-400/+500 


01121 


C84705 


ASR6 


0683-1315 


0 


1 


RESISTOR 130 5X ,25W FC TC»*400/+600 


01121 


CB1315 


A3R7 


0683-6805 


3 




RESISTOR 68 SX ,2SW FC TC«-400/+500 


01121 


CB680S 


ASR9 


0683-0685 


5 


1 


RESISTOR 6,8 5X ,25W FC TC»*400/^500 


01121 


CB68C5 


ASRIO 


0683-0475 


1 


1 


RESISTOR 4,7 5X ,25H FC TC»-400/+500 


01121 


CB47G5 


A3TP1 


0360-0124 


3 


141 


CONNECTOR-SCL CONT PIN ,04*IN*BSC-3Z RNO 


28480 


0360-0124 


Aa 


03585-66504 


5 


1 


PC ASSEMBLY, 2ND MIXER 


28480 


03585-66504 


AtiCl 


0140-0193 


0 


3 


CAPACITOR-FXD 82PF +-5X 300VOC MICA 


72136 


DM15E820J0300INV1CR 


AAC2 


0121*0451 


3 




CAPACITOR-V TRMR-AIR 1,7*11PF 250V 


74970 


187-0106-005 


A4CS 


0121*0451 


3 




CAPACITOR-V TRMR.AIR 1,7*11PF 250V 


74970 


187*0106*005 


A<iCa 


0160-3879 


7 




CAPACITOR-FXD ,01UF t*20X lOOVOC CER 


28480 


0160*3879 


aacs 


0160*0945 


2 


3 


CAPACITOR-FXD 910PF ♦-SX lOOVOC MICA 


28480 


0160*0945 


AaCb 


0160*2205 


1 


3 


CAPACiTOR-FxO 120 PF ♦-SX 300V0C MKA 


28480 


0160*2205 


AaC7 


0160*3879 


7 




CAPACITOR-FxD ,01UF ♦-ZOX lOOVOC CER 


28480 


0160*3879 


AaCe 


0160*3879 


7 




CAPACITOR-FxO ,01UF ♦-20X lOOVOC CER 


28480 


0160-3679 


A4C9 


0140*0192 


9 


2 


CAPACITOR-FxD 68PF ♦-SX 300VDC MICA 


72136 


DM1SE680J0300HV1CR 


AtlClO 


0140*0191 


8 


3 


CAPACITOR-FXO 56PF ♦-SX 300VDC MICA 


72136 


OMl5E560j0300HVtCR 


AaC 1 1 


0140*0190 


7 


10 


CAPACITOR-FxD 39PF ♦-SX 300VDC MICA 


72136 


DM15E390J0300WV1CR 


A4iC12 


0160*3879 


7 




CAPACITOR-FxD ,01UF ♦-aox lOOVOC CER 


28480 


0160*3879 


A4Cl S 


0160*3879 


7 




CAPACITOR-FxD ,01UF ♦-ZOX lOOVDC CER 


28480 


0160-3879 


AaCi 4 


0160*3879 


7 




CAPACITOR-FXO ,01UF ♦-20X lOOVDC CER 


28480 


0160-3879 


A4C15 


0160-2306 


3 




CAPACITOR-FXO 27PF ♦•SX 300VDC MICA 


28480 


0160-2306 


A4C16 


0160-4361 


8 


3 


CAPACITOR-FXD 1,5PF ♦*#25PF 200VDC CER 


28480 


0160*4381 


A4Ct7 


0160-4381 


8 




CAPACITOR-FXO 1,5PF ♦-,25PF 200VDC CER 


28480 


0160*4381 


A4CU 


0160-4381 


6 




CAPACITOR-FXO 1,5PF ♦*,25PF 200V0C CER 


28480 


0160*4381 


A4CR1 


1906*0210 


7 


1 


DIODE-ARRAY VF OIFFb20MV 


28480 


5082-2830 


A4Jl 


1250*1314 


3 




connector-rf sm.sld fem pc 50-ohm 


28480 


1250-1314 




1251*2501 


4 




CoNNECTOR-SGL CONT SKT ,022*IN*B3C*SZ 


28480 


1251*2501 




1251-4045 


5 




CONNECTOR 


28480 


1251*4045 




1251-1636 


4 




CONNECTOR-SCL CONT SKT , 04-IN-BSC-SZ RNO 


28480 


1251*1636 


A4J4 


1251-2501 


4 




CONNECTOR-SGL CONT SKT , 022*1 N-BSC-SZ 


28480 


1251*2501 


A4J4 


1251*4045 


5 




CONNECTOR 


28480 


1251*4045 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


AuLl 


9140-0144 


“0 




COIL-MLD 4.7UH 10% 0»45 .0950X.25UG-N0M 


K 1 


9140-0144 




9100-3548 


0 




COIL-MLD 470NH 5% Q»4S . 155DX,37510-N0M 




9100-3548 


A4L3 


9100-2252 


1 




COIL-MLD 270NH lOX 0»30 ,095Dx,25LG-N0M 




9100-2252 


A4L4 


9100-2260 


1 




COIL-MLD 1.8UH 10% 0«32 ,095DX,25LG-N0M 


28480 


9100-2260 


A4L5 


9140-0210 


1 


14 


COIL-MUD lOOUH 5% Q«50 . 1550X,375LG-N0M 


28480 


9140-0210 


A4Ub 


9140-0142 


8 


4 


COIL-MLD 2.2UH 10% Q«32 .095DX.25LG-N0M 


28480 


9140-0142 


A4U7 


9140-0297 


4 


5 


COIL-VAR 1.98UH-2.42UH 0*150 PC-MTG 


28480 


9140-0297 


A4L6 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4.7UH 10% 0*45 ,095DX,25LG-N0M 


2S480 


9140-0144 


A4L9 


9100-3548 


0 




COIL-MLD 470NH 5% 0*45 , 155DX.375LG-N0M 


28480 


9100-3548 


A4Q1 


1854-0247 


9 




transistor NPN si TO-39 PD*1W FT«800MHZ 


28480 


1854-0247 


A4Q2 


18S4-0305 


0 




transistor NPN si TO-18 PD»400Mw 


28480 


1854-0305 


A4Q3 


1854-0305 


0 




TRANSISTOR NPN SI TO-18 PO«400Mlfil 


28480 


1854-0505 


A4R2 


0683-4715 


0 


52 


RESISTOR 470 5X ,25w FC TC*-400/+600 


01121 


C84715 


A4RS 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5% ,25W FC TC*-400/+500 


01121 


CB2205 


A4R4 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5% .2SN FC TC*-400/*600 


01121 


CB1025 


A4R5 


0663-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,2SN FC TC*-400/1>500 


01121 


CBlOlS 


A4R6 


0683-2205 


9 




resistor 22 5% ,25W FC TC*-400/^500 


01121 


CB2205 


A4R7 


0663-6805 


3 




RESISTOR 68 5% ,25W FC TC*-400/+500 


01121 


CB6805 


A4R6 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5% ,25W FC TC*-400/^500 


01121 


CB4705 


A4R9 


0683-1525 


4 


33 


RESISTOR 1,5K 5% ,25W FC TC»-400/t700 


01121 


CB1525 


A4RIO 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5% ,25W FC TC*-400/+500 


01121 


CB4705 


A4R11 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5% ,25^ FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A4R1? 


0683-2715 


6 




RESISTOR 270 5% ,25N FC TC«-400/+600 


01121 


CB2715 


A4R13 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5% ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


A4R14 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 5% ,25W FC TC*-400/*600 


01121 


CB4715 


A4Ti 


9100-4038 


5 




TRANSFORMER BEAD COREf WITH CT PRI 6 SEC 


28480 


9100-4038 


A4T2 


9100-4039 






TRANSFORMER-POWER 


28480 


9100-4039 


A4TPI 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT pin ,04-IN-BSC-SZ rnd 


28480 


0360-0124 


A5 


03565-66505 


6 


1 


3RD MIXER 


28480 


03585-66505 


ASCl 


0160-2205 


1 




CAPACITOR-FXD 120PF 4-5% 300VDC MICA 


28480 


0160-2205 


A5C2 


0140-0193 


0 




CAPACITOR-FXD 82PF +-5X 300VDC MICA 


72136 


OM15I620J0300WVICR 


ASCl 


0140-0192 


9 




CAPACITOR-FXD 68PF +-5% 300VDC MICA 


72136 


DM15E680J0300WV1CR 




0160-2203 


9 


2 


CAPACITOR-FXD 9lPF +-5% 300VDC MICA 0^70 


28480 


0160-2203 


ASC5 


0160-2150 


5 




CAPACITOR-FXD 33PF ♦-SX 300VDC MICA 


28480 


0160-2150 


A5C6 


0160-2204 


0 


10 


CAPACITOR-FXD loOPF ♦-SX 300VDC MICA 


28480 


0160-2204 


ASC7 


0160-3879 


7 




CAPACITOR-FXD .OIUF t-20X lOOVDC CER 


28480 


0160-3879 


Asce 


0160-0098 


8 




CAPACITOR-FXD 100UF+-20X 20VDC TA 


56289 


1500107X002082 


ASC9 


0160-3879 


7 




CAPACITOR-FXD .OlUF +-20X lOOVDC CER 


28480 


0160-3879 


ASClO 


0160-0576 


5 


12 


CAPACITOR-FXO ,lUF +-20X 50VDC CER 


28480 


0160-0576 


Ascn 


0160-0576 


5 




CAPACITOR-FXD ,lUF +-20X 50VDC CER 


28480 


0160-0576 


ASC12 


0160-0576 


5 




CAPACITOR-FXD ,iUF +-20% 50VDC CER 


28480 


0160-0576 


ASCII 


0160-0576 


5 




CAPACITOR-FXD ,1UF +-20X 50VDC CER 


28480 


0160-0576 


A5C14 


0160-0576 


5 




CAPACITOR-FXD ,1UF +-20% 50V0C CER 


28480 


0160-0576 


ASClS 


0160-0576 


5 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦-ZOX 50VDC CER 


28480 


0160-0576 


ASCI6 


0160-3879 


7 




CAPACITOR-FXD .OlllF f-20X lOOVDC CER 


28480 


0160-3879 


A5C17 


0140-0197 


4 


1 


CAPACITOR-FxO 180PF ♦-SX 300VDC MJCA 




DM15F181J0300WV1CR 


ASCie 


0160-0376 


3 


1 


CAPACITOR-FXO 68PF +-5X 500VDC MICA 




0160-0376 


ASClR 


0160-2226 


6 


2 


CAPACITOR-FXD 2200PF +-5% 300VDC MICA 




0160-2226 


ASC21 


0160-2150 


5 




CAPACITOR-FXD 33PF +-5% 30OV0C MICA 


28460 


0160-2150 


ASC2? 


0160-2009 


3 


1 


CAPACITOR-FXD 820PF +-5X 300VDC MICA 


28460 


0160-2009 


A5C23 


0160-3538 


5 


2 


CAPACITOR-FXD 75OPF +-5% lOOVDC MICA 


28480 


0160-3538 


ASC24 


0140-0210 


2 


4 


CAPACITOR-FXO 270PF +-5X 300VDC MICA 


72136 


DM15F27U0300WV1CR 


A5C2S 


0160-2223 


3 


1 


CAPACITOR-FXD I6OOPF +-5X 300VDC MICA 


28480 


0160-2223 


A5C26 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UP ♦80-20X lOOVOC CER 


28480 


0160-2055 


A5C27 


0160-0576 


5 




CAPACITOR-FXO ,1UF ♦-ZOX 50VOC CER 


28480 


0160-0576 


ASJl 


1251-2501 


4 




CONNECTOR-SCL CONT SKT , 022-IN-8SC-SZ 


28480 


1251-2501 


A5J1 


1251-4045 


5 


7 


CONNECTOR 


26480 


1251-4045 


ASJ2 


1250-1314 


3 




connector-rf SM.SLO fem pc 50-ohm 


28480 


1250-1314 


A5J3 


1251-1636 


4 




CONNECTOR-SGL CONT SKT ,04-IN-BSC-SZ RND 


28480 


1251-1636 


ASJ4 


1251-1636 


4 




CONNECTOR-SGL CONT SKT ,04-IN-BSC-SZ RND 


28480 


1251-1636 


A5JS 


1250-1314 


3 




connector-rf SM.SLO FEM PC 50-OHM 


28480 


1250-1314 


ASLl 


9140-0297 


4 




COIL-VAR 1.98UH-2.42UH Q*150 PC-MTG 


28480 


9140-0297 


A5U2 


9140-0297 


4 




COIL-VAR 1.98UH-2.42UH 0*150 PC-MTG 


28460 


9140-0297 


A5L3 


9140-0296 


3 


1 


COIL-VAR 3.51UH-4.29UH 0*150 PC-MTG 


28480 


9140-0296 


A5l4 


9140-0297 


4 




COIL-VAR 1.98UH-2,42UH 0*150 PC-MTG 


28480 


9140-0297 


ASLS 


9140-0295 


2 


1 


COIL-VAR 8,09UH-10,01UH 0*130 PC-MTG 


28480 


9140-0295 


ASI.6 


9140-0297 


4 




CoIL-VAR 1,98UH-2,42UH 0*150 PC-MTG 


28480 


9140-0297 


A5L7 


9140-0210 


1 




COIL-MLD lOOUH 5X 0*50 .1S5DX.375LG-N0M 


28480 


9140-0210 


ASIB 


9100-3551 


5 




COIL-MLD lUH 5X 0*50 , 1550X.375LC-N0M 


28480 


9100-3551 


ASL9 


9140-0131 


5 


5 


COIL-MLD lOMH 5X 0*80 .240X.74LG-N0M 


28480 


9140-0131 


ASUO 


9140-0131 


5 




COIL-MLD lOMH 5X 0*80 ,240X,74LG-N0M 


28480 


9140-0131 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Coat'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


aSLu 


9100-1619 


k 


1 


COIL-MLD 6.8UH lOX Q«50 , 155DX,375LC-N0M 


26480 


9100-1619 


ASLl? 


9100-0210 


1 




COIL-WLD lOOUH 5* 0«50 , 155DX,375LC-N0M 


28460 


9140-0210 


A5L13 


9100-3SS1 


5 




COIL-MLD lUH 5% 0«50 , 155DX .375UG-N0M 


26460 


9100-3551 


A5Li« 


9100-0261 


2 


1 


COIL-MLD lOONM 5* 0»50 , 1 550X, 375LC-N0M 


26460 


9140-0261 


A5Q1 


1A50-0065 


7 




transistor NPN si TO-104 PD*175MW 


26460 


1654-0465 


A5Q2 


1A50-0215 


1 


36 


TRANSISTOR NPN 81 PD»350Mw FT«300MMZ 


04713 


2N3904 


A5Q5 


1A50-0215 


1 




transistor NPN 31 PD«350MW FT«300MHZ 


04713 


2N3904 


A504 


1A50-0215 


1 




TRANSISTOR NPN SI PD»350Mw FT»300MHZ 


04713 


2N3904 


A 5 R 1 


0757-0000 


7 


6 


RESISTOR 7,5K U ,125W F TC«0*-100 


24546 


C4-1/8-TO-7501-F 


A5R2 


0683-0705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25^ FC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


A5R3 


0698-3557 


7 


2 


RESISTOR 806 IX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/6-T0-606R-F 


A5Ra 


0696-3557 


7 




RESISTOR 806 IX ,125W F TC«07-100 


24546 


C4-1/6-T0-606R-F 


A5R5 


0683-0705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A 5 R 6 


0757-0000 


7 




RESISTOR 7.5K i* ,125N F TC«0+-100 


24546 


C4-1/6-T0-7501-F 


A 5 R 7 


0683-0725 


2 




RESISTOR 4,7K 5X ,25W FC TC«-400/^700 


01121 


CB4725 


A5RA 


0683-0705 


6 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A5R9 


0683-0705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25N FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A5R10 


0696-0006 


5 


2 


RESISTOR 267 IX ,125W F TC«0*-100 


24546 


C4-1/6-T0-267R-F 


A 5 RII 


0698-0061 


a 


1 


RESISTOR 698 IX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/6-T0-696R-F 


A5P12 


0696-0006 


5 




RESISTOR 267 IX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/6-T0-267R-F 


A5R13 


0683-0705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25w FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A5R1« 


0757-0280 


3 




RESISTOR IK IX ,125W F TC»0+-100 


24546 


C4-1/6-T0-1001-F 


A5RJS 


0696-0060 


9 


1 


RESISTOR 2,15K IX .125w F TC»0+-100 


24546 


C4-1/6-T0-2151-F 


A5R16 


0698-0053 


4 




RESISTOR 402 IX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/6-T0-4O2R-F 


A5R17 


0683-0705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25N FC TC»-400/^500 


01121 


CB4705 


ASRIA 


0683-0705 


6 




RESISTOR 47 5X ,25w FC TC«-400/t500 


01121 


CB4705 


A5R19 


0683-0705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


A5R20 


0683-0705 


6 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


A5R21 


0757-0001 


0 




resistor 100 IX ,125W F TC»04-100 


24546 


C4-1/6-T0-101-F 


A5R22 


0757-0001 


0 




RESISTOR 100 IX ,l25w F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-101-F 


A5R23 


0757-0008 


7 


1 


RESISTOR 243 IX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/6-T0-243R-F 


A5R24 


0696-0062 


5 


1 


RESISTOR 768 IX ,l25w F TC»0f-100 


24546 


C4-1/6-T0-766R-F 


A5R25 


0685-0725 


2 




RESISTOR 4.7K 5X ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB4725 


ASSXUl 


1200-0073 


8 




SOCKET-IC 16-CONT DIP 0IP-8LDR 


26460 


1200-0473 


A5TI 


08552-6020 


9 




TRANSFORMER 


26460 


06552-6024 


AST? 


OA552-6000 


1 




TRANSFORMER! 6-TURNS 


28480 


08552-6044 


A5T3 


9100-0056 


7 


2 


TRANSFORMER INOUCTANCEl llOUH 4-loX 


28460 


9100-4056 


ASTa 


9100-0056 


7 




TRANSFORMER INDUCTANCE* llOUH +-10X 


26460 


9100-4056 


A5U1 


1626-0062 


7 


1 


ICIMIXER CIRCUIT 


26480 


1626-0062 


A6A 


03585-66506 


7 


1 


connector board 


28460 


03565-66506 


A6B 


03585-66506 


7 




connector board 


26460 


03565-66506 


A6C 


03585-66506 


7 




connector board 


28460 


03585-66506 


A60 


03585-66506 


7 




connector BOARD 


28460 


03565-66506 


AbCl 


0160-3876 


6 


16 


CAPACITOR-FXD loOOPF ♦-20X lOOVDC CER 


28460 


0160-3878 


AbJl 


1250-1593 


0 


4 


ADAPTER-COAX STR M-SMB M-SMB 


28460 


1250-1593 


AlO 


03585-66510 


3 


1 


analog MOTHER BOARD 


28460 


03565-66510 


AlOCl 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF 4-80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130T5V100R104Z 


AlOC? 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A10C3 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FxD ,IUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A10C4 


0160-3622 


8 




CAPaCITOR-FxD ,IUF tBO-BOX lOOVDC CER 


26654 


2130YSV100R104Z 


A10C5 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦60-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A10C6 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A10C7 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD .lUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AlOCA 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A10C9 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AlOCl 0 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,iUF +80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5VIOOR104Z 


4l OCl 1 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,lUF +80-20X lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AlOCl? 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXO ,1UF ♦80-20* lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A10C13 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AlOClU 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXO ,iUF +80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130T5V100R104Z 


A10C15 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦8p-20X lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AIOCI 6 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,iUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100H104Z 


A10C17 


0160-0128 


3 




CAPACITOR-FXD 2.2UF +-20X 50VDC CER 


26480 


0160-0126 


AlOClA 


0160-0128 


3 




CAPACITOR-FxD 2.2UF +-20X SOVDC CER 


26460 


0160-0126 


A10C19 


0160-0128 


3 




CAPACITOR-FxD 2,2UF ♦-ZOX 50VDC CER 


26460 


0160-0126 


Al0C?0 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxD ,iuF ♦8O-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 
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See introduction to this section for ordering information 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Coat'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A10C21 




T 




CAPACITOR-FXO ,1UF ♦80-20X lOOVOC CER 


26654 


2130YSV100R104Z 


A10C22 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AlOU 


9140-0210 


I 


35 


INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 


24226 


15/103 


A10L2 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 


24226 


15/103 


A10L3 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 


24226 


15/103 


AlOLa 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 


24226 


15/103 


AtOLS 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 


24226 


15/103 


A10L6 


9100-0541 


7 




COIL-MLD 250UH 10% Q=3 . 2 5DX, 5LG-NOM 


28480 


9100-0541 


A10L7 


9140-0029 


0 




INDUCTOR 75UH 10% .281DX .375LG Q=10 


99848 


3100-12-101 


AlOLd 


9140-0029 


0 




INDUCTOR 75UH 10% .281DX .375LG Q=10 


99848 


3100-12-101 


AiOL9 


9100-1618 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD 5.6UH 10% 


24226 


15/561 


AlOltO 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RE-CH-MLD lOOUH 


24226 


15/103 


AlOLll 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 




15/103 


AlOLl? 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 




15/103 


AIOLIJ 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 


24226 


15/103 


AlOLia 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF^CH-MLD lOOUH 


24226 


15/103 


A10U5 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 


24226 


15/103 


AlOLlb 


9100-1618 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD 5 . 6UH 10%. 


24226 


15/561 


A10L17 


9100-3958 


1 


8 


CHOKE, WIDE BAND 


28480 


9100-3458 


A10L18 


9100-3458 


1 




CHOKE, hide band 


28480 


9100-3458 


A10L19 


9100-3458 


1 




CHOKE, hide band 


28480 


9100-3458 


A10120 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 


24226 


15/103 


AlOL?l 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 


24226 


15/103 


Ai0L?2 


9100-0541 


7 




COIt-MLD 250UH lOX Q«3 .250X,51G-N0M 


28480 


9100-0541 


A10L25 


9100-0541 


7 




COIL-MLD 250UH lOX 0«3 ,25DX .5LC-N0M 


28480 


9100-0541 










AlO MISCELLANEOUS PARTS 








1251-0472 


4 


1 


connector-pc edge 6-CONT/ROw 2-ROHS 


28480 


1251-0472 




1251-2035 


9 


3 


CONNECTOR-PC edge IS-CONT/ROH 2-ROHS 


28480 


1251-2035 




1251-5160 


7 


1 


CONnECTOR-PC edge 36-CONT/ROH 2-ROHS 


28480 


1251-5160 




1530-1942 


7 


1 


MACHINED PART-BRS CLEVIS 


00000 


ANY SATISFACTORY SOURCE 


Ai4 


03585-66514 


7 


1 


PC assembly# LOG AMPLIFIER 


28480 


03585-66514 


AidCl 


0160-0939 


4 


1 


CAPACITOR.FXD 430PF +-5X 300VDC MICA 


28480 


0160-0939 


A14C2 


0180-0197 


8 




CAPACITOR-FXD 2.2UF+-10X 20VDC TA 


56289 


150D22SX9020A2 


A1«C3 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxD ,1UF ♦80*20X lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A14C4 


0180-0197 


8 




CAPACITOR-FxD 2.2UF+-10X 20V0C TA 


56289 


150D225X9020A2 


A14C5 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxO ,1UF ♦SO-BOX lOOVOC CER 


26654 


2130V5V100R104Z 


A}4C6 


0140-0195 


2 


1 


CAPACITOR-FXD noPF t-SX 300V0C MICA 


72136 


0Mi5Fl3lJ0300HVlCH 


A14C7 


0140-0172 


5 


1 


CAPACITOR-FXO 3000PF ♦-!% lOOVDC MICA 


72136 


OM19F302F0100HV1CR 


A14C6 


0140-0198 


5 


5 


CAPACITOR-FxD 200PF +-5X 300V0C MICA 


72136 


DM15F20W0300HV1CR 


A14C9 


0160-0940 


7 


1 


CAPACITOR-FxD 2400PF +-5X SOOVOC MICA 


28480 


0160-0940 


A14C10 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,lUF ♦80-20X lOOVOC CER | 


26654 


21S0Y5V100H104Z 


Al4Ctl 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXO ,1UF +60-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


Aiaci2 


0150-0093 


0 


3) 


CAPACITOR-FXO ,01UF f80-20X lOOVDC CER 


28480 


0150-0093 


A14C13 


0140-0204 


4 




CAPACITOR-FxD 47PF f-5X 500VDC MICA 


72136 


DM1SE470J0500HV1CR 


A14C14 


0160-0763 


2 


4 


CAPACITOR-FXO 5PF t-lOX SOOVDC MICA 


28480 


0160-0763 


A14C15 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXO ,iUF fSo-BOX lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A14C16 


0140-0206 


6 


5 


CAPACITOR-FXO 680PF +-5X 300VDC MICA 


72136 


DM15F681J0300HV1CR 


A14C17 


0140-0208 


8 




CAPACITOR-FXD 680PF +-5X 300V0C MICA 


72136 


OM15F681J0300HV1CR 


Al4Cl8 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,lUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130YSV100P104Z 


A14C19 


0140-0204 


4 




CAPACITOR-FXD 47PF +-5X 500VOC MICA 


72136 


OM15E470JOSOOHVICR 


A14CP0 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXO ,IUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A14C21 


0160-0763 


2 




CAPACITOR-FxD 5PF +-IOX SOOVDC MICA 


28480 


0160-0763 


A14C22 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXO ,01UF +80-20X lOOVOC CER 


28480 


0150-0093 


A14C23 


0140-0208 


8 




CAPACITOR-FXD 680PF +-5X 300VDC MICA 


72136 


DM15F681J0300HV1CR 


A14C24 


0140-0204 


4 




CAPACITOR-FXD 47PF +-5X SOOVOC MICA 


72136 


DM15E470J0500HV1CR 


A14C25 


0160-0763 


2 




CAPACITOR-FXO 5PF +-10X 500VOC MICA 


28480 


0160-0763 


A19C26 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxD ,IUF +60-20X lOOVOC CER 


26654 


213OY5V10OR104Z 


Ai4C?7 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF +80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5VI00R104Z 


A14C2B 


0180-0197 


8 




CAPACITOR-FXD 2.2UF+-10X 20VOC TA 


56289 


1SOD225X9020A2 


Aj4C?9 


0160-0362 


7 


3 


CAPACITOR-FXO 510PF +-5X 300VDC MICA 


28480 


0160-0362 


A14C30 


0160-2197 


0 


2 


CAPACITOR-FXD lOPF +-5X 300VOC MICA 


28480 


0160-2197 


A14C31 


0160-2257 


3 




CAPACITOR-FXD lOPF +-5X SOOVDC CER 0+-60 


28480 


0160-2257 


A19C32 


0140-0204 


4 




CAPACITOR-FXD 47PF +-5X SOOVOC MICA 


72136 


DM1SE470J0500HV1CR 


AI4C35 


0160-0763 


2 




CAPACITOR-FxD 5PF f-lOX SOOVOC MICA 


28480 


0160-0763 


A14C34 


0160-3014 


2 


1 


CAPACITOR-FXO 87PF ♦•IX 300VDC MICA Of70 


28480 


0160-3014 


A14C35 


0140-0218 


0 


1 


CAPACITOR-FXD 160PF ^.2X 30OVDC mKA 


72136 


DM15F16160300HV1CR 


A14C36 


0160-0938 


3 


3 


CAPACITOR-FXD lOOOPF +-5X lOOVDC MICA 


28480 


0160-0938 


AJ4C37 


0160-0332 


1 


1 


CAPACITOR-FXO 133PF ♦-IX 300VDC MICA 


28480 


0160-0332 


A14C38 


0160-3643 


5 




CAPACITOR-FXD 560PF +-1X lOOVDC MICA 


28480 


0160-3843 


A14C39 


0160-3843 


5 




CAPACITOR-FXD 560PF ^-IX lOOVOC MICA 


28480 


0160-3843 


A14C40 


0150-0093 


0 


1 


CAPACITOR-FXD ,OlUF ♦80-20X lOOVDC CER 


28480 


0150-0093 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



HP Part 
Number 



0160-0938 

0160-0127 

0160-3622 

0160-3622 

0190-0198 

0140-0198 

0160-3303 

0160-3303 

0160-0161 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901- 0179 

1902- 3149 

1902-0692 

1901-0518 

1901-0518 

1250-1368 

1250-1368 

1200-0462 

9140-0118 

9140-0210 

9140-0210 

9140-0237 

9140-0294 

9140-0118 

9140-0294 

9140-0311 

9140-0312 

lfi$a*0404 

1854-0404 

1854-0071 

1854-0071 

1854-0071 

1853-0034 

1853- 0020 
1853*0020 

1854- 0215 
1854-0215 

0683-1015 

0757-0430 

0683-1835 

0683-1235 

0683-1015 

0683-6215 

2100-1738 

0698-4485 

0698*4435 

0698-4443 

0698-4123 

2100-1738 

0698-4485 

0698-4435 

2100-3161 

0698-3279 

0698-3279 

2100-2030 

0683-2035 

0698*4435 

0698-3279 

0698-4469 

2100*3353 

0698-3279 

0698-U935 




Description 



Mfr Part Number 








CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 
CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦-S* lOOVDC MICA 
CAPACITOR-FXD lUF ♦-20X 25VDC CER 
CAPACITOR-FXD ,lUF ♦8O-20X lOOVDC CER 
CAPACITOR-FXD ,lUF t80-20X lOOVDC CER 

CAPACITOR-FXD 200PF ♦-SX 300VDC MKA 
CAPACITOR-FXD 200PF +-5X 300VDC MICA 
CAPACITOR-FXD 22PF ♦-.SPF lOOVDC MICA 
CAPACITOR-FxD 22PF i-.SPF lOOVDC MICA 
CAPACITOR-FXD ,01UF t-lOX 200VDC POLVE 

diode-switching 15V 50MA 750P8 DO-7 
DIODE-SWITCHING 15V SOMA 750PS 00-7 
DIODE-SWITCHINC 15V 50MA 750P8 00-7 
DIODE-SWITCHING 15V 50MA 750PS DO-7 
diode-switching 15V 50MA 750P8 DO-7 

DIODE-SWITCHING 15V 50MA 750PS DO-7 
DIOOE-SwITCHING 15V 50MA 750P8 00-7 
DIODE-SWITCHING 15V 50MA 750PS 00-7 
diode-switching 15V 50MA 750P8 DO-7 
DIODE-SwITCHING 15V 50MA 750PS 00-7 

DIODE-SWITCHING 15V SOMA 750P8 00*7 
DIODE-SWITCHINC 15V 50MA 750PS 00-7 

diode-switching 15V Soma 75ops 00-7 

DIODE-SWITCHING 15V 50MA 750PS 00-7 
DIOOE-ZNR 9,09v 5X DO-7 P0»,4w TC«+,057X 

OIODE-ZNR 6.3V IX DO-7 PD«,4W TC»f,00lX 

diode-schottky 

DI00E-8CH0TTKY 

CONNECTOR-RF 8MB M PC 50-0HM 
CONNECTOR-RF 8MB M PC 50-OHM 
SOCKET-IC 1-CONT strip oip-sldr 

COIL-MLD 500UH 5 X Q«65 , 19DX,44LG-N0M 
COIt-MLO lOOUH 5X Q«50 , 1 550X , 375UC-N0M 
COIL-MLD lOOUH 5X Q»50 , l55Dx,375LG-N0M 
COIL-MLD 200UH 5X 0*65 , l550x,375LG-N0M 
COIL-VAR 90UH-1I0UH Q»135 PC-MTG 

COIL-MLD 500UH 5 X Q«65 , 19DX,44LG-N0M 
COIL-VAR 90UH-110UH Q»135 PC-MTG 
INDUCTOR FIXEOf 100UH+-5X AT 350 KHZ 
INDUCTOR FIXEDi 130UH+-5X AT 350 KHZ 

transistor NPN si TO-18 PD«360MW 
TRANSISTOR NPN SI TO-18 PD«360MW 
TRANSISTOR NPN 81 PD«300MW FT«200MHZ 
transistor NPN SI P0«300MW FT*200MHZ 
TRANSISTOR NPN SI P0*300MW FT«200MHZ 

transistor PNP si TO-18 PDW360MW 
TRANSISTOR PNP 81 PD»300MW FT«150MHZ 
transistor PNP SI PD«300MW FT«150MHZ 
TRANSISTOR NPN 81 PD»350Mw FT«300MHZ 
TRANSISTOR NPN SI PD»350Mw FT«300MHZ 

RESISTOR 100 5X ,25W FC TC«-400/+500 
RESISTOR 2.21K iX ,125W F TC*0+-100 
RESISTOR 18 k 5X .25W FC TC»«400/^800 
RESISTOR 12K 5X , 2 Sw FC TC«-400/^800 
RESISTOR 100 5X ,25w FC TC"-400/+500 

resistor 620 5X ,25W FC TC»-400/^600 
RE8IST0R-TRMR lOK lOX C TOP-AOJ 1-TRN 
RESISTOR 23. 2K IX ,125W F TC»0t-100 
RESISTOR 2,49 k IX ,125w F TCw0+-100 
RESISTOR 4.53K IX ,125W F TC»0+-100 

RESISTOR 499 1% ,125W F TC«0+-100 
RESISTOR-TRMR iqK lOX C TOP-ADJ 1-TRN 
RESISTOR 23, 2K IX ,125w F TC»0+-100 
RESISTOR 2.49K IX ,125w F TC*0+-100 
RESISTOR-TRMR 20 K lOX C 8IDE-ADJ 17-TRN 

RESISTOR 4.99K \% ,125W F TC»0+-100 
RESISTOR 4.99K IX ,125W F TC*Of-lOO 
RESISTOR-TRMR 20K lOX C TOP-ADJ 1-TRN 
RESISTOR 20K 5X ,25W FC TC»-400/+800 
RESISTOR 2.49K \% ,125W F TC«0+-100 

RESISTOR 4.99K IX ,125W F TC»0+-100 
RESISTOR 1,15K IX ,125W F TC«0*-100 
RESISTOR-TRMR 20K lOX C SIOE-ADJ l-TRN 
resistor 4.99K ix ,125W F tC*0+-100 
resistor 2.49K \x ,l25w F TC«0+-100 








2130Y5V100R104Z 

0160-0938 

0160-0127 

2130Y5V100R104Z 

2130Y5V100R104Z 

DM15F201J0300WV1CR 

DM15F201J0300WV1CR 

0160-3303 

0160-3303 

0160-0161 

1901*0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901-0179 

1901- 0179 

1902- 3149 

1902-0692 

1901-0518 

1901-0518 

1250-1368 

1250*1368 

1200*0462 

9140-0118 

9140-0210 

9140-0210 

9140-0237 

9140-0294 

9140-0118 

9140-0294 

9140-0311 

9140-0312 

1854-0404 

1854-0404 

1854-0071 

1854-0071 

1854-0071 

1853-0034 

1853-0020 

1853-0020 

2N3904 

2N3904 

CB1015 

C4-1/8-T0-2211-F 

CB1835 

CB1235 

CB1015 

CB6215 

82PR10K 

C4-1/8-T0-2322-F 

C4-1/8-T0-2491.F 

C4-1/S-T0-4531-F 

C4-1/8-T0-499R.F 

82PR10K 

C4-1/8-T0-2322-F 

C4-1/8-T0-2491-F 

43P203 

C4-1/8-T0-4991-F 

C4.1/8-T0-4991-F 

82PR20K 

CB2035 

C4-1/8-T0-2491-F 

C4.1/S-T0-4991-F 

C4-1/8-T0-1151-F 

3386X-Y46-203 

C4-1/8-T0-4991-F 

C4-l/8-T0-249l*F 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 



HP Part 
Number 



0663-5105 

0683-101S 

06S3-1045 

0683«1835 

0683-5105 

0683-5105 

0683-1835 

0698-6a85 

0683-1525 

0757.0972 

0698-3279 

0683-1025 

0698-6330 

0698-5542 

2100-3056 

0698-7082 

0698-7082 

0696-7082 

0698-7082 

0683-1005 

0757-0465 

0698-3275 

0757-0281 

0683*1035 

0698-3439 

2100-0568 

0698-5‘f9? 

0683-1015 

0683-1015 

0698-4453 

0683-3315 

0683-3315 

0683-3325 

0683-6825 

9100-3262 

9100-3262 

1826-0109 

1826-0109 

1826-0109 

1826-0109 

1813-0017 

1826-0043 

1826-0043 

1826-0089 

0361-0517 

03585-00604 

03585-00605 



0403-0214 

1251-0600 

1480-0116 

2200-0101 

2200-0103 



Description 



Mfr Part Number 





RESISTOR 51 5% ,25W FC TC«-400/+S00 
RESISTOR 100 5% ,25W FC TC«-400/^500 
RESISTOR lOOK 5% ,25W FC TC»-400/+800 
RESISTOR 18K 5% .25W FC TC«-400/4800 
RESISTOR 51 5* ,25« FC TC»-400/+500 

RESISTOR 51 5X .251^ FC TC«-400/T500 
RESISTOR 18K S% .25W FC TC»-400/+800 
RESISTOR 23, 2K i% ,125W F TC-0+-100 
RESISTOR 1,5K 5X ,25W FC TCt-40O/^7O0 
RESISTOR 200K 1* ,125w F TC»0+-100 

RESISTOR 4.99K \% ,125W F TC-0+-100 
RESISTOR IK 5% ,25W FC TC«-400/+600 
RESISTOR 2K IX .125W F TC«0+-25 
RESISTOR 20K IX ,125W F TC«0f-25 
RESISTOR-TRMR 5K lOX C 8IDE-ADJ 17-TRN 

RESISTOR lOOK IX ,125W F TOO + -25 
RESISTOR lOOK IX ,125W F TC«0*-25 
RESISTOR lOOK IX ,125W F TC»0^-25 
RESISTOR lOOK IX ,125W F TC«0+-25 
RESISTOR 10 5X ,25rt FC TC«-400/^500 

RESISTOR lOOK 1% ,125W F TC«0+-100 
RESISTOR 2,5K \% ,125W F TC«04-25 
resistor 2.74K IX ,125W F TC«0+-100 
RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC«-400/+700 
RESISTOR 178 IX .125W F TC«0+-100 

RESISTOR-TRMR 100 lOX C TOP-AOJ 1-TRN 
RESISTOR 2.67K1X ,125W F TC«0+-100 
RESISTOR 100 5X ,25W FC TC«-400/+500 
RESISTOR 100 5X ,25W FC TC«-400/+500 
RESISTOR 402 IX ,125W F TC«0*-100 

RESISTOR 330 5X ,25W FC TC«-400^*600 
RESISTOR 330 5X ,25W FC TC«-400/+600 
RESISTOR 3,3K 5X ,25W FC TC*-400/+700 
RESISTOR 6,8K 5X ,25w FC TC«-400/+700 

transformer TRANSFORMER! TOROIDAL PULSE 
TRANSFORMER TRANSFORMER! TOROIDAL PULSE 

OP AMP MB T0*99 
OP AMP MB TO-99 
OP AMP mb TO-99 
OP AMP mb TO-99 
LOGIC amplifier 

OP AMP GP TO-99 

OP AMP GP TO-99 
OP AMP WB TO-99 

A14 MISCELLANEOUS PARTS 

SHIELD* 14-1 
SHIELD* 14-2 

EKTR-PC BD BRN POLYC , 062-BD-THKNS 

EXTR-PC BD VEL POLYC . 062-80-THKN8 
CONNECTOR-SGL CONT pin 1,14-MM*BSC-SZ SQ 
PIN.GRV ,062-lN.DIA ,25-IN-LG STL 
SCREW-MACH 4-40 ,188-IN-LC PAN-HO-POZI 
SCREW-MACH 4*40 ,25-IN-LO PAN-HD-POZl 



CBS105 

CB1835 

C4-1/8-T0-2322-F 

CB1525 

C4-1/8-TO-2005-F 

C4*l/8-T0-499l-F 

CB1025 

0698-6330 

0698-5542 

43R502 

0696-7082 

0696-7082 

0698-7082 

0698-7082 

CB1005 

C4-1/8-T0-1003-F 

0698-3275 

C4-1/8.T0-2741-F 

CB1035 

C4-1/8-T0-178R-F 

2100-0568 

CMF-55-l,T-l 

CB1015 

CB1015 

C4.1/8-TO-402R-F 



9100-3262 

9100-3262 

HA2.262S-B0593 

HA2-2625-80593 

HA2-2625-B0593 

HA2-2625-80593 

1613-0017 



0361-0517 

03585-00604 

03585-00605 



0403-0214 

1251-0600 

1480-0116 

ORDER BY DESCRIPTION 
ORDER BY DESCRIPTION 



03585-66515 8 

0160-0116 1 

0180-0229 7 

0180-0116 1 

0160-2199 2 

0160-3405 5 

0160-0166 9 

0160-0154 5 

1902-0777 3 

1901-0044 5 



9100-1623 8 
9100-3560 6 
9100-1623 8 

1855-0420 2 
1855-0420 2 
1855-0420 2 
1855-0420 2 
1855-0420 2 




VIDEO FILTER & 08 BOARD 

CAPACITOR-FxO 6.8UF+-10X 35V0C TA 
CAPACITOR-FXD 33UF+-10X lOVDC TA 
CAPACITOR-FXD 6.8UF+-10X 35VDC TA 
CAPACITOR-FXD 30PF +-5X 300VOC MICA 
CAPACITOR-FXO 2UF +-10X 50VDC MET-POLYC 

CAPACITOR-FXD ,068UF ♦-lOX 200V0C POLYE 
CAPACITOR-FxO 2200PF +-10X 200VDC POLYE 

OIOOE-ZNR IN825 6,2V 5* 00-7 PD»,4M 
OIODE-SmITCHING 50V 50MA 6NS 

CONNECTOR-RF SMB M PC 50-0HM 

COIL-MLD 27UH 5X 0*60 , I 550x , 375LG-N0M 
COIL-MLD 5.6UH 5X 0«45 , 1 55DX , 375LG-N0M 
COIL-MLD 27UH 5X Q*60 , 1 550X ,375LC-N0M 

TRANSISTOR J-FET 2N4391 N-CHAN D-MOOE 
TRANSISTOR J-FET 2N4391 N-CHAN D-MODE 
TRANSISTOR J-FET 2N4391 N-CHAN D-MOOE 
TRANSISTOR J-FET 2N4391 N-CHAN D-MOOE 
transistor J-FET 2N4391 N-CHAN D-MQDE 



03585-66515 

150D685X9035B2 

150D336X9010B2 

150D685X9035B2 

0160-2199 

0160-3405 

0160-0166 

0160*0154 

1N82S 

1901-0044 



9100-1623 

9100-3560 

9100-1623 



See introduction to this section for ordering information 
* Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


— 

Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


AlSAl 


0683-2025 


1 




RE8I8T0R 2K 5X ,25W FC TC»-A0O/f7O0 




C62025 


AJ5R2 


0696-4469 


2 




RESISTOR 1.15K IX ,125W F TCeO+-lOO 




C4-1/8-T0-1151-F 


AlSRS 


0698-4471 


6 


3 


RESISTOR 7.15K iX ,125W F TC»0+-100 




C4-1/8-T0-7151-F 


AlSRp 


2100-3056 


8 




RESISTOR-TRMR 5K lOX C SIDE-AOJ 17-TRN 


02111 


43P502 


A15R5 


0698-4495 


4 


1 


RESISTOR 37,4k IX ,125w F TC»0#-100 


24546 


C4-1/8-T0-3742-F 


A15R6 


0663-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC>-400/t600 


01121 


CB1025 


A15R7 


2100-3109 


2 


2 


RESISTOR-TRMR 2K lOX C SIDE-ADJ 17-TRN 


02111 


43P202 


A15R6 


0698-3450 


9 


1 


RESISTOR 42, 2K IX ,125w F TC*0>-100 


24546 


C4.1/6-T0-4222-F 


A15R9 


2100-3154 


7 




RESISTOR-TRMR IK lOX C SIDE-AOJ 17-TRN 


02111 


43P102 


A15R11 


0698-3274 


5 




RESISTOR lOK IX ,125W F TC«0+-25 


26480 


0698-3274 


Ai5R12 


0698-6316 


4 




RESISTOR 1,5K IX ,125W F TC«0+-25 


03888 


PME55-1/S-T9-1501-F 


A15R13 


0698-3275 


6 




RESISTOR 2,5K ix ,125W F TC«0+-25 


28480 


0698-3275 


Al5R|9 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK SX ,25iN FC TC»-400/t700 


01121 


CS1035 


A15R15 


0698-4506 


0 




RESISTOR 78, 7K IX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-7872-F 


A15R16 


0698-3499 


6 




RESISTOR 40, 2K IX .125^ F TCiOt-lOO 


24546 


C4-1/8-T0-4022-F 


A15R17 


0698-4202 


1 


1 


RESISTOR 8,87K IX .125N F TC«0t-l00 


24546 


C4-1/8-T0-8871-F 


A15R18 


0757-0281 


4 




RESISTOR 2,74K IX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-2741-F 


AlSRtR 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TCP-400/+700 


01121 


C81035 


Al5R?l 


0663-1535 


6 


10 


RESISTOR 15K 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


CBtSIB 


A15R22 


0698-6360 


6 


1 


RESISTOR lOK ,ix ,125W F TC»0+-25 


28480 


0696-6360 


AJ5R23 


0698-6625 


6 


I 


RESISTOR 6K ,1X ,125W F TC«0«*25 


28480 


0698-6625 


AiSR?a 


0698-6624 


5 


1 


RESISTOR 2K ,1X ,125W F TC«0+-25 


28480 


0696-6624 


A|5R25 


0698-6103 


5 


1 


RESISTOR 1 , 6 K ,ix ,125W F TC»04-50 


26480 


0698-6103 


A15R26 


0698-6355 


9 


1 


RESISTOR 400 ,1X ,U5W F TC-0 + -25 


28480 


0698-6355 


A|5R27 


0757-0449 


6 


9 


RESISTOR 20K IX ,12SW F TC»0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-2002-F 


A15R26 


0757-0449 


6 




RESISTOR 20K IX ,125W F TC»04-100 


HlfTB 


C4-1/8-T0-2002-F 


AJ5R29 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25N FC TC»-400y+700 


mB t W 


CB1035 


A15R31 


0663-1005 


5 




RESISTOR 10 5X ,25N FC TC«-400/+500 


■ 1:1 


CB1005 


AJ5R32 


0663-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X .25N FC TC«-400/t800 


01121 


CB2035 


A15R33 


0663-2035 


3 




RESISTOR 20 K 5x .25N FC TCb-400/4>800 


01121 


CB2035 


Ai5R39 


0663-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB2035 


A15R55 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X «25M FC TC>-400/«6oO 


01121 


CB2035 


A15R36 


0663-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC»-400/t700 


01121 


CB2025 


A15R37 


0663-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X ,25M FC TC«-400/+800 


01121 


CB2035 


A|5R3® 


0663-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X ,25W FC TCP-4O0/+600 


01121 


CB2035 


aiStpi 


0360-0124 


3 




C0NNECT0R-S(>1 CONT pin ,04-1N-68C-SZ rnd 


28480 


0360-0124 


At5TP2 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SCL CONT pin ,04-IN*BSC-8Z rnd 


26480 


0360-0124 


A15TP3 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN ,04-lN-BSC-SZ RND 


28480 


0360-0124 


AlSTPA 


0360-0124 


3 




connector-sgi cont pin ,04-in-bsc-8Z rnd 


28480 


0360-0124 


A15TP5 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL cont pin ,04-IN-BSC-8Z rnd 


26480 


0360-0124 


A15TP6 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SCL cont pin ,04-IN-B8C-SZ rnd 


26460 


0360-0124 


AlSUl 


1820-1195 


7 


8 


IC FF TTL L8 D-TYPE POS-EDCE-TRIG COM 


01295 


8N74L8175N 


Al5U2 


1620-1216 


3 


5 


IC OCOR TTL LS 3-T0-8-LINE 3-INP 


01295 


SN74LSl3aN 


A15U3 


1620-1196 


8 


16 


IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIC COM 


01295 


8N74L8174N 


AlSUa 


1620-1196 


6 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIC COM 


01295 


SN74LS174N 


A15U5 


1620-1196 


6 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIC COM 


01295 


8N74L8174N 


A15U6 


1620-1196 


8 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIC COM 


01295 


SN74LS174N 


A15U7 


1820-1984 


2 




CONV lO-B-O/A 16-DIP-C 


24355 


ADS61K0 


AiSue 


1626-0557 


5 




IC OP AMP GP QUAD 14-DIP-C PKG 


34335 


AM348D 


Al5U9 


1826-0136 


8 




comparator GP QUAD 14-DlP-P 


04713 


MLM339P 


AlSUll 


1826-0136 


8 


HI 


COMPARATOR GP QUAD 14-DIP.P 


04713 


MLM339P 


Atsuia 


1826-0340 


4 


Hi 


OP AMP BIFET TO-99 


26460 


1826-0340 


Al5Ut3 


1826-0846 


5 


HI 


IC SWITCH ANLG QUAD 16-DIP-C PKG 


27014 


LF13332D 


AISWI 


1251-4047 


7 




CONNECTOR 3-PlN M POST TYPE 


28480 


1251-4047 


A15W1 


1258-0141 


6 




JUMPER REMOVABLE 


28480 


1256-0141 










A15 MISCELLANEOUS PARTS 








0403-0211 


1 




EXTR-PC BD BRN POLYC ,062-BD-TMKNS 


28460 


0403-0211 




0403-0215 


5 


1 


EXTR-PC BD GRN POLYC ,062-BD-7HKN8 


28460 


0403-0215 




1460-0116 


6 




PIN-CRV ,062-IN-DlA ,25-IN-LC STL 


28460 


1480-0116 


A16 


03585*66516 


9 


1 


A-DT REGISTER 


26480 


03585-66516 


AlbCl 


0160-4401 


3 


2 


CAPACITOR-FXO ,01UF t-lOX lOOVOC POLYP 


28460 


0160-4401 


A 16 C 2 


0140-0196 


3 




CAPACITOR-FXD 150PF +-5X 300VDC MICA 


72136 


DM1SF151J0300MV1CR 


A16C3 


0160-2226 


6 




CAPACITOR-FXD 2200PF +-5X 300VDC MICA 


26460 


0160-2226 


Al6C<J 


0140-0193 


0 




CAPACITOR-FXD 82PF +-5X 300VDC MICA 


72136 


DMi5E620J0300NV1CR 


A16C5 


0160*4401 


3 




CAPACITOR-FXD ,01UF 4--10X lOOVDC POLYP 


28480 


0160-4401 


A16C6 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxD ,o1UF +100-0X 50VDC CER 


28480 


0160-3S47 


A16C7 


0160-2204 


0 




CAPACITOR-FxD lOOPF f-sx 300VDC MICA 


28480 


0160-2204 


A|6C6 


0160-2307 


4 




CAPACITOR-FxO 47PF +-5X 300VOC MICA 


28480 


0160-2307 


A16C9 


0160-2209 


5 




CAPACITOR-FXD 360PF t-BX 300VDC MICA 


28480 


0160-2209 


A16C10 


0160-2307 


4 


1 


CAPACITOR-FXO 47PF ♦-BX 300VDC MICA 


26480 


0160-2307 
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See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 


















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A16C1 1 


01b0-3b22 


T 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦60-20X lOOVDC CER 


26654 


2130V5V100R104Z 


Al6Cl2 


01b0»3b22 


6 




CAPACITOR-FXD ,lllF f60-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AlbClJ 


0tb0*3b22 


6 




CAPACITOR-FXO ,1UF ♦60-20X lOOVDC CER 


26654 


21S0y5Vl00Rl04Z 


AlbCH 


0160-0291 


3 


27 


CAPACITOR-FXO 1UF+-10X 35VDC TA 


56289 


1500105*903542 


AibCiS 


0160-l64b 


6 


5 


CAPACITOR-FXO 2.2UF+-10X 35V0C TA 


56289 


1500225X903562 


AlbClb 


OlbO-3622 


6 




CAPACITOR-FXO ,iUF ♦80-20* lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


Ajbcir 


01b0«3b22 


6 




CAPACITOR-FXO ,iUF ♦60-20* lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AtbCie 


01b0-3b22 


6 




CAPACiTOR-FxO , 1 UF ♦80-20* lOOVOC CER 


26654 


2I30Y5V100R104Z 


AibCt9 


0160-0309 


9 


15 


CAPACITOR-FxO 4,7uP^- 20* lOVDC TA 


56269 


150D475X0010A2 


AjbC21 


01b0-3b22 


6 




CAPACITOR-FXO , lUF ♦80-20* lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AlbC22 


01b0-3b22 


6 




CAPACITOR-FXO ,lUF ♦80-20* lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AibC23 


01b0-3b22 


6 




CAPACITOR-FxO ,1UF ♦60-20* lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AlbC24 


Dlb0-3b22 


6 




CAPACITOR-FXO ,1UF ♦60-20* lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AtbCSS 


0160-0291 


3 




CAPACITOR-FXO 1UF+-10* 35V0C TA 


56289 


150D105X9035A2 


AibC?b 


0160-1696 


6 




CAPACXTOR-FXO 2,2UF^-10* 35VOC TA 


56269 


150D225X9035B2 


AlbCRl 


1901-0044 


5 




diode-switching 50V 50MA 6NS 


26460 


1901-0044 


AlbCRS 


1901-0044 


5 




DIODE-SWITCHING 50V 50MA 6N8 


26460 


1901-0044 


AibCR3 


1901-0094 


5 




DIODE-SWITCHING 50V SOMA 6NS 


26480 


1901-0044 


AlbCRA 


1901-0044 


5 




OIOOE-SWITCHING SOV 50MA 6N8 


26480 


1901-0044 


AlbCRS 


1901-0044 


5 




DIOOE-SWITCHING 50V 50MA bNS 


26460 


1901-0044 


AlbCRb 


1901-0026 


5 


2 


OIODE-PWR RECT 400V 750MA 00-29 


26480 


1901-0026 


AlbCR7 


1901-0026 


5 




DIODE-PWR RECT 400V 750MA 00-29 


26480 


1901-0026 


AlbLl 


9140-0137 


1 


1 


COIl-MLD IMH 5* Q«60 . 1 90X , 44L6-N0M 


26480 


9140-0137 


AlbL? 


9100-3912 


2 


1 


COIL-MLO 15UH 5* Q«65 , 1S5DX,375LG-N0M 


26460 


9100-3912 


AlbQl 


1654-0023 


9 


1 


TRANSISTOR NPN 31 TO-18 PO«360MW 


26480 


1654-0023 


AlbO? 


1655-0410 


0 


2 


TRANSISTOR J-FET N-CHAN O-MODE TO-18 Si 


26460 


1655-0410 


AibPt 


0698-3242 


7 


1 


RESISTOR 357 1* ,125W F TC«0+-100 


24596 


C4-1/6-T0-357R.F 


AlbR? 


0663-2025 


1 




RESISTOR 2K 5* ,25w FC TC«-400/^700 


01121 


C62025 




0696-4966 


5 


1 


RESISTOR 26 , 7K i* ,125w F TC«0^-100 


24546 


C4-l/e-T0-2672-F 




0696-4459 


0 


1 


RESISTOR 634 1* ,125W F TC«0^-100 


24546 


C4-1/8-T0-634R-F 


! i! 


0663-2025 


1 




RESISTOR 2K 5* ,25W FC TC«-400/^700 


01121 


CB2025 


AibRb 


0663-3045 


7 


2 


RESISTOR 300K 5* ,25W FC TC»-600/^900 


01121 


CS3045 


A|bR7 


0683-3045 


7 




RESISTOR 300K 5* ,25W FC TC«-800/^900 


01121 


CB3045 


AibR8 


0663-1035 


1 




RESISTOR lOK 5* ,25W FC TC»-400/^700 


01121 


CB1035 


AjbR9 


0685-2235 


5 


3 


resistor 22 K 5* ,25w FC TC«-400/+600 


01121 


C62235 


AlbRll 


0663-2045 


5 




RESISTOR 200K 5* .25W FC TC»-800/^900 


01121 


CB2045 


AlbRl2 


0663-1035 


1 




RESISTOR lOK 5* ,25W FC TC»-400 /t700 


01121 


CB1035 


AlbRt3 


0663-5125 


6 




RESISTOR 5, IK 5* ,25W FC TC»-900/^700 


01121 


C65125 


AibRi 4 


0663-2035 


3 




RESISTOR 20K 5* ,25W FC TC«-400/^600 


01121 


CB2035 


AtbRlS 


0663-2045 


5 




RESISTOR 200K 5* ,25W FC TC«-800/^900 


01121 


CB2045 


AibRlb 


0663-5125 


6 




RESISTOR 5, IK 5* ,25W FC TC*-«00/+700 


01121 


CB5125 


AibRl7 


0698-3279 


5 




RESISTOR lOK 1* ,125W F TC«0^-25 


26460 


0696-3274 


AibRlB 


0696-3279 


5 




RESISTOR lOK 1* ,12SW F TC»0^-25 


26460 


0696-3274 


AlbRl9 


2100-3159 


7 




RESISTOR-TRMR IK 10* C SIDC-AOJ 17-TRN 


02111 


43P102 


AlbRao 


0663-1025 


9 




RESISTOR IK 5* ,25W FC TC»-400/^600 


01121 


CS1025 


AlbRZl 


2100-3059 


6 


2 


RESISTOR-TRMR 50K 10* C SIDE-ADJ 17-TRN 


02111 


43P503 


AlbR22 


0757-0976 


9 


2 


RESISTOR 301K 1* ,125W F TC»0^-100 




C4-1/6-T0-3013-F 


AlbR?3 


0696-9443 


2 




RESISTOR 4,53K l* ,125W F TC«0^-100 


B !k ' m 


C4-1/6-T0-4531-F 


AlbR?4 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5* .25W FC TC«-400/^700 


B f 2 ■ 


CB2025 


AlbR?S 


0663-1525 


4 




RESISTOR 1,5K 5* ,25W FC TC«-400/^700 


■ 1:1 


CB1525 


AlbRpb 


0663-1015 


7 




RESISTOR 100 5* ,25w FC TC«-400/^500 


01121 


CB1015 


AibR?7 


0663-1015 


7 




RESISTOR 100 5* ,2SW FC TC«-400/^500 


01121 


CB1015 


AlbRad 


0663-1015 


7 




RESISTOR 100 5* ,25W FC TC«-900/^500 


01121 


CB1015 


AibR29 


0663-1015 


7 




RESISTOR 100 5* ,25W FC TC«-400/^500 


01121 


CB1015 


AlbR31 


0663-1015 


7 




RESISTOR 100 5* ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CBIOIS 


AlbR32 


0663-1015 


7 




RESISTOR 100 5* ,25W FC TC«-900/^500 


01121 


CB1015 


A|bR33 


0663-1015 


7 




RESISTOR 100 5* ,25W FC TC«-400/^500 


01121 


CB1015 


AjbTPt 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT pin ,04-IN«BSC-SZ rnd 


BJ.II 


0360-0124 


A}bTP2 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-8GL CONT PIN ,04-IN-BSC-SZ RND 


B.h9 


0360-0124 


AlbTP3 


0360*0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN ,04-IN-88C-SZ RND 


■ s si 


0360-0124 


A jbTPA 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN , 04-IN-BSC-SZ RND 


26460 


0360-0124 


AlbTPS 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN ,04-IN-BSC-SZ RND 


26460 


0360-0124 


AlbTPb 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SCL CONT PIN , 04-IN-8SC-8Z RND 


26460 


0360-0124 


AlbTP7 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SCL CONT PIN ,04-IN-BSC-SZ RND 


26460 


0360-0124 


AlbTPS 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN ,04-IN-B8C-SZ RND 


26460 


0360-0124 


AlbUl 


1626-0185 


5 


1 


OP AMP 8PCL TO-99 


0192B 


CA3060 


A}bU2 


1626-0390 


4 




OP AMP eiFET TO-99 


26480 


1626-0340 


AlbU3 


1626-0136 


8 




COMPARATOR GP QUAD 14-DIP-P 


04713 


MLM339P 


AtbUU 


1626-0043 


4 




OP AMP GP TO-99 


0192B 


CA307T 


AjbUS 


1620-1925 


6 


5 


ic schmitt-trig ttl ls nand quad 2-INP 


01295 


SN74LS132N 


A}bUb 


1620-1984 


2 




CONV 10-B-D/A 16-DIP-C 


24355 


A0561K0 


AlbU7 


1626-0026 


3 


12 


comparator PRCN TO-99 


04713 


MLM311G 


AlbUe 


1820-1978 


4 


1 


IC RCTR TTL L 12-BIT 


34335 


AM25L04PC 


AlbU9 


1620-1925 


6 




ic schmitt-tRig ttl ls nano quad 2 -INP 


01295 


$N74161S2N 


AlbUll 


1626-0902 


9 


3 


IC V RGLTR TO-3 


60103 


LAS-1515 


/kl6U12 


1826-0403 


0 




IC V RGLTR-FXD-NEG 14. 25/15. 75V TO-3 PKG 


80103 


LAS-1815 



See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Description 



A16 MISCELLANEOUS PARTS 

EXTR-PC BD BRN POLYC . 062-BD-THKNS 
EXTR-PC BD BLU POLYC .062-BD-THKNS 
THREADED INSERT-NUT 6-32 .065-IN-LG SST 
SCREW-MACH 6-32 .312-IN-LG PAN-HD-POZI 
PIN-GRV ,062-IN-DIA .25-IN-LG STL 



Mfr Part Number 



0403-0211 

0403-0216 

KFS2-632 

ANY SATISFACTORY SOURCE 
GP24-063X250-12 



See introduction to this section for ordering information 
♦Indicates factory selected value 









Reference 

Designation 



HP Part 
Number 




A17 


03585-66517 


4 


A17C1 


0180-0116 


1 


A17C2 


0180-0116 


1 


A17C3 


0180-0229 


7 


A17C4 


0150-0121 


5 


A17C5 


0160-3622 


8 


A17C6 


0160-4791 


4 


A17C7 


0160-4571 


8 


A17C8 


0160-3622 


8 


A17C9 


0140-0184 


9 


A17C10 


0160-4571 


8 


A17C11 


0150-0121 


5 


A17C12 


0160-4571 


8 


A17C13 


0140-0184 


9 


A17C14 


0160-4571 


8 


A17C15 


0160-4571 


8 


A17C16 


0160-4571 


8 


A17C17 


0160-^571 


8 


A17C18 


0160-4571 


8 


A17C19 


0160-4571 


8 


A17C20 


0150-0121 


5 


A17C21 


0160-4571 


8 


A17C22 


0160-4571 


8 


A17C23 


0160-4571 


8 


A17C24 


0160-4571 


8 


A17C25 


0160-4571 


8 


A17C26 


0140-0191 


3 


A17C27 


0121-0180 


9 


A17C285' 


0160-2202 


8 


A17C28 '' 


0160-2204 


0 


A17C28'' 


0160-2205 


1 


A17C29 


0121-0059 


7 


A17C30 


0160-4571 


8 


A17C31 


0160-4571 


8 


A17C32 


0160-4571 


8 


A17C33 


0160-4571 


8 


A17C34 


0160-4571 


8 


A17C35 


0160-4571 


8 


A17C36 


0140-0191 


8 


A17C37 


0121-0180 


5 


A17C38:i 


0160-2202 


8 


A 1 7 C 3 8" 


0160-2204 


0 


A17C38" 


0160-2205 


1 


A17C39 


0121-0059 


7 


A17C40 


0160-4571 


8 


A17C41 


0160-4571 


8 


A17C42 


0160-3622 


8 


A17C43 


0150-0121 


5 


A17C44 


0140-0198 


5 


A17C45 


0160-4571 


8 


A17C46 


0160-4571 


8 


A17C47 


0160-3622 


8 


A17C48 


0160-4571 


8 


A17C49 


0150-0121 


5 


A17C50 


0160-3622 


8 


A17C51 


0160-3622 


8 


A17C52 


0160-3622 


8 


A17C53 


0160-4571 


8 


A17C54 


0160-3622 


8 


A17C55 


0601-3622 


8 


A17C56 


0160-3622 


8 


A17C57 


0160-3622 


8 


A17C58 


0160-3622 


8 


A17C59 


0160-3622 


8 


A17C60 


0160-4571 


8 


A17C61 


0160-^571 


8 


A17C62 


0160-4571 


8 


A17C63 


0160-4571 


8 


A27C64 


0160-4571 


8 


A27C65 


0160-4571 


8 


A27C66 


0160-4571 


8 


A17C67 


0160-3622 


8 


A17C68 


0160-3622 


8 


A17C69 

A17C70 


0160-4571 

0121-0105 


8 



Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Description 



FILTER BOARD NO. 1 

CAPACITOR-FXD 6.8UF+-10% 35VDC TA 
CAPACITOR-FXD 6.8UF+-10% 35VDC TA 
CAPACITOR-FXD 33UF+-10% lOVDC TA 
CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% lOOVDC CER 

CAPACITOR-FXD lOPF +-5% lOOVDC CER 0+-30 
CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% lOOVDC CER 
CAPACITOR-FXD 8200PF +-1% lOOVDC MICA 
CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD 8200PF +-1% lOOVDC MICA 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD 56PF +-5% 300VDC MICA 
CAPACITOR-V TRMR-CER 15-60PF 200V PC-MTG 
CAPACITOR-FXD 75PF +-5% 300VDC MICA 
CAPACITOR-FXD lOOPF +-5% 300VDC MICA 
CAPACITOR-FXD 120PF +-5% 300VDC MICA 

CAPACITOR-V TRMR-CER 2-8PF 350V PC-MTG 
CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD 56PF +-5% 300VDC MICA 
CAPACITOR-V TRMR-CER 15-60PF 200V PC-MTG 
CAPACITOR-FXD 75PF +-5% 300VDC MICA 

CAPACITOR-FXD lOOPF +-5% 300VDC MICA 
CAPACITOR-FXD 320PF +-5% 300VDC MICA 
CAPACITOR-V TRMR-CER 2-8PF 350V PC-MTG 
CAPACIOTR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% lOOVDC CER 
CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD 200PF +-5% 300VDC MICA 
CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% lOOVDC CER 
CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% lOOVDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% lOOVDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% lOOVDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% lOOVDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% lOOVDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% lOOVDC CER 

, CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% lOOVDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% lOOVDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% lOOVDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD .lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% lOOVDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% lOOVDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-V TRMR-CER 9-35PF 200V PC-MTG 




Mfr Part Number 



03585-66517 

150D685X9035B2 

150D685X9035B2 

150D336X9010B2 

8121-N065-651-0104Z 

2130Y5V100R104Z 

CAC02COG100J100A 

0160-4571 

2130Y5V100R104Z 

DM20F822F0100WV1 

0160-4571 

8121-N065-651-0104Z 

0160-4571 

DM20F822F0100WV1CR 

0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

CAC03Z5U104Z050A 

0160-4571 

0160-4571 

8121-N065-651-0104Z 

0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

DM15E560J0300WV1CR 
304324 15/16PF N1500 
HP1575DJ3C1 
HP15101J3C1 
HP15121J3C1 

304324 2/8PF NPO 

0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

DM15E560J0300WV1CR 
304324 15/60PF N1500 
HP15750J3C1 

HP15101J3C1 
HP15121J3C1 
304324 2/8PF NPO 
0160-4571 
0160-4571 

2130Y5V100R104Z 
8121-N065-651-0104Z 
DM15F201 J0300WV1CR 
0160-4571 
0160-4571 

2130Y5V100R104Z 

0160-4571 

8121-N065-651-0104Z 

2130Y5V100R104Z 

2130Y5V100R104Z 

2130Y5V100R104Z 

CAC03Z5U104Z050A 

2130Y5V100R104Z 

2130Y5V100R104Z 

2130Y5V100R104Z 

2130Y5V100R104Z 

2130Y5V100R104Z 

2130Y5V100R104Z 

CAC03Z5U104Z050A 

CAC03Z5U104Z050A 

CAC03Z5U104Z050A 

CAC03Z5U104Z050A 

CAC03Z5U104Z050A 

CAC03Z5U104Z050A 

CAC03Z5U104Z050A 

2130Y5V100R104Z 
2130Y5V100R104Z 
CAC03Z5U104Z050A 
538-006D 9-35 



See introduction to this section for ordering information 
♦Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Coat'd) 



Reference 

Designation 



*1 7CR6 
A17CR7 
A17CR8 
At 7CR9 
A17CR16 

Al7CRli 

A17CR12 

AI7CRII 

Al7CRia 

A17CR15 




HP Part 
Number 



0121-0105 

0160-4571 

0160-2940 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901- 0376 

1902- 3199 
1901-0518 
1901-0518 

1250- 1368 

1251- 4822 
1258-0141 
1251-4822 
1258-0141 

1251-4822 

1258-0141 

1251-4822 

1258-0141 

9140-0210 

9140-0210 

9100-1618 

9140-0289 

9140-0289 

9140-0446 

9140-0447 

9100-054S 

1854-0215 

1853- 0089 

1854- 0351 
1854-0071 
1854-0071 

1854-0071 

1853- 0010 

1854- 0215 
1854-0215 
1854-0071 

0683-3925 

0683-2205 

0683-1525 

0683-2215 

06«3-10l5 

0683-1015 

0683-2035 

0683-2035 

0698-3518 

0757-0279 

0698-4451 

2100-2497 

0757-0283 

0683-1015 

0683-3325 

0683-1015 

0698-3518 

0698-3496 

0757-0416 

2100-2497 

0757-0283 

0683-1015 

0683-3325 

0683-2035 

0757-0442 

2100-3274 

0757-0200 

2100-3207 

0757-0283 

2100-3273 



Description 



Mfr Part Number 




CAPACITOR-V TRMR-CER 9-35PF 200V PC-MTG 
CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD 470PF +-5% 300VDC MICA 

OIOOE-GEn PRP 35V SOMA DO-35 
OIOOE-CEN PRP 35V 50MA 00-35 
DIODE-CEN PRP 35V SOMA DO-35 
DIODE-OEN PRP 35V 50MA DO-35 
OlOOE-GFN PRP 35V 50MA 00-35 

DIODE-GEn PRP 35V SOMA Do-35 
DIODE-GEN PRP 35V SOMA DO-35 
DIODE-GEN PRP 35V SOMA DO-35 
DIODE-GEN PRP 35V 50MA DO-35 
diode-gen PRP 35V 50MA DO-35 

DIODE-GEN PRP 35V 50MA DO-35 

DIODE-GEN PRP 35V 50MA DO-55 

DIOOE-ZNR 9,09V 5X 00-7 P0i,4W TC»+.057* 

OIODE-aCHOTTKY 

0I0DE-8CH0TTKY 

CONNECTOR-RF 8MB M PC 50-OHM 
connector 3-PIN M POST TYPE 

CONNECTOR 3-PIN M POST TYPE 



connector 3-pin m post type 

connector 3-PIN M POST TYPE 



COIL-MLO lOOUH 5X Q»50 . 1 55Dx, 375LG-N0M 
COIL-MLO lOOUH 5* 0«50 , 155DX. 375LG-NOM 
COIL-MLD 5.6UH lOX 0»45 , 155 Dx.375LG-N0M 
COIL-VAR 23UH-27UH Q«200 PC-MtG 
COIL-VAR 23UH-27UH 0*200 PC-MyG 

INDUCTOR 2MH 10% .913DX .73LG Q=350 
INDUCTOR 2MH 10% .614DX .531LG 0=250 

COIL-VAR 900UM-1.1MH 0*112 PC-mtG 

transistor NPN si PO*35oHW FT»300HHZ 
transistor PNP 2N4917 81 PD*200MW 
TRANSISTOR NPN SI TO -18 PD*36oHw 
TRANSISTOR NPN Si PD* 300 Mvy FT* 200 MHZ 
transistor NPN SI PD*300^H FT*200MHZ 

transistor NPN SI P0*3OO^N FT* 20 QMHZ 
transistor PNP SI TO -18 PD*360Mw 
transistor NPN SI PD*350^W Ft*300MH^ 
transistor NPN Si P0»350*^w FT*3P0MMZ 
transistor NPN si PD*300Hw FT* 20 QHHZ 

resistor 3,9K 5X ,25W FC TC*-400/+700 
resistor 22 5X ,25W FC TC*-400/+500 
RESISTOR l,5K 5X ,25W FC TC*-400/+700 
RESISTOR 220 5X ,25w FC TC*-400/+600 
RESISTOR 100 5X ,258 FC TC*-400/+500 

RESISTOR 100 5X ,25rt FC TC*-400/+500 
RESISTOR 20K 5X ,25W FC TC*-400/+800 
RESISTOR 20K 5X ,25w FC TC*-400 /t 800 
RESISTOR 7.32K IX .125H F TC*OT-lOO 
RESISTOR 3,16K IX ,125W F TC*0+-lOO 

RESISTOR 340 IX ,125W F TC*0+-100 
RESISTOR-TRMR lOX C TOP-ADJ 1-TRN 
RESISTOR 2 K IX ,l25w F TC*0+-I00 
RESISTOR 100 5X ,25^ FC TC*-400/^500 
RESISTOR 3.3K 5X .25H FC TC*-400/+700 

RESISTOR 100 5X ,25W FC TC*-400/+500 
RESISTOR 7,32K iX ,125W F TC*0+-100 
RESISTOR 3.57K \% ,125W F TC* 0 t-l 00 
resistor 511 IX ,125W F TC*0+-100 
RESISTOR-TRMR 2k lOX C TOP-ADJ 1-TRN 

RESISTOR 2K IX .125^ F TC*0+-100 
RESISTOR 100 5X ,25« FC TC*-400/f500 
RESISTOR 3,3K 5X .25H FC TC*-400/*700 
RESISTOR 20 K 5% ,25W FC TC*-4O0/t8O0 

RESISTOR lOK 1 % .125W F TC=0+-100 

RESISTOR-TRMR 10 K lOX C SIDE-ADJ l-TRN 
RESISTOR 5,62« IX ,125W F TC*0+-100 
RESISTOR-TRMR 5 K lOX C SIDE-ADJ l-TRN 
RESISTOR 2K IX .125W F TC*0+-100 
RESISTOR-TRMR lOX C SIDE-ADJ 1 -TRN 








538-006D 9-35 

CAC03Z5U104Z05.0A 

HP15471J3C1 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901-0376 

1901- 0376 

1902- 3149 
1901-0516 
1901-0518 

1250- 1368 

1251- 4822 
1258-0141 
1251-4822 
1258-0141 

1251-4822 

1258-0141 

1251-4822 

1258-0141 

9140-0210 

9i40-0210 

9100-1618 

9140-0289 

9140-0289 

9140-0446 

9140-0447 

9100-0543 

2N3904 

2N4917 

1854-0351 

1854-0071 

1854-0071 

1854-0071 

1853- 0010 
2N3904 
2N3904 

1854- 0071 



CB1015 

CB2035 

CB2035 

C4,1/8-T0-7321-F 

C4.1/6-T0-3161-F 

C4-1/8-T0-340R-F 

S2PR2K 

C4-1/8-T0-2001-F 

CB1015 

CB3325 

CB1015 

C4-1/8-T0-7321-F 

C4-1/8-T0-357R-F 

C4.1/8-T0-511R-F 

82PR2K 

C4.1/8-TO-2001-F 

CB1015 

CB3325 

CB2035 

CMF-55-l,T-l 

2100-3274 

C4-1/8.T0-5621-F 

2100-5207 

C4-1/8-T0-2001-F 

PlOO-3273 
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See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 






















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 




Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A17R31 


0757-0428 


1 


2 


RESISTOR 1.62K 1% .125W F TC=0+-100 


24546 


C4-1/8-TO-1621-F 


A17R32 


2100-3273 


1 




RESISTOR-TRMR 2K 10% C SIDE-ADJ 1-TRN 


28480 


2100-3273 


A17R33 


0698-4196 


2 


1 


RESISTOR 1.07K .125W F TC=0+-100 


03292 


C4-1/8-TO-1071-F 


A17R34 


2100-3273 


1 




RESISTOR-TRMR 2K 10% C SIDE-ADJ 1-TRN 


28480 


2100-3273 


A17R35 


0683-1015 


7 


39 


RESISTOR 100 5% .25W FC TC=-400/+500 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-100E 


A17R36 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5% .25W FC TC=-400/+500 


01121 


CB1015 


A17R37 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5% .25W FC TC=-400/+500 


01121 


CB1015 


A17R38 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5% .25W FC TC=-400/+500 


01121 


CB1015 


A17R39 


0683-2225 


3 


1 


RESISTOR 2.2K 5% .25W FC TC=-400/+700 


01121 


CB2225 


A17R40 


0683-3315 


4 


1 


RESISTOR 330 5% .25W FC TC=-400/+600 


01121 


CB3315 


A17R41 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5% .25W FC TC=-400/+500 


01121 


CB1015 


A17R42 


0683-3025 


3 


6 


RESISTOR 3K 5% .25W FC TC=-400/+700 


01121 


CB3025 


A17R43 


0683-1235 


3 


4 


RESISTOR 12K 5% .25W FC TC=-400/+800 


01121 


CB1235 


A17R44 


0698-4482 


9 


1 


RESISTOR 17. 4K 1% .125W F TC=0+-100 


01992 


PME55-1/8-TO-1742-F 


A17R45 


0698-4473 


8 


1 


RESISTOR 8.06K 1% .125W F TC=0+-100 


24546 


C4-1/81TO18061-F 


A17R46 


0698-4428 


3 


1 


RESISTOR 1.69K 1% .125W F TC=0+-100 


03292 


C4-1/8-TO-1691-F 


A17R47 


0698-3178 


8 


1 


RESISTER 487 1% .125W F TC=0+-100 


03292 


C4-1/8-TO-487R-F 


A17R48 


0698-3447 


4 


2 


RESISTER 422 1% .125W F TC=0+-100 


91637 


CMF-55-l,T-l 


A17R49 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5% .25W FC TC=-400/+700 


01121 


CB2025 


A17R50 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5% .25W FC TC=-400/+700 


01121 


CB2025 


A17R51 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5% .25W FC TC=-400/+700 


01121 


CB2025 


A17R52 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5% .25W FC TC=-400/+700 


01121 


CB2025 


A17R53 


0683-1045 


3 


15 


RESISTOR lOOK 5% .25W FC TC=-400/+800 


01121 


CB1045 


A17R54 


0683-1045 


3 




RESISTOR lOOK 5% .25W FC TC=-400/+800 


01121 


CB1045 


A17R55 


0683-1045 


3 




RESISTOR lOOK 5% . 25W FC TC=-400/+800 


01121 


CB1045 


A17R56 


0683-1045 


3 




RESISTOR lOOK 5% .25W FC TC=-400/+800 


01121 


CB1045 


A17R57 


0683-1225 


1 


2 


RESISTOR 1.2K 5% .25W FC TC=-400/+700 


01121 


CB1225 


A17R58 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5% .25W FC TC=-400/+500 


01121 


CB1015 


A17R59 


0683-3025 


3 




RESISTOR 3K 5% .25W FC TC=-400/+700 


01121 


CB3025 


A17R60 


0683-1235 


3 




RESISTOR 12K 5% .25W FC TC=-400/+800 


01121 


CB1235 


A17R61 


0698-4506 


8 




RESISTOR 73. 2K. 1% . . 125W F TC = 0+-100 


03292 


C4-1/8-TO-7322-F 


A17R62 


0698-4492 


1 


4 


RESISTOR 32.4 1% .125W F TC=0+-100 


24546 


C4-1/8-TO-3242-F 


A17R63 


0698-4471 


6 


2 


RESISTER 7.15K 1% .125W F TC=0+-100 


03292 


C4-1/8-TO-7151-F 


A17R64 


0698-4431 


8 


1 


RESISTOR 2.05K 1% .125W F TC=0+-100 


03292 


C4-1/8-TO-2051-F 


A17R65 


0698-4453 


4 




RESISTOR 402 1% .125W F TC=0+-100 


24546 


CR-1/8-TO-402R-F 


A17R66 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5% .25W FC TC=-400/+700 


01121 


CB2025 


A17R67 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5% .25W FC TC=-400/+700 


01121 


CB2025 


A17R68 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5% .25W FC TC=-400/+700 


01121 


CB2025 


A17R69 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5% .25W FC TC=-400/+700 


01121 


CB2025 


A17R70 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5% .25W FC TC=-400/+700 


01121 


CB2025 


A17R71 


0683-7525 


6 


2 


RESISTOR 7.5K 5% . 2 5W FC TC=-400/+700 


01121 


CB7525 


A17R72 


0683-4705 


8 


9 


RESISTOR 47 5% .25 W TC=-400/+500 


01121 


CB4705 


A17R73 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5% .25W FC TC=-400/+500 


01121 


CB1015 


A17R74 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5% .25W FC TC=-400/+500 


01121 


CB1015 


A17R75 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5% .25W FC TC=-400/+500 


01121 


CB1015 


A17R76 


0698-4491 




1 


RESISTOR 30. 9K 1% .125W F TC=0+-100 


03292 


C4-1/8-TO-3092-F 


A17R77 


0757-0200 


7 




RESISTOR 5.62K 1% .125W F TC=0+-100 


24546 


C4-1/8-TO-5621-F 


A17R78 


0757-0200 


7 




RESISTOR 5.62K 1% .125W F TC=0+-100 


24546 


C4-1/8-TO-5621-F 


A17R79 


0698-3382 


6 


1 


RESISTOR 5.49K 1% .125W F TC=0+-100 


24546 


C4-1/8-TO-5491-F 


A17R80 


0683-1045 


3 




RESISTOR lOOK 5% .25W FC TC=-400/+800 


01121 


CB1045 



See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 



AJ 7»il 
Ai7R§2 

Al7R8a 

A17R85 

A17R86 
At7R87 
A1 7R88 
A17R89 
AJ7RR0 

AlZRRl 

A17RR2 

A17R93 

AJ7R9A 

A17RR5 

Ai 7996* 

A17R96* 



A17996* 
A1 7997* 
At7997* 



Ai7R97* 

At 7998 
At7R99 
AlZRtOO 
Al7Rl01 
At 7R102 

At 7 R 10 I 
A17R109 
A179105 
AI79IO6 
A179107 

At79l08 
At 79109 
AtZRllO 
Al79t 1 1 
At 7R1I ? 

Al79l 13 
At79l l« 

A17RT1 

A17RT2 

A17RT3 

AlZRTa 

A17Tt 

AI7T? 

At7Ul 

A17U? 



A17U6 

A17U7 

A17U8 

A17U9 

A17Y1 

A17Y2 

At7Yl-5 



AI8 

Ai8Ct 
At 8C? 
A18C3 
At8C9 
A18C5 



HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


0683-1015 


7 




0683-5125 


8 


5 


0685-2025 


1 




0683-1035 


1 


5 


0683-1025 


9 




0683-1025 


9 




0683-1025 


9 




0683-1025 


9 




0683-1025 


9 




0683-1025 


9 




0683-1025 


9 




0683-1025 


9 




0683-1025 


9 




0683-9705 


S 




0698-3262 


1 


5 


0757-0277 


8 


5 


0757-0388 


2 


5 


0698-3262 


1 




0757-0277 


8 




0757-0388 


2 




0698-4967 


0 


1 


nb9B-497l 


6 




0683-9705 


8 




0757-0283 


6 




0683-5125 


8 




0683-3025 


3 




0683-1525 


9 




2100-3207 


1 




0757-0939 


9 


2 


0683-9705 


8 




0683-1015 


7 




0683-9705 


8 




0683-1015 


7 




0683*1015 


7 




0683-1015 


7 




0683-1025 


9 




0757-0996 


5 


1 


0837-0086 


7 


7 


0837-0086 


7 




0837-0085 


6 


1 


0837-0119 


7 


1 


9100-5262 


5 


5 


9100-3262 


5 




1820-1196 


8 


9 


1826-0846 


5 


16 


1826-0846 


5 




1826-0846 


5 




1826-0846 


5 




1826-0846 


5 




1820-1216 


3 


3 


1820-1195 


7 


3 


1820-1196 


8 




03585-82501 


6 


1 


1900-0299 


0 


5 


1800-0116 


8 


6 


0903-0211 


1 


4 


0360-1653 


5 


20 


0403-0217 


7 




03585-66518 


5 


1 


0180-1979 


1 


a 


0180-1979 


1 




0180-0229 


7 




0150-0121 


5 




0160-4571 


8 





Description 



RESISTOR 100 5* ,25W FC TC«-«00/*500 
RESISTOR 5, IK 53 .25W FC TC«-flOO/7700 

RESISTOR 2K 5* .25W TC«»«00/4700 

RESISTOR loK 5X ,25W FC TC«-«00/+700 

RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-a00/*600 
RESISTOR IK SX ,25W FC TC«-900/*600 
RESISTOR IK 5X .25^1 FC TC«»90O/*600 
RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-ROO/+600 
RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«»«00/+600 

RESISTOR IK 5% ,25W EC tCi.A 0O/+6O0 
RESISTOR IK 5% ,25rt FC TC»-«0O/f600 
RESISTOR IK 5X ,25W EC TC«-R0O/*6O0 
RESISTOR IK 5X ,25lN EC TC»-A00/ + 6O0 
RESISTOR 97 5X EC TC«-900/*500 

RESISTOR ao.2 IX ,125W F TC«0*-100 

RESISTOR R9,9 i* ,125W F TC«0*-100 



RESISTOR 30.1 IX .I25w F TC«0*-100 
RESISTOR 90.2 IX ,125W F TC«0*-100 
RESISTOR 99.9 tX ,125W F TC«0*«100 



RESISTOR 30.1 IX ,125w F TC«n*-tOO 

RESISTOR 1.05K tX .125W E TC»0+-100 
RESISTOR 7,15K ix ,125l« F TC«0*-100 
RESISTOR U7 5X EC TC«-900/*500 

RESISTOR ?K IX ,125W F TC»0+-100 
RESISTOR 5. IK 5X .25w FC TC»»900/*700 

RESISTOR 3K 5X ,25^ FC TC«-900/*700 
RESISTOR l.SE 5X .25W FC tC»-« 00/*700 
RESISTOR-TRMR ?K lOX C SIDE-ADJ 1-TRN 
RESISTOR 6.8tK IX .125W F TO0+-100 
PFSISTOR 97 5X .2SW FC TC«-900/+500 

RESISTOR too 5x .25W FC TC»*900/*500 
RESISTOR «7 5X .2S« EC TC»-900/*>500 
RESISTOR 100 5x ,?5rt FC TC»-900/*500 
resistor 100 5X .25W FC TC»-900/*5no 
resistor ICO 5% ,?5W EC TC«*900/*S00 

RESISTOR IK 5X EC TCe»900/*600 

RESISTOR 15K IX ,l25w F TC»0*-100 

thermistor disc 200-ohm TC«-9.9X/C-0EC 
THERMISTOR DISC 200-0HM TC«-9.9X/C-DEG 
thermistor ROD 680-ohm TCa+. 7X/C-DES 
thermistor rod SK-OHm TC»*,7X/C-0EG 

transformer TRANSFORMER! TOROIDAL PULSE 
TRANSFORMER TRANSFORMER! TOROIDAL PULSE 

ic FF ttl ls d-type pos-edge-trig com 

IC SWITCH ANLG QUAD 16-DIP-C PKG 
IC SWITCH ANLG QUAD 16-OIP-C PKG 
IC SWITCH ANLG QUAD 16-OIP-C PKG 
IC SWITCH ANLC QUAD 16-OIP-C PKG 

IC SWITCH ANLG QUAD 16-DIP-C PKG 
IC DCDR ttl ls 3-T0-8-LINE S-INP 

IC ff ttl ls d-type pos-edge-trig com 

IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 

PART OF matched set 
PART OF MATCHED SET 

crystals, IE filter (MATCHED sCT OF 5) 



A18 miscellaneous PARTS 

cable tie .062-‘.6?5-DIA ,09l-WD NYL 
PIN-GRV .062-IN-DIA ,25-IN-LG STL 
ExTR-PC BD BRN POLYC , 062-BD-THKN8 
CONNECTOR-SGL CONj PIN . 095-IN-B8C-8Z 8Q 

EXTR-PC BD VIO POLYC . 062-BD-THKNS 

IF GAI^i BOARD 

CApACItOR-ExD 10UF+-10X 35V0C T* 
CAPACiTOR-FxD tOUF*-lOX 35V0C TA 
CAPACITOO-FXO 33UF*-10X lOVOC TA 
CAPACITOR-FXD .lUF *80-20X 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD .IUF +S0-20X 50^0C CER 



Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


01121 


CBlOlS 


01121 


CB5125 


01121 


CB2025 


01121 


C81035 


01121 


CB1025 


01121 


CB1025 


01121 


CB1025 


01121 


CB1025 


01121 


CB1025 


01121 


CB1025 


01121 


CB102S 


01121 


CB1025 


01121 


CB1025 


01121 


C097O5 


29596 


C9-1/8-T0-9022-E 


29596 


C9-1/8-T0-9992-F 


29596 


C9-1/S-T0-30R1-F 


29596 


C9-1/8-T0-9022-F 


29596 


C9-1/8-T0-9992-F 


29596 


C9-1/8-T0-3OR1-F 


29596 


C9-1/8-T0-1051-F 


29596 


C9-1/8-T0-7151-F 


01121 


CB9705 


29596 


C9-1/8-TO-2001-F 


01121 


CB5125 


01121 


CB3025 


01121 


CB1525 


28980 


2100-3207 


29596 


C9-1/8-T0-6811-F 


01121 


CB9705 


01121 


CB1015 


01121 


C097O5 


01121 


CB1015 


01121 


CB1015 


01121 


C01O15 


0)121 


CB1025 


29596 


C9-1/8-T0-1502-F 


28960 


0837-0086 


28980 


0837-0086 


28980 


0037-0085 


28980 


0837-0119 


26980 


9100-3262 


28980 


9100-3262 


012R5 


8N79L8179N 


27019 


LE13332D 


27019 


LE13332D 


27019 


LE13332D 


27019 


LEi3332D 


27019 


LF13332D 


012R5 


8N79LS138N 


01295 


SN79LS175N 


01295 


SN79L8179N 


28980 


03585-82501 


28980 


1900-0299 


28980 


1980-0116 


28980 


0903-0211 


20980 


0360-1653 


28480 


0403-0217 


28900 


03585*66512 


56289 


150D106X9035R2 


56289 


1500106X9035R2 


56289 


150O336X9o10B2 


72982 


8121-N065-651-0104Z 




0160-4571 
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See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 











Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A18C6 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C7 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C8 


0140-0184 


9 




CAPACITOR-FXD 


8200PF +-1% 


lOOVDC MICA 


72136 


DM20F822F0100WV1CR 


A18C9 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C10 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C11 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C12 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C13 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C14 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C15 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C16 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C17 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C18 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C19 


0610-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C20 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C21 


0140-0191 


8 




CAPACITOR-FXD 


56PF 


+-5% 300VDC MICA 


04522 


DM15E560J0300WV1CR 


A18C22 


0121-0180 


5 




CAPACITOR-V TRMR-CER 15-60PF 200V PC-MTG 


01468 


304324 15/60PF N1500 


A18C23'' 


0160-2202 


8 




CAPACITOR-FXD 


75PF 


+-5% 300VDC MICA 


08113 


HP15750J3C1 


A18C23" 


0160-2204 


0 




CAPACITOR-FXD 


lOOPF +-5% 300VDC MICA 


08113 


HP15101J3C1 


A18C23" 


0160-2205 


1 




CAPACITOR-FXD 


] 20PF +-5% 300VDC MICA 


08113 


HP15121J3C1 


A18C24 


0121-0059 


7 




CAPACITOR-V TRMR-CER 2-8PF 


350V PC-MTG 


01468 


304324 2/8PF NPO 


A18C25 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C26 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C27 


0150-0121 


5 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 




8121-N065-651-0104Z 


A18C28 


0150-0121 


5 




CAPACITOR-FXD 


.lUF 


+80-20% 


50VDC CER 




8121-N065-651-0104Z 


A18C29 


0160-0127 


2 




CAPACITOR-FXD 


lUF 


f-20% 25VDC CER 


28480 


0160-0127 


A18C30 


0150-0121 


5 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


72982 


8121-N065-651-0104Z 


A18C31 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C32 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C33 


0150-0121 


5 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


72982 


8121-N065-651-0104Z 


A18C34 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U105Z050A 


A18C36 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U105Z050A 


A18C37 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


16 2 9 9 


CAC03Z5U105Z050A 


A18C38 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C39 


0150-0121 


5 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


72982 


8121-N065-651-0104Z 


A18C41 


0160-'+371 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U105Z05QA 


A18C42 


0160-^^571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U105Z050A 


A18C43 


0150-0121 


5 




CAPACITOR-FXD 


.lUF 


+80-25% 


50VDC CER 


72982 


8121-N065-651-0104Z 


A18C44 


0140-0198 


5 




CAPACITOR-FXD 


200PF +-5% 300VDC MICA 


72136 


DM15F201J0300WV1CR 


A18C46 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U105Z050A 


A18C47 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U105Z050Z 


A18C48 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C49 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


, lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C50 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C51 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C52 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C53 


0150-0121 


5 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


72982 


8121-N065-651-0104Z 


A18C54 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C55 


0150-0121 


5 


1 


CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


72982 


8121-N065-651-0104Z 


A18C56 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


• lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C57 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C58 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C59 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C60 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C61 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C62 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C63 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C64 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C65 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C66 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


, lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C67 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C68 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C69 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C70 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C71 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C72 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C73 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C74 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C75 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C76 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C77 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C78 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C79 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C80 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C81 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A18C82 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF 


+80-20% 


lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A18C83 


0121-01205 


4 




CAPACITOR-V TRMR-CER 9-35PF 


200V PC-MTG 




538-006D 9-35 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


*18C8a 


0160- 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF t80-20» OVDC CER 






At 8CR1 


1901-0376 


6 




DIOOE-GEN PRP 35V 50MA DQ-35 




1901-0376 


At sCR2 


1901.0376 


6 




DIODE-GEn PRP 35V SOMA DO-35 




1901-0376 


At sCR3 


1901.0376 


6 




DIOOE-GEN PRP 35V SOMA 00-35 




1901-0376 


At sCRA 


1901.0376 


6 




DIOOE-GEN PRP 35V SOMA 00-35 




1901-0376 


AlsCRS 


1901-0376 


6 




OIOOE.GEN PRP 35V SOMA 00-35 


Kiliil 


1901-0376 


At 8CR6 


1901-0376 


6 




DIODE-GEN PRP 35V 50MA 00-35 


28480 


1901-0376 


At sCR7 


1901-0376 


6 




OIODE-GEN PRP 35V SQMA 00-35 


28480 


1901-0376 


AisCRB 


1902.3199 


9 




DIODE-ZNR 9,09V 5* 00-7 PDi,9^ TC«+.057X 


28980 


1902-3199 


At 8CRR 


1901.0516 


8 




diode-scmottky 


28980 


1901-0518 


AlsCRlO 


1901.0518 


8 




DIODE-SCMOTTKY 


28980 


1901-0518 


AlsCRl i 


1901-0050 


3 




DIODE-SVvITCHING eoV 200MA 2NS 00-35 


28480 


1901-0050 


At 8CR12 


1901-0050 


3 




DIODE-SWITCHINC 80 V 200MA 2NS 00-35 


28480 


1901-0050 


aisCrh 


1901-0050 


3 




OIOOE-SwITCMING 80V 200MA 2NS 00-35 


28460 


1901-0050 


AlgCRU 


1901-0050 


3 




010DE-8MITCHING 80V 200MA 2NS 00-35 


28460 


1901-0050 


A18HU2 


1205-0011 


0 




HEAT SINK T0-5/T0-39-CS 


28980 


1205-0011 


AlgHUT 


1205-0011 


0 




HEAT SINK T0-5/T0-39-CS 


28480 


1205-0011 


AlsHUS 


1205-0011 


0 




HEAT sink T0-5/T0-39-C8 


28480 


1205-0011 


A18HU9 


1205-0011 


0 




HEAT SINK TO- 5 /TO- 39 -CS 


28480 


1205-0011 


A 18 J 1 


1251-9822 


6 




connector 3-PIn m POST TYPE 


28460 


1251-4822 




1258-0191 


6 




JUMPER-REMOVABLE FOR 0.025 IN SQ PINS 


22526 


65474-004 


At8j? 


1251-9822 


6 




connector 3-PIN m post TYPE 


28980 


1251-9822 




1258-0191 


8 




JUMPER-REMOVABLE FOR 0.025 IN SQ PINS 


22526 


65474-004 


A 18 I 1 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 5% . 166DX. . 385LG 


24226 


15/103 


Ai8l2 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RE-CH-MLD lOOUH 5% .166DX .385LG 


24226 


15/103 


A18LS 


9100-1618 


I 




INDUCTOR RF-CH-MLD 5 . 6UH 10% 


24426 


15/561 


Ai8ta 


9140-0447 


6 




INDUCTOR 2MH 10% .614DX.531LG 0=250 


28480 


9140-0447 


A18L5 


9190-0289 


9 




COIU-VAR 23UM-27UH Q»200 PC-MTO 


28460 


9190-0269 


AI 8 L 6 


9100-0593 


9 




COIL-vAR 900UH-1,iMH Q«112 ’C-MyG 


28980 


9100-0593 


Ai rQi 


1859-0071 


7 




TRANSISTOR NPN 81 P0«300MW FT«200MHZ 


28480 


1859-0071 




1853-0010 


2 




TRANSISTOR PNP SI TO-I 6 P0«360MW 


26480 


1853-0010 




1859-0071 


7 




TRANSISTOR NPN Si P0*300'*W FT«200MHZ 


26480 


1859-0071 




1859-0071 


7 




transistor NPN 8l PO«300Mw FT«200MH2 


28480 


1859-0071 


AiSQS 


1559-0071 


7 




TRANSISTOR NPN SI P0«30C^W FT«200MHZ 


28980 


1859-0071 


A 18 Q 6 


1859-0071 


7 




TRANSISTOR NPN SI PO«300WW FTtZOOMHZ 


28480 


1859-0071 


A18R1 


0699-0169 


8 


2 


RESISTOR 738,5 .1* .125W F TC«0t-25 


28960 


0699-0169 


A18R? 


0699-0163 


7 


2 


RESISTOR 966 ,1* .125H F TCiO+-25 


26960 


0699-0163 


A 18 R 3 


0698.8999 


6 


2 


resistor 299 ,u .125w F TC60+-25 


28980 


0698-8999 


AisRa 


0699-0162 


6 


2 


RESISTOR 502.7 '.IX ,125w F TC«0t-25 


28480 


0699-0162 


A 18 R 5 


0757-0921 


9 


1 


RESISTOR 825 IX ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-825R-F 


A18R7 


0757-0926 


9 




RESISTOR 1.3K iX ,125W F TCbo+«100 


29596 


C9-1/6-T0.1301-F 


At8R8 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,2SR FC TC«-900/y500 


01121 


CB1015 


A18P9 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25H FC TC»-900/t500 


01121 


catois 


AlsRlO 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X ,25H FC TC«-900/48oo 


01121 


CB2035 


Als^ll 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20 K 5X ,25W FC TC«-900/+800 


01121 


CB2035 




0698-3518 


0 




RESISTOR 7.32K IX ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-TO-7321-F 


A18R13 


0757-0279 


0 




RESISTOR 3.16K IX .125W F TC#0*-100 


29596 


C9-1/8-T0-3161-F 


Al8Ria 


0698.4951 


2 




RESISTOR 390 IX ,125W F TCiOf-lOO 


29596 


C9-1/8.TO-390R-F 


AlSRlS 


2100-2997 


9 




RESISTOR-TRMR 2K lOX C TOP-AOJ 1-TRN 


73138 


62PR2K 


AI 8 RI 6 


0757-0283 


6 




resistor 2K IX .125w F TCnOT-lOO 


29596 


C9-1/8-T0-2001-F 


At8Rt7 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3,3K 5X ,25l^ FC TC«-900/ + 700 


01121 


CB3325 


A 18 R 18 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


CB1015 


At8Rl9 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC«-900/y500 


01121 


CB1015 


A18R?0 


0698-9393 


1 


1 


RESISTOR 73.2 IX .125w F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-73R2-F 


Al8R9t 


0698-3939 


9 


1 


RESISTOR 178 IX ,l25w F TC»0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-178R-F 


A18R24 


0757-0992 


9 




resistor lOK IX ,125W F tC»0+-100 


29596 


C9.1/8-T0-1002-F 


A18R25 


0757-0281 


9 


1 


RESISTOR 2.79K 1 % ,125W F TC60+-100 


29596 


C9-1/8-T0-2791-F 


A189?6 


0698-3150 


6 


1 


RESISTOR 2.37K tX ,125W F TC60+-100 


29596 


C9-1/8.T0-2371-F 


A18R27 


0757-0928 


1 




RESISTOR 1.62K IX ,125rt F TC*0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-1621-F 


A18R28 


0683-1335 


9 


1 


RESISTOR 13K 5X ,25H FC TC«-900/t800 


01121 


CB1335 


At8P?9 


0683-9325 


8 




RESISTOR 9.3K 5X .25w FC TC6-400/+700 


01121 


CB4325 


AI 8 R 3 O 


0683-2925 


5 




RESISTOR 2.9K 5x .251^ FC TC6-900/f700 


01121 


CB2925 


At 8^*31 


0683-2925 


5 




RESISTOR 2.9K S% .25W FC TC«-900/+700 


01121 


C62925 


Al8'^32 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X ,25W FC TC«-900/+800 


01121 


CB2035 


A18R33 


0683-9325 


8 




RESISTOR 9.3K 5X .25W FC TC6-900/+700 


01121 


CB4325 


Al8f*39 


0683-1225 


1 




RESISTOR 1.2K 5X .25W FC TC«-900/+700 


01121 


CB1225 


A18935 


0683-3025 


3 




resistor 3K 5X ,25W FC TC«-900/*700 


01121 


CB3025 


Al8^Sb 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X .2Sw FC TC«-900/+500 


01121 


CB 1015 


A 18 R 37 


0683-1235 


3 




RESISTOR 12K 5X ,25W FC TC«-900/+80O 


01121 


CB1235 


A 18 R 38 


0698.9506 


5 


1 


RESISTOR 73. 2K 1% .125W F TC=0+-100 


03292 


C4-1/8-TO-7322-F 



9-26 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 

















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A18R39 


0698-4492 


1 




RESISTOR 32.4K 1% .J25W F TC=0+-100 


03292 


C4-1/8-TO-3242-F 


A18R40 


0698-4471 


6 




RESISTOR 7.15K 1% .125W F TC=0+-100 


03292 


C4-l/8^TO-7151-F 


A18R41 


0698-4431 


8 




RESISTOR 2.05K 1% .125W F TC=0+-100 


03292 


C4-1/8-TO-2051-F 


A18R42 


0689-4453 


4 


1 


RESISTOR 402 1% ,.125W F TC = 0+-100 


24546 


C4-1/8-TO-402R-F 


Ai8R«3 


068S-202S 


1 




RESISTOR 2K 5* ,25W FC TC«-400/*700 


01121 


CB2025 


*1 8P«fl 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X .25w FC TCb-400/«700 


01121 


CB2025 


*l8Rfl5 


0683-3625 


9 


3 


RESISTOR 3.6K 5* .25W FC TC*-400/^700 


01121 


CB3625 




0683-6225 


1 


3 


RESISTOR 6.2K 5x .2SW FC TC«-400/f700 


01121 


CB6225 


Aj8R<|7 


0683-1045 


3 




RESISTOR lOOK 5V .25W FC tCb-400/^8oo 


01121 


CB1045 


AlSRiia 


0683-1045 


3 




RESISTOR lOOK 5% .25W FC TCi-400/4800 


01121 


CB1045 


A18R49 


0683-1045 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC«-400/+800 


01121 


CB1045 


A18R90 


0683-1045 


3 




RESISTOR lOOK 5* .25W FC TC«-400/^800 


01121 


CB104S 


AtSRSt 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC«-4O0/+5OO 


01121 


CB1015 


A18RS2* 


0698-3262 


1 




RESISTOR 40.2 IX .I25w F TC»0+-100 




C4.1/8-TO-4022-F 


A18R52* 


'*►98-4387 


3 




REsISTOr 60,4 IX ,125W F TC«0+-100 




C4-1/8-T0-60R4-F 


A18RS2* 


0757-0277 


8 




REsISTOR 49,9 1% ,135W F tC*0+-100 




C4-1/8-T0-4992-F 


Al8'Ra2* 


0757-0388 


2 




RESISTOR 30,1 IX ,125W F TC»0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-30R1-F 


A18RS3 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X ,25W FC TC«-400/+800 


01121 


C82035 


A18R94 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X .25W FC TC»-400/t500 


01121 


CB4705 


A18RS5 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC*-400/+700 


01121 


CB1035 


At8R56 


0603-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25rt FC TC«-400/+500 


01121 


CB1015 


A18R57 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25rt FC TC"-400/^500 


01121 


CB1015 


A|8R§8 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25« FC TC»-400/7500 


01121 


CBioiS 


Al8R8R 


0698-3492 


9 


1 


RESISTOR 2,67K iX ,125W F TC«0*-100 


24546 


C4-1/8-T0-2671-F 


AI8R6O 


0683-1045 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25w FC TC»-400/+800 


01121 


CB1045 


A18R6I 


0683-5125 


8 




RESISTOR 5, IK 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB5125 


A18R62 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB1015 


Ai8R65 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5* ,256 FC TC«-400/+500 


01121 


CB1015 


A18R64 


0698-4446 


5 


5 


RESISTOR 267 lx ,125W F TC»0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-267R-F 


A18R65 


2100-3349 


2 


3 


RESISTOR-TfiMO 100 lOX C SIOE-AOJ 1-TRN 


28480 


2100-3349 


A18R66 


069^-4427 


2 


3 


RESISTOR 1.65K ix ,1256 F TC«04..100 


24546 


C4-1/8-T0-1651-F 


A18R67 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5x ,256 FC TC«-400/+800 


01121 


CB2035 


A18R66 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,256 FC TC«-400/+500 


01121 


CB1015 


A18R69 


0603-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,256 FC TC»-4oO/+500 


01121 


CB1015 


A18R70 


0698-4446 


5 




RESISTOR 267 IX ,1256 F TC«0+-100 




C4-1/8-T0-267R-F 


Ai8R7l 


2100-3349 


2 




RESISTOR-TRMR 100 lOX C SiDE-ADj 1-TRN 




2100-3349 


At8R72 


0698-4427 


2 




RESISTOR 1,65K IX .1256 F TC»0t-100 




C4-1/8-T0.165WF 


AI8P73 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5x ,256 FC TC«-400/t800 


01121 


CB2035 


At8R7a 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,256 FC TC«-400/+500 


01121 


C81015 


A18R79 


0603-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,256 FC TC«-400/+500 


01121 


CB1015 


A18R76 


0698-4446 


5 




RESISTOR 267 lx ,1256 F TC»0+-100 


24546 


C4-iy8-T0-267R-F 


A18R77 


2100-3349 


2 




RESISTOR-TRMR loo lOX C SIDE-ADJ l-TRN 


28480 


2100-3349 


A18'P70 


0698-4427 


2 




RESISTOR 1,65K ix ,1256 F TC«o+-100 


24546 


C4-1/8-T0-1651-F 


AI8R79 


0685-2035 


3 




RESISTOR 20K 5x ,256 FC TC«-400/t800 


01121 


CB2035 


AI8RBO 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X .256 FC TC»-400/f500 


01121 


CB1015 


Ai8R§1 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,256 FC TC«-400/t500 


01121 


CB1015 


A18R82 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X .256 FC TC«-400/f800 


01121 


CB203S 


A18R83 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X .256 FC TC*-400/t7oo 


0112] 


CB2025 


A18R84 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .256 FC TC»-400/+600 


01121 


CB1025 


At8R8S 


0698-4484 


1 


1 


RESISTOR 19, IK IX ,1256 F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-1912-F 


At8R06 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .256 FC TC»-400/+600 


01121 


CB1Q25 


A18R87 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,256 FC TO-400/ + 600 


01121 


CB1Q25 


A18R88 


0683-1025 


6 




RESISTOR IK 5X .256 Fc TC»-400/*600 


01121 


CB102S 


A18R89 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,256 FC TC»-400/^600 


01121 


CB1025 


A18R90 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .256 FC TC«-400/f600 


01121 


CB102S 


A18R91 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .256 FC TC»-400/+600 


01121 


CB1025 


A18P92 


0603-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,256 FC TC«-400/*600 


01121 


CB1025 


A18R93 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .256 FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


Al8 R9« 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .256 FC TC«-400/4600 


01121 


CB1025 


A18 R95 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .256 FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A18 R96 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X .256 FC TC«-400/+500 


01121 


CB1015 


Al8 R97 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X .256 FC TC«-400/+500 


01121 


CBIOIS 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


Al gR98 


0683-104S 


3 




RESISTOR lOOK 53 ,25W PC TC«-400/+800 


01121 


CB1045 


A18R99 


06S3-S12S 


8 




RESISTOR 5.1R 53 ,25W PC TC«.400/+700 


moLm 


CBS125 


At 8^100 


06S3-101S 


7 




RESISTOR ibo 53 ,25w PC TC«-400/+500 


Wmm 


CBiOlS 


At^RiOl 


0663-I02S 


9 




RESISTOR IK 53 ,25W PC TC»-400/7600 


mutim 


CB1025 


AlSRlO? 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 53 ,25W PC TC»-400/^600 


01121 


CB1025 


At SRl 03 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 53 ,25W PC TC»-400/+600 




CB1025 


At sRlOR 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 53 ,25W PC TC9-400/+600 




CB1025 


At 8^1 OS 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 53 .25W PC TC«-400/+600 




CB1025 


At SRi 00 


0683-1 025 


9 




RESISTOR IK 53 .25W PC TC«-40O/4600 




CB1025 


AlSRib? 


0757-0415 


6 


1 


RESISTOR 475 13 ,l25w P TC«04-10P 


K i i il 


C4-1/8.T0-475R-P 


At 8Rl08 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 53 ,25W PC TC«-4O0/4700 


01121 


CB1035 


At 8Rl OR 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 53 ,25W PC TC»-400/4500 


01121 


CB1015 


At 8Rt to 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 53 .2SM PC TC«-400/45Q0 


01121 


CB1015 


At 8Rl 1 i 


0683-1015 


7 




RESISTOR too 53 ,25 k« PC TC9-400/4500 


01121 


CB1015 


At SRt 1? 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 53 ,25W PC TC«-400/4500 


01121 


C01O15 


At 8Rt 1 3 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 53 ,25w PC TC»-400/+500 


01121 


CB1015 


At sRi to 


0683.1015 


7 




RESISTOR 100 53 ,25W PC TC«-400/4500 


01121 


CB1015 


At 8Rt IS 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 53 ,25W PC TC9-400/4500 


01121 


CB1015 


Ai8R1 16 


0683-1015 


7 




RESISTOR too 53 .25W PC TCR-400/+500 


01121 


CB1015 


At 8Rl 17 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 53 .258 PC TC«-400/f500 


01121 


CB1015 


At 8Rl 1 6 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 53 ,258 PC TC«-400/7500 


01121 


C81015 


At 8Rl 1 9 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 53 ,258 PC TC»-400/4500 


01121 


C01O15 


At 8Rl 20 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 53 ,258 PC TC«-400/f500 


01121 


CB1015 


At 8Rt 21 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 53 .258 PC TCR-400/4500 


01121 


CB1015 


A18R122 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 53 .258 PC TC«-400/4500 


01121 


CB1015 


At 8RT1 


0837-0086 


7 




THERMISTOR DISC 200-OHM TC»-4,43/C-DEG 


28480 


0837-0086 


Al 8RT2 


0837-0086 


7 




THERMISTOR DISC 200-OHM TC»-4,43/C-0EC 


28400 


0837-0086 


A18RT3 


0837-0086 


7 




THERMISTOR DISC 200-OHM TC«-4,43/C-DEC 


28480 


0837-0086 


A18Ti 


9100-3262 


5 




TRAN8P0RMER, TOROIDAL PULSE 


28400 


9100-3262 


At 8Ut 


1826-0846 


5 




IC SWITCH AHLG QUAD t6-0IP-C 


27014 


LP13332D 


AtSU2 


1826-0089 


8 


1 


IC OP AMP w8 TO-99 


29832 


1322 


A18U3 


1826-0846 


5 




IC SWITCH AHLG quad t6-0lP-C 


27014 


Lfl3332D 


A18U4 


1826-0846 


5 




IC SWITCH ANWG quad 16-DIP-C 


27014 


LF13332D 


A18US 


1826-0846 


5 




IC SWITCH ANLG quad 16-OlP-C 


27014 


LF13332D 


At 8U6 


1826-0846 


5 




IC SWITCH ANLG QUAD 16-DIP-C 




LP13332D 


Al8(J7 


1826-0109 


3 


3 


IC OP AMP 88 TO-99 




HA2-2625-BD593 


Ai8U6 


1826-0109 


3 




IC OP AMP mb TO-99 




HA2-2625-B0593 


Al8U9 


1826-0109 


3 




IC OP AMP we TO-99 




HA2-2625-B0593 


AlSuio 


1826-0846 


5 




IC SWITCH ANLG QUAD 16-DIP-C 


27014 


LP13332D 


Al8Ul 1 


1826-0846 


5 




IC SWITCH ANLG QUAD 16-DIP-C 


27014 


LP13332D 


A18U12 


1820-1196 


8 




IC PP TTL L8 D-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


8N74L8174N 


At 8U1 3 


1820-1196 


8 




IC PP TTL L8 O.TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


8N74L8174N 


At8Ul4 


1820-1196 


8 




IC PP TTL L8 D-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


8N74L8174N 


A18U1S 


1820-1196 


8 




IC PP TTL L8 O-TYPE POS-EOGE-TRIG COM 


01295 


8N74L8174N 


Ai8Ui6 


1820-1195 


7 




IC PP TTL L8 O-TYPE POS-EOGE-TRiG COM 


01295 


8N74L8175N 


Al8Ul7 


1820-1216 


3 




IC OCDR TTL L8 3-T0-8-LINE 3-INP 


01295 


8N74L8138N 


A18Y1 








NOT ASSIGNED 






A18V? 








NOT ASSIGNED 






At8V3 








part op matched set (SEE Al7 PARTS LIST) 














A18 MISCELLANEOUS PARTS 








1480-0116 


8 




PIN-GRV .062-IN-OIA ,25-IN*L6 STL 


2S480 


1480-0116 




0403-0211 


1 




EXTR.PC 8D BRN POLYC ,062-B0-THKN8 


28480 


0403-0211 




0403-0218 


8 


1 


E3TR-PC BO GRA POLYC ,062-BD-THKNS 


28400 


0403*0218 




0360-1653 


5 




CONNECTOR-SOL CONT PIN , 045-IN-BSC-8Z 80 


28400 


0360-1653 




6960-0080 


8 


1 


PLUG-HOLE PL-HD POR .185-O-HOLE TPE 


28480 


6960-0080 




1400-0249 


0 




cable tie .062-.625-DIA ,09l-WD NYL 


28480 


1400-0249 


At9 


03585-66519 


6 


1 


pilter board no. 2 


28480 


03585-66513 


■ 1 j 


0180-1974 


1 




CAPACITOR.PXD IoUPt-IOX 55V0C TA 


56289 


150D106X9035P2 




0180.1974 


1 




CAPACITOR-PXD IoUPt-IOX 55VDC TA 


56289 


150D106X9035R2 


Hf f ^ 


0180*0229 


7 




CAPACITOR.PXD 3lUP+-lOX lOVOC TA 


56289 


15oD336X9o10B2 




0160-4571 


8 




CAPACITOR-PXD .tUP t80-203 50V0C CER 


I629g 


CAC03Z5U104Z050A 


A19CS 


0150-0121 


5 




CAPACITOR-PXD ,iUP 480-203 50VDC CER 


72982 


8121-H065-651-0104Z 


A19C6 


0150-0121 


5 




CAPACITOR-PXD ,1UP 400-203 50VOC CER 


72g82 


8121-H065-651-0104Z 


At9C0 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-PXD ,tUP 480-203 50V0C CER 


28480 


0160-4571 


A19C9 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-PXD . 1 UP +80-203 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


At9C10 


0150-0121 


5 




CAPACITOR-PXD ,1UP +80-203 50VDC CER 


72g82 


8121-H065-651-0104Z 


A19C1 1 


0140-0184 


9 




CAPACITOR-PXD 8200PP +-13 lOOVOC MICA 


72136 


DM20P822P0100WVICR 


At gCi2 


0160-^571 


6 




CAPACITOR-PXO ,1UP +80-203 50VOC CEr 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


At9Cl3 


0160-^571 


8 




CApACiTOR-PxO ,iuP +80-203 50yDC CiR 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


At9Cl 4 


0150-0121 


5 




CAPACITOR-PXD ,1UP +80-203 50VDC CER 


72982 


8121-H065-651-0104Z 


AigciS 


0140-0184 


9 




CAPACITOR-PXO 8200PP +-13 lOOVOC MICA 


72136 


DM20P822P0100WV1CR 


A19C16 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-PXD ,1UP +80-203 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 
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See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 

















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A19C17 


0150-0121 


5 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


72982 


8121-H065-651-0104Z 


A19C18 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A19C19 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A19C20 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


,1UF +80-20% 50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A19C21 


0150-0121 


5 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


72982 


8121-H065-651-0104Z 


A19C22 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


,1UF +80-20% 50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A19C23 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


•lUF +80-20% 50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A19C24 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A19C25 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A19C26 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A19C27 


0140-0191 


8 


2 


CAPACITOR-FXD 


56PF +-5% 300VDC MICA 


08113 


HP15560J3C1 


A19C28 


0121-0180 


5 




CAPACITOR-V TRMR-CER 15-60PF 200V PC-MTG 


01468 


304324 15/60PF N1500 


A19C29" 


0160-2202 


8 




CAPACITOR-FXD 


75 PF +-5% 300VDC MICA 


08113 


HP15750J3C1 


A19C29” 


0160-2204 






CAPACITOR-FXD 


lOOPF +-5% 300VDC MICA 


08113 


HP15101J3C1 


A19C29" 


0160-2205 






CAPACITOR-FXD 


120PF +-5% 300VDC MICA 


08113 


HP15121J3C1 


A19C30 


0121-0059 






CAPACITOR-V TRMR-CER 2-8PF 350V PC-MTG 


01468 


304324 2/8PF NPO 


A19C31 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A19C32 


0160-4571 


El 




CAPACITOR-FXD 


•lUF +80-20% 50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A19C33 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C34 


0160-4571 






CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A19C35 


0160-4571 






CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A19C36 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A19C37 


0160-4571 


B 




CAPACITOR-FXD 


. lUF +80-20% 50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A19C39 


0121-0180 


1 




CAPACITOR-V TRMR-CER 15-60PF 200V PC-MTG 


01468 


304324 15/60PR N1500 


A19C40" 


0160-2202 


R 




CAPACITOR-FXD 


75PF +-5% 300VDC MICA 


08113 


HP15750J3C1 


A19C40” 


0160-2204 






CAPACITOR-FXD 


lOOPF +-5% 300VDC MICA 


08113 


HP15101J3C1 


A19C40" 


0160-2205 


II 




CAPACITOR-FXD 


120PF +-5% 300VDC MICA 


08113 


HP15121 J3C1 


A19C41 


0121-0059 


D 




CAPACITOR-V TRMR-CER 2-8PF 350V PC-MTG 


01468 


304324 2/8PF NPO 


A19C43 


0160-4571 


R 




CAPACITOR-FXD 


. lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C44 


0150-0121 


Kb 




CAPACITOR-FXD 


. lUF +80-20% 50VDC CER 


72982 


8121-H065-651-0104Z 


A19C45 


0160-4571 






CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C46 


0160-4571 


kI 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A19C47 


0160-4571 


D 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C48 


0160-4571 


H 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C49 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C50 


0160-4571 






CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C51 


0160-4571 






CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C52 


0160-^571 


B 




CAPACITOR-FXD 


•lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C53 


0160-4571 


R 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C54 


0160-4571 






CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C55 


0160-4571 


El 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C56 


0160-^^571 


kI 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C57 


0160-4571 


B 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C58 


0160-4571 


R 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 






A19C59 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C60 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


. lUF +80-2-% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C61 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C62 


0160-4571 


9 




CAPACITOR-FXD 


•lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C63 


0160-4571 


■ 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C64 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


•lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C65 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A19C66 


0r21-0105 


4 




CAPACITOR-V TRMR-CER 9-35PF 200V PC-MTG 


72982 


538-006D 9-35 


A19C67 


0121-0105 


D 




CAPACITOR-V TRMR-CER 9-35PF 200V PC-MTG 


72982 


538-006D 9-35 


A19C98 


0140-0191 


R 




CAPACITOR-FXD 


56PF +-5% 300VDC MICA 


04522 


DM15E560J0300WV1CR 


A19C99 


0160-4571 


R 




CAPACITOR-FXD 


.lUF +80-20% 50VDC CER 


28480 


0160-4571 


A19CR1 


1901-0376 


R 




DIODE-GEN PRP 


35V 50MA DD-35 


28480 


19.01-0376 


A19CR2 


1901-0376 


6 




DIODE-GEN PRP 


35V 50MA DD-35 


28480 


1901-0376 


A19CR3 


1901-0376 


6 




DIODE-GEN PRP 


35V 50MA DD-35 


28480 


1901-0376 


A19CR4 


1901-0376 


6 




DIODE-GEN PRP 


35V 50MA DD-35 


28480 


1901-0376 


A19CR5 


1901-0376 


6 




DIODE-GEN PRP 


35V 50MA DD-35 


28480 


1901-0376 


A19CR6 


1901-0376 


6 




DIODE-GEN PRP 


35V 50MA DD-35 


28480 


1901-0376 


A19CR7 


1901-0376 


6 




DIODE-GEN PRP 


35V 50MA DD-35 


28480 


1901-0376 


A19CR8 


1901-0376 


6 




DIODE-GEN PRP 


35V 50MA DD-35 


28480 


1901-0376 


A19CR9 


1901-0376 


6 




DIODE-GEN PRP 


35V 50MA DD-35 


28480 


1901-0376 


A19CR10 


1901-0376 


6 




DIODE-GEN PRP 


35V 50MA DD-35 


28480 


1901-0376 


A19CR11 


1902-3149 


9 




DIODE-ZNR 9.09V 5% DD-7 PD=.4W TC=+.057% 


28480 


1902-3149 


A19CR12 


1901-0376 


6 




DIODE-GEN PRP 


35V 50MA DD-35 


28480 


1901-0376 


A19CR13 


1901-0376 


6 




DIODE-GEN PRP 


35V SOMA DD-35 


28480 


1901-0376 


A19CR14 


1901-0376 


6 




DIODE-GEN PRP 


35V SOMA DD-35 


28480 


1901-0376 


A19CR15 


1901-0376 


6 




DIODE-GEN PRP 


35V SOMA DD-35 


28480 


1901-0376 


A19CR16 


1901-0518 


8 




DIODE-SCHOTTKY 


28480 


1901-0518 


A19CR17 


1901-0518 


8 




DIODE-SCHOTTKY 


28480 


1901-0518 


A19J1 


1251-4822 


6 




CONNECTOR 3-PIN M POST TYPE 


28480 


1251-4822 




1258-0141 


8 




JUMPER-REMOVABLE FOR 0.025 IN SQ PINS 


22526 


65474-004 


A19J2 


1251-4822 


6 




CONNECTOR 3-PIN M POST TYPE 


28480 


1251-4822 




1258-0141 


8 




JUMPER-REMOVABLE FOR 0.025 IN SQ PINS 


22526 


65474-004 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


A19J3 


1251-4822 

1258-0141 


A19J4 


1251-4822 

1258-0141 


A19L1 


9140-0210 


A19L2 


9140-0210 


A19L3 


9100-1618 


A19L4 


9140-0289 


A19L5 


9140-0289 


A19L6 


9140-0447 


A19L7 


9140-0447 


A19Q1 


1854-0071 


A19Q2 


1854-0071 


A19Q3 


1854-0071 


A19Q4 


1854-0071 


A19Q5 


1953-0010 


A19Q6 


1854-0071 


A19Q7 


1854-0071 


A19Q8 


1854-0071 


A19Q9 


1854-0071 


A19Q10 


1855-0081 


A19R1 


0683-1025 


A19R2 


0683-1025 


A19R3 


0683-1025 


A19R4 


0683-1025 


A19R5 


-683-5625 


A19R6 


0699-0164 


A19R7 


0699-0163 


A19R8 


0698-8499 


A19R9 


0699-0162 


A19R10 


0683-1025 


A19R1 1 


0683-4705 


A19R12 


0683-1015 


A19R13 


0757-0439 


A19R14 


0683-1015 


A19R15 


0683-2035 


A19R16 


0683-2035 


A19R17 


0698-3518 


A19R18 


0757-0279 


A19R19 


0698-4451 


A19R20 


2100-2497 


A19R21 


0757-0283 


A19R22 


0683-3325 


A19R23 


0683-1015 


A19R24 


0683-1015 


A19R25 


0698-3581 


A19R26 


0698-3496 


A19R27 


0757-0416 


A19R28 


2100-2497 


A19R29 


0757-0283 


A19R30 


0683-3325 


A19R31 


0683-1015 


A19R32 


0698-3558 


A19R33 


0698-3540 


A19R34 


0698-4436 


A19R35 


0683-3935 


A19R36 


0683-1345 


A19R37 


0683-2235 


A19R38 


0683-2035 


A19R39 


0683-7525 


A19R40 


0683-2035 


A19R41 


0683-3025 


A19R42 


0683-1015 


A19R43 


0683-1235 


A19R44 


0698-4506 


A19R45 


0698-4492 


A19R46 


0698-4471 


A19R47 


0698-4431 


A19R48 


0698-4453 




Description 




Mfr Part Number 



CONNECTOR 3-PIN M POST TYPE 
JUMPER-REMOVABLE FOR 0.025 IN SQ PINS 
CONNECTOR 3-PIN M POST TYPE 
JUMPER-REMOVABLE FOR 0.025 IN SQ PINS 

INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 5% .166DX.385LG 
INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 5% .166DX.385LG 
INDUCTOR RF-CH-MLD 5 . 6UH 10% 

COIL-VAR 23UH-27UH Q=200 PC-MTG 
COIL-VAR 23UH-27UH Q=200 PC-MTG 

INDUCTOR 2MH 10% .614DX.531LG Q=250 
INDUCTOR 2MH 10% .614DX.531LG Q=250 

TRANSISTOR NPN SI PD=300MW FT=200MHZ 
TRANSISTOR NPN SI PD=300MW FT=200MHZ 
TRANSISTOR NPN SI PD=300MW FT=200MHZ 
TRANSISTOR NPN SI PD=300MW FT=200MHZ 
TRANSISTOR PNP SI T0=18 PD=360MW 

TRANSISTOR NPN SI DE=300MW FT=200MHZ 
TRANSISTOR NPN SI PD=300MW FT=200MHZ 
TRANSISTOR NPN SI PD=300MW FT=200MHZ 
TRANSISTOR NPN SI PD=300MW FT=200MHZ 
TRANSISTOR J-FET N-CHAN D-MODE SI 

RESISTOR IK 5% .25W FC TC = -400/-l-600 
RESISTOR IK 5% .25W FC TC=-400/-»-600 
RESISTOR IK 5% .25W FC TC = -40 0 /-(-6 0 0 
RESISTOR IK 5% .25W FC TC = -400/-i-600 
RESISTOR 5.6K 5% .25W FC TC = -400/-i-700 

RESISTOR 738.5 . 1% .125W F TC=0-l-25 
RESISTOR 466 . 1% .125W F TC = 0-l-25 
RESISTOR 294 . 1% .125W F TC = 0-l-25 
RESISTOR 502.7 . 1% .125W F TC = 0-l— 25 
RESISTOR IK 5% .25W FC TC=-400 /-h600 

RESISTOR 47 5% .25W FC TC = -400/-»-500 
RESISTOR 100 5% .25W FC TC=-400/+500 
RESISTOR 6.81K 1% .125W F TC = 0-t--100 
RESISTOR 100 5% .25W FC TC=-400/+500 
RESISTOR 20K 5% .25W FC TC=-400/+800 

RESISTOR 20K 5% .25W FC TC=-400/-h800 
RESISTOR 7.32K 1 % .125W F TC = 0-f— 100 
RESISTOR 3.16K 1% .125W F TC = 0-I-100 
RESISTOR 340 1% .125W F TC = 0 -h-100 
RESISTOR-TRMR 2K 10% C TOP-ADJ 1=TRN 

RESISTOR 2K 1% .125W F TC=0-i-100 
RESISTOR 3.3K 5% .25W FC TC=-400/+700 
RESISTOR 100 5% .25W FC TC=-400/+500 
RESISTOR 100 5% .25W FC TC=-400/-^500 
RESISTOR 7.32K 1% .125W F TC = 0-I-100 

RESISTOR 3.57K 1% .125W F TC=0+-100 
RESISTOR 511 1% .125W F TC = 0-l— 100 
RESISTOR-TRMR 2K 10% C TOP-ADJ 1-TRN 
RESISTOR 2K 1% .125W F TC = 0-t-100 
RESISTOR 3.3K 5% .25W FC TC = -400/-(-700 

RESISTOR 100 5% .25W FC TC = -4 0 0 /-I-5 0 0 
RESISTOR 4.02K 1% .125W F TC = 0-l— 100 
RESISTOR 15. 4K 1% .125W F TC-O-f-100 
RESISTOR 2.8K 1% .125W F TC=0-»— 100 
RESISTOR 39K 5% .25W FC TC = -40 0/-I-80 0 

RESISTOR 130K 5% -25W FC TC = -800/^-900 
RESISTOR 22K 5% .25W FC TC = -400/-l-800 
RESISTOR 20K 5% .25W FC TC=-400/-l-800 
RESISTOR 7.5K 5% .25W FC TC=-400/-l-700 
RESISTOR 20K 5% .25W FC TC = -400/-t-800 

RESISTOR 3K 5% .25W FC TC = -400/-i-700 
RESISTOR 100 5% .25W FC TC = -400/-i-500 
RESISTOR 12K 5% .25W FC TC = -400/-»-800 
RESISTOR 73. 2K 1% .125W F TC = 0-i— 100 
RESISTOR 32. 4K 1% .125W F TC = 0-H-100 

RESISTOR 7.15K 1% .125W F TC=0+-100 
RESISTOR 2.05K 1% .125W F TC = 0-l— 100 
RESISTOR 402 1% .125W F TC = 0-l— 100 







28480 


1251-4822 


22526 


65474-004 


28480 


1251-4822 


22526 


65474-004 


24226 


15/103 


24226 


15/103 


24226 


15/561 


28480 


9140-0289 


28480 


9140-0289 


28480 


9140-0447 


28480 


9140-0447 


28480 


1854-0071 


28480 


1854-0071 


28480 


1854-0071 


28480 


1854-0071 


28480 


1853-0010 


28480 


1854-0071 


28480 


1854-0071 


28480 


1854-0071 


28480 


1854-0071 


01295 


2N5245 


01121 


CB1025 


01121 


CB1025 


01121 


CB1025 


01121 


CB1025 


01121 


CB5625 


28480 


0699-0164 


28480 


0699-0163 


28480 


0698-8499 


28480 


0699-0162 


01121 


CB1025 


01121 


CB4705 


01121 


CB1015 


24546 


C4-1/8-TO-6811-F 


01121 


CB1015 


01121 


CB2035 


01121 


CB2035 


24546 


C4-1/8-TO-7321-F 


24546 


C4-1/8-TO-3161-F 


24546 


C4=l/8-TO-340R-F 


73138 


82PR2K 


24546 


C4-1/8-TO-2001-F 


01121 


CB3325 


01121 


CB1015 


01121 


CB1015 


24546 


C4-1/8-TO-7321-F 


24546 


C4-l/8-TO=357R-F 


24546 


C4-1/8-TO-5118-F 


73138 


82PR2K 


24546 


C4-1/8-TO-2001-F 


01121 


CB3325 


01121 


CB1015 


24546 


C4-1/8-TO-4021-F 


24546 


C4-1/8-TO-1542-F 


24546 


C4-1/8-TO-2801-F 


01121 


CB3935 


01121 


CB1345 


01121 


CB2235 


01121 


CB2035 


01121 


CB7525 


01121 


CB2035 


01121 


CB3025 


01121 


CB1015 


01121 


CB1235 


03292 


C4-1/8-TO-7322-F 


24546 


C4-l/8-TO=3242-F 


03292 


C4-1/8-TO-7151-F 


03292 


C4-1/8-TO-2051-F 


24546 


C4-1/8-TO-402R-F 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


AigRa9 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5* ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB2025 


A1 9R«0 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X .258 FC TC9-400/^700 


01121 


CB2025 


A1 9RS1 


0683-2023 


1 




RESISTOR 2K ,25W FC TC»-400/f700 


UU} 


CCR-25) 1-4-5P-2K 


A19RC2 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K . 5X .25W FC TC«*400/t700 


19701 


CCR-255 1-4-5P-2K 


A19R53 


0683-2925 


5 




RESISTOR 2.4K 5X ,25W FC TCe-4C0/4700 


01121 


CB2425 


A19RSa 


0683-5125 


8 




RESISTOR 5, IK $% ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB5125 


A19RSS 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5* ,25« FC TC«-400/+500 


01121 


C81015 


Al 9RS6 


0683-1035 


] 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC«-400/T700 


01121 


CB1035 


A19R57 


0698-4506 


8 




RESISTOR 73. 2K 1% .125W F TC=0+-100 


03292 


C4-1/8-TO-7822-F 


A19R58 


06g8-44g2 


1 




RESISTOR 32. 4K 1% .125W F TC=0+-100 


03592 


C4-1/8-TO-3242-F 


A19R59 


0698-4471 


6 




RESISTOR 7.15K 1% .125W F TC=0+-100 


03292 


C4-1/8-TO-7151-F 


A19R60 


0698-4431 


8 




RESISTOR 2.05K 1% .125W F TC=0+-100 


03292 


C4-1/8-TO-2051-F 


A19R61 


0698-4453 


4 




RESISTOR 402 1% .125W F TC=0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-402R-F 


Al gR62 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5% ,258 FC TC«-400/+700 


01121 


CB2025 


AlgR63 


0683*2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,258 FC TC«-400/+700 


01121 


C82025 


AlgRfrR 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K %% ,25W FC TC»-400/f700 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-2K 


AlgR65 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5% ,25« FC TC«-4C0/f700 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-2K 


A19R66 


0683-1005 


3 




RESISTOR lOOK 5* .258 FC TC»-400/+8O0 


01121 


CB1045 


A19R67 


0683-1045 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC«-400/+800 




CB1045 


A19R68 


0683-1045 


3 




RESISTOR lOOK lx ,258 FC TC»-400/+8oc 




CB1045 


AigR69 


0683-1045 


3 




RESISTOR lOOK 5* ,25w FC TC«-400/+800 




CB1045 


AtgR70 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25w FC TC«-400/+500 




CB1015 


AigRTl 


0698-4443 


2 


1 


RESISTOR 4.53K \X ,1258 F TC«0+-100 


K 1 i 1 1 


C4.1/8-T0-4531-F 


AigR72 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5t ,258 FC TC*-400/+500 


01121 


CB1015 


AigRTS 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X .258 FC TC«-400/e500 


01121 


CB1015 


AtgRTa 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A19R75 


0683-4745 


6 


1 


RESISTOR 47OK 5* .258 FC TC«-800/+900 


01121 


CB4745 


AigR76 


0683-3025 


3 




RESISTOR 3K S% ,258 FC TC«-400/+700 


01121 


CB3025 


AigR77 


0683-4715 


0 


I 


RESISTOR 470 5* ,258 FC TC*-400/t600 


01121 


CB4715 


AigR78 


0757-0280 


3 


1 


RESISTOR 1« 1* ,125w F TC«0+-I00 


24546 


C4-1/8-T0-1001-F 


AigR79 


0683-6825 


7 


1 


resistor 6,8K 5* .258 FC TC«-400/+700 


01121 


CB6625 


A19RS0 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,258 FC TC«-400/+500 


01121 


CB1015 


AigRSl 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5* ,258 FC TC«-4n0/+500 


01121 


CB1015 


A19R82 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K IX .258 FC TC«-400/+700 


01121 


CB2025 


AigRSR* 


0698-3262 


1 




RESISTOR 40,2 1* .1258 F TC»0+-lOO 


24546 


C4-1/8.T0-4022-F 


AigRsa* 


0698.4387 


3 




RESISTOR 60.4 1% .1258 F TC«04-100 


24546 


C4-1/8-T0-60R4-F 


AigRSR* 


0757-0277 


8 




RESISTOR 49,9 1* ,1258 F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-4992-F 


Al9R8«* 


0757-0346 


2 




RESISTOR 10 IX ^1258 F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-10R0-F 


AigRSR* 


0757.0384 


8 




RESISTOR 20 IX .1258 F TC>0f-100 


19701 


MF4CI/8-TO-2ORO-F 


A19>R84* 


0757-0388 


2 




RESISTOR 30,1 IX .1258 F tC«0+-100 


24546 


C4.1/8-T0-30R1-F 


AigR85 


0698-3510 


2 


2 


RESISTOR 453 IX .1258 F TC«Ot-lOO 


24546 


C4-1/8-T0-453R-F 


AlgR86* 


0698-3262 


1 




RESISTOR 40.2 IX .1258 F TC»0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-4022-F 


AlgR86* 


0698-4387 


3 




RESISTOR 60.4 IX .1258 F TC"0+-100 


24546 


C4-l/8-TO-60R4-F 


A19R86* 


0757-0277 


8 




RESISTOR 49,9 ix .1258 F tC»0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-4992-F 


AlgRSb* 


0757-0346 


2 




RESISTOR lO IX ',1258 F TC«0+-100 


24546 


C4.1/6-T0-10R0-F 


AtgR86* 


0757-0384 


8 




RESISTOR 20 IX ,1258 F TC«0+-100 


19701 


MF4C1/8-T0-20R0-F 


AigRSb* 


0757-0388 


2 




RESISTOR 30,1 IX .1258 F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-TO-30RI-F 


AigR87 


0698-3510 


2 




RESISTOR 453 IX ,1258 F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-453R-F 


Al9R8i 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,258 FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A19R89 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .258 FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


AigRRO 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .258 FC TC»-400/t600 


01121 


CB1025 


AigRRl 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .258 FC TC«-400/+600 


01121 


CB102S 


AigR92 


0683-1025 


9 




RESISTOR iK 5X .258 FC TC*-400/t600 


01121 


CB1025 


A19R95 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X .258 FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A19R94 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X .258 FC TCb-400/+500 


01121 


CB4705 


A19R95 


0663-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,258 FC TC»-400/+500 


01121 


CB1015 


AigR9b 


0757-0436 


1 


1 


RESISTOR 4.32K IX ,1258 F TC>0+-100 


24546 


C4«1/8-T0-4321-F 


A19R97 


0698.4464 


7 


1 


RESISTOR 887 IX ,1258 F TC«0+-100 


K ! : ! 9 


C4-1/8-T0-S87R-F 


AigR98 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5x ,258 FC TC«-400/+700 




CBt035 


A19R99 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,258 FC TC«-400/+500 


K 9 


C81015 


A19RJ 00 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,258 FC TC«-400/t5O0 


B : 9 


CB1015 


AigRtoi 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5x ,258 fC TC«-400/+5no 


01121 


CB1015 


AigRl02 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X .258 PC TC«-400/*500 


01121 


CB1015 


AigRlOS 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5x ,258 FC TC«-400/^500 


01121 


CB1015 


A19R143 


0683-1835 


9 


1 


RESISTOR 18K 5% .25W FC TC=-400/+800 


01121 


CB2835 



See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



A19V1-Y2 

A19V1 

A19YA 

A19Y5 



HP Part 
Number 



0«39*0026 

0637*0050 

0837-0066 

0637*0066 

9100-3262 

9100*3262 

1620-1196 

1620-1196 

1620*1196 

1620*1216 

1620*1195 

1626*0846 

1626*0846 

1626*0846 

1626*0846 

1820*1971 



1400*0249 
1460-01 16 
0403*0211 
0403*0219 
1251*0600 
6960-0080 



D Qty 



Description 




Mfr Part Number 



thermistor disc lOK-OHM tC»*4,4X/C*DES 
thermistor disc IK-OHM tC«*4,4X/C*0E0 

thermistor disc 200-ohm TC«*4,4X/C*0EG 
thermistor disc 20O-OHM tC«*4.4X/C*DES 

TRANSFORMER TRANSFORMER! TOROIDAL PULSE 
transformer TRANSFORMER! TOROIDAL PULSE 

IC FF TTL L3 0-TYPE P08-E0CE-7RIC COM 
IC FF TTL LS D-TYPE P08-ED6E-TRIC COM 
IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 
IC DCOR TTL LS i-TO-8-LINE 3-INP 
IC FF TTL LS D-TYPE POS-EOGE-TRIG COM 

IC SWITCH ANLG quad 16-DIP-C PKG 
1C SWITCH ANLC QUAD 16-DIP-C PKG 
IC SWITCH ANLG QUAD 16-DIP-C PKG 
IC SWITCH ANLG QUAD 16*0IP*C PKG 
IC SWITCH ANLG quad 16-DlR-P 



NOT ASSIGNED 

PART OF matched SET(8EE A17 PARTS LIST) 
PART OF matched 8ET(SEE A17 PARTS LIST) 

A19 miscellaneous PARTS 

cable tie ,062-.6?5*DIA ,091-WD NYL 
PIN-GRV .062-IN-DIA ,2S-1N-L6 STL 
EXTR-PC BD BRN POLYC ,062-90-THkN8 
EXTR-PC BD WHT POLYC ,062*B0-TMKN8 
CONNECTOR-SGL CONT pin 1,14-MM-BSC-SZ SQ 
PLUG-HOLE FL-HD FOR .185-D-HOLE TFE 





0839*0026 

0637*0050 

0637-0086 

0837*0066 

9100-3262 

9100*3262 

8N74L8174N 

SN74LS174N 

8N74L8174N 

8N74L8136N 

8N74L8175N 

LF133320 

LF13332D 

LF13332D 

LF13332D 

DG201CJ 




1400*0249 

1460*0116 

0403*0211 

0403*0219 

1251*0600 

119-0052-00-0-009 
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Reference 

Designation 



HP Part 
Number 



Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Description 




Mfr Part Number 



80103 I LAS-181S 



03585-66521 6 

0180-1766 5 
0160-3867 9 
0160-3867 9 
0160-2200 6 
0160-2200 6 

0160-3867 9 
OUO-3867 9 
0160-3867 9 
0160-3867 9 
0160-3867 9 

0160-3867 9 
0160-6383 0 
0160-3867 9 
0160-6383 0 
0160-3667 9 

0160-0190 7 
0160-2202 8 
0160-3678 6 
0160-3878 6 
0160-0576 5 

0160-0576 5 
0160-3867 9 
0160-0207 7 
0160-2206 2 
0160-3867 9 

0160-3867 9 
0160-3867 9 
0160-3867 9 
0160-3867 9 
0160-3867 9 

0160-3867 9 
0160-3867 9 
0160-2201 7 
0160-3867 9 
0160-2201 7 



90/10 mhz/peference divider 

CAPACITOR-PXD 15UF+-10X 20VOC TA 
CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD .OlUF ♦lOO-OX 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD 6JPF +-5X 300VOC MICA 
CAPACITOR-FXD 63PF ♦-BX 300VDC MICA 

CAPACITOR-FxD .OIUP" +100-0X 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD ,01UF +100-OX 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX SOVDC CER 
CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X 50V0C CER 
CAPACITOR-FXD ,OlUF ♦lOO-OX SOVDC CER 

CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD 6.8PF ♦-.SPF 200VDC CER 
CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX SOVDC CER 
CAPACITOR-FXD 6.8PF f-.SPF 200VDC CER 
CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD 39PF 7-SX 300VDC MICA 
CAPACITOR-FXD 75PF +-5X 300VDC MICA 
CAPACITOR-FXD lOOOPF +-20X lOOVOC CER 
CAPACITOR-FXD lOOOPF +-20X lOOVDC CER 
CAPACITOR-FXD ,1UF ♦-20X SOVDC CER 

CAPACITOR-FxD ,1UF +-20X 50VDC CEP 
CAPACITOR-FxD ,01UF ♦lOO-OX SOVDC CER 
CAPACITOR-FxD 330PF +-5X 500VDC MICA 
CAPACITOR-FXD 160PF t-SX 300VDC MICA 
CAPACITOR-FXD ,01UF +100-OX SOVDC CER 

CAPACITOR-FxD ,01UF +100-0X 50VDC CER 
CAPACITOR-FxD ,01UF +100-0X SOVDC CER 
CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X SOVDC CER 
CAPACITOR-FxD ,01UP +100-OX SOVDC CER 
CAPACITOR-FXD .OlUF ♦lOO-OX SOVDC CER 

CAPACITOR-FxD ,01UF 4-lOO-OX SOVDC CER 
CAPACITOR-FxD .OlUF flOO-OX SOVDC CER 
CAPACITOR-FXD SlPF +-5X 300VDC MICA 
CAPACITOR-FXD .OlUF ♦lOO-OX SOVDC CER 
CAPACITOR-FXD SlPF f-SX 300VDC MICA 




03585-66521 

1500156X902082 

0160-3867 

0160-3867 

0160-2200 

0160-2200 

0160-3867 

0160-3867 

0160-3867 

0160-3867 

0160-3867 

0160-3867 

0160-6383 

0160-3867 

0160-6383 

0160-3867 

DMi5E390J0300t^VlCR 

0160-2202 

0160-3878 

0160-3878 

0160-0576 

0160-0576 

0160-3867 

DM15F531J0S00PV1CR 

0160-2206 

0160-3867 

0160-3867 

0160-3867 

0160-3867 

0160-3867 

0160-3867 

0160-3867 

0160-3867 

0160-2201 

0160-3867 

0160-2201 



See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




oieo«i>46 


"5- 




CAPACITOR-FXD 15UF+-10X 20V0C TA 


56289 


150D156X902062 


A21C37 


0160-0576 


5 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦-20X 50V0C CER 


28460 


0160-0576 


A21C36 


0160-0576 


5 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦-20X 50VDC CER 


28480 


0160-0576 


A21C41 


0180-1746 


5 




CAPACITOR-FXD isUF^-loX 20VDC TA 


56289 


1S0D156X9020B2 


Aaicas 


0160-2306 


3 




CAPACITOR-FXD 27PF t-SX 300VDC MICA 


28480 


0160-2306 


A21C43 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50VDC CER 


28480 


0160-3847 


A21CS0 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50VDC CER 


28480 


0160-3847 


A21C51 


0140-0199 


6 


2 


CAPACITOR-FXD 240PF ♦-SX 300VDC MICA 


72136 


DM15F241J0300WVICR 


A21C52 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .oiUF ♦lOO-OX 50V0C CER 


28460 


0160-3647 


A2K53 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX SOVDC CER 


26480 


0160-3647 


A21C54 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X 50VDC CER 


26460 


0160-3647 


A21C5S 


0140-0191 


8 




CAPACITOR-FXD 56PF +-5X 300VDC MICA 


72136 


DM15C560J0300HV1CR 


A21C56 


0160-3875 


3 




CAPACITOR-FXD 22PF f-SX 200V0C CER 0+-30 


26460 


0160-3675 


A21CS7 


0160-3875 


3 




CAPACITOR-FXD 22PF ♦•SX 200VDC CER 04-30 


26460 


0160-3675 


A21C58 


0140-0196 


3 




CAPACITOR-FxD ISOPF ♦•SX 300VDC MICA 


72136 


0M15F151J0300WV1CR 


A21C60 


0160-0174 


9 




CAPACITOR-FXD ,47UF t80-20X 25VDC CER 


26480 


0160-0174 


A2tCbl 


0160-0174 


9 




CAPACITOR-FXD ,47UF ♦80-20X 25VDC CER 


26460 


0160-0174 


A21C62 


0180-1746 


5 




CAPACITOR-FxD 15UF^-10X 20V0C TA 


56269 


1S0D156X9020B2 


A21C63 


0160-0174 


9 




CAPACITOP-FXD ,47UF ♦80-20X 25VDC CER 


26480 


0160-0174 


A21C64 


0180-0116 


1 




CAPACITOR-FXO 6,8UF^-10X 35VDC TA 


56289 


1S0D665X9035B2 


A21C65 


0160-0576 


5 




CAPACITOR-FXD ,iUF ♦-20X SOVDC CER 


26460 


0160-0576 


A21CR1 


1901-0535 


9 




DI00E-8CH0TTKV 


26460 


1901-0535 


A21CR2 


0122-0072 


6 




DIODE-VVC 2.2PF SX C3/C25-MIN«4,5 


04713 


BB105B 


A21CR5 


1901-0040 


1 




DIODE-SWITCHING 30V SoMA 2NS 00-35 


26460 


1901-0040 


A21CR6 


1901-0040 


1 




diode-switching 30V 50MA 2NS 00-35 


26460 


1901-0040 


A21CR7 


1901-0040 


1 




DIODE-SWITCHING 30V 50MA 2NS DO-35 


26460 


1901-0040 


A21CR8 


1901-0040 


1 




diode-switching 30V 50MA 2NS DD-35 


28460 


1901-0040 


A21CR9 


1901-0040 


1 




DIODE-SWITCHING 30V 50MA 2N$ 00-35 


26460 


1901-0040 


A21CR10 


1901-0040 


1 




DIODE. SWITCHING 30V SOMA 2NS 00-35 


26480 


1901-0040 


A21CR1 1 


1901-0040 


1 




diode-switching 50V 50MA 2NS 00-35 


26460 


1901-0040 


A21CR12 


1901-0040 


1 




diode-switching 30V 50MA 2NS DO-35 


26460 


1901-0040 


A21J1 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 


28460 


1250-1512 


A21 J2 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 


28460 


1250-1512 


A21 J3 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF 8MB M PC 50-OHM 


26480 


1250-1512 


A21 Ja 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 


26460 


1250-1512 


A21 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 


28460 


1250-1512 


A21J6 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M pc 50-OHM 


28460 


1250-1512 


A21 J7 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF 8MB M PC SO-OHM 


28460 


1250-1512 


A21J8 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF 8MB M PC 50-OHM 


26460 


1250-1512 


A21 J9 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 


26460 


1250-1512 


A21J10 


1250-1314 


3 




CONNECTOR-RF SM-SLD FEM PC 50-OHM 


28460 


1250-1314 


A2W11 


1250-1314 


3 




CONNECTOR-RF SM-SLD FEM PC 50-OHM 


28460 


1250-1314 


A2111 


9100-1618 


1 




COIL-MLD 5,6UH lOX 0"45 , 1550X.375LC-N0M 


26480 


9100-1618 


A2U2 


9100-2255 


4 


10 


COIL-MLD 470NH lOX 0»35 , 095Dx .25LG-N0M 1 


28460 


9100-2255 


A21L3 


9140-0144 


0 




C0IL»ML0 4.7UH lOX Q«45 , 0950X .25LC-N0M 


26460 


9140-0144 


A21L4 


9100-2247 


4 




COIL-MLO lOONH lOX Q*34 , 0950X .25LG-N0M 


26460 


9100-2247 


A2115 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4.7UH lOX 0»45 ,095DX,25LC-N0M 


26480 


9140-0144 


A2ll6 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4.7UH lOX 0«45 , 0950X , 25LG-N0M 


28460 


9140-0144 


A21L7 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4.7UH lOX Q»45 ,095DX,2SLC-N0M 


28460 


9140-0144 


A21U8 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4.7UH lOX Q«45 .095DX.2SLG-NOM 


26460 


9140-0144 


A21I.9 


9100-2255 


4 




COIL-MLD 470NH IQX Q«35 .0950X.25LG-NOM 


26460 


9100-2255 


A21L10 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4.7UH lOX Q«45 ,0950X,25LG-N0M 


26460 


9140-0144 


A21U 1 


9100-2255 


4 




COIL-MLD 470NH lOX 0»35 ,095OX,25LG-N0M 


26460 


9100-2255 


A21L12 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4.7UH lOX Q»45 ,095DX,25LG-N0M 


28480 


9140-0144 


A2111 3 


9100-2247 


4 




COIL-MLD lOONH lOX Q«34 ,095DX,25LG-N0M 


26480 


9100-2247 


A21U4 


9140-0144 


0 




COIL-MLO 4.7UH lOX Q«45 ,095DX,25LG-N0M 


26480 


9140-0144 


A21L20 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4.7UH lOX Q»45 ,095Dx,25LG-N0M 


26460 


9140-0144 


A21L21 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4.7UH lOX Q«45 ,0950X,25LG-N0M 


26460 


9140-0144 


A21L22 


9140-0142 


8 




COIL-MLD 2.2UH lOX Q»32 ,0950X,25LG-N0M 


28480 


9140-0142 


A21L23 


9100-1618 


1 




COIL-MLD 5,6UH lOX Q*45 • 1 55DX • 375LG-NOM 


26460 


9100-1618 


A21U2a 


9140-0144 


0 




COIL-MLO 4,7UH lOX Q»45 ,095OX,25LG-N0M 


28480 


9140-0144 


A21U25 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4.7UH lOX QP45 ,095DX,25LG-NOM 


26460 


9140-0144 


A21L?8 


9140-0144 


0 




CoIL-MLD 4.7UH lOX 0«45 ,0950 x,25lG-N0M 


26460 


9140-0144 


A21L27 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4.7UH lOX Q»45 ,0950X,25LG-N0M 


26460 


9140-0144 


A21L28 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4,7UH lOX 0»45 .09SDx .25LG-N0M 


26460 


9140-0144 


A211.29 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4,7UH lOX G»45 ,095 Dx.25LG-N0M 


28460 


9140-0144 


A21L50 


9140.0144 


0 




COIL-MLD 4.7UH lOX 0»45 ,0950X,25LG-NOM 


26460 


9140-0144 


A21L31 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4,7UH lOX 0*45 , 095DX ,25LG-N0M 


28480 


9140-0144 


A21U32 


9140-0144 


0 




COIL-MLD 4,7UH lOX Q«45 , 095DX .25LG-N0M 


26480 


9140-0144 


A21I.41 


9100-1618 


1 




COIL-MLD 5,6UH lOX Q«45 , 155DX,375LG-N0M 


28480 


9100-1618 


A21L42 


9140-0158 


6 




COIL-MLD lUH loX 0*32 ,095DX.25LG-NOM 


26460 


9140-0158 


A2J150 


9140-0144 


0 




COIL-MLO 4.7UH lOX 0*45 .0950X,25LG-NOM 


28460 


9140-0144 


A21U51 


9140-0158 


6 




COIL-MLD lUH lox Q«32 ,095Dx,2Sl5-NOM 


28460 


9140-0156 


A21L52 


9140.0144 


0 




COIL-MLD 4.7UH lOX 0"4S ,095 Dx,25LG-N0M 


28480 I 


9140-0144 


A21U53 


9140-0210 


1 




COIL-MLD lOOUH SX 0»50 ,155DX,375LG-N0M 


26460 i 


9140-0210 


A21LS4 


9100-1618 


1 




COIL-MLD 5.6UH lOX 0*45 • 1 55DX , 375LG-N0M 


26480 


9100-1616 


A21L55 


9100-2256 


7 


■ 


COIL-MLD 1,2UH lOX Q«32 • 095DX.25LG-N0M 


26460 


9100-2256 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A21l56 


9JP0-0158 






COXL-MtO lUH lOX Q»32 .095DX,25LC-N0M 


28980 


9190-0158 


A21Q1 


1853-035P 


7 




transistor PNP si TO-92 PD«550Mw 


28980 


1853-0359 


A21Q2 


J853-0203 


5 


12 


transistor PNP 8l TO-18 PD*360M|N 


28980 


1853-0203 


A21Q3 


1853-0203 


5 




transistor PNP SX TO-18 PD»360Mw 


28980 


1653-0203 




1853-0203 


5 




TRANSISTOR PNP $1 TO-18 P0«360«W 


28980 


1853*0203 


ASIOS 


1853-0010 


2 


13 


TRANSISTOR PNP $1 TO-18 PD«360M|n 


28980 


1853-0010 


A21Q6 


1853-0010 


2 




transistor PNP SI TO-18 PD«360HW 


28980 


1653-0010 


A21Q7 


1853-0010 


2 




transistor PNP SI TO-18 PDB360Mm 


28980 


1853-0010 


A21Q8 


1853-0010 


2 




TRANSISTOR PNP Si TO-18 P0*360Ww 


28980 


1853-0010 


A21Q9 


1653-0010 


2 




transistor PNP SI TO-18 PD»360Mw 


28980 


1853-0010 


A21Q10 


1853-0010 


2 




transistor PNP SI TO-18 PD>360Mw 


28980 


1853-0010 


A21Q1 1 


1653*0010 


2 




TRANSISTOR PNP SI TO-18 PD»360«W 


28980 


1853-0010 


A21Q12 


1853-0010 


2 




transistor PNP Si TO-18 PO«360»^W 


28980 


1853-0010 


A21Q13 


1853-0089 


5 


22 


transistor PNP 2N9917 SI P0«200MW 


07263 


2N9917 


A21Qia 


1853-0089 


5 




transistor PNP 2N9917 SI PO«200MW 


07263 


2N9917 


A21Q15 


1853-0010 


2 




transistor PNP SI TO-18 PD»360MW 


28980 


1653-0010 


A21Q16 


1855-0062 


8 


1 


transistor J-FEt N-CHAN D-MOOE sx 


28980 


1855-0062 


A21017 


1859-0009 


1 


1 


transistor NPN 2N709 Si TO-18 PD»300MW 


09713 


2N709 


A2lRt 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,251^ FC TCs-900/^600 


01121 


CB1025 


A21R2 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5% ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB1025 


A21R3 


0663-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25w FC TC«-900/+500 


01121 


C69705 


A21Pa 


0663-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25w FC TC«-900/+500 


01121 


CB9705 


A21R5 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25rt FC TC«-900/+500 


01121 


CB9705 


A21R6 


0683-9705 


6 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC»-900/+500 


01121 


CB9705 


A21R7 


0683-9715 


0 




RESISTOR 970 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


C89715 


A21R8 


0683-6815 


5 




RESISTOR 680 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB6815 


A21R9 


0683-6815 


5 




RESISTOR 680 5X ,25W FC TC»-900/+600 


01121 


CB6815 


A21R10 


0683-6815 


5 




RESISTOR 680 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB6815 


A21R1 1 


0683-3315 


9 




RESISTOR 330 SX ,25W FC TC«-900/*600 


01121 


CB3315 


A21R12 


0683-3315 


9 




RESISTOR 330 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB3315 


A21R13 


0683-1805 


3 


9 


RESISTOR 18 5X ,25« FC TC«-900/t500 


01121 


CB1805 


A2tRta 


0683-1605 


3 




RESISTOR 18 5X ,25rt FC TC«-900/+500 


01121 


CB1805 


A21R15 


0683-1805 


3 




RESISTOR 18 5X ,25W FC TC«-900/t500 


01121 


CB1805 


A21R16 


0683-6815 


5 




RESISTOR 680 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB6815 


A21R17 


0683-6815 


5 




RESISTOR 680 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB681S 


A21R18 


0683-6815 


5 




RESISTOR 680 5X ,25w FC TC«-900/4600 


01121 


CB6815 


A21R19 


0683-6815 


5 




RESISTOR 680 5X .25W FC TCB-9Q0/f600 


01121 


CB6815 


A21R20 


0683-9715 


0 




RESISTOR 970 5X ,25w FC TC«-900/4600 


01121 


CB9715 


A21R?1 


0683-3905 


8 


9 


RESISTOR 39 5X ,25« FC TC»-900/+500 


01121 


CB3905 


A21R?2 


0683-6815 


5 




RESISTOR 680 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB6815 


A21R23 


0683-9715 


0 




RESISTOR 970 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB9715 


A21R24 


0683-3905 


8 




RESISTOR 39 5X ,25W FC TC»-900/+500 


01121 


CB3905 


A21R25 


0683-6815 


5 




RESISTOR 680 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB6815 


A21R26 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .25W FC TC»-900/^600 


01121 


CB1025 


A21R30 


0683-6815 


5 




RESISTOR 680 5X ,25w FC TC*-900/+600 


01121 


CB6815 


A21R31 


0683-6815 


5 




RESISTOR 680 5X ,25w FC TC»-900/+600 


01121 


CB6815 


A21R32 


0683-9715 


0 




RESISTOR 970 5X ,25rt FC TC«-900/t600 


01121 


CB9715 


A21R33 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-900/t600 


01121 


CB1025 


A21R5« 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB1025 


A2tR35 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-900/f600 


01121 


CB1025 


A21R36 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB1025 


A21R38 


0683-9715 


0 




RESISTOR 970 SX ,25w FC TC«-9p0/+600 


01121 


CB9715 


A21R59 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X .25w FC TC«-900/+500 


01121 


CB1015 


A2lRaO 


0683-9715 


0 




RESISTOR 970 5X ,25^ FC TC>-9Q0/^600 


01121 


CB9715 


A21Rai 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .25W FC TC»-900/+600 


01121 


CB1025 


A2tPa2 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK SX ,25w FC TC«-900/+600 


01121 


C81025 


A21R43 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB1025 


A21Rpa 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25Kv FC TC*-900/ + 600 


01121 


CB1025 


A21RA5 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TCa-900/^600 


01121 


CB1025 


A21Rab 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB1025 


A21R47 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-900/4*600 


01121 


CB1025 


A21R48 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


CB9705 


A21Ra9 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 SX ,25w FC TC«-900/t500 


01121 


CB9705 


A21P50 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .25rt FC TC»-900/+600 


01121 


CB1025 


A21R51 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-900/+600 


01121 


CB1025 


A21R52 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25^v FC TO-900/ + 600 


01121 


CB1025 


A21R53 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-900/f600 


01121 


CB1025 


A21R5a 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


CB9705 


A21R5S 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25w FC TC«-900/i500 


01121 


CB9705 


A21R56 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB1025 


A21R57 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,251^ FC TC«-900/ + 600 


01121 


CB1025 


AgiRse 


0683-9715 


0 




RESISTOR 970 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB9715 


A21R59 


0683-3905 


8 




RESISTOR 39 5X ,25^ FC TC»-900/+500 


01121 


CB3905 



See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


AZlftfeO 


0683-1025 


"T 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TO-000/+600 


01121 

01121 


CB1025 

CB1025 


AS1R61 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-000/+600 


A21R62 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5% ,25W FC TC«-000/+600 


01121 


CB1025 


A21R63 


0683-0715 


0 




RESISTOR 070 5X ,25W FC TC«-000/+600 


01121 


CB0715 


A21R6<* 


0683-3905 


8 




RESISTOR 39 5X ,25»» FC TC»-000/+500 


01121 


CB3905 


A21R65 


0683-1805 


3 




RESISTOR 18 5X ,25w FC TC«-O00/+500 


01121 


CB1805 


A21R66 


0683-0705 


8 




RESISTOR 07 5X ,25W FC TC»-O0Oy+500 


01121 


CB0705 


A21P72 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-000/+600 


01121 


CB 1 025 


A21R73 


0683-0705 


6 




RESISTOR 07 5X .25f« FC TC«-000/ + 500 


01121 


CB0705 


A21R74 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-000/+600 


01121 


CB1025 


A21R75 


0683-0705 


8 




RESISTOR 07 5X ,25W FC TC«-000/+500 


01121 


CB0705 


A21R76 


0683-0715 


0 




RESISTOR 070 5X ,25W FC TC»-000/+600 


01121 


CB0715 


A21R77 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2,2K 5X ,25W FC TC»-000/+700 


01121 


CB2225 


A21R76 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25w FC TC«-000/+500 


01121 


CB1015 


A21R79 


0683-2215 


1 




RESISTOR 220 5X ,25W FC TC»-O00/+600 


01121 


CB2215 


A21R60 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5X ,25W FC TC«-000/f500 


01121 


CB2205 


A21Pei 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5X ,25W FC TC«-000/^500 


01121 


CB2205 


A21R62 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC»-000/+500 


01121 


CB1015 


A21R83 


0683-0715 


0 




RESISTOR 070 5X ,25W FC TC»-000/+600 


01121 


CB0715 


A21RA4 


0683-0705 


8 




RESISTOR 07 5X ,25W FC TC«-000/+500 


01121 


CBO705 


A21R85 


0683-0715 


0 




RESISTOR 070 5X ,25W FC TC--000/+600 


01121 


CB0715 


A21R06 


0683-0705 


8 




RESISTOR 07 5X ,25W FC TC*-000/+500 


01121 


CBO705 


A2iR87 


0683-3305 


2 




RESISTOR 33 5X ,25W FC TC»-000/+500 


01121 


CB3305 


A2iRee 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2,2K 5X .25W FC TC«-000/+700 


01121 


CB222S 


A21R8P 


0683-0705 


8 




RESISTOR 07 5X ,25W FC TC»-000/+500 


01121 


CB0705 


A2IR1 QO 


0683-0705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC»-000/+500 


01121 


CBO705 


A21R1 0 ) 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-000/+600 


01121 


CB1025 


A21R1 02 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-000/+600 


01121 


CB1025 


A21R1 03 


0683-0705 


8 




RESISTOR 07 5X ,25W FC TC*-000/^500 


01121 


CB0705 


A21Ri00 


0683-2215 


1 




RESISTOR 220 5X ,25l»l FC TC»-000/+600 


01121 


CB2215 


A21R1 05 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-000/+600 


01121 


CB1025 


A21R106 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25w FC TC»-000/+500 


01121 


CB1015 


A21R1 07 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC«-000/+500 


01121 


CB1015 


A21R108 


0683-2715 


6 




RESISTOR 270 5X ,25w FC TC»-000/+600 


01121 


CB2715 


A21R109 


0683-3315 


0 




RESISTOR 330 5X ,25W FC TCP-O00/+600 


01121 


CB3315 


A21R1 10 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-000/+600 


01121 


C61025 


A21R1 1 1 


0683-2715 


6 




RESISTOR 270 5X ,25W FC TC»-000/^600 


01121 


CB2715 


A21R1 12 


0683-6825 


7 




RESISTOR 6,8K 5X ,25W FC TC«-000/+700 


01121 


CB6825 


A21R1 13 


0683-2715 


6 




RESISTOR 270 5X ,25rt FC TC»-000/+600 


01121 


CB2715 


A21RUA 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-000/+600 


01121 


CB102S 


A21I^1 15 


0683-3315 


0 




RESISTOR 330 5X ,25f^ FC TC«-000/ + 600 


01121 


CB3315 


A2IRI 16 


0683-1515 


2 


6 


RESISTOR 150 5X ,25W FC TC»-000/^600 


01121 


CB1515 


A21R117 


0683-0715 


0 




RESISTOR 070 5X ,25w FC TC»-000/-»>600 


01121 


CB0715 


A21R1 18 


0683-0715 


0 




RESISTOR 070 5X ,25W FC TC--000/+600 


01121 


CB0715 


A21R119 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25IN FC TC«-000/ + 600 


01121 


CB102S 


A21R1 20 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK SX ,25W FC TC»-000/+600 


01121 


CB1025 


A21R1 21 


0683-6805 


3 




RESISTOR 68 5X ,25W FC TC»-000/*500 


01121 


CB6805 


A21R1 22 


0683-2205 


7 




RESISTOR 220K 5X ,25W FC TC«-800/+900 


01121 


CB2205 


A21R1 23 


0683-1005 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC«*O00/+8Q0 


01121 


CBIOOS 


A21R120 


0696*0086 


3 


5 


RESISTOR 20,9k IX ,125W F TC«0t-100 


20506 


C0-1/8-T0-2O92-F 


A21R125 


2100-3270 


2 




RESISTOR-TRMR lOK lOX C SIOE-ADJ 1-TRN 


26060 


2100-3270 


A21R1 26 


0696*3228 


9 




RESISTOR 09, 9K IX ,125W F TC»0+-100 


26080 


0698-3228 


A21R127 


0683-1055 


5 




RESISTOR IM 5X ,25w FC TC«-800/+900 


01121 


CB1055 


A21R128 


0683-1055 


5 




RESISTOR IM 5X ,25W FC TC»-800/*900 


01121 


CB1055 


A21R129 


0683-2735 


0 




RESISTOR 27K 5X ,25W FC TC»-000/i800 


01121 


CB2735 


A21R1 30 


0683*2205 


7 




RESISTOR 220K 5X .25W FC TC«-800/+900 


01121 


CB2205 


A21R131 


0683*1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-000/+600 


01121 


CB1025 


A21R1 32 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-000/+600 


01121 


CB1025 


A21R133 


0683-2205 


7 




RESISTOR 220K 5X ,25W FC TC»-800/+900 


01121 


CB2205 


A21R130 


0683-1055 


5 




RESISTOR IM 5X ,25« FC TC»-800/+900 


01121 


C81055 


A2IRI 35 


0698*0086 


3 




RESISTOR 20, 9K \X ,125W F TC*0+-100 


24506 


CO-1/8-T0-2O92-F 


A21R1 36 


0757*0270 


1 




RESISTOR 209K jx ,125W F TC»0^-100 


20506 


CO-1/8-TO-2093-F 


A21Riao 


0683-0715 


0 




RESISTOR 070 5X ,25if\l FC TC*-900/+600 


01121 


CB0715 


A21T1 


9100-0039 


6 




TRANSFORMER-POWER 


26080 


9100-0039 


A21T2 


08552-6000 


1 




TRANSFORMER 


26060 


08552-6000 


A21T3 


08S52-600a 


1 




TRANSFORMER 


26080 


08552-6000 


A21TP1- 

A21TP26 


0360-0120 


3 


■ 


CONNECTOR-SGL CONT PIN ,00-IN-BSC-SZ RNO 


28060 


0360-0120 


A21U1 


1820*0810 


1 


5 


IC RCVR ECU LINE RCVR TPL 2-INP 


00713 


MC10116P 


A21U2 


1820*0806 


5 


13 


IC GATE ECL OR-NOR DUAL 0-5-INP 


00713 


MC10109P 


A21U3 


1820-0806 


5 




IC GATE ECL OR-NOR DUAL 0-5-INP 


00711 


MC10109P 


A21I->A 


1820-0606 


5 




IC GATE ECL OR-NOR DUAL 0-5-INP 


00713 


MC10109P 


A21U5 


1820-0806 


5 




IC GATE ECL OR-NOR DUAL 0-5-INP 


00713 


MC10109P 
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*Indicates factory selected value 











Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


121X16 


l820-08r7 


"a 


13 


A21U7 


1820-0817 


6 




A21U8 


1820-0606 


5 




A21U9 


1820-0610 


1 




A21U10 


1820-0806 


5 




A21U11 


1820-0806 


5 




A21U12 


1820-0806 


5 




A21U13 


1620-0806 


5 




A21U14 


1820-0803 


2 


3 


A21U15 


1820-0693 


i 


Ml 


A21U16 


1820-1442 


B 




A21U17 


1820-1442 


D 




A21U18 


1820-0686 






A21U23 


1620-0603 


2 




A21U24 


1826-0111 


7 




A21U25 


1626-0065 


0 


1 


A21Y1 


0410-1141 


3 


1 




03585-04107 


4 


1 




0370-2583 


3 


14 




5001-0175 


7 


7 




2950-0076 

0683-1025 


9 

9 


37 




2190-0124 

0683-1805 


4 

3 


45 


A22 


03585-66522 


7 


1 


A22Ci 


0150-0050 


9 




A22C? 


0150-0050 


9 




A22C3 


0160-2202 


8 




A22C4 


0160-2202 


6 




A22C5 


0160-2202 


6 




A22C7 


0150-0050 


9 




A22C0 


0150-0050 


9 




A22C9 


0160-2199 


2 




A22C10 


0150-0050 


9 




A22C13 


0160-2204 


0 




A22C14 


OlSO-0050 


9 




A22C15 


0150-0050 


9 




A22C16 


0150-0050 


9 




A22C17 


0150-0050 


9 




422C18 


0150-0050 


9 




A22C19 


0150-0050 


9 




A22C20 


0150-0050 


9 




A22C21 


0150-0050 


9 




A22C22 


0150-0050 


9 




A22CP3 


0150-0050 


9 




A22C24 


0150-0050 


9 




A22C25 


0150-0050 


9 




A22C26 


0150-0050 


9 




A22C27 


0150-0050 


9 




A22C31 


0150-0093 


0 




A22C32 


0150-0050 


9 




A22C53 


0160-1746 


5 




A22C54 


0150-0093 


0 




A22CS5 


0160-1746 


5 




A22C56 


0160-2940 


1 


2 


A22CS7 


OlbO-2207 


3 


2 


A22C58 


0160-2672 


6 


2 


A22C59 


0160-4366 


3 


2 


A22C60 


0160-4366 


3 




A22CR1 


0122-0089 


5 


9 


A22CR2 


0122-0089 


5 




A22CR3 


1901-0535 


9 




A22CR4 


1902-3054 


5 


3 


A22CR5 


1901-0040 


1 




A22J1 


1250-1512 


3 




A22J2 


1250-1512 


3 




A22J3 


1250-1512 


3 




A22L1 


9100-3900 


6 


2 


A22L2 


9100-2255 


4 




A22L5 


9100-2255 


4 


11 


A22L4 


9100-1620 


5 


A22L5 


9100-1620 


5 





Description 



Mfr 

Code 



Mfr Part Number 



IC ECL 0-M/S DUAL 
IC FF ICl O-M/8 dual 
IC cate ECL OR-NOR dual «-5-INP 
IC RCVR ECL LINE RCVR TPL 2-INP 
IC gate ECL OR-NOR DUAL «-5-INP 

IC GATE ECL OR-NOR DUAL a-5*INP 
IC cate ECL OR-NOR DUAL 4-5-INP 
IC gate ECL OR-NOR DUAL 4-5-lNP 
IC cate ECL OR-NOR TPL 
IC FF TTL S D-TYPE P08-ED6E-TRIG 

IC CNTR TTL LS DECO A8YNCHR0 
IC CNTR TTL LS DECD A8YNCMR0 
IC GATE TTL 8 AND TPL 3-INP 
IC gate ECL OR-NOR TPL 
OP AMP CP DUAL T0-R9 

comparator PRCN 8-DIP-P 

crystal, 89.99 MHZ 

A2l miscellaneous PARTS 



COVER, 21 
KNOB 

PC GROUND CLIP 

NUT-HEX-DBL-CHAM JO-32-THD ,067-IN-THK 

RESISTOR IK 5% .25W FC TC = -400/-h600 

WASHER-LK INTL T NO, 10 , 195-IN-ID 

RESISTOR 18 5% .25W FC TC = -400/-«-500 

1ST LO VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR 

CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20X iKVDC CER 

CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦80-20X IKVOC CER 

CAPACITOR-FxD 75PF ♦•SX 300V0C MICA 
CAPACITOP-FXD 75PF ♦•SX 300V0C MICA 
CAPACITOR-FXD 7SPF +-5X 300V0C MICA 

CAPACITOR-FxD lOOOPF ♦80-20X IKVOC CER 

CAPACIT0R*FX0 lOOOPF ♦80-20X IKVDC CER 

CAPACITOR-FXO 30PF ♦•SX 300V0C MICA 
CAPACITOR-FXD lOOOPF T80-20X IKVDC CER 
CAPACITOR-FXD lOOPF +-5X 300V0C MICA 

CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦B0-20X IKVDC CER 

CAPACITOR-FXD lOOOPF +60-20X IKVDC CER 

CAPACITOR-FXD lOOOPF +80-20X IKVDC CER 

CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦BO-iOX iKVDC CER 

CAPACITOR-FXD lOOOPF +60-20X IKVDC CER 

CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦60-20X IKVDC CER 

CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦80-20X IKVOC CER 

CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦80-20X IKVDC CER 

CAPACITOR-FXO lOOOPF +8o-20X IKVOC CER 

CAPACITOR-FxO lOOOPF ♦BO-EOX iKvOC CER 

CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦0O-2OX IKVDC CER 

CAPACITOR-FxO lOOOPF Teo-20X iKvDC CER 

CAPACITOR-FxD lOOOPF ♦80-20X iKyDC CER 

CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20X IKVOC CER 

CAPACITOR-FXO ,01UF *80-20X lOOVDC CER 

CAPACITOR-FXD lOOOPF +80-20X IKVOC CER 
CAPACITOR-FXD 15UF+-10X 20VDC TA 
CAPACITOR-FXO ,0lUF ♦80-20X lOOVOC CER 
CAPACITOR-FXD 15UF+-10X 20VDC TA 
CAPACITOR-FXO 470PF +-5X 300VDC MICA 

CAPACITOR-FXD 300PF f-SX 300V0C MICA 
CAPACITOR-FXO ,047UF +-5X BOVDC POLYE 
CAPACITOR-FxD 33PF +-5X 200V0C CER 0+-30 
CAPACITOR-FXD 33PF ♦-SX 200VDC CER Ot-30 

OIODE-VVC 29pF lOX C3/C25-MIN»5 BVR«30V 
OIODE-VVC 29PF lOX C3/C25-MIN«5 8VR*30V 
OIOOE-SCHOTTKY 

0I0DE-2NR 3,65V 5X DO-7 P0«,4W TC«-.055X 
DIODE-SWITCHING 30V 5qMA 2NS 00-35 

CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 
CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 
CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 

coil-fixed coil ASSYi 3 TURNS 

COIL-MLD aTONH lOX 0«35 ,0950X,25LG-NOM 
COIL-MLD 47oNH lox 0*35 ,095Dx,25LG-N0M 
COIL-mlD 15UH lOX 0*65 , 1550X , 375LG-N0M 
COIL-MLO 15UH lOX 0*65 , 1 550x , 375LG-N0M 



09713 

09713 

09713 

09713 

09713 

09713 

09713 

09713 

09713 

01295 

01295 

01295 

01295 

09713 

09713 

01295 

28980 



28480 

28480 

28480 

28480 

19701 

26480 

19701 

28480 

28460 

26480 

28480 

28480 

28480 

28480 

26460 

28460 

28480 

26480 

28480 

28480 

28480 

26480 

28480 

28460 

26480 

26480 

28460 

26480 

28460 

28460 

28460 

28460 

28460 

26460 

56289 

28460 

56289 

28480 

28480 

28460 

51642 

51642 

09713 

09713 

28480 

28460 

28460 

28480 

28480 

26480 

28460 

28460 

28460 

26480 

26480 



MC10131P 

MClOlSlP 

MC10109P 

MC10116P 

MC10109P 

MC10109P 

MC10109P 

MC10109P 

MC10105P 

SN79874N 

8N79L8290N 

SN74LS290N 

SN79SUN 

MC10105P 

MC1958G 

SN72311P 

0410-1141 



03585-09107 

0370-2583 

5001-0173 

2950-0078 

CCR-25) 1-4-5P-1K 

2190-0129 

CCR-25) 1-4-5P-18E 

03585-66522 

0150-0050 

0150-0050 

0160-2202 

0160-2202 

0160*2202 

0150-0050 

0150-0050 

0160-2199 

0150-0050 

0160-2204 

0150-0050 

0150-0050 

0150-0050 

0150-0050 

0150-0050 

0150-0050 

0150-0050 

0150-0050 

0150-0050 

0150-0050 

0150-0050 

0150-0050 

0150-0050 

0150-0050 

0150-0093 

0150-0050 

150D1S6X9020B2 

0150-0093 

1500156X902062 

0160-2940 

0160-2207 

0160-2672 

200-200-NPO-330J 

200-200-NPO-330J 

MV109 

MV109 

1901- 0535 

1902- 3059 
1901-0040 

1250-1512 

1250-1512 

1250-1512 

9100-3900 

9100-2255 

9100-2255 

9100-1620 

9100-1620 



See introduction to this section for ordering information 
* Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


1 


9140-0210 


”i' 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 5% .166DX.385LG 


24226 


15/103 


A22Ue 


9190-0192 


8 




COU-MLD 2.2UH lOX a«12 , 0950X , 25LC-N0M 


28480 


9190-0192 


A22L10 


9190-0131 


5 




COIL-MID i6MH 5X Q>80 ,29DX,79LG-N0M 


28480 


9190-0131 


A22U11 


9190-0210 


1 




COIL-MLO lOOUH 5X 0*50 , 1 55DX , 375LC-N0M 


28480 


9190-0210 


422L12 


9100-2297 


9 




COIL-MLD lOONH lOX Q»39 ,0950 x,25LG-N0M 


28480 


9100-2297 


A22L13 


9100-2297 


4 




COIL-MLD IOONH 10% 0*39 , 095Dx , 25LC-N0M 


28480 


9100-2297 


A22Q| 


1859-0395 


6 


90 


TRANSI8T0R NPN 2N5179 81 TO-72 P0«200MW 


09713 


2N51T9 


A2202 


1859-0395 


6 




TRANSISTOR NPN 2N5179 81 TO-72 P0»200Mw 


09713 


2N5179 


A2203 


1859-0071 


7 




transistor NPN SI P0«300Mw FT»200MHZ 


28460 


1859-0071 


A2205 


1859-0395 


6 




transistor NPN 2N5179 Si TO-72 PD«200MW 


09713 


2N5179 


A2206 


1859-0395 


8 




transistor NPN 2N5179 81 TO-72 PO«200Mw 


09713 


2N5179 


A2207 


1859-0395 


8 




transistor NPN 2N5179 81 TO-72 P0»200MW 


09713 


2N5179 


A3208 


1659-0395 


8 




transistor NPN 2N5179 81 TO-72 PD*200MW 


09713 


2N5179 


A22Q9 


1859-0395 


8 




transistor NPN 2N5179 SI TO-72 P0«20OMW 


09713 


2N5179 


A22OI0 


1859-0395 


a 




TRANSISTOR NPN 2N5179 SI TO-72 PD«200Mw 


09713 


2N5179 


A22011 


1859-0595 


6 




transistor NPN 2N5179 81 TO-72 PO»200MW 


09713 


2N5179 


A22R1 


0757-0901 


0 




RESISTOR 100 IX ,125W F TC»0t-100 


29596 


C9-1/8-T0-101-F 


A22R2 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC«-900/+700 


01121 


CB1035 


A22R3 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


CB2205 


A22RU 


0683-5125 


8 




RESISTOR 5, IK 5X ,25W FC TC»-900/4>700 


01121 


CBS125 


A22RS 


0683-1235 


3 




RESISTOR 12K 5X ,25W FC TC«-900/^800 


01121 


CB1235 


A22R6 


0683-1235 


3 




RESISTOR 12K 5X ,25rt FC TC«-9OO/f0OO 


01121 


CB1235 


A22R7 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5X ,25W FC TC»-900/+500 


01121 


CS2205 


A22P9 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25w FC TC«-900/+500 


01121 


CB9705 


A22R17 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25rt FC TC«-900/f700 


01121 


CB103S 


A22R18 


0683-9705 


6 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC»-900/+S00 


01121 


CB9705 


A22R19 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25rt FC TC«-900/+700 


01121 


CB1035 


A22R20 


0683-7515 


4 




RESISTOR 750 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB7515 


A22R21 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X FC TC«-900/+500 


01121 


CB1015 


A22R22 


0683-5615 


1 




RESISTOR 560 5X ,25W FC TC»-900/+600 


01121 


CBS615 


A22R23 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


CB9705 


A22R24 


0683-5625 


3 




RESISTOR 5,6K 5X ,25W FC TC«-900/+700 


01121 


CBS625 


A22R25 


0683-5625 


3 




RESISTOR 5,6K 5X ,25w FC TC«-900/+700 


01121 


CB5625 


A22R2b 


0683-3315 


4 




RESISTOR 330 5X ,2SW FC TC«-900/^600 


01121 


CB331S 


A22R27 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X .25^ FC TC«-900/t500 


01121 


CB9705 


A22R20 


0683-2725 


8 


22 


RESISTOR 2,7K 5X ,25I« FC TC«-900/*700 


01121 


CB2725 


A22R29 


0683-9715 


0 




RESISTOR 970 5X ,25W FC TC»-900y+600 


01121 


CB9715 


A22R30 


0683-9705 


6 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC«-900/^500 


01121 


CB9705 


A22R51 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25w FC TC»-900/i700 


01121 


CB2025 


A22R32 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


CB9705 


A22R33 


0683-2725 


6 




RESISTOR 2,7K 5X ,25w FC TC«-900/+700 


01121 


CB2725 


A22R39 


0683-a705 


8 




RESISTOR 97 5% .25W FC TC»-400/^500 


01121 


CB9705 


A22R35 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3.3K 5X ,25W FC TC»-900/+700 


01121 


CB3325 


A22R36 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC»-400/4-500 


01121 


C097O5 


A22R37 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


CB2205 


A22R38 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5X ,25W FC TC»-900/+500 


01121 


CB2205 


A22R39 


0683-3315 


4 




RESISTOR 330 5X .25M FC TC>-900/^600 


01121 


CB3315 


A22R<to 


0683-9705 


6 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC»-900/+500 


01121 


CB9705 


A22R91 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25N FC TC«-900/+700 


01121 


CB2025 


A22RU2 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25^ FC TC«-900/*500 


01121 


CB9705 


A22R93 


0683-2725 


8 




RESISTOR 2,7K 5X ,25W FC TC»-900/+700 


01121 


CB2725 


A22Raa 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5* ,25W FC TC*-900/+500 


01121 


CB470S 


A22R45 


0603-3325 


6 




RESISTOR 3.3K 5X .25W FC TC»-900/+700 


01121 


CB3325 


A22R9b 


0683-4705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC»-900/+500 


01121 


CB9705 


A22R97 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5X .25rt FC TC»-900/f500 


01121 


CB2205 


A22Rae 


0683-6205 


7 


1 


RESISTOR 62 5X ,25W FC TC»-900/+500 


01121 


CB6205 


A22R49 


0683-3315 


1 9 




RESISTOR 330 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB3S15 


A22RS0 


0663-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X .25W FC TC»-900/t700 


01121 


CB2025 


A22R51 


0698-9952 


3 


2 


RESISTOR 379 IX ,125W F TC*0^-100 


29596 


C4-1/8-T0-379R-F 


A22R52 


0757-0950 


9 


1 


RESISTOR 22, IK IX ,l25rt F TC»0*-100 


29596 


C9-1/8-T0-2212-F 


A22R53 


0683-6625 


7 




RESISTOR 6,8K 5* ,25W FC TCb-900/+700 


01121 


CB6825 


A22RS9 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC«-900/+700 


01121 


CB2025 


A22R55 


0698-3279 


0 




RESISTOR 9.99K IX ,125w F TC«0f-100 


29596 


C9-1/6-T0-9991-F 


A22R56 


0757-0992 


9 




RESISTOR lOK IX ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-1002-F 


A22R57 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3.3K 5X ,25W FC TC»-900/4700 


01121 


C83325 


A22TP1 


0360-0129 


3 




CONNECTOR-SOL CONT PIN ,09-IN-8sC-SZ RND 


28480 


0360-0129 


A22TP2 


0360-0129 


3 




connector-sgl cont pin ,04-IN-BSC-SZ rno 


28480 


0360-0129 










A22 MISCELLANEOUS PARTS 








03585-05222 


6 


1 


LID, A22 


28980 


03585-05222 




0370-2583 


3 




KNOB 


28980 


0370-2583 




1600-0702 


4 




SHIELD 05C 


28480 


1600-0702 




2950-0078 


9 


1 


NUT-HEX-DBL-CHAM 10-32-TM0 ,067-IN-THK 


28480 


2950-0078 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cant'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




2190-0124 


”4 




WA8MER-LK INTI T NO, 10 ,195-IN-IO 


28480 


2190-0124 




03565-66523 


8 


1 


STEP 8YN VTO 


28480 


03585-66523 


A2SC1 


0150-0050 


9 




CAPACXTOR-FXO lOOOPF +80-20X IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A23C? 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FxD lOOOPF ♦80-20* iKyDC CER 


28480 


0150-0050 




0160-2199 


2 




CAPACITOR-FxD 30PF +-5X 300V0C MICA 


28480 


0160-2199 




0160-2202 


6 




CAPACITOR-FXO 75PF f-SX 300VDC MICA 


28480 


0160-2202 




0160-2202 


8 




CAPACITOR-FXO 75PF T-SX 300VDC MICA 


28480 


0160-2202 


A23C6 


0160-2202 


6 




CAPACITOR-FXO 75PF ♦-SX 300V0C MICA 


28480 


0160-2202 


A23C9 


0160-2204 


0 




CAPACITOR-FXO lOOPF +-5X 300V0C MICA 


28480 


0160-2204 


A23CtO 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦80-20X IKyOC CER 


28480 


0150-0050 


A23CM 


0150-0050 


9 




CAPACXTOR-FXO lOOOPF +80-20X iKyOC CER 


28480 


0150-0050 


A23CI2 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF +80-20X IKVOC CER 


26480 


0150-0050 


A23C13 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦80-20X IKyDC CER 


H; !!■ 


0150-0050 


A23Cia 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20X IKyOC CER 


i W 


0150-0050 


A23C15 


OlSO-0050 


9 




CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦80-20X IKyOC CER 




0150-0050 


A23C16 


0160-2200 


6 




CAPACITOR-FXO 43PF +-5X 300VOC MICA 


.r ' •. 9 


0160-2200 


A23C17 


0160-2261 


9 




CAPACITOR-FXO 15PF ♦-E* SOOVDC CER Of-30 


Kilil 


0160-2261 


A23C18 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦60-20X IKyOC CER 


28480 


0150-0050 


A23C19 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20X IKyOC CER 


28480 


0150-0050 


A23C20 


OlSo-0050 


9 




CAPACITOR-FXO iOOOPF ♦8o-20X iKVDC CER 


28460 


0150-0050 


A23C21 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦80-20* IKyDC CER 


28480 


0150-0050 


A23C22 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20X iKVOC CER 


28460 


0150-0050 


A23C?3 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXO lOOOPF ^80-20* iKyOC CER 


26480 


0150-0050 


A23C2a 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦80-20X IKVOC CER 


26480 


0150-0050 


A23C26 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FxO ,01UF ♦OO-EOX lOOVDC CER 


28480 


0150-0093 


A23C?7 


OlSo-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦60-20* IKVDC CER 


26460 


0150-0050 


A23C28 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦80-20* IKyDC CER 


28480 


0150-0050 


A23C29 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20X IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A23C30 


0180-1746 


5 




CAPACITOR-FxD 15UF^-10X 20VDC TA 


56289 


150D156X902082 


A23C31 


OlSO-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20* IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A23C32 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20* IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A23C33 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,01UF ^80-20* lOOVOC CER 


26460 


0150-0093 


A23C39 


0160-2672 


6 




CAPACITOR-FXO ,047UF ♦-S* 80VOC POLYE 


28460 


0160-2672 


A23C35 


0140-0210 


2 




CAPACITOR-FXD 270FF ♦-5* 300V0C MICA 


72136 


DMi5F27lJ0300WVlCR 


A23C36 


0140-0196 


3 




CAPACITOR-FxO ISOPF ♦-S* 300V0C MICA 


72136 


DMiSFl5lJ0300MVlCR 


A23C40 


0160-1746 


5 




CAPACITOR-FXD ISUF^-IO* 20VDC TA 


56289 


150D156X9020B2 


A23CR1 


0122-0089 


5 




DIOOE-VVC 2RPF 10* C3/C25-min» 5 8VR*30y 


04713 


MV109 


A23CR2 


0122-0069 


5 




DIOOE-VVC 2RPF 10* C3/C25-MIN«5 0VR»3OV 


04713 


MV109 


A23CR3 


1901-0040 


1 




DIODE-SMITCHING 30V 50MA 2N$ DO-35 


28460 


1901-0040 


A23CR4 


1901-0535 


9 




OIODE-SCHOTTKY 


28460 


1901-0535 


A23CRS 


1902-3054 


5 




DIOOE-ZNR 3,65V 5* DO-7 PD8.4W TC«-,055* 


28480 


1902-3054 


A23J1 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF 8MB M PC 50-OHM 


^ ^ ^ 9 


1250-1512 


A23J2 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 


‘ 1 9 


1250-1512 


A23J3 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF 8MB M PC 50-OHM 




1250-1512 


A23L1 


9100-3900 


6 




COIt-FiXED COIL A88Y» 3 TURNS 


28460 


9100-3900 


A23L2 


9100-2255 


4 




COIfMLD 47ONH 10* Q>35 •095DX.25LG-N0M 


28480 


9100-2255 


A23L3 


9140-0142 


8 




COIL-MLO 2.2UH 10* 0»32 , 09SOX , 25LC-N0M 


28460 


9140-0142 


A23L4 


9100-2255 


4 




COIL-MLD 470NH 10* 0*35 ,0950X,25LG-NOM 


28480 


9100-2255 


A?3LS 


9100-2247 


4 




COIL-MLD lOONH 10* Q«34 ,0950X,25LG-N0M 


28480 


9100-2247 


A23L6 


9100-2247 


4 




COIL-MLD lOONH lO* Q«34 ,095DX,25LG-N0M 


B 9 


9100-2247 


A23L7 


9100-1620 


5 




COIL-MLO 15UH 10* Q»65 , 1 55DX , 375LG-N0M 


B^L9 


9100-1620 


A23L6 


9100-1620 


5 




COIL-MLD 15UH 10* Q«65 , 1550x,375LG-N0m 




9100-1620 


A23L10 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RE-CH-MLD lOOUH 5% .166DX.385LG 


24226 


15/103 


A23tn 


9140-0131 


5 




COIL-MLD lOMH 5* Q*80 ,240X,74LG-N0M 


28480 


9140-0131 


A23112 


9100-1641 


0 


4 


CoIl-MLD 240UH 5* 0«65 , 1550X,375LG-N0M 


28480 


9100-1641 


A23Q1 


1654-0345 


8 




TRANSISTOR NPN 2N5179 SI TO-72 PD«200MW 


04713 


2N5179 


A23Q2 


1854-0345 


8 




TRANSISTOR NPN 2N5179 SI TO-72 PD«200Mrt 


04713 


2N5179 


A23Q3 


1654-0345 


8 




transistor NPN 2N5179 81 TO-72 PD«200MW 


04713 


2N5179 


A23Q4 


1654-0345 


8 




transistor NPN 2N5179 81 TO-72 PD«200Mrt 


04713 


2N5179 


A23Q5 


1654-0345 


8 




TRANSISTOR NPN 2N5179 81 TO-72 PD»200Mrt 


04713 


2N5179 


A23Q6 


1854-0345 


8 




transistor NPN 2N5179 SI TO-72 P0«200MW 


04713 


2N5179 


A23Q7 


1654-0345 


6 




TRANSISTOR NPN 2N5179 SI TO-72 PD«200Mrt 


04713 


2N5179 


A2306 


1654-0345 


8 




transistor NPN 2N5179 SI TO-72 P0«200Mw 


04713 


2N5179 


A23Q9 


1654-0345 


8 




transistor NPN 2N5179 81 TO-72 P0«200MW 


04713 


2N5179 


A23Q10 


1654-0071 


7 




TRANSISTOR NPN 81 PD»300Mw FT«200MHZ 


26480 


1854-0071 


A23R1 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5* ,25N FC TC«-400/+700 


01121 


C81035 


A23P? 


0663-2205 


9 




RESISTOR 22 5* ,25« FC TC8-400/+500 


01121 


CB2205 


A23R3 


0683-5125 


8 




RESISTOR 5, IK 5* ,25N FC TO-400/ + 700 


01121 


CB5125 


A23R4 


0683-1235 


3 




RESISTOR 12K 5* ,25W FC TC«-400/^600 


01121 


CB123S 


A23R5 


0663-1235 


3 




RESISTOR 12K 5* ,25W FC TC«-400/+800 


01121 


CB123S 


A23R6 


0663-2205 


9 




resistor 22 5* ,25W FC TC«-400/^500 


01121 


CB2205 


A25R7 


0663-2025 


1 




RESISTOR 2K 5* ,25rt FC TC»-400/+700 


01121 


CB2025 


A23R6 


0757-0401 


0 




RESISTOR 100 1* ,125W F TC»0^-100 




C4.1/8-T0-101-F 


A23R9 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,25W FC TC»-400/^500 


Bnn9 


C84705 


A23R1 0 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5* ,25W FC TC»-400/^700 


^Rm9 


CB1035 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




0683-1035 


"T 




RESISTOR lOK 5% ,25w FC TC»-400/*700 


01121 


CB1035 


A21R12 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25rt FC TC*-400/+500 


01121 


CB4705 




0683-7515 


4 




RESISTOR 750 S% ,25rt FC TC»-400/+600 


01121 


CB7515 


A?3R14 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC«-400/6500 


01121 


CB1015 


A23R1S 


0683-5615 


1 




RESISTOR 560 5* ,25W FC TC»-400/f600 


01121 


CB5615 


A?3R16 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,25rt FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A23R17 


0683-5625 


3 




RESISTOR 5,6K 5% ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB5625 


A23R1 6 


0683-5625 


3 




RESISTOR 5,6K 5X ,25W FC TC*-400/+700 


01121 


CB5625 


A23R19 


0683-3315 


4 




RESISTOR 330 S% ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB3315 


A23R20 


0683-2725 


8 




RESISTOR 2,7K 5% ,25W PC TC»-400/^700 


01121 


CB272S 


A23R2) 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25r< FC TC»-400/ + 500 


01121 


CB470S 


A23R22 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25W FC TC«-400/t600 


01121 


CB4715 


A23R23 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 SX ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


A23R2<i 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB2025 


A23R25 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


A23R26 


0683-2725 


8 




RESISTOR 2f7K 5% ,25W FC TC*-400/+700 


01121 


CB2725 


A23R27 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A23R2B 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3.3K 5X .25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB3325 


A23R2R 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 SX ,25m FC TC«-400/«500 


01121 


CB470S 


A23R30 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB2205 


A23R31 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A23R32 


0683-3315 


4 




RESISTOR 330 SX ,25m FC TC«-400/^600 


01121 


CB3315 


A23R33 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 SX .25^ FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A23R39 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB2025 


A23R35 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A23R36 


0683-2725 


8 




RESISTOR 2,7K SX ,25w FC TC»-400/+700 


01121 


CB2725 


A23RS7 


0683-4705 


8 




resistor 47 SX ,25M FC TCi-400/«500 


01121 


CB4705 


A23R36 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3,3K 5X .25W FC TC*-400/*700 


01121 


CB3325 


A23R39 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB470S 


A23RA0 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB2205 


A23RA1 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25M FC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


A23RU2 


0683-3315 


4 




RESISTOR 330 5X .25M FC TC«-400/f600 


01121 


C83315 


A23RS0 


0757-0446 


3 


1 


RESISTOR 15K IX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-1502-F 


A23R5I 


0698-4452 


3 




RESISTOR 374 IX ,125W F TC»0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-374R-F 


A23R52 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TCi-400/t700 


01121 


CB2025 


A23R53 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3,3K 5X ,25w FC TC»-400/+700 


01121 


CB332S 


A23RS9 


0698-3155 


1 


2 


RESISTOR 4.64K IX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-4641-F 


A23R55 


0698-4477 


2 


1 


RESISTOR 10, 5K IX ,125W F TC»0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-10S2-F 


A23RS6 


0683-6825 


7 




RESISTOR 6,8K 5X ,25W FC TC*-400/t700 


01121 


CB6625 


A23TP1 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT pin ,04-IN.BSC-SZ rno 


28480 


0360-0124 


A23TP2 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SCL CONT pin ,04-IN-B8C-8Z RNO 


28480 


0360-0124 


A23TP3 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SCL CONT PIN , 04-IN-BSC-SZ RNO 


28480 


0360-0124 










A23 miscellaneous PARTS 








03585-05223 


7 


1 


LID, A23 


28480 


03585-05223 




0370-2583 


3 




KNOB 


28480 


0370-2583 




1600-0702 


4 




SHlELOr OSC. 


28480 


1600-0702 




2950-0078 


9 




NUT-HEX-OBL-CHAM 10-32-TMD ,067-1N-THK 


26480 


2950-0078 




2190-0124 


4 




WA8HER-LK INTL T NO, 10 ,19S-IN-I0 


28480 


2190-0124 


A2« 


03585-66524 


9 


1 


PC assembly# Buffer 


28460 


03585-66524 


A29C1 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF 4>80-20X IKVDC CER 


28480 


OISO-OOSO 


A2aC2 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FxD lOOOPF ♦80-20X iKyOC CER 


28480 


0150-0050 


A2RC3 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FxD lOOOPF t80-20X IKVDC CER 


28460 


0150-0050 


A29CA 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF f80-20X IKVOC CER 


26480 


0150-0050 


A24CS 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦SO-ZOX IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A2aC6 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXO lOOOPF +80-20X IKVDC CER 


28460 


0150-0050 


A24C7 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF fSO-BOX IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A24C0 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF feo-EOX IKVOC CER 


28480 


0150-0050 


A24C9 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF teo-EOX IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A24C10 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦SO-BOX IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A29C1 1 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FxD lOOOPF ♦80-20X IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A29C12 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20X IKVDC C£R 


26480 


0150-0050 


A24C14 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF 480-20X IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A24C15 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FxD lOOOPF +80-20X iKVDC CER 


26480 


0150-0050 


A2aCl6 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20X IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A24C17 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦BO-BOX IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A24C16 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20X IKVDC CER 


28460 


0150-0050 


A24C19 


0180-1746 


5 




CAPACITOR-FXD ISUF+-10X 20VDC TA 


56289 


150D156X9020B2 


A24C20 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXD ,1UF eSO-BOX lOOVOC CER 


26654 


2130V5V100R104Z 


A24C21 


0160-2200 


6 




CAPACITOR-FXD 43PF t-SX 300VOC MICA 


28480 


0160-2200 


A24C22 


0160-2200 


6 




CAPACITOR-FXD 43PF ♦-EX 300VDC MICA 


26480 


0160-2200 


A29C23 


0160-4385 


2 




CAPACITOR-FXD 15PF t-SX 200VDC CER 0+-30 


26480 


0160-4385 


A29C24 


0160-4385 


2 




CAPACITOR-FXD 15PF +-5X 200VDC CER 0+-30 


28480 


0160-4365 


A24C25 


0160-4382 


9 


■ 


CAPACITOR-FXD 3,3PF ♦-,25PF 200VDC CER 


28480 


0160-4382 



See introduction to this section for ordering information 
^ ^Indicates factory selected value 











Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




0160-436S 


T 




CAPACXTOR-PXD 15PP ♦-SX 200VDC CER 04-30 


28480 


0160-4385 




0160-3875 


3 




CAPACITOR-FXO 22PF 4-5X 200V0C CER 04-30 


28480 


0160-3875 


A24CP6 


0160-3873 


1 


1 


CAPACITOR-FXD 4.7PF 4-.5PF 200VOC CER 


28480 


0160-3873 


ASaC29 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF 480-20* IKVOC CER 


28480 


0150-0050 


A?«CS0 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXO ,0lUF 480-20* lOOVDC CER 


28480 


0150-0093 


A24C51 


0160-4386 


3 




CAPACITOR-FXD 33PF +-5% 200VDC CER 0+-30 


51642 


20O-200-NP0-330J 


A24C32 


0160-4386 


3 




CAPACITOR-FXD 33PF +-5% 200VDC CER 0+-30 


51642 


200-200-NPO-330J 


A24C33 


0160-4385 


2 




CAPACITOR-FXD 15PF +-5% 200VDC CER 0+-30 


51642 


200-200-NPO-150J 


A24C34 


0160-4385 


2 




CAPACITOR-FXD 15PF +-5% 200VDC CER 0+-30 


51642 


200-200-NPO-150J 


A24CRI 


1901-0040 


1 




DIODE-SWITCHING 30V 50HA 2N8 DO-35 


28480 


1901-0040 


A24J1 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 


28480 


1250*1512 


A24J2 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M PC SO-QHM 


28480 


1250-1512 


A24J3 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M PC 50-0HM 


28480 


1250-1512 


A2aj(| 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 


28480 


1250-1512 


A24Li 


9100-1620 


5 




COIL-MUD 15UH lo* 0»65 , l55Dx,375UC-N0M 


28480 


9100*1620 


A?4L2 


9100-1620 


5 




coil-mud 15UH 10* 0»65 , 155DX,375LG-N0m 


28460 


9100-1620 


A24L3 


9100-1620 


5 




COIL-MLD 15UH 10* Q>65 . 155DX.375LG-N0M 


28460 


9100-1620 


A24L4 


9100-16?0 


5 




COIL-MLD 15UH 10* 0»65 , 155DX.375UG-N0M 


28480 


9100-1620 


A24L5 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 5% .166DX.385LG 


24226 


15/103 


A24t6 


9100-2247 


4 




COIL-MLD lOONH 10* 0*34 ,095DX,25Lfi-N0M 


28480 


9100-2247 


A2417 


9l00-22«7 


4 




COIL-MLD lOONH lO* 0»34 ,095DX,25LG-N0M 


26480 


9100-2247 


Aaaie 


9100-2247 


4 




COIL-MLD lOONH iQ* Q»34 ,o95DX,25LC-NOM 


28480 


9100-2247 


AaaL9 


9100-2247 


4 




COIL-MLD lOONH 10* Q«34 ,095DX ,25LC-NOM 


28480 


9100-2247 


A24L10 


9100-2247 


4 




COIL-MLD lOONH lOX Q»34 ,095DX,25LC-N0M 


28480 


9100*2247 


A24U1 


9100-2249 


6 


1 


COIL-MLD 150NH lO* Qb34 ,o950X,25LG-NOM 


28480 


9100-2249 


A2«U12 


9140-0158 


6 




COIL-MLD lUH 10* 0«32 .09SDX.25LG-NOM 


26480 


9140-0158 


A24L13 


9140-0158 


6 




INDUCTOR RF-CH-MLD lUH 10% .105DX.26LG 


24266 


10/101 


A24L14 


9100-2247 


4 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOONH 10% .105DX.26LG 


24266 


10/100 


A24L15 


9100-2247 


4 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOONH 10% .105DX.26LG 


24266 


10/100 


A2aoi 


1853-0020 


4 




TRANSISTOR PNP 81 PD«300MW FT«150MHZ 


26480 


1853-0020 


A24Q2 


1854-0345 


8 




transistor NPN 2N5179 SI TO-72 PDb200MW 


04713 


2N5179 


A24Q3 


1854-0345 


8 




TRANSISTOR NPN 2N5179 SI TO-72 PD«200MW 


04713 


2N5179 


AaaQti 


1854-0345 


8 




transistor NPN 2N5179 SI TO-72 PD»200MW 


04713 


2N5179 


A2(t05 


1854-0345 


8 




TRANSISTOR NPN 2N5179 81 TO-72 PD»200MW 


04713 


2N5179 


A24Q6 


1854-0345 


8 




TRANSISTOR NPN 2N5179 81 TO-72 PD«20QMW 


04713 


2N5179 


A24Q7 


1854-0345 


8 




TRANSISTOR NPN 2N5179 81 TO-72 PO»200Mw 


04713 


2N5179 


A24Q6 


1854-0345 


8 




transistor NPN 2N5179 Si TO-72 PD»200MW 


04713 


2N5179 


A2<i09 


1854-0345 


8 




TRANSISTOR NPN 2N5179 SI TO-72 P0«200MW 


04713 


2N5179 


A24Q10 


1854J-0345 


8 




TRANSISTOR NPN 2N5179 SI TO-72 PD«200MW 


04713 


2N5179 


A24R1 


0683-2745 


2 


1 


RESISTOR 270K 5* ,25w FC TC«-800/4900 


01121 


CB2745 


A24R2 


0683-5625 


3 




RESISTOR 5,6K 5* .25W FC TC»-400/4700 


01121 


CB5625 


A24R3 


0683-5625 


3 




RESISTOR 5.6K 5* .25W FC TC»-400/4700 


01121 


CB5625 


A24R4 


0683-4705 


a 




RESISTOR 47 5* ,25W FC TC«-400/4500 


01121 


CB4705 


A?aR5 


0683-5615 


1 




RESISTOR 560 5* ,25w FC TC«-400/4600 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-560E 


A24R7 


0683-2725 


8 




RESISTOR 2.7K 5* ,25W FC TC»-400/4700 


01121 


CB2725 


A24R8 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3.3K 5* ,25W FC TC»-400/4700 


01121 


CB3325 


A24R9 


0683-3925 


2 


9 


RESISTOR 3,9K 5* ,25W FC TC»-400/4700 


0)121 


CB3925 


A24R10 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,25W FC TC«-400/4500 


01121 


CB4705 


A24RU 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5* .25W FC TC»-400/4500 


01121 


CB4705 


A24R12 


0683-3315 


4 




RESISTOR 330 5* ,25W FC TC"-400/4600 


01121 


CB3315 


A24R13 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5* ,25W FC TC«-400/4500 


01121 


CB2205 


A24R14 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5* ,25H FC TC»-400/4500 


01121 


CB2205 


A24R16 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5* ,25W FC TC«-400/4700 


01121 


CB2025 


A2AR17 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,25W FC TC«-400/4500 


01121 


CB4705 


A24R18 


0683-2725 


8 




RESISTOR 2,7K 5* ,25W FC TO-400/4700 


01121 


CB2725 


A24Ri9 


0683-4705 






RESISTOR 47 5* ,25W FC TC*-400/4500 


01121 


CB4705 


A2RR20 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3,3K 5* ,25W FC TC«-400/4700 


01121 


CB3325 


A29R21 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,25W FC TC»-400/4500 


01121 


C64705 


A2RR22 


0683-3925 


2 




RESISTOR 3,9K 5* ,25w FC TC»-400/4700 


01121 


C83925 


A24R23 


0683-2215 


1 




RESISTOR 220 5* ,25H FC TC«-400/4600 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-220E 


A24R24 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5* ,25w FC TC«-400/4500 


01121 


CB1015 


A24R25 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5* ,25W FC TCe-400/4500 


01121 


CB2205 


A24R26 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5* ,25w FC TC»-400/4500 


01121 


CB2205 


A29R29 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5* ,25W FC TC«-400/4700 


01121 


CB2025 


A24R30 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,25W FC TC«-400/4500 


01121 


CB4705 


A24R31 


0683-2725 


8 




RESISTOR 2.7K 5* ,25W FC TC«-400/4700 


01121 


CB2725 


A24R32 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,25W FC TC«-400/4500 


01121 


CB4705 


A24R33 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3,3K 5* ,25W FC TC"-400/4700 


01121 


CB3325 


A29R39 


0683-3315 


4 




RESISTOR 330 5* .25H FC TC«-400/4600 


01121 


CB3315 


A29R35 


0683-3305 


2 




RESISTOR 33 5* ,25W FC TC«-400/4500 


01121 


CB3305 


A24R36 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5* ,25W FC TC»-400/4500 


01121 


C62205 


A24R38 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,25W FC TC«-400/4500 


01121 


CB4705 


A24R39 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5* ,25W FC TC«-400/4600 


01121 


CB1025 


A24R4Q 


0683-7505 


2 




RESISTOR 75 5* ,2SW FC TC«-400/4500 


01121 


CB7505 


A29R41 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5* ,25W FC TC«-400/4700 


01121 


CB2025 


A24R42 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,25W FC TC«-400/4500 


01121 


C84705 



See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 



9-41 












9-42 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 













Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




03Se5«66525 


T 


1 


8M UOOP WIXER 


28480 


03585-66525 




0150-0050 


9 




CAPACITOR-PXO lOOOPF ♦80-20* IKVOC CER 


28480 


0150-0050 




0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20* IKVOC CER 


28480 


0150-0050 




0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20* IKVOC CER 


28480 


0150-0050 




0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20* IKVOC CER 


28480 


0150-0050 


A25C5 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FxD lOOOPF ♦80-20* IKVOC CER 


28480 


0150-0050 


A25C6 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20* IKVOC CER 


28480 


0150-0050 


A25C7 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20* IKVOC CER 


28480 


0150-0050 


A2SCS 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FxD lOOOPF ♦80-20* IKVOC CER 


28480 


0150-0050 


A25C9 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦80-20* |KV0C CER 


28480 


0150-0050 


A25C10 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦80-20* IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A2SC11 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦80-20* iKyOC CER 


28480 


0150-0050 


A25C12 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦80-20* IKVDC CER 


Kill 


0150-0050 


A25C13 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FxD lOOOPF ♦80-20* IKyOC CER 




0150-0050 


A2SC14 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦80-20* IKVDC CER 




0150-0050 


A25C15 


0160-0363 


8 


1 


CAPACITOR-FXD 620PF ♦-SX 300VOC MICA 


28480 


0160-0363 


A25C16 


0160-0936 


3 




CAPACITOR-FxD lOOOPF ♦-S* lOOVDC MICA 


28480 


0160-0938 


A25C17 


0160-2035 


5 


j 


CApACiTOR-FXD 750PF ♦-S* 300V0C MICA 




0160-2035 


A2SC18 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20* lOOVOC CER 


26654 


2130VSV100R104Z 


A25C19 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20* lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A2SC?0 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXD .lUF ♦80-20* lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A25C21 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,iUF ♦80-20* lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A25C23 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,iUF ♦80-20* lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A25C2a 


0180-1746 


5 




CAPACITOR-FXD ISUF^-IOX 20V0C TA 


56289 


1500156X902082 


A25C25 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXD ,iUF ♦80-20* lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R1U4Z 


A25C26 


0180-1746 


5 




CAPACITOR-FXD ISUF^-IO* 20VDC TA 


56289 


1500156X902082 


A25C30 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ^80-20* IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A2$C31 


0150-0050 


9 




CAPAClTOR-FxO lOOOPF ♦80-20* iKyDC CER 


28480 


0150-0050 


A2$C32 


0180-1746 


5 




CAPACITOR-FxO 15UF^-10* 20V0C ta 


56289 


1500156X902082 


A25C33 


0180-1746 


5 




CAPACiTOR-FXO 15UF^-10* 20V0C TA 


56269 


1500156X902082 


A25J1 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M pc 50-OHM 


28460 


1250-1512 


A2SJ2 


1250-1512 


3 




connector-rf SMB m pc so-ohm 


26480 


1250-1512 


A2SJ3 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 


28480 


1250-1512 


A25U1 


9100-2255 


4 




COU-MUO 470NH lO* Q«35 ,095Dx ,25 lG-N0M 


28480 


9100-2255 


A2SL2 


9100-1620 


5 




COIU-MLO 15UH 10* 0«65 , 1 550X . 375UG-N0M 


28460 


9100-1620 


A25L3 


9100-1620 


5 




COIU-MLD 15UH 10* Qe65 . 1 550X . 375LG-N0M 


26480 


9100-1620 


A2SLa 


9100-2255 


4 




COIL-MLD 470NH lo* 0«35 ,095OX,25LC-NOM 


28480 


9100-2255 


A25L5 


9100-2260 


1 




COIU-MLD l,8UH 10* Q»32 , 095DX .25UC-N0M 


28480 


9100-2260 


A2SL6 


9100-2260 


1 




COIU-MUO 1.8UH 10* Q»32 ,095DX,2SLG-N0M 


28480 


9100-2260 


A25L9 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 5% .166DX.385LG 


24226 


15/103 


A25L10 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 5% .166DX.385LG 


24226 


15/103 


A2501 


1854-0345 


8 




transistor NPN 2N5179 81 TO-72 PD«200MW 


04713 


2N5179 


A25Q2 


1854-0345 


8 




TRANSISTOR NPN 2N5179 81 TO-72 PD«200MW 


04713 


2N5179 


A25Q3 


1854-0345 


6 




TRANSISTOR NPN 2N5179 81 TO-72 PD«200Mw 


04713 


2N5179 


A250a 


1854-0345 


8 




transistor NPN 2N5179 SI TO-72 PD*200Mw 


04713 


2N5179 


A25Q5 


1854-0345 


8 




TRANSISTOR NPN 2N5179 81 TO-72 PD»200MW 


04713 


2N5179 


A25Q6 


1854-0345 


8 




TRANSISTOR NPN 2N5179 81 TO-72 PDe200M*»t 


04713 


2N5179 


A25Q7 


1854-0215 


1 




TRANSISTOR NPN SI P0*350MW FT»300MHZ 


04713 


2N3904 


A25Q8 


1854-0351 


6 




TRANSISTOR NPN SI TO-18 PD»360Mw 


28460 


1854-0351 


A2591 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,25W FC TC»-400/^500 


01121 


CB4705 


A2SP2 


0683*6815 


5 




RESISTOR 680 5* ,25W FC TC»-400/^600 


01121 


CB6615 


A25R3 


0683-1005 


5 




RESISTOR 10 5* ,25W FC TC«-400/^500 


01121 


C81005 


A2SR4 


0683-6825 


7 




RESISTOR 6,8K 5* ,25W FC TC»-400/^700 


01121 


CB6625 


A25RS 


0683-6825 


7 




RESISTOR 6,8K 5* ,25w FC TC*-400/^700 


01121 


C86B25 


A2SR6 


0683-2215 


1 




RESISTOR 220 5* ,25H FC TC»-400/^600 


01121 


CB2215 


A25R7 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5* ,25H FC TC»-400/^700 


01121 


CB2025 


A2SR8 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,25W FC TC«-400/^500 


01121 


CB4705 


A25R9 


0683-2725 


6 




RESISTOR 2,7K 5* ,25W FC TC«-400/^700 


01121 


CB2725 


A25R1 0 


0683*4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,25H FC TC«-400/^500 


01121 


CB4705 


A25R11 


0683-3325 


6 




RESISTOR 5.3K 5* ,25H FC TC»-400/^700 


01121 


C8332S 


A2SR12 


0685-4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,25H FC TC»-400/^500 


01121 


CB4705 


A25R1 3 


0683-3315 


4 




RESISTOR 330 5* ,25w FC TC«-400/^600 


01121 


CB3315 


A2SR14 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5* ,25H FC TCa-400/^500 


01121 


CB2205 


A25R15 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,2SW FC TCe-400/^500 


01121 


CB4705 


A2SR16 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,25W FC TC»*400/^500 


01121 


CB4705 


A25R17 


0683-6815 


5 




RESISTOR 680 5* ,25W FC TC»-400/^600 


01121 


CB6815 


A25R1B 


0683-1005 


5 




RESISTOR 10 5* ,25W FC TCe-400/^500 


01121 


CBIOOS 


A25R!9 


0683-2215 


1 




RESISTOR 220 5* ,25h FC TC«-400/^600 


01121 


CB2215 


A25R20 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5* ,25H FC TC«-400/^700 


01121 


CB202S 


A25921 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,25H FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A25R22 


0683-2725 


8 




RESISTOR 2.7K 5* ,25W FC TC«-400/^700 


01121 


C82725 


A25R23 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5* ,25W FC TC«-400/^500 


01121 


CB470S 


A25P2a 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3,3K 5* ,25W FC TC»-400/^700 


01121 


CB3325 


A25R25 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5* ,25W FC TC»-400/^500 


01121 


CB2205 



See introduction to this section for ordering information 
♦Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Coat'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




0683-3315 


T 




RESISTOR 330 5X .25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB3315 


A35R?7 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5 % ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB2205 


AiSR?6 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5* ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB1015 




0683-6825 


7 




RESISTOR 6.8K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB6B25 


A25R30 


0683-6825 


7 




RESISTOR 6,8K <S% ,25W FC TC«-400/ + 700 


01121 


CB6825 


ASSRSl 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB10S5 


A25R32 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5% ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


A25R33 


0683-2215 


1 




RESISTOR 220 5X ,25W FC TC«-400/t600 


01121 


CB2215 


A25R34 


0683-3925 


2 




RESISTOR 3,9K 5* ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB3925 


A25R35 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25rt FC TC«-400/t700 


01121 


CB2025 


A2SR36 


0683-4705 


8 




resistor 47 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A25P37 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2,2K 5X ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB2225 


A2SR38 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB1015 


A2SR30 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC«-400/t700 


01121 


CB2025 


A25R5J 


0683-3925 


2 




RESISTOR 3.9K 5X ,25W FC TC«-400/^700 


01121 


C83925 


A25TP1 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SCL cont pin ,04-IN-BSC-SZ rnd 


28680 


0360-0124 


A25TP2 


0360-0124 


3 




connector-scl Cont pin ,04-in-bsc-sz rno 


28480 


0360-0124 


A25TP3 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SCU cont pin ,04-IN-BSC-SZ RND 


28480 


0360-0124 


A25UI 


0955-0087 


8 


2 


double balance mixers 


28480 


0955-0087 










A25 MISCELLANEOUS PARTS 








03585-05225 


9 


1 


LID, A25 


28480 


03565-05225 




0370-2583 


3 




KNOB 


28480 


0370-2583 




5001-0173 


7 




PC GROUND CLIP 


28480 


5001-0173 




2950-0076 


9 




NUT-HEX-DBL-CHAM 10-32-TMD ,067-IN-THK 


28480 


2950-0076 




2190-0124 


4 




WASMER-LK INTL T NO. 10 , 195-IN-ID 


28480 


2190-0124 


A26 


03585-66526 


1 


1 


STEP PHASE DETECTOR 


28480 


03585-66526 


A26C1 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20X IKVOC CER 


28460 


0150-0050 


A2^C2 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF +80-20X IKVOC CER 


28460 


0150-0050 


A2<>C3 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF fBO-ZOX IKVDC CER 


26480 


0150-0050 


A26C5 


0160-4385 


2 




CAPACITOR-FXD ISPF ♦•SX 200VDC CER 0+-30 


28480 


0160-4385 


A26C6 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦BO-ZOX IKVDC CER 


26460 


0150-0050 


A2^C7 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FxD lOOOPF ♦80-20X IKVDC CER 


28460 


0150-0050 


A26C6 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20X IKVDC CER 


28460 


0150-0050 


A2bCR 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20X IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A24C f 0 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF tSO-ZOX IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A26C11 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF *8o-20X IKVDC CER 


26460 


0150-0050 


A^AC \ ^ 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦80-20X lOOVDC CER 


28460 


0150-0095 


A2bCl 3 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,01UF +80-20X lOOVDC CER 


28480 


0150-0093 


AibC i 4 


0160-2202 


8 




CAPACITOR-FXD 75PF f-SX 300VDC MICA 


28460 


0160-2202 


A2bCl5 


0160-2205 


1 




CAPACITOR-FXD 120PF +-5X 300VDC MICA 


26480 


0160-2205 


A26C16 


0160-2203 


9 




CAPACITOR-FXD 91PF ♦-SX 300V0C MICA 0^70 


26480 


0160-2205 


A26C18 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦BO-ZOX lOOVDC CER 


28480 


0150-0095 


A2bC20 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,01UF +80-20X lOOVOC CER 


26480 


0150-0093 


A26C21 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,01UF +80-20X lOOVDC CER 


28460 


0150-0095 


A2bC22 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD .OlUF +80-20X lOOVDC CER 


28480 


0150-0095 


A26C23 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦80-20X lOOVDC CER 


28460 


0150-0093 


A2bC24 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,01UF +80-20X lOOVDC CER 


26460 


0150-0093 


A2bC2S 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,01UF ^80-20X lOOVDC CER 


28460 


0150-0095 


A26C26 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26460 


0150-0093 


A26C27 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,01UF +80-20X lOOVDC CER 


28460 


0150-0095 


A2bC2R 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26460 


0150-0093 


A26CS0 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxD ,1UF +80-20X lOOVDC CER 


26654 


2150Y5V100R104Z 


A26C32 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxO ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2150Y5V100R104Z 


A26C33 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF fBO-ZOX lOOVDC CER 


26654 


2130YSV100R104Z 


A2bC34 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxD ,1UF +80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A26C36 


0160-0174 


9 




CAPACITOR-FXO ,47UF ♦80-20X 25VDC CER 


26460 


0160-0174 


A26C38 


0160-3622 


8 




CAPACITDR-FXD ,lUF iBo-ZOX lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A26C43 


0180-1746 


5 




CAPACITOR-FXO 15UF+-10X 20VDC TA 


56289 


150D156X9020B2 


A26C44 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,lUF f80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A26C45 


0180-1746 


5 




CAPACITOR-FXD 15UF+-10X 20VDC TA 


56289 


1500156X9020B2 


A26C46 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,iUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A2bC47 


0160-1746 


5 




CAPACITOR-FXD 15UF+-10X 20VDC TA 


56289 


1500156X9020B2 


A26C48 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXD ,iUF +80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A26C50 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FxD ,01UF ♦80-20X lOOVDC CER 


28480 


0150-0095 


A26C51 


0150-0093 


0 




CAPACiTOR-FXO ,01UF t80-20X lOOVOC CER 


28480 


0150*0093 


A26C52 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,01UF tSO-ZOX lOOVOC CER 


28480 


0150-0095 


A26CS3 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,OlUF f80-20X lOOVOC CER 


28460 


0150-0093 


A2bC54 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦80-20X lOOVDC CER 


28460 


0150-0093 


A26CS5 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,01UF +80-20X lOOVDC CER 


28480 


0150-0093 


A26C56 


0150-0093 


0 




CApACiTOR-FXD ,01UF ♦80-20X lOOVDC CER 


28480 


0150-0093 


A2bC57 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FxD ,01UF ♦80-20X lOOVOC CER 


28460 


0150-0093 
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See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


Mr 


0150-0050 


-9 




CAPACITOR-FxD lOOOPF ♦80-20X IKVOC CER 


28480 


0150-0050 


A?6C59 


01b0-3b22 


6 




CAPACIT0R-8XD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A26C60 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF +80-20X IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


AibC6l 


OlbO-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A?6C62 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF fSO-aOX IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A26C83 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FxD lOOOPF ♦80-20X IKVDC CER 


28480 


0150-0050 


A26C64 


OlbO-0127 


2 




CAPACITOR-FXD lUF 4-20X 25V0C CER 


28480 


0160-0127 


A26C1 00 


0170-00b0 


3 


1 


CAPACITOR-FXD ,047UF +-10X 400VDC POLYE 


84411 


663UW47394W2 


A26C 1 0? 


OlbO-2200 


6 




CAPACITOR-FXO 43PF 4-SX 300V0C MICA 


28480 


0160-2200 


A26C103 


01b0-3b22 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF +80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A?6(; 104 


01b0-3b22 


8 




CAPACITOR-FXO ,IUF +80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A26C105 


0140-020S 


8 




CAPACITOR-FXD 680PF +-5X 300VDC MICA 


72136 


DM15F681J0300WV1CR 


Ap6C 1 0^ 


01b0-3b22 


8 




CAPACITOR-FXO ,iUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A26C 107 


OlbO-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,lUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R1O4Z 


A26C108 


01b0-3b22 


8 




CAPACITOR-FXD ,lUF ♦80-20X lOoVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A^bCl 09 


OlbO-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,iUF ♦80-20X lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AibCi 1 0 


0140-0210 


2 




CAPACITOR-FXD 270PF +-5X 300V0C MICA 


72136 


DM15F271J0300WVICR 


A2bC 1 1 1 


0180-0197 


8 




CAPACITOR-FXD 2.2UFf-l0X 20VDC TA 


56289 


1500225X9020A2 


A^bC 1 1 p 


0180-0197 


8 




CAPACITOR-FXD 2.2UF+-10X 20V0C TA 


56289 


150D225X9020A2 


A2bCll3 


0180-0197 


8 




CAPACITOR-FXD 2.2UF+-10X 20VDC TA 


56289 


150D225X9020A2 


A2bC 1 1 4 


0l40-0l9b 


3 




CAPACITOR-FXD 150PF +-5X 300VDC MICA 


72136 


DM15F151J0300WVICR 


A2bCl 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A26C1 lb 


0160-2199 


2 




CAPACITOR-FXO 30PF t-SX 300VDC MICA 


28480 


0160-2199 


A2bCl20 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXO .OlUF ♦80-20X lOOVOC CER 


28480 


0150-0093 


A2bCl2l 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXO ,01UF +80-20X lOOVDC CER 


28480 


0150-0093 


A2bCR3 


1901-0347 


1 


6 


DI00E-8CM0TTKY 8V 


28480 


1901-0347 


A2bCR4 


1901-0347 


1 




DI0DE-8CH0TTKV 8V 


28480 


1901-0347 


A26CRS 


1901-0040 


1 




DIODE-SWITCMINC 30V 50MA 2N3 00-35 


28480 


1901-0040 


A2bCR6 


1901-0040 


1 




DIODE-SWITCHING 30V 50MA 2NS 00-35 


28480 


1901-0040 


A2bCRl00 


1901-0040 


1 




OIODE-SWITCHING 30V SoMA 2N8 DO-35 


28480 


1901-0040 


A2bC9101 


1901-0040 


1 




DIODE-SWITCHING 30V 50MA 2NS 00-35 


28480 


1901-0040 


A2bCRloa 


1901-0040 


1 




OIODE-SwITChING 30V 50MA 2NS DO-35 


28480 


1901-0040 


A2bJl 


1250-1512 


3 




connector-rf smb m pc 50-OHM 


28480 


1250-1512 


A2bJ2 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF 8MB M PC 50-OHM 


28480 


1250-1512 


A2bJ3 


1250-1512 


3 




connector-rf SMB M PC 50-OHM 


28480 


1250-1512 


A2bJu 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 


28480 


1250-1512 


A2bLl 


9140-0158 


6 




COIL-MLD lUH lOX Q»32 , 095Dx ,2510-NOM 


28480 


9140-0158 


A2bL? 


9100-2255 


4 




COIL-MUD 470NH lOX 0«35 ,095DX ,25LG-N0 m 


28480 


9100-2255 


A2bL3 


9100-1620 


5 




COIL-MLD 15UH lOX Q«65 , 155DX.375LG-N0M 


28480 


9100-1620 


A2bL4 


9140-026? 


3 


2 


COIL-MUD 200NH 5* 0«50 , 1 550X , 375LG-N0M 


28480 


9140-0262 


A2bL5 


9140-0262 


3 




COIL-MLD 200NH 5X Q«50 ,1550X,375LC-N0M 


28480 


9140-0262 


A2bLl 0 


9140-0029 


0 




INDUCTOR 75UH 10% .281DX.375LG Q=10 


99848 


3100-12-101 


A?bLl 1 


9140-0029 


0 




INDUCTRO 75UH 10% .281DX.375LG 0=10 


99848 


3100-12-101 


ApbLl 2 


9100-0541 


7 




COIL-MLD 250UH lOX Q«3 ,25DX,5LG-N0M 


28480 


9100-0541 


A2bLl 00 


9140-0129 


1 


1 


COIL-MLD 220UH 5* Qb65 . IS5DX, 375LC-NOM 


28480 


9140-0129 


A2bLl01 


9100-1640 


9 


1 


COIL-MLO 160UH 5X 0*65 , 1550X, 375LG-NOM 


28480 


9100-1640 


A2bQl 


1854-0345 


8 




TRANSISTOR NPN 2N5179 SI TO-72 PD«200MW 


04713 


2N5179 


A2bQ2 


18S4.0345 


8 




transistor NPN 2N5179 SI TO-72 pD«200MW 


04713 


2N5179 


A2bQ3 


1854-0345 


8 




TRANSISTOR NPN 2N5179 SI TO-72 PD»200MW 


04713 


2N5179 


A2bQa 


1854-0019 


3 


6 


TRANSISTOR NPN SI TO-18 PD*360Mw 


28480 


1854-0019 


A2b05 


1853-0203 


5 




transistor PNP si TO -18 P0«360Mw 


28480 


1853-0203 


A2bQb 


1853-0203 


5 




transistor PNP SI TO-18 P0«360Mw 


K-!" 9 


1853-0203 


A2bQ7 


1853-0203 


5 




TRANSISTOR PNP Sl TO-18 P0*360Mw 




1853-0203 


A2b0e 


1853-0203 


5 




transistor PNP SI TO-18 P0«360Mw 




1853-0203 


A2bQ9 


1854-0019 


3 




transistor NPN SI TO -18 P0«360Mw 


28480 


1854-0019 


A2bOlO 


1854-0071 


7 




TRANSISTOR NPN SI PD«300Mw FT«200MHZ 


28480 


1854-0071 


A2bQl 1 


1853-0086 


2 


8 


transistor PNP SI PO«3lOMw FT«40MHZ 


27014 


2N5087 


A2bQ12 


1853-0086 


2 




transistor PNP SI P0*310MW FT*40MMZ 


27014 


2N5087 


A2bQl3 


1854-0345 


8 




TRANSISTOR NPN 2N5179 SI TO-72 PO»200MW 


(14713 


2N5179 


A2bQl00 


1855-0308 


5 


2 


transistor-jfet dual n-chan o-mode SI 


28480 


1855-0308 


A2bQt01 


1854-0215 


1 




TRANSISTOR NPN SI PD«350MW FT«300MHZ 


04713 


2N3904 


A2bQ10? 


1853-0036 


2 


12 


TRANSISTOR PNP SI PO»3lOMW FT«250MHZ 


28480 


1853-0036 


A2bQ103 


1854-0215 


1 




transistor NPN SI PD»350MW FT«300MHZ 


04713 


2N3904 


A2bQl 04 


1854-0215 


1 




TRANSISTOR NPN Si PD*350MW FT«300MHZ 


04713 


2N3904 


A2b0l 05 


1853-0036 


2 




transistor PNP SI P0«310MW FT»250MHZ 


28480 


1853-0036 


A260l0b 


1855-0410 


0 




transistor j-fet n-chan d-mooe to-18 si 


28480 


1855-0410 


A2b0l 07 


1854-0351 


6 




transistor NPN 81 TO-18 POa3bOMW 


28480 


1854-0351 


A2bQloe 


1853-0203 


5 




TRANSISTOR PNP SI TO-18 PD*360Mw 


28480 


1853-0203 


A2bQ] 09 


1853-0086 


2 




transistor PNP SI PD«310MW FT»40MHZ 


27014 


2N5087 


A2bQl 1 n 


1854-0071 


7 




transistor NPN SI P0*300Mw FT«200MHZ 


28480 


1854-0071 


A2b01 1 1 


1853-0012 


4 




transistor PNP 2N2904A SI TO-39 PD»600MW 


01295 


2N2904A 


A2bQl 12 


1854-0215 


1 




transistor NPN 81 P0»350MW FTbSqoMHZ 


04713 


2N3904 


A2bRl 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25H FC TC«-400/+500 


01121 


CB470S 


ApbRP 


0683-6615 


5 




RESISTOR 680 5X ,25H FC TC«-400/+600 


01121 


C86815 




0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC»-400/*500 


01121 


C047O5 




0683-6825 


7 




RESISTOR 6,8K 5% ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB6825 




0683-6825 


7 


■ 


RESISTOR 6.8K 5 * ,25w FC tC«-400/+700 


01121 


CB6825 



See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




M 1 1 1 1 mi M 


“0 




RtSiSTOR 470 5X ,25w FC TC»-400/+600 


01121 


C84715 


A26R7 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


A26R6 


0683-6615 


5 




RESISTOR 680 5X ,25tK FC TC«-400/+600 


01121 


CB6615 


A26R9 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W PC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


A26R10 


0683-6825 


7 




RESISTOR 6 , 8 K 5 * ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB6825 


A26R1 1 


0683-6825 


7 




RESISTOR 6,8K 5X .25W FC TC»-400/+700 


01121 


C66825 


A26R1 2 


0683-6615 


5 




RESISTOR 680 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB6815 


A26R1 3 


0683-2725 


8 




RESISTOR 2,7K 5X .25W FC TC»-400/*700 


01121 


CB2725 


A26R14 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC--400/+500 


01121 


C047O5 


A26R15 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25R FC TC«-400/^600 


01121 


CB4715 


A26R16 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25w FC TC«-400/+600 


01121 


CB4715 


A26R17 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB2205 


A26R16 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TO-400/ + 500 


01121 


CB4705 


A26R19 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3.3K 5X .25W FC TO-400/ + 700 


01121 


CB3325 


A26R20 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25w FC TC*-400/+500 


01121 


CB1015 


A26R21 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A26R22 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5X ,25W FC TC»-400/f500 


01121 


CB2205 


A26R23 


0757-0280 


3 




RESISTOR IK IX ,125W F TC»0+-100 


24546 


C4«1/8-TO*1001*F 


A29R24 


0698-3558 


8 




RESISTOR 4.02K IX ,125w F TC*0+-100 


24546 


C4.1/8-T0-4021-F 


A26R25 


0683-3305 


2 




RESISTOR 33 5X .25W FC TC»-400/t500 


01121 


CB3305 


A26R26 


0757-0280 


3 




RESISTOR IK IX .125W F TC»0^-100 


24546 


C4-l/8-T0*1001-F 


A26R27 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5X ,25W FC TC»-400/+500 




CB2205 


A26R2B 


0698-3556 


8 




RESISTOR 4.02K IX ,125W F TC«0+-100 




C4-1/8-TO-4021-F 


A26R29 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25w FC TC«-400/+500 




C61015 


A26R30 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,2SW FC TC«-400/+700 


01121 


CB2025 


A29R3t 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .25W FC TC»-400/*600 


01121 


CB1025 


A26R32 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25w FC TC»-400/+700 


01121 


CB2025 


A26R33 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25w FC TC*-400/+600 


01121 


CB4715 


A26R34 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB4715 


A26R55 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK SX .25<*< FC TC"-400/+600 


01121 


CB1025 


A26R36 


0685-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25w FC TC»-400/+600 


01121 


CB4715 


A26R37 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/^600 


01121 


CB1025 


A26R36 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25rt FC TC»-400/t600 


01121 


CB1025 


A26R39 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .25lM FC TCb-400/^600 


01121 


CB1025 


A26Rao 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB1025 


A26R92 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .25W FC TCb-400/+600 


01121 


CB1025 


A2bR43 


0683-6715 


0 




RESISTOR 470 SX ,25W FC TC«-400/T60O 


01121 


CB4715 


A26Ra4 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB4715 


A26RA5 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A26R46 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


C64705 


A26RA7 


0683-8215 


3 


3 


RESISTOR 820 5X ,25w FC TC»-400/+600 


01121 


CB8215 


A26RaA 


0683-2215 


1 




RESISTOR 220 5X ,25w FC TC»-400/+600 


01121 


CB2215 


A26R419 


0683-3025 


3 


U 


RESISTOR 3K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB3025 


A26R50 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC*-400/+600 


01121 


CB1025 


A26R51 


0683-3025 


3 




RESISTOR 3K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB3025 


A26RS2 


0757-0280 


3 




resistor IK IX .125w F TC«0^-100 




C4«1/8-TO-1001-F 


A26R53 


0698-3558 


8 




resistor 4.02K IX ,125w F TC»0+-100 




C4-1/8-TO-4021-F 


A26RS4 


0698-4510 


4 




RESISTOR 84, 5K IX ,125W F TC"0^-100 




C4-1/8-T0-8452-F 


A26RS5 


0757-0283 


6 




RESISTOR 2K IX ,125W F TC«0+-100 




C4-1/8-T0-2001-F 


A26R56 


0757-0445 


2 


■1 


RESISTOR 13K IX ,125W F TC»0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-1302-F 


A26R57 


0698-3155 


1 




RESISTOR 4,64K iX ,l25rt F TC«0+-100 




C4-1/6-T0-4641-F 


A26R56 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3,3K 5X ,25i^ FC TC«-400/ + 700 


K 1 : ■ 


CB3325 


A26R59 


0683-1825 


7 


5 


RESISTOR 1,8K 5X ,25W FC TC«-400/*700 




C01825 


A26R61 


0683-4735 


4 




RESISTOR 47K 5X ,25« FC TC»-400/+800 


01121 


CB4735 


A26R62 


0683-1045 


3 




RESISTOR lOOK 5X .25W FC TC«-400/+800 


01121 


CB1045 


A26R63 


0683-2235 


5 




RESISTOR 22K 5X ,25W FC TC«-400/>800 


01121 


CB2235 


Aa6R64 


0683-3015 


1 




RESISTOR 300 5X ,25w FC TC»-400/f600 


01121 


CB301S 


A26R6S 


0683-1235 


3 




RESISTOR 12K 5X ,25w FC TC«-400/+800 


01121 


CB123S 


A26R66 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3,3K SX ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB3325 


A26R68 


0683-7525 


6 




RESISTOR 7,5K 5X ,25W FC TC«-400/t700 


01121 


CB7525 


A26R69 


0683-7525 


6 




RESISTOR 7,5K 5X ,25« FC TC»-400/+700 


01121 


CB7525 


A26R70 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3.3K 5X .25W FC TC«-400/*700 


01121 


CB3325 


A26R71 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25rt FC TC»-400/+700 


01121 


CB1035 


A26R72 


0683-1535 


6 




RESISTOR 15K 5X ,25W FC TC«-400/+800 


01121 


CB1535 


A26P73 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB1035 


A26R7^ 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A26R7S 


2100-3252 


6 


1 


RESISTOR. TRMR SK lOX C TOP-AOJ 1-TRN 


28480 


2100-3252 


A26R76 


0683-1535 


6 




RESISTOR 15K 5X ,25W FC TC»-400/+800 


01121 


CB1535 


A26R77 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3.3K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB3325 


A26R78 


0683-1045 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC»-400/+800 


01121 


CB1045 


A96R79 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3,3K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB3325 


A26R100 


0757-0444 


1 


2 


RESISTOR 12, IK iX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4.1/8.T0-1212-F 


A26Rt01 


0683-2725 


8 




RESISTOR 2,7K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB2725 


A 26 R 1 02 


0683-1515 


2 




RESISTOR 150 5x ,25rt FC TC«-400/>600 


01121 


CB1515 


A26R103 


0683-6215 


9 




RESISTOR 620 5X ,25w FC TC«-400/+600 


01121 


CB6215 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Coat'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


A26R104 


0683-4705 


El 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


A26R105 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 5% ,25W FC TC«-400/^600 


01121 


CB<*715 


A26R107 


0683-1525 


4 




RESISTOR 1,5K 5* .25W FC TC--400/+700 


01121 


CB1525 


A26R1O0 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5X ,25W FC TC«-400/t500 


01121 


CB2205 


A26R109 


0683-2735 


0 




RESISTOR 27K 5X ,25w FC TC*-400/+800 


01121 


CB2735 


A26R110 


0083-4705 


8 




resistor 47 SX ,25^ FC TC»-400/+500 


01121 


C84705 


A26P1 i 1 


0683-2425 


5 




RESISTOR 2,4K 5X ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB2425 


A26R1 1 2 


0683-2215 


1 




RESISTOR 220 5X ,25w FC TC«-400/+600 


01121 


CB2215 


A26R1 1 3 


0683-2215 


1 




RESISTOR 220 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB2215 


A26R| lA 


0683-1005 


5 




RESISTOR 10 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB1005 


A26RU5 


0683-1005 


5 




RESISTOR 10 5X ,25W FC TC6-400/+500 


01121 


CB1005 


A26R1 16 


0683-2215 


1 




RESISTOR 220 5X ,25w FC TC»-400/+600 


01121 


CB2215 


A26R117 


0683-1525 


4 




RESISTOR l,5K 5X .25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB1S25 


A26Pi le 


0683-8215 


3 




RESISTOR 620 5X .25W FC TCs-400/4600 


01121 


CB8215 


A26R1 19 


0683-4715 


0 




resistor 470 5X ,25w FC TC«-400/+600 


01121 


CB4715 


A20R12O 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,2SW FC TC«-400/4500 


01121 


CB4705 


A26R121 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X .25« FC TC»-400/*500 


01121 


Cfl4705 


A26R1 22 


0757-0283 


6 




RESISTOR 2K IX ,125W F TC»0+-100 




C4-1/8-T0-2001-F 


A26R123 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC«-400/f500 




CB1015 


A29R124 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC»-400/+700 




CB2025 


A26R123 


0683-2025 


1 




resistor 2K 5X .25« FC TC«-400/+700 


01121 


CB2025 


A26R126 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25w FC TC»-400/+500 


01121 


CB1015 


A29R127 


0698.4123 


5 




resistor 499 IX ,125w F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-499R-F 


A26R130 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25w FC TC»-400/+600 


01121 


CB102S 


A26R131 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X .25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB1025 


A26R132 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«*400/+600 


01121 


CB1025 


A26R133 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25w FC TC«-400/+600 


01121 


CB4715 


A26R13A 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25w FC TC«-400/+600 


01121 


CB4715 


A26R13S 


0603-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25W FC TC*-400/+600 


01121 


C84715 


A26R136 


0603-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25rt FC TC«-400/^600 


01121 


C84715 


A26R140 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC*-400/+600 


01121 


CB1025 


A26Riai 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25w FC TC»-400/+600 


01121 


CB1025 


A26R142 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25w FC TC*-400/+600 


01121 


CB1025 


A26R143 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB1025 


A26Ri <14 


0683-1525 


4 




RESISTOR 1.5K 5X .25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB1S25 


A29R145 


0663-1525 


4 




RESISTOR l,5K 5X ,25w FC TC»-400/+700 


01121 


CB1S25 


A26R1 46 


0683-1525 


4 




RESISTOR 1.5K 5X .25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB152S 


A26R147 


0683-1525 


4 




RESISTOR 1,5K 5X ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB1525 


A26R148 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A26R149 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A26R150 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


C61025 


A29R1 51 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK SX ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A26R152 


0683-1525 


4 




RESISTOR 1,SK 5X ,25w FC TC»-400/^700 


01121 


CB1525 


A26R1 53 


0683-1525 


4 




RESISTOR 1,SK 5X .25W FC TC»-400/+700 


01121 


C81525 


A26R154 


0683-1525 


4 




RESISTOR 1,5K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB1S2S 


A26R1S5 


0683-1525 


4 




RESISTOR 1,5K 5X ,25W FC TC«-400/f700 


01121 


CB1525 


A26R156 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25w FC TC«-400/f600 


01121 


CB4715 


A26R157 


0683-1325 


2 


4 


RESISTOR 1.3K 5X ,25W FC TC*-400/+700 


01121 


CS1325 


A26P160 


0683-1325 


2 




RESISTOR 1.3K 5X .25W FC TC«-400/t700 


01121 


CBI325 


A26R161 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5X ,25W FC TC«-400/+S00 


01121 


CB2205 


A26R162 


0757-0448 


5 


3 


RESISTOR 18, 2K iX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-1822-F 


A26R163 


0683-2205 


9 




RESISTOR 22 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB2205 


A26R164 


0757-0448 


5 




RESISTOR 18, 2K IX ,12S« F TC«0+-100 


24546 


C4.1/8-T0-1822-F 


A26R163 


0683-2015 


9 


15 


RESISTOR 200 5X ,25rt FC TC«-400/*600 


01121 


CB2015 


A26R166 


0683-2015 


9 




RESISTOR 200 5X ,25W FC TC»-400/f600 


01121 


CB2015 


A26TP1* 














A26TP15 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SCI CONT pin ,04-IN-BSC-SZ rnd 


28480 


0360-0124 


A26U1 


1820-0803 


2 




IC GATE ECL OR-NOR TPt 


04713 


MC10105P 


A26U2 


1820-2093 


6 




IC CNTR BCD synchro POS-EDGE-TRIG 


07263 


FIOOIODC 


A26U3 


1820-2093 


6 




IC CNTR BCD SYNCHRO POS-EOGE-TRIG 


07263 


FIOOIOOC 


A26U4 


1820-0817 


8 




IC FF ECL D-M/S DUAL 


04713 


MC10131P 


A26U5 


1820-0817 


8 




IC FF ECL D-M/S DUAL 


04713 


MC10131P 


A26U6 


1820-0817 


6 




IC FF ECL O-M/S DUAL 


04713 


MC10131P 


A26U7 


1820-0806 


5 




IC gate ECL OR-NOR DUAL 4-5-INP 


04713 


MC10109P 


A26U0 


1820-0817 


8 




1C FF ECL D-M/S DUAL 


04713 


MC10131P 


A26U9 


1826-0043 


4 




OP AMP GP TO-99 


0192B 


CA307T 


A26U10 


1826-0138 


8 




comparator CP QUAD 14-DIP-P 


04713 


MLM339P 


A26X1 


0955-0087 


8 




DOUBLE BALANCE MIXERS 


26480 


0955-0087 










A26 MISCELLANEOUS PARTS 








03585-05226 


0 




LID, A26 


28460 


03585-05226 




0370-2583 


3 




KNOB 


28480 


0370-2583 




1400-0971 


5 




L-BRACKET 


28480 


1400-0971 




2950-0078 


9 


1 


NUT-HEX-OBL-CHAM lO-32-THD ,067-IN-THK 


28480 


2950-0078 



See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Description 



V<iASHER«lK INTL T NO, lO ,195-IN-ID 
SCREW-MACH 4-RO ,188-IN-LG PAN-HD.POZI 



1ST LO VCO controller 

CAPACITOR-PXO 2,2UP +-20X SOVDC CER 
CAPACITOR-FXD a7Pf t-5X 500VDC MICA 
CAPACITOR-FXD «7PF ♦•SX 500V0C MICA 
CAPACITOR-FXD 2.2UF +-20X SOVDC CER 
CAPACITOR-FXD 30PF ♦-SX 300VDC MICA 

CAPACITOR-FXD 3300PF +-10X 200VDC POLVE 
CAPACITOR-FXD ,22UF ♦-2X lOOVDC POLVC 
CAPACITOR-FXD 2.2UF+-10X 20VDC TA 
CAPACITOR-FXD A7PF ♦•SX 500VDC MICA 
CAPACITOR-FXD 1SUF+-10X 20VDC TA 

CAPACITOR-FxD ,1UF ♦80-20X lOOVOC CER 
CAPACITOR-FXO 15UF4-10X 20VDC TA 
CAPACITOR-FXD ,tUF tSO-ZOX lOOVDC CER 

diode-switching 30V SOMA 2N3 DO-35 
DIODE-SWITCHING 30V SOMA 2N8 DO-35 

CONNECTOR-RF 8MB M PC 50-OHM 

COIL-MLD 330UH 5% 0*65 , l9DX,aaLG-N0M 
COIL-MLD 33OUH 5X 0«6S ,l90X,uaLG-N0M 
COIL-MLD lOMH 5% 0«80 ,2«0X,7aLG-N0M 

TRANSISTOR NPN SI P0*300MW FT«200MH2 
TRANSISTOR PNP SI PD*300MW FT«150MHZ 

transistor j-fet n-chan d-mooe si 

TRANSISTOR J-FET N-CHAN D-MOOE Sl 
TRANSISTOR PNP 81 PD«300MW FTalSQMHZ 

TRANSISTOR NPN SI PO»300MW FT«200MH2 
transistor PNP SI PD»300MW FTelSOMHZ 

RESISTOR lOK IX ,125W F tC« 0+-100 
RESI8T0R-TRMR lOK lOX C SIDE-ADJ 1-TRN 
RESISTOR lOK IX ,125W F TC»0+-100 
RESISTOR A,99K IX ,125W F TC»0t-100 
RESISTOR 9,99K IX ,l25w F TC»0+-100 

RESISTOR 3,8K 5X ,25H FC TC«-900/+700 
RESISTOR lOK IX ,125W F TC-0+-100 
RESISTOR 2«0X SX ,25W FC TC«-800/+ROO 
resistor 2aoK 5X ,25W FC TC«-800/+900 
RESISTOR 7,5K ix ,125W F TC«0+-100 

RE8IST0R-TRMR loK lOX C SIDE-ADJ 1-TRN 
RESISTOR 220 5X ,25W FC TC«-900/*600 
RESISTOR 220 SX ,25W FC TC»-900/+600 
RESISTOR 2K IX ,125W F TC»0+-100 
RESISTOR 2K IX ,125W F TC»0+-100 

RESISTOR IK IX ,125W F TC*0f-l00 
RESISTOR IK IX ,125W F TC«0+-100 
RESISTOR IM 5X ,25W FC TC»-800/+900 
RESISTOR iM 5X ,25W FC TC«-800/+900 
RESISTOR «7K SX ,25W FC TC»-900/^800 

RESISTOR a70K 5X ,25W FC TC«-800/f900 
RESISTOR 30K 5X ,25w FC TC«-a00yt800 
RESISTOR R7 SX ,25W FC TC«-R00/+500 
RESISTOR «1,2K IX ,125W F TC«0+-100 
RESISTOR «,75K ix ,125W F TC«0+-100 

RESISTOR 2K SX ,25W FC TC»-a00/TT00 
RESISTOR 6,8K SX ,25W FC TC«-O00/^700 
RESISTOR 6,8K SX ,25W FC TC»-«00/^700 
RESISTOR 1,5K SX ,25W FC TC»-A00/^700 
RESISTOR R,7K SX ,25W FC TC»-A00/+7OO 

RESISTOR «,7K 5X ,25W FC TC»-«00/+700 

CONNECTOR-SGL CONT pin , 0fl-IN-B8C-8Z RND 

connector-sol CONT PIN ,04-IN-B8C-8Z RND 

CONNECTOR-SGL CONT PIN ,oa-IN-88C-SZ PND 

OP AMR CP TO-99 

OP AMP GP TO-99 
OP AMP GP TO-99 

A27 MISCELLANEOUS PARTS 

lid, A27 
KNOB 

l-bracket 

NUT-HEX-DBL-CHAM 10-32-THD ,067-IN-THK 








Mfr Part Number 



2190-0129 

ORDER BY DESCRIPTION 



03S85-88S27 

0160-0128 

DM1SE970J0S00WV1CR 

DM15E970J0500WVICR 

0160-0128 

0160-2199 

0160-01SS 

0160-0503 

1S0D22SX9020A2 

OM15E970J0500WV1CP 

1S001S6X9020B2 

213OY5V10OR109Z 

150D1S6X9020B2 

2130Y5Vl00Rl0aZ 

1901-0090 

1901-0090 



9100-1699 

9100-1699 

9190-0131 

18S9-0071 

18S3-0020 

2NS29S 

2NS29S 

1853-0020 

1859-0071 

18S3-0020 

C9-1/8-T0-1002-F 

2100-3279 

C9-1/8-T0-1002-F 

C9-1/8-T0-9991-F 

C9-1/8-T0-9991-F 

CB3625 

C9-1/8-T0-1002-F 

CB299S 

CB299S 

C9.1/8-T0-7501-F 

2100-3279 

CB221S 

CB22iS 

C9-1/8-T0-2001-F 

C9-1/8-T0-2001-F 

C9-1/8-T0-1001-F 

C9-1/8-T0-1001-F 

C81055 

CBIOSS 

CB973S 

CB979S 

CB303S 

CB970S 

C9-1/8.T0-9122-F 

C9-1/8-T0-97SI-F 



0360-012A 

0360-0129 

0360-0129 

CA307T 

CA307T 

MLM301AG 

03585-05227 

0370-2583 

1900-0971 

2950-0078 
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^Indicates factory selected value 
















Table 9-3. Replaceable Parts (Coat'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




2190-0124 


“4 




WA8HER-LK INTI T NO, 10 , 195-IN-ID 


28480 


2190-0124 




2200-0103 


2 




3CREW-MACH 4-40 ,25-IN-LG PAN-HO-POZI 


00000 


ORDER BY description 




2200-0101 


0 




SCREW-MACH 4-40 ,188-IN-tG PAN-HD-POZI 


00000 


ORDER BY description 


428 


03565-66526 


3 


1 


8M LOOP PHASE DETECTOR 


28480 


03585-66528 


A 26 C 1 


0160-2207 


3 




CAPACITOR-FXD 300PF T-SX 300VDC MICA 


28460 


0160-2207 


428C2 


0160-0362 


7 




CAPACITOR-FxD SIOPF +-5X 300VDC MICA 


28480 


0160-0362 




0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 




0160-2204 


0 




CAPACnOR-FXD lOOPF ♦-SX 300VDC MICA 


28480 


0160-2204 




0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXD ,1UF +80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


428C6 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXO ,1UF +80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130YSV100R104Z 


A28C7 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦60-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A28CB 


0150-0093 


0 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26480 


0150-0093 


A?BC9 


0160-0197 


6 




CAPACITOR-FXD 2.2UF+-10X 20VDC TA 


56289 


150D225X9020A2 


A 28 C 10 


0160-0197 


6 




CAPACITOR-FXO 2,2UF+-10X 20VDC TA 


56289 


150D225X9020A2 


A 28 c 1 1 


0160-0127 


2 




CAPACITOR-FXD lUF +-20X 25V0C CER 


28480 


0160-0127 


A?8C 1 ? 


0140-0200 


0 


3 


CAPACITOR-FXD 390PF +-5X 300VDC MICA 


72136 


DM15F391J0300WV1CR 


A28C13 


OlaO-0206 


6 




CAPACITOR-FXD 680PF +-5X 300VDC MICA 


72136 


DM1SF66100300RV1CR 


A 28 C 1 4 


0160-2940 


1 




CAPACITOR-FXD 470PF +-5X 300VDC MICA 


26480 


0160-2940 


A28Ci5 


0160-0197 


6 




CAPACITOR-FXO 2.2UF+-10X 20VDC TA 


56269 


150D225X9020A2 


A28C 1 6 


0180-0197 


6 




CAPACITOR-FXD 2.2UF+-10X 20VDC TA 


56289 


150D225X9020A2 


A28C i 7 


0160-1746 


5 




CAPACITOR-FXO 15UF+-10X 20VDC TA 


56289 


1500156X902062 


Aidcjs 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,IUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


Aisci9 


0160-1746 


5 




CAPACITOR-FXD 15UF+-10X 20VOC TA 


56289 


1500156X902062 


A28C20 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXD ,1UF +80-20X lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A26C21 


0180«1746 


5 




CAPACITOR-FxD 15UF+-10X 20V0C TA 




150D156X9020B2 


A28C22 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXO ,1UF +80-20X lOOVDC CER 




2130Y5V100R104Z 


A 28 C 23 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXO ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 




2130Y5V100R104Z 


A20C?4 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXO ,1UF +60-20X lOOVOC CER 




2130Y5V100R104Z 


A28C25 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦80-20X IKVDC CER 


26460 


0150-0050 


4?8c?8 


0150-0050 


9 




CAPACITOR-FXD lOOOPF +80-20X IKVOC CER 


26460 


0150-0050 


A28C27 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXO ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100P104Z 


A2BCR1 


1901-0347 


1 




0I00E-8CH0TTKV 6V 


28460 


1901-0347 


A 28 CR 2 


1901-0347 


1 




OIODE-SCHOTTKY 6V 


28480 


1901-0347 


A26CR3 


1901-0040 


1 




DIODE-SHITCHING 30V 50MA 2NS DO-35 


26460 


1901-0040 


A28CR4 


1901-0040 


1 




DIODE-SwITCHING 30V 50MA 2NS DO-35 


26480 


1901-0040 


A26CRS 


1901-0347 


1 




DI00E-8CH0TTKY 6V 


26460 


1901-0347 


A 28 CR 6 


1901-0347 


1 




DI0DE-8CH0TTKY 8V 


26460 


1901-0347 


A28J1 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF 8M8 M PC 50-OHM 


26480 


1250-1512 


A28J2 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF 8MB M PC 50-OHM 


28460 


1250-1512 


A 28 l 1 


9100-1615 


8 


1 


COIU-MLD 1.2UH lOX Q»33 , l550x.375LC-N0M 


26460 


9100-1615 


kPil 9 


9100-1641 


0 




COIL-MLO 240UH 5X Q«65 , 1550X,375L6-N0M 


26480 


9100-1641 




9100-1641 


0 




COU-MLD 240UH 5X Q«65 , 1550x, 375LC-N0M 


26460 


9100-1641 




9140-0210 


1 




COIL-MLD lOOUH 5X Q«50 , 1550X,375LC-N0M 


28460 


9140-0210 




9100-1618 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD 5 . 6UH 10% 


24226 


15/561 


A 28 L 6 


9140-0210 


1 




COIfMLO lOOUH 5X 0«50 , 1550X , 375LG-N0M 


26460 


9140-0210 




1653-0203 


5 




transistor PNP 81 TO-10 P0*360MW 


26480 


1653-0203 




1653-0203 


5 




TRANSISTOR PNP 81 TO-18 P0«360MW 


26460 


1653-0203 




1653-0203 


5 




transistor PNP SI TO-18 PD«360MW 


26480 


1653-0203 




1853-0066 


2 




TRANSISTOR PNP 31 P0«310MH FT«40MHZ 


27014 


2N5087 




1854-0071 


7 




transistor NPN SI P06300MH FT«200MH2 


28460 


1854-0071 


A 28 O 6 


1853-0086 


2 




TRANSISTOR PNP SI P0e3l0MH FT«40MHZ 


27014 


2N5087 


A20Q7 


1654-0071 


7 




TRANSISTOR NPN SI P0»300Mw FT»200MHZ 


26460 


1654-0071 


A28Rt 


0663-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25H FC TC»-400/f700 


01121 


C62025 


A 26 R 2 


0663-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


C61025 


A 28 R 3 


0663-7515 


4 




RESISTOR 750 5X ,25H FC TC«-400/+600 


01121 


C675 1 5 


A28R4 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A28R5 


0663-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB2025 


A20R6 


0663-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25H FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A28R7 


0663-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A28RS 


0683-4705 


6 




RESISTOR 47 5X ,25H FC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


A28R9 


0663-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25w FC TC»-400/+600 


01121 


CB4715 


A 28 R 10 


0663-8215 


3 




RESISTOR 620 5X ,25« FC TC»-400/^600 


01121 


CB6215 


A 26 Rt 1 


0663-4705 


6 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB4705 


A 28 R 12 


0663-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25w FC TC«-400/+600 


01121 


CB4715 


A28R13 


0663-3315 


4 




RESISTOR 330 5x ,25W FC TC*-400/^600 


01121 


CB331S 


A28R14 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC»-400/*700 


01121 


CB2025 


A28R15 


0683-3025 


3 




RESISTOR 3K 5X ,25H FC TC»-400/t700 


01121 


CB3025 


A28R1 6 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25H FC TCR-400/+600 


01121 


CB1025 


A 28 Rt 7 


0696-3279 


0 




RESISTOR 4.99K i% ,125H F TC-0+-100 


24546 


C4-1/6-T0-4991-F 


A 26 Rte 


0696-4466 


3 




RESISTOR 24, 9K i* ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/6-T0-2492-F 


A26R19 


0696-4463 


6 


1 


RESISTOR 845 IX ,125W F TC»0+-100 


03666 


PME55-1/8-T0-845R-F 


A28R20 


0696.4466 


3 


■ 


RESISTOR 24, 9K i% ,125H F TC«0+-100 


24546 


C4-1/6-T0-2492-F 



See introduction to this section for ordering information 
♦Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Coat'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


—TTSm 

A 28 R 22 

A28R23 

A28R24 

A28R2S 


0696.3iT9 

0757-0992 

0757-0161 

0683-2205 

0685-2025 


I 


■ 


RfeSISTOR 9,99K 1% ,125W f TC«0+-100 
RESISTOR lOK IX ,125W F TC«0+-100 
RESISTOR 609 IX ,125W F TC»0+-100 
RESISTOR 22 5X ,25W FC TC»-900/+500 
RESISTOR 2K 5X ,25w FC TC«-900/+700 


29596 

29596 

29596 

01121 

01121 


C9-1/8-T0-9991-F 

C9-1/8-T0-1002-F 

C9.1/8-T0-609R-F 

C82205 

C82025 


A26R26 

A28R27 

A26R28 

A28R29 

A20R3O 


0683-2025 

0683-2025 

0683-2025 

0683-2025 

0683-1035 


1 


1 


RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC«-900/+700 
RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC«-900/t700 
RESISTOR 2K 5X ,25R FC TC«-900/t700 
RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC»-900/+700 
RESISTOR lOK 5X ,25w FC TC»-900/+700 


01121 

01121 

01121 

01121 

01121 


CB2025 

C82025 

CB2025 

CB2025 

CB1035 


A28R31 

A28R32 

A28R33 

A28R34 

A28R35 


0683-1535 

0683-2715 

0683-1535 

0683-2715 

0683-7525 


1 


1 


RESISTOR ISK 5X ,25rt FC tC«- 900/+800 
RESISTOR 270 5X ,25rt FC TC«-900/+600 
RESISTOR 15K 5X ,25rt FC TC6-900/+800 
RESISTOR 270 5X ,25rt FC TC«-900/+600 
RESISTOR 7.5K 5X .25W FC TC«-900/*700 


01121 

01121 

01121 

01121 

01121 


CB153S 

CB2715 

CB1535 

CS2715 

CB7525 


A28R36 

A28R37 

A28R38 

A28R39 

A 28 RA 0 


0683-1535 

0683-1035 

0683-1035 

0683-2025 

0683-1035 


1 


1 


RESISTOR 15K 5X ,25w FC TC«-900/+800 
RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC»-900/+700 
RESISTOR lOK 5X .25W FC TC«-900/+700 
RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC»-900/+700 
RESISTOR lOK 5X ,25w FC TC«-900/+700 


01121 

01121 

01121 

01121 

01121 


CB1535 

C81035 

CB1035 

CB2025 

CB103S 


A 28 RA 1 


0683-1095 


H 




RESISTOR lOOK 5X ,25w FC TC»-900/*800 


01121 


CB1095 


A28U1 

A28U2 

A28U3 


1820-0810 

1820-0817 

1826-0138 




■ 


IC PCVR ECL LINE RCVR TPL 2-INP 
IC FF ECL O.M/S DUAL 
COMPARATOR GP QUAD 19-DIP-P 


09713 

09713 

09713 


MC10116P 

MC10131P 

MLM339P 










A28 MISCELLANEOUS PARTS 








03585-05228 


B 


H 


LID, A28 


28980 


03585-05228 




0370-2583 

1900-0971 

2950-0078 


3 

5 

9 




KNOe 

L-BRACKET 

NUT-HEX-OBL-CHAM 10-32-THD ,067-IN-THK 




0370-2583 

1900-0971 

2950-0078 




2190-0129 

2200-0101 


9 

0 




WASHER-LK INTL T NO, 10 , 195-IN-ID 
SCREW-MACH 9-90 ,108-lN-LC PAN-HO-POZI 


28980 

00000 


2190-0129 

ORDER BY DESCRIPTION 


A31 


03585-66531 


8 


1 


VTO DIVIDER 


28980 


03585-66531 


ASiCl 

A31C2 

AMC3 

A31CA 

A31C5 


0160-3897 

0160-3697 

0190-0209 

0160-3897 

0160-2209 


9 

9 

9 

9 

0 


■ 


CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50V0C CER 
CAPACITOR-FXD ,0lUF flOO-OX 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD 97PF +-5X 500VDC MICA 
CAPACITOR-FxD ,01UF +100-0X 50VDC CER 
CAPACITOR-FxO lOOPF +-5X 300VOC MJCA 


28980 

28980 

72136 

28980 

26980 


0160-3897 

0160-3897 

DM15E970J0500WV1CR 

0160-3897 

0160-2209 


A3K6 

A31C7 

A31C8 

A51C9 

A31C10 


0160-3919 

0160-3897 

0150-0069 

OlSO-0069 

0150-0069 


1 

9 

0 

0 

0 


1 


CAPACITOR-FXD ,OlUF ♦-lOX lOOVDC CER 
CAPACITOP-FXO ,01UF +100-OX 50VDC CER 
CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦100-20X SOOVDC CER 
CApACiTOR-FXO lOOOPF ♦100-20X 500VDC CER 
CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦100-20X 500VDC CER 


28980 

28960 

28980 

28960 

26980 


0160-3919 

0160-3897 

0150-0069 

0150-0069 

0150-0069 


A3lCn 

A31C12 

A31C15 

A31C1A 

A31C15 


0160-0503 

0180-1799 

0160-2199 

0160-3622 

0160-3897 


8 

3 

2 

8 

9 


1 


CApACITOR-FxO ,22UF lOOVDC POLVC 

CAPACITOR-FxO 22UF+-10X 35V0C TA 
CAPACITOR-FxD 30PF t-SX SOOVDC MICA 
CAPACiTOR-FXO ,1UF ♦80-20X lOOVOC CER 
CAPACITOR-FxD , 01 UF ♦lOO-OX SOVOC CER 


28980 

56289 

28980 

26659 

28960 


0160-0503 

150D226X9035R2 

0160-2199 

2130YSV100R1O9Z 

0160-3897 


A31C16 

A31C17 

A31C18 

A31C19 

A31C20 


0160-3897 

0160-9571 

0160-9571 

0160-9571 

0160-9571 


9 

8 

8 

8 

6 


18 


CAPACITOR-FXO ,01UF +100-0X 50V0C CER 
CAPACITOP-FxD , 1 UF +80-20X SOvOC CER 
CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X 50V0C CER 
CAPACITOR-FXO ,1UF ♦80-20X SOVOC CER 
CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X 50VOC CER 




0160-3897 

0160-9571 

0160-9571 

0160-9571 

0160-9571 


A31C21 

A31C22 

A31C23 

A51C29 

A31C25 


0160-3897 

0160-9571 

0160-3897 

0180-0228 

0180-1799 


9 

8 

9 

6 

3 




CAPACITOR-FXO ,01UF ♦lOO-OX 50V(Jt CER 
CAPACITOR-FXO ,1UF ♦80-20X 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD 22UF4-10X 15VDC TA 
CAPACITOR-FXD 22UF+-10X 35VDC TA 


26960 

28980 

28980 

56289 

56289 


0160-5897 

0160-9571 

0160-3897 

1500226X901582 

150D226X9035R2 


A31C26 

A31C27 

A31C29 

A51C30 

A3tC3l 


0180-1799 

0160-3622 

0160-0995 

0160-0300 

0160-0159 


3 

8 

2 

3 

5 


9 


CAPACiTOP-FxD 22 UF+- 10 X 35V0C TA 
CAPACITOR-FXO ,1UF ♦80-20X lOOVOC CER 
CAPACITOR-FXD 910PF +-5X lOOVOC MICA 
CAPACITOR-FXD 2700PF +-10X 200V0C POLYE 
CAPACITOR-FXD 2200PF +-10X 200VOC POLYE 


■ 


150D226X9035R2 

2130Y5V100R109Z 

0160-0995 

0160-0300 

0160-0159 


A51C32 

A31C33 

A3lC3a 

A31C35 

A31C36 


0160-0362 

0160-02^9 

0160-0128 

0160-0128 

0160-0995 


7 

9 

3 

3 

2 


1 


CAPACITOP-FXD 510PF t-SX 300VDC MICA 
CAPACITOR-FXD leooPF +-10X 200VDC POLYE 
CAPACITOR-FXO 2.2UF +-20X 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD 2.2UF +-20X 50V0C CER 
CAPACITOR-FXO 9iQPF 4-5X lOOVDC MICA 




0160-0362 

0160-0299 

0160-0128 

0160-0128 

0160-0995 


A31C37 

A31C38 


0160-0362 

0160-2257 


7 

3 


1 


CAPACITOR-FX0510PF T-5X 300VOC GL 
CAPACITOR-FXO loPF ♦-BX 500VDC CER 0+-60 


28480 

28960 


0160-0362 

0160-2257 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


1 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


aMcr'i 


0122*0089 






DIOOE-VVC 29PF lOX C3/C25-MIN«S BVR-30V 


00713 


MV109 


A31CR2 


0122*0089 


5 




OIODE-VVC 29PF lOX C3/C25-«INe5 BVR»30V 


00713 


MV109 


A31J1 


1250*1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M PC 50-0HM 


28480 


1250*1512 


A31J? 


1250*1512 


3 




CONNECTOR-RF 8MB M PC 50-OHM 


28480 


1250*1512 


A31J3 


1250*1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M pc 50-0MM 


28480 


1250*1512 


A31 


1250*1512 


3 




CONNECTOR-RF 8MB M PC 50-0MM 


28480 


1250-1512 


A31L1 


9100*0539 


3 




COIL-MLD lOUH 5X 0*55 , 1550X .375LG-N0M 


28460 


9100-0539 


A31L2 


9100*0539 


3 




COIL-MLD lOUH 5X 0«55 , 1550X ,375LC-N0M 


28080 


9100*0539 


A31L3 


Riao-0257 


6 




COIl-VAR 297HH*363NH Q«100 PC-MTG 


26480 


9100-0257 


A3116 


9100*0539 


3 




COIL-MLO lOUH 5X Q»55 ,155DX,375LG*N0M 


28480 


9100*0539 


AJIL7 


9100*0539 


3 




COIL-MUO lOUH 5X 0»55 , 1550X,375LC*N0M 


28480 


9100-0539 


A31LR 


9100*0539 


3 




COIL-MUD lOUH 5X Q«55 , 1 550x , 375L6-N0M 


28460 


9100-0539 


A31L9 


9100-0539 


3 




COIL-MLO lOUH 5X Q«55 • 155DX,375LG-N0M 


28480 


9100*0539 


AJILLO 


9100-1618 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD 5 . 6UH 10% 


24226 


15/561 


AJH 1 1 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 5% .166DX.385LG 


24226 


15/103 


A31L12 


9140-0210 


1 




INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 5% .166DX.385LG 


24226 


15/103 


A31L13 


9100*0539 


3 




COIL-MLO lOUH 5X 0*55 ,1550X,375LG*N0M 




9100*0539 


A31L1S 


9100*1663 


6 




COIL-HLO 2.7MM 5X 0*70 ,2150X .56UG-N0M 


^ i! ; 9 


9100*1663 


A31L16 


9100*1658 


9 




COIL-MLD 1.6MH 5X 0*65 ,2lS0X,56LC*N0M 




9100*1658 


A31Q1 


1850-0351 


6 




TRANSISTOR NPN 81 TO-18 PDi360MW 


28480 


1854-0351 


A31Q? 


1850*0296 


8 




transistor NPN 31 TO-92 P0*3l0Mw 


28060 


1854-0296 


A31Q3 


1850*0071 


7 




transistor NPN Si P0«300MW FT*200MHZ 


28460 


1854*0071 


A3105 


1853*0020 


4 




TRANSISTOR PNP Sl P0a300MW FT»150MHZ 


28460 


1853-0020 


A3lRi 


0663*0315 


6 




RESISTOR 030 5X ,25H FC TC*-000/t600 


01121 


C84315 


A31R2 


0683*3025 


3 




RESISTOR 3K 5X ,25« FC TCa*000/+700 


01121 


CB3025 


A31R3 


0663-0705 


8 




RESISTOR 07 5X ,25W FC TC«-000/+500 


01121 


CB0705 


A31RA 


0683*2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC«-000/+700 


01121 


CB2025 


A3JR5 


0683*1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-000/+600 


01121 


CB1025 


A31R6 


0683*1525 


0 




RESISTOR l,5K 5X ,25W FC TC«-000/+700 


01121 


CB1525 


A31R7 


0683*1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


C81025 


A31RS 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC*-000/*600 


01121 


CB1025 


A31R9 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-000/+600 


01121 


CB1025 


A31R10 


0683*1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TCa-OOO/^BOO 


01121 


CB1025 


A51R1 1 


0683-1525 


4 




RESISTOR 1,5K 5X ,25W FC TC«-000/^700 


01121 


CB1525 


A31R12 


0683-5625 


3 




RESISTOR 5,6K 5X ,25w FC TC«-000/+700 


01121 


CBS625 


A31RU 


0683-0335 


0 


1 


RESISTOR 03K 5X ,25H FC TC*-OO0/f800 


01121 


ceo335 


A31R14 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-000/+600 


01121 


CB1025 


A31R15 


0663-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-000/4600 


01121 


C61025 


A31R16 


0698-3007 


0 


1 


resistor 022 IX ,125H F TC»0+-100 


24506 


CO.I/8.T0-422R-F 


A31R17 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X .25W FC TC*-000/^800 


01 121 


CB2035 


A31R18 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X ,25w FC TC«-000/+800 j 


01121 


CB2035 


AS1R19 


0683-0705 


6 




RESISTOR 07 5X ,25W FC TC«-000/+500 


01121 


CB0705 


A31R20 


0757-0019 


0 


2 


RESISTOR 681 IX ,l25w F TC«0*-100 


20546 


C4-1/8-T0-681R.F 


A31R21 


0698-3162 


0 


2 


RESISTOR 46. OK iX ,125W F TC»0t-l00 


20546 


C4-1/8-TO-0642-F 


A31R22 


0757-0042 


9 




RESISTOR lOK IX .125W F TC»04-100 


20506 


CO-1/8-T0-1002-F 


A31R?3 


0698*3160 


8 


1 


RESISTOR 31, 6K iX ,125H F TC«0+-100 


20506 


CO-1/8*TO-3182*F 


A31R29 


0757-0060 




1 


RESISTOR 61, 9K iX ,125H F TC«0+-100 


24506 


C4*l/8*T0-6l92*F 


A31R26 


0683*0705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC*-000/+500 


01121 


C84705 


ASiR27 


0683*1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC*-000/+600 


01121 


CB1025 


A31R26 


0683-2025 


5 




RESISTOR 2 , OK 5X ,25W FC TC*-400/+700 


01121 


CB2425 


A31R29 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC«-000/*500 


01121 


CB1015 


A31R30 


0685-0705 


8 




RESISTOR 07 5X ,25W FC TC»-000/+SOO 


01121 


CB0705 


A31R31 


0683*0715 


0 




RESISTOR 070 5X ,25W FC TC«-000/+600 


01121 


CB0715 


A31R32 


0683-1025 


9 




resistor IK 5X ,25W FC TC«-000/+600 


01121 


CB1025 


A31R39 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-000/t600 


01121 


CB1025 


A31R35 


0683*1025 


9 




resistor IK 5X ,25W FC TC«-000/+600 


01121 


CB1025 


A31R36 


0683-1825 


7 




RESISTOR 1.8K 5X ,25w FC TC«-000/+700 


01121 


CB1825 


A31R37 


0663-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC*-000/^600 


01121 


CB1025 


A31R5B 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-000/+600 


01121 


CB1025 


A31R39 


0663*1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TCa*000/+600 


01121 


CB1025 


A3lRao 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK SX ,25W FC TC*-000/+600 


01121 


CB1025 


A3tRUl 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK SX ,25W FC TC«-000/+600 


01121 


CB1025 


A31R92 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,2SW FC TC«-000/+600 


01121 


CB1025 


A3tRa3 


0683-0715 


0 




RESISTOR 070 5X ,25H FC TC*-000/^600 


01121 


CB4715 


A3}Raa 


0683-0705 


6 




RESISTOR 07 5X ,25W FC TC«-000/+500 


01121 


CB4705 


A31R«5 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-000/+600 


01121 


CB1025 


A31R46 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5% .25W FC TC=-400/+600 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-1K 


A31R47 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5% .25W FC TC=-400/+600 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-1K 


A3lRti6 


0663-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A31R50 


0757-0038 


3 


1 


RESISTOR 5, UK iX ,125W F TC«0^-100 


24546 


C4-1/8.T0-5111-F 


A3JR51 


0757-0009 


6 




resistor 20K IX ,125W F TC«Of-100 




C4-1/8-T0-2002-F 


A31RS2 


0698*3556 


8 




RESISTOR 0,02K IX ,125W F TC*0+-100 


B f : 9 


C4-1/8-TO-0021-F 


A31R53 


0683-0735 


4 




RESISTOR 07K 5X ,25W FC TC»-000/+800 


B f ' ■ 


CB4735 


A31R5<i 


0685-7525 


6 




RESISTOR 7,5K 5X ,25W FC TC«*000/f700 




CB7525 


A31R55 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25H FC TC»-000/t700 


01121 


CB1035 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


"TrTTR60 

AS1R61 

A31R62 

AS1R63 

AJlRba 


0683-222^ 

0683-2235 

0683-1065 

0683-1025 

0683-1025 


T" 

5 

3 

9 

9 




RfeSISTOR 2,2K 5X ,25W FC TC«-400/+700 
RESISTOR 22K 5X ,25w FC TC»-400/+800 
RESISTOR lOOK 5X ,2SW FC TC«-400/+800 
RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/+600 
RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 

01121 

01121 

01121 

01121 


CB2225 

CB2235 

CB1045 

CB1025 

C61025 


A31R65 

A31R66 

A51R67 

A31R68 

A31R70 


0683-2045 

0683-1025 

0663-1015 

0683-1025 

0683-6225 


5 

9 

7 

9 

1 




RESISTOR 200K 5X .25W FC TC»-800/+900 
RESISTOR IK 5X ,25l« FC TC«-400/+600 
RESISTOR 100 5X ,25w FC TC«-400/+500 
RESISTOR IK 5X ,25W FC TC--400/+600 
RESISTOR 6.2K 5X .25W FC TC«-400/+700 


01121 

01121 

01121 

01121 

01121 


CB2045 

CB1025 

CB1015 

CB1025 

CB6225 


A31R71 

A31R72 

A31R73 

A31R75 

A31R76 


0683-1015 

0683-1015 

0683-1015 

0683-3025 

0683-3025 


7 

7 

7 

3 

3 




RESISTOR 100 5X ,25w FC TC«-400/4500 
RESISTOR 100 5X ,25rt FC TC»-400/*500 
RESISTOR 100 5X ,25w FC TC«-4OO/+S0O 
RESISTOR 3K 5X ,25l« FC TC»-400/ + 700 
RESISTOR 3K 5X ,25w FC TC«-400/+700 


01121 

01121 

01121 

01121 

01121 


CB1015 

CB1015 

CB1015 

CB3025 

CB3025 


AJtR77 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB1025 


A31U1 

A31U? 

A3tU3 

A3tua 

A31U5 


1820-1225 

1820-0606 

1820-1204 

1820-0806 

1820-0806 


4 

5 
9 
5 
5 


1 

2 


IC FF ECl D-M/S DUAL 

IC gate ECL OR-NOR OUAL 4-5-lNP 

IC cate ttl ls nand Dual 4-inp 
IC gate ECL OR-NOR DUAL 4-5-INP 
IC gate ECL OR-NOR DUAL 4-5-INP 


04713 

04713 

01295 

04713 

04713 


MC10231P 

MC10109P 

SN74LS20N 

MC10109P 

MC10109P 


A31U6 
A31U7 
AJ1U6 
A31UQ 
A31U1 0 


1820-0223 

1820-0817 

1820-0817 

1820-0817 

1626-0138 


0 

8 

8 

8 

8 


4 


OP AMP GP TO-99 

IC FF ECL D-M/S DUAL 

IC FF ECL O-M/S DUAL 

IC FF ECL D-M/S DUAL 

COMPARATOR GP QUAD 14-OIP-P 


04713 

04713 

04713 

04713 

04713 


MLM301AG 

MC10131P 

MC10131P 

MC10131P 

MLM339P 


A31UU 


1820-0223 


0 




OP AMP GP TO-99 


04713 


MLM301AG 










A3l MISCELLANEOUS PARTS 








03585-05231 


7 


1 


LID, A31 


28480 


03585-05231 




0370-2583 

0380-0938 

5001-0173 


3 

9 

7 


3 


KNOB 

insulatop-flc-bshg tfe 

PC GROUND CLIP 


26480 

26480 

28480 


0370-2583 

0380-0938 

5001-0173 




1251-0600 

2950-0078 

2190-0124 


0 

9 

4 




CONNECTOR-SCL CdNT PIN 1 , 1 4-MM-BSC-8Z SQ 
NUT-HEX-DBL-CHAM 10-32-THD ,067-IN-THK 
wASHER-LK INTL T no, 10 ,195-IN-lO 


28480 

28480 

28480 


1251-0600 

2950-0078 

2190-0124 


A32 


03585-66532 


9 


1 


PC assembly, analog 


28480 


03585-66532 


A32CI 

A32C2 

A32C3 

A32CU 

A32C5 


0160-2204 

0160-2204 

0160-3622 

0160-3622 

0160-3622 


0 

0 

8 

6 

6 




CAPACITOP-FXO lOOPF +-5X 300VDC MICA 
CAPACITOR-FXO lOOPF +-5X 300VDC MICA 
CAPACITOR-FXO ,tUF ♦80-20X lOOVDC C£R 
CAPACITOR-FXD ,iUF +80-20X lOOVDC CER 
CAPACITOR-FxD , 1 UF +80-20X lOOVDC CER 


■ 


0160-2204 

0160-2204 

2130Y5VIOOR104Z 

2130Y5V100R104Z 

2130Y5V100R104Z 


A32C6 

A32C7 

A32C8 

A32C9 

A32CtO 


0160-3622 

0160-2257 

0160-0503 

0160-4661 

0160-4571 


8 

3 

8 

5 

8 


1 


CAPACITOR-FXD ,lUF +80-20X lOOVDC C£R 
CAPACITOR-FXD loPF +-5X 500VDC CER 0+-60 
CAPACITOR-FXD ,22UF +-2X lOOVDC POLYC 
CAPACITOR-FxD 150PF ♦-2.5X 160VDC POLYP 
CAPACiTOR-FXD ,1UF +80-20X SOVDC CER 


26654 

28480 

28480 

28480 

28480 


2130Y5V100R104Z 

0160-2257 

0160-0503 

0160-4461 

0160-4571 


A32CU 

A32C12 

A52C13 

A32Cia 

A32C15 


0140-0204 

0160-0196 

0160-2204 

0140-0149 

0150-0029 


4 

5 
0 

6 
2 


2 

1 


CAPACITOR-FxD 4?PF ♦-SX 500VDC MICA 
CAPACITOR-FxD 24PF f-SX 300VDC MICA 
CAPACITOR-FXO lOOPF t-5X 300VDC MICA 
CAPACITOR-FxD 470PF ♦-SX 300VDC MICA 
CAPAClTOR-FxD IPF t-lOX 500VDC TI OIOX 


72136 

28480 

28480 

72136 

28480 


DM15E470J0500WVICR 

0160-0196 

0160-2204 

DM15F47U0300WV1CR 

0150-0029 


A32CJ6 

A32C17 

A32Cie 

A32Ct9 

A32C20 


0160-4571 

0160-4571 

0160-3622 

0160-3622 

0160-3622 


8 

8 

8 

8 

8 




CAPACITOR-FxD , 1 UF +80-20X 50VDC CER 
CAPACITOR-FxD ,lUF +80-20X 50V0C CER 
CAPACITOP-FXO ,1UF ♦8O-20X lOOVDC CER 
CAPACITOR-FxD ,1UF ♦8O-20X lOOVOC CER 
CAPACITOR-FxD ,1UF +80-20X lOOVOC CER 


28480 

28480 

26654 

26654 

26654 


0160-4571 

0160-4571 

2130Y5V100R104Z 

2130YSV100R104Z 

2130Y5V100R104Z 


A32C21 

A32C22 

A32C23 

A32C2« 

A32C25 


0180-1794 

0180-1794 

0160-3622 

0160-3622 

0160-3622 


3 

3 

8 

8 

8 




CAPACITOR-FXO 22UF+-10X 35VOC TA 
CAPACITOR-FxO 22UF4-10X 35VDC TA 
CAPACITOR-FxO ,1UF +80-20X lOOVDC CER 
CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 
CAPACITOR-FXO ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


56289 

56289 

26654 

26654 

26654 


1S0D226X9035R2 

150D226X9035R2 

213OY5V100R104Z 

2130Y5V100R104Z 

2130Y5V100R104Z 


A32C26 

A32C27 

A32C?9 

A32C30 

A32C31 


0160-3622 

0180-1794 

0160-3622 

0180-1746 

0180-0196 


8 

3 

8 

5 

7 


2 


CAPACITOP-FXD ,1UF +80-20X lOOVDC CER 
CAPACITOR-FxD 22UF+-10X 35V0C TA 
CAPACITOP-FxO , 1 UF +80-20X lOOVDC CER 
CAPACITOR-FxD 15UF+-10X 20VDC TA 
CAPACITOP-FxD 56UF4-10X 15V0C TA 


26654 

56289 

26654 

56289 

56289 


2130Y5V100R104Z 

l500226X9o35R2 

2130Y5V100R104Z 

150D156X9o20B2 

150D566X9015R2 


A32C52 


0180-0196 


7 




CAPACITOR-FXD 56UF+-10X 15VDC TA 


56289 


150D566X9015R2 


A32CR1 

A32CR2 

A32CR5 

A32CRa 

A32CR5 


1901-0040 

1901-0040 

1901-0040 

1901-0040 

1901-0040 


1 

1 

1 

1 

1 




diode-switching 30V 50MA 2NS DO-35 
DIODE-SWITCHING 30V 50MA 2NS DO-35 
DIODE-SWITCHING 30V 50MA 2NS 00-35 
DIODE-SWITCHING 30V 50MA 2NS DO-35 
DIODE-SWITCHING 30V SOMA 2NS DO-35 




1901*0040 

1901-0040 

1901-0040 

1901-0040 

1901-0040 
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See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 








Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




1901-0040 


"T 




bffioUiwitCHING 30V 50MA 2N3 00-35 


28480 


1901-0040 


A32CR7 


1901-0535 


9 




diooe-schottky 


28480 


1901-0535 


A32CR6 


1901-0535 


9 




DI006-8CH0TTKY 


28480 


1901-0535 


A32CR9 


1901-0535 


9 




DIOOE-SCHOTTKY 


28480 


1901-0535 


A32CR10 


1901-0040 


1 




DIOOE-SWITCMINC 30V 50MA 2NS 00-35 


28480 


1901-0040 


A32CR1 1 


1901-0535 


9 




diooe-schottky 


28480 


1901-0535 


A32CR12 


1901-0040 


1 




DIODE-SWITCHING 30V 50MA 2NS DO-35 


28480 


1901-0040 


A32CR13 


1902-3054 


5 




DIODE-ZNR 3.65V 5X 00-7 PD».4w TC«-,055% 


28480 


1902-3054 


A32CR19 


1901-0040 


1 




diode-switching 30V 50MA 2N8 00-35 


28480 


1901-0040 


A32CRis 


1902-0777 


3 




DIODE-ZNR 1N825 6,2V S% DO-7 P0«,4W 


04713 


1N625 


A32CR16 


1902-0049 


2 


11 


DIODE-ZNR 6,19V 5% 00-7 PD«,4h TC»+,022X 


28480 


1902-0049 


A32J1 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF 8MB M pC 50-OHM 


28480 


1250-1512 


A32J? 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M PC 50-QHM 


28480 


1250-1512 


A32J3 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF 8M0 M PC 50-OHM 


26480 


1250-1512 


A5H4 


9100-3560 


6 




coil-mud 5,6UH 5X 0»45 , 155DX,375LG-N0M 


28460 


9100-3560 


A32L2 


9100-3560 


6 




COIU-MLO 5.6UH 5X 0*45 , 155DX,375UG-N0M 


28480 


9100-3560 


A32L3 


9100-3560 


6 




COIL-MLD 5,6UH 5X 0*45 , 155DX.375LG-N0M 


28480 


9100-3560 


A32OI 


1653-0069 


5 




TRANSISTOR PNP 2N4917 81 PD*200MW 


07263 


2N4917 


A32Q2 


1853-0089 


5 




transistor PNP 2N4917 SI PD*200Mrt 


07263 


2N4917 


A32Q3 


1853-0089 


5 




transistor PNP 2N4917 SI P0«200MH 


07263 


2N4917 


A32Q4 


1854-0215 


1 




transistor NPN si PD«350MW PT«300MHZ 


04713 


2N3904 


A32QS 


1853-0089 


5 




transistor PNP 2N4917 SI PD*200MW 


07263 


2N4917 


A3206 


1855-0081 


1 




transistor j-fet n-chan d-mode si 


01295 


2N5245 


A32Q7 


1855-0081 


1 




TRANSISTOR J-FET N-CHAN D-MOOE SI 


01295 


2N5245 


A32Q8 


1654-0215 


1 




transistor NPN 81 PD«350Mw FT«300MHZ 


04713 


2N3904 


A32Q9 


1854-0215 


1 




TRANSISTOR NPN sl PO«350 Mh FT*300MHZ 


04713 


2N3904 


A3201 1 


1854-0215 


1 




transistor NPN $1 POa350Mw FT*300MHZ 


04713 


2N3904 


A32OI 2 


1653-0089 


5 




TRANSISTOR PNP 2N4917 SI P0»200MW 


07263 


2N4917 


A320t3 


1853-0089 


5 




TRANSISTOR PNP 2N4917 SI PD*200Mw 


07263 


2N4917 


A32Q14 


1854-0345 


8 




transistor NPN 2N5179 SI TO-72 P0«200MW 


04713 


2N5179 


A32QiS 


1853-0089 


5 




TRANSISTOR PNP 2N4917 SI PDaZOOMW 


07263 


2N4917 


A32Q16 


1855-0062 


2 


1 


TRANSISTOR J-fet p-chan o-mode si 


28480 


1855-0082 


A32Q17 


1853-0089 


5 




transistor PNP 2N4917 SI PDaZoOMW 


07263 


2N4917 


A32Qie 


1854-0404 


0 




TRANSISTOR NPN SI TO-18 P0»360Mw 


28460 


1854-0404 


A320i9 


1854-0404 


0 




transistor NPN SI TO-18 P0a360Mi»» 


28480 


1854-0404 


A32Q21 


1855-0308 


5 




transistor-jfet dual n-chan o-mode si 


28480 


1855-0308 


A32022 


1854-0296 


8 




TRANSISTOR NPN SI TO-92 P0«3l0Mw 


28480 


1854-0296 


A32Q23 


1054-0296 


8 




TRANSISTOR NPN SI TO-92 POe3ioMw 


28480 


1654-0296 


A32Q29 


1853-0009 


5 




TRANSISTOR PNP 2N4917 SI POa2oQMw 


07263 


2N4917 


A32Q25 


1854-0215 


} 




TRANSISTOR NPN SI P0«350Mw FTa300MHZ 


04713 


2N3904 


A32Q26 


1853-0089 


5 




TRANSISTOR PNP 2N4917 SI POaaoOMW 


07263 


2N4917 


A32Q27 


1854-0351 


6 




TRANSISTOR NPN SI TO-I6 P0a360Mw 


28480 


1854-0351 


A32Q28 


1854-0351 


6 




transistor NPN SI TO-I 8 PD*360Mw 


28480 


1854-0351 


A32Q29 


1853-0089 


5 




TRANSISTOR PNP 2N4917 SI PDa200MW 


07263 


2NU917 


A32Q31 


1854-0351 


6 




TRANSISTOR NPN SI TO-18 P0a360MH 


26480 


1854-0351 


A32Q32 


1855-0081 


1 




transistor J-FET N-CHAN D-MOOE SI 


01295 


2N5245 


A32033 


1854-0351 


6 




TRANSISTOR NPN SI TO-18 PD*360Mw 


28480 


1854-0351 


A32Q39 


1855-0081 


1 




transistor J-fet n-chan d-mooe si 


01295 


2N5245 


A32Q35 


1854-0215 


1 




transistor NPN SI PDa350MW FTbSOOMHZ 


04713 


2N3904 


A32Q36 


1854-0351 


6 




transistor NPN SI TO-18 PDa360Mw 


28480 


1854-0351 


A32Q37 


1854-0351 


6 




TRANSISTOR NPN SI TO-18 PDa360MW 


28460 


1054-0351 


A32Q36 


1853-0089 


5 




transistor PNP 2N4917 SI POa2oOMw 


07263 


2N4917 


A32039 


1853-0089 


5 




TRANSISTOR PNP 2N4917 SI pDaZOOMW 


07263 


2N4917 


A32R1 


0683-5605 


9 


1 


resistor 56 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB5605 


A32R3 


0757-0421 


4 


5 


RESISTOR 825 IX ,125W F TCa0+-100 




C4-1/8-T0-825R-F 


A32R9 


0757-0426 


9 


2 


RESISTOR 1,3K IX ,125W F TC«0*-100 


K lilm 


C4-1/8-T0-1301-F 


A32R5 


0757-0421 


4 




RESISTOR 825 IX ,l25w F TC*0+-100 




C4-1/8-T0-82SR-F 


A32R6 


0698-4425 


0 




RESISTOR 1,S4K IX ,)25W F TC*Ot-100 


J ■ j S 


C4-1/8-T0-1541-F 


A32R7 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC*-400/+500 


01121 


CB4705 


A32R8 


0683-4705 


6 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC*-400/*500 


01121 


C047O5 


A32R9 


0683-3025 


3 




RESISTOR 3K 5X ,25W FC TC*-400/+700 


01121 


C63025 


A32RU 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25W FC TCe-4y0/+600 


01121 


CB4715 


A32R12 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25W FC TC«-400/t600 


01121 


CB4715 


A32Rjl 3 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


C84705 


A32R) ti 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TCa-400/+500 


01121 


CB4705 


A32R15 


0757-0421 


4 




RESISTOR 825 IX ,l25w F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-625R-F 


A32R16 


0757-0407 


6 




RESISTOR 200 IX ,125W F TCa0+-l00 


24546 


C4-1/8-T0-201-F 


A12R17 


0683-5125 


8 




RESISTOR 5, IK 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


C85125 


A32R1B 


0683-2005 


7 


2 


RESISTOR 20 5X ,25W FC TCa-400/f500 


01121 


CB2005 


A32R19 


0683-1825 


7 




RESISTOR 1,8K 5X ,25W FC TC*-400/*700 


01121 


CB1825 


A32R20 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC*-400/+700 


01121 


CB2025 


A32R22 


0683-1825 


7 




RESISTOR 1,8K 5X ,25w FC TCa-400/+700 


01121 


CB1825 


A32R23 


0683-3025 


3 




RESISTOR 3K 5X ,25W FC TCa-400/+700 


01121 


CB3025 



See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 



9-53 











Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




d757-0iS~ 

0757-0949 


T 

1 


3 


RESISTOR 1.62K IX ,125W F TC»0T-100 
RESISTOR 12il»^ 1* .125W F TC*0 + -100 


29596 

29596 


C9-1/8-T0-1621-F 

C9-l/S-T0-l212*F 


A32R26 


0757-0939 


9 




RESISTOR 3.65K ix .125W F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-3651-F 


A32R27 


0683-5125 


8 




RESISTOR 5, IK 5X ,25W FC TC*-900/*700 


01121 


CB5125 


Ai2R26 


0683-5125 


8 




RESISTOR 5, IK 5X ,25W FC TC«-900/+700 


01121 


CB512S 


AS2R2R 


0698-3259 


6 


1 


RESISTOR 7.87K iX ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-7871-F 


A32R31 


0757-0161 


9 




RESISTOR 609 IX ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-609R-F 


A32R32 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC«-900/+700 


01121 


CB2025 


AS2R33 


0683-2025 




RESISTOR 2K 5X ,251^ FC TC»-900/ + 700 


01121 


CB2025 


A32R34 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25w FC TC»-900/+700 


01121 


CB2025 


A32R35 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB1025 


A32R36 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-900/4600 


01121 


CB1025 


A32R37 


0683-1025 


9 




resistor IK 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB1025 


A32R3d 


0683-3925 


2 




RESISTOR 3.9K 5X .25rt FC TC«-900/f700 


01121 


CB3R25 


A32R5R 


0683-3925 


2 




RESISTOR 3,9k 5X .25W FC TC*-900/>700 


01121 


CB3925 


A32R41 


0683-3925 


2 




RESISTOR 3,9K 5X .2SW FC TC«-900/t700 


01121 


CB3925 


A32R42 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC*-900/+500 


01121 


CB9705 


A32R43 


0757-0935 


0 


1 


RESISTOR 3.92K iX ,125W F TC»0f-l00 


29596 


C9-1/6-T0-3921-F 


A32R44 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25w FC TC«-900/+500 


01121 


CB9705 


A32R<tS 


0757-0939 


9 


2 


RESISTOR 6.81K IX .I25w F TC«0t-l00 


29596 


C9-1/S-T0-681 1-F 


A32Ra6 


0757-0992 


9 




RESISTOR lOK IX ,125W F TCaOt-100 


29596 


C9-1/8-T0-1002-F 


A32Ra6 


0683-9705 


6 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC»-900/+500 


01121 


CB9705 


A32R4R 


2100-3059 


6 




RESISTOR-TRMR 50K lOX C SIOE-ADJ 17-TRN 


02111 


93P503 


A32R50 


0683-1025 


9 




resistor IK 5X ,25W FC TC»-900/^600 


01121 


CB1025 


A32RS1 


0757-0992 


9 




RESISTOR lOK IX ,l25w F tCs0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-1002-F 


A32R5? 


0683-5625 


3 




resistor 5.6K 5X ,25W FC TC«-900/+700 


01121 


CB5625 


A32R^3 


0757-0992 


9 




RESISTOR lOK IX ,l25w F TC-0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-1002-F 


A32R5A 


0757-0283 


6 




RESISTOR 2K IX ,125W F TC»0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-2001-F 


A32RS5 


0757-0901 


0 




RESISTOR 100 IX ,l25w F TCb0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-101-F 


A32R56 


2100-3159 


7 




RESISTOR-TRMR IK lOX C SIOE-AOJ 17-TRN 


02111 


93P102 


A32R57 


0698-9379 


6 


1 


RESISTOR 29,9 iX ,125W F TC*0+-100 


03866 


PME55-1/8-T0-29R9-F 


A32RS6 


0698-7332 


9 


1 


RESISTOR IM \% ,i25w F TO0 + -100 


26980 


0698-7332 


A32R59 


0683-1065 


7 


1 


RESISTOR lOM 5x ,25rt FC TC«-900/tll00 


01121 


CB1065 


A32R61 


0683-9705 


8 




resistor 97 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


CB9705 


A32R62 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC tC«-900/+700 


01121 


CB2025 


A32R63 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25« FC TC«-900/+700 


01121 


CB2025 


A32R6R 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5% ,25W FC TC»-900/+700 


01121 


CB2025 


A32R6S 


0683-9705 


6 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


CB9705 


A32R66 


0683-1535 


6 




RESISTOR 15K 5X ,25W FC TC»-900/+800 


01121 


CB1535 


A32R67 


0696-3162 


0 




RESISTOR 96, 9K IX .I25w F TC»04-100 


29596 


C9-1/8-T0-9692-F 


A32R6S 


0757-0939 


9 




RESISTOR 6.81K ,125W F TC»0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-6811-F 


A32R69 


0683-1535 


6 




RESISTOR 15K 5X ,25W FC TC»-900/+600 


01121 


CB1535 


A32R71 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25w FC TC»-900/+500 


01121 


CB9705 


A32R72 


0757-0916 


7 


9 


RESISTOR 511 IX .125W F TC»0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-511R-F 


AS2R73 


0757-0990 


7 




RESISTOR 7,5K IX ,125w F TC«0+-100 


29596 


C9.1/8-T0-7501-F 


A32R74 


0757-0916 


7 




RESISTOR 511 IX ,125W F TC*0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-511R-F 


A32R75 


0757-0916 


7 




RESISTOR 511 IX ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-511R-F 


A32R76 


0757-0916 


7 




RESISTOR 511 IX .125W F TC*04-100 


29596 


C9-1/8-T0-5UR-F 


A32R77 


0683-9705 


6 




RESISTOR 97 SX ,25W FC TC«-900/^500 


01121 


CB9705 


A32R78 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


CB9705 


A32R79 


0683-3025 


3 




RESISTOR 3K 5X ,25W FC TC«-900/^700 


01121 


CB3025 


A32R6t 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


CB9705 


A32RS2 


0663-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC»-900/+500 


01121 


CB9705 


A32R63 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25w FC TC«-900/^700 


01121 


CB1035 


A32R8ti 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25w FC TC*-900/+500 


01121 


C81015 


A32R85 


0683-2005 


7 




RESISTOR 20 5% ,25W FC TC«-90O/tSOO 


01121 


CB2005 


A32R6b 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25rt FC TC*-900/+500 


01121 


CB1015 


A32R87 


0683-5115 


6 




RESISTOR 510 5X ,25i»( FC TCb-900/+600 


01121 


CB5115 


A32R88 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25K FC TC«-900/+600 


01121 


CB1025 


A32R89 


0683-5105 


9 




RESISTOR 51 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


C85105 


A32R91 


0757-0921 


« 




RESISTOR 625 IX ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-625R-F 


<J2P92 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25iN FC TC«-900/ + 700 


01121 


CB2025 


A32R93 


0683-5105 


9 




RESISTOR 51 5X ,25W FC TC»-900/^500 


01121 


CB5105 


A32R9A 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,2Sw FC TC*-900/+600 


01121 


CB1025 


A32R95 


0683-1835 


9 




RESISTOR 18K 5X .25w FC TC«-900/f800 


01121 


CB1835 


A32R96 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-900/+600 


01121 


CB1025 


A32R97 


0683-5105 


9 




resistor 51 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


CB5105 


A32R98 


0757-0283 


6 




RESISTOR 2K IX ,125W F TC«0f-100 


29596 


C9-1/8-T0-2001-F 


A32R99 


0683-5115 


6 




RESISTOR 510 5X ,25rt FC TCb-900/*600 


01121 


CB5115 


A32R101 


0683-5105 


9 




RESISTOR 51 5X ,2SW FC TC*-900/+500 


01121 


CB5105 


A32R102 


0757-0280 


3 




RESISTOR IK IX ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-1001-F 


A32R103 


0757-0921 


9 




RESISTOR 825 IX ,125W F TC«0+-100 




C9-1/8-T0-825R-F 


A32R10A 


0683-5115 


6 




RESISTOR 510 SX ,2SN FC TC»-900/t600 


BubI 


CB5115 


A32R105 


0683-6825 


7 




RESISTOR 6.8K 5X .25W FC TC«-900/+700 


BIIhI 


CB6B25 


A32R106 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-900/+600 


01121 


CB1025 



9-54 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 











Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




0683-5105 


“9 




RESISTOR 51 5* ,25W FC TC«-900/7500 


01121 


CBS105 


A32Rloe 


0683-5105 


9 




RESISTOR 51 5X .25M FC TCb-400/7500 


01121 


C6S105 


AJ2R109 


0757-0919 


0 




resistor 681 IX ,125W F TC»0+-100 


29596 


C9-1/B-T0-681R-F 


AS2R111 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25w FC TC»-900/7500 


01121 


CB1015 


A32R1 12 


0683-1025 


9 




resistor IK 5X ,25W FC TC«-900/t600 


01121 


CB1025 


AS2U1 


1820-1196 


6 




IC FF TTL US D-TVPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


SN79US179N 


AS2U? 


1821.0001 


9 


1 


transistor ARRAY 


0192B 


CA3046 


A32U3 


1810-0299 


9 


1 


5330A F.L. PACKAGE 


2B980 


1810-0299 


A32U4 


1820-0817 


6 




IC FF ECU O-M/8 DUAU 


09713 


MC10131P 


A32US 


1826-0021 


8 


1 


OP AMP CP TO-99 


27019 


UM310H 










A32 MJSCEUUANEOUS PARTS 








03565-05232 


8 


1 


UID, A32 


26960 


03585-05232 




0370-2583 


3 




KNOB 


K'nll 


0370-2583 




1900-0971 


5 




U-0RACKET 


mr-ihm 


1900-0971 




1251-0600 


0 




CONNECTOR-SGU CONT pin 1,19-MM-BSC-8Z 8Q 


Kill 


1251-0600 




2950-0078 


9 




NUT-HEX-OBU-CHAM 10-32-TH0 ,067-IN-THK 


28980 


2950-0078 




2190-0129 


9 




WA8HER-UK INTU T NO, 10 , 195-IN-ID 


28980 


2190-0129 




2200-0101 


0 




SCREW.MACH 9-90 ,188-IN-UG PAN-MD-POZI 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 


A33 


03585-66533 


0 


1 


PC ASSEMBUY# FFS ACC 


28980 


03565-66533 


A33C1 


0160-3897 


9 




CAPACITOR-FxO ,01UF tlOO-OX 50V0C CER 


28980 


0160-3697 


A33C2 


0160-3879 


2 




CAPACITOR-FXO lOPF +-.5PF 200VDC CER 


28980 


0160-3674 


A35C3 


0160-9571 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ^8Q-20X 50VDC CER 


26960 


0160-9571 


A33C4 


0160-9571 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF +80-20X 50VDC CER 


28980 


0160-9571 


A33C6 


0160-3897 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF tlOO-OX 50VDC CER 


28960 


0160-3897 


A33C7 


0160-3897 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X 50V0C CER 


289B0 


0160-3697 


A33Ce 


0160-9571 


6 




CAPACITOR-FXO ,1UF fBO-ZOX 50VDC CER 


28960 


0160-9571 


A33CR 


0160-9571 


8 




CAPACITOR-FXO ,iUF ♦80-20X 50V0C CER 


28960 


0160-9571 


A33C10 


0160-9571 


6 




CAPACITOR-FXO ,iuF ♦80-20X 50V0C CER 


28960 


0160-9571 


A33C11 


01bO-^57J 


6 




CApACiTOR-FxO , 1 UF tB0-20X 50V0C CER 


26960 


0160-9571 


A35C12 


0190-0210 


2 




CAPACITOR-FXO 270PF ♦-SX 300VDC MJCA 


72136 


0Mi5F27lJ0500WVlCR 


A3JC13 


0160-9571 


6 




CAPACITOR-FxO ,10F +80-20X 50VDC CER 


28960 


0160-9571 


A33C14 


0160-9571 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X 50VOC CER 


28980 


0160-9571 


A33C15 


0180-0199 


5 


1 


CAPACITOR-FXD 150UF+-10X 15V0C TA 


56289 


1500157X901582 


A33C16 


0160-9571 


8 




CAPACITOR-FXO , 1 UF +80-20X 50V0C CER 


28980 


0160-9571 


A33C21 


0160-9350 


1 


1 


CAPACITOR-FxO 68PF +-5X 200V0C CER 0+-30 


28980 


0160-9350 


A33C22 


0160-9571 


8 




CAPACITOR-FXD ,lUF ♦60-20X 50V0C CER 


28980 


0160-9571 


A33CRI 


1902-3030 


7 


1 


DIODE-ZNR 3,01V 5X 00-7 PD«,9W TC«-,067X 


26980 


1902-3030 


A33CP2 


1902-0800 


3 


1 


DIOOE-ZNR 8,25V 5X 00-15 PO«l^« TC« + ,053X 


28960 


1902-0800 


A33CR3 


1902-3105 


7 


1 


DIODE-ZNR 5,62V 2X 00-7 P0«,9W TCb+,016X 


26960 


1902-3105 


A33J2 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 


26960 


1250-1512 


A33J5 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF SMB M PC 50-ohm 


26960 


1250-1512 


A33L3 


9100-0591 


7 




COIU-MUD 250UH lOX Q«3 ,2SDX,5UG-N0M 


28980 


9100-0591 


A33LU 


9100-0591 


7 




COIU-MUO 250UH lOX Q>3 ,250X,5UG-NQM 


26960 


9100-0591 


A33Q1 


1853-0089 


5 




transistor PNP 2N9917 81 P0«200MW 


07263 


2N9917 


A330? 


1853-0069 


5 




TRANSISTOR PNP 2N9917 81 PDs200Mrt 


07263 


2N9917 


A3303 


1853-0089 


5 




transistor PNP 2N9917 SI PD»200Mw 


07263 


2N9917 


A33Qti 


1853-0089 


5 




transistor PNP 2N9917 SI P0«200MW 


07263 


2N9917 


A330S 


1859-0351 


6 




transistor NPN si TO-18 PD«360Mw 


28960 


1659-0351 


A33Q6 


1853-0012 


9 




TRANSISTOR PNP ZN2909A SI TO-39 PD«600MiN 


012R5 


2N2904A 


A3307 


1859-0039 


7 




transistor NPN 2N30538 Si TO-39 P0«1W 


0192B 


2N3053S 


A33R1 


0683-5125 


8 




RESISTOR 5, IK 5X ,25»n FC TC«-900/ + 700 


01121 


CB512S 


A33R? 


0683-2715 


6 




RESISTOR 270 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB2715 


A33R3 


0683-9315 


6 




RESISTOR 930 5X ,25w FC TC«-900/+600 


01121 


CB931S 


A33Ra 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-900/4600 


01121 


CB1025 


A33R5 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB1025 


A33R6 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25^ FC TCa-900/^600 


01121 


CB1025 


A33R7 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-900/t600 


01121 


CB1025 


A33R8 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


CB9705 


A33R9 


0683-5105 


9 




RESISTOR 51 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


C051O5 


A33R10 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


CB9705 


A33R11 


0683-1515 


2 




RESISTOR 150 5X ,25W FC TC»-900/*600 


01121 


CB1515 


A33R12 


0663-2025 


1 




RESISTOR 2K SX ,25W FC TC«-900/7700 


01121 


CB2025 


A33R13 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K SX ,25W FC TO-900/ + 700 


01121 


CB2025 


A33Ria 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC«-900/f700 


01121 


CB2025 


A33R15 


0683-2025 


1 




resistor 2K 5% ,25W FC TC*-900/+700 


01121 


CB2025 


A33R20 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC«-900/+700 


01121 


CB1035 


A33R21 


0698-9936 


3 


1 


RESISTOR 2,8K IX ,l25w F TC«0t-100 




C9.1/8-T0-2601-F 


A33R22 


0683-2025 


1 




resistor 2K 5X ,25W FC TC«-900/^7oO 




CB2025 


A33R23 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC*-900/+700 




CB2025 


A33R24 


0683-2025 


1 


■ 


RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC«-900/+700 


01121 


CB2025 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




0685-202'5~ 


T 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC*-400/+700 


01121 


CB2025 


A33R26 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5* ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB2025 


AS3R?7 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5* ,25« FC TC»-400/^700 


01121 


CB2025 


A33R3O 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB2025 


A33R31 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5* ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB2025 


A33R32 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB2025 


A33R33 


0683-2015 


9 




RESISTOR 200 5X .25w FC TC*-400/+600 


01121 


CB2015 


A33R3A 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/t600 


01121 


CB1025 


A33R36 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB1025 


A33R37 


0683-1525 


4 




RESISTOR 1,5K 5 % ,25W FC TC«-400/f700 


01121 


CB1525 


A33R38 


0683-3615 


7 


5 


RESISTOR 360 5X ,25w FC TC»-400/+600 


01121 


CB3615 


A33R39 


0683-3615 


7 




RESISTOR 360 5X ,25W FC TC«-«00/+600 


01121 


CB3615 


A33RilO 


0683-5625 


3 




RESISTOR 5,6K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB5625 


A33R41 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A33R92 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»*ROO/^600 


01121 


CB1025 


A33R45 


0683-4315 


6 




RESISTOR 430 5* .25^ FC TC«-400/+600 


01121 


CB4315 


A33R46 


0683-2715 


6 




RESISTOR 270 5X ,25w FC TC8.400/+600 


01121 


C82715 


A33R47 


0683-5115 


6 




RESISTOR 510 5X ,25w FC TC=-400/+600 


01121 


CB5U5 


A33R46 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC«-400/+SOO 


01121 


CB4705 


A33RS0 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


C81025 


A33RS1 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25w FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A33RS2 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC*-400/+600 


01121 


CB1025 


A33RS3 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC«-40O/+S00 


01121 


CB4705 


A33R54 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A33RS5 


0683-5115 


6 




RESISTOR 510 5X ,25W FC TC*-400/t600 


01121 


CB5U5 


A33RS6 


0683-5115 


6 




RESISTOR 510 SX .25w FC TC«-400/+600 


01121 


CBS115 


A33RS7 


0683-2415 


3 


5 


RESISTOR 240 5X ,25w FC TC«-400/+600 


01121 


CB2415 


A33R56 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


C81015 


A33R59 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


C84705 


A33P65 


0683-6615 


5 




RESISTOR 680 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB68 1 5 


A33R67 


0698.3696 


5 


1 


RESISTOR 39 5X iW MO TC*Of-200 


27167 


FP32-1-T00-39R0-J 


A33R68 


0683-1125 


0 


2 


RESISTOR 1,1K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB1125 


A33Rb9 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB2025 


A33Ui 


1620-0810 


, 




IC RCVR ECt LINE RCVR TPL 2-INP 


04713 


MC10U6P 


A33U2 


1620-0693 


8 




IC FF TTU S D-TYPE POS-EOCE-TRIG 


01295 


8N74S74N 


A33U3 


1820-0817 


8 




IC FF ECL D-M/S OUAC 


04713 


MC10131P 


AS3U4 


1820-0817 


8 




IC FF ECU D-M/s DUAL 


04713 


MC10131P 


A33U5 


1820.0820 


3 


1 


IC FF ECL J-BAR K.BAR com CLOCK DUAL 


04713 


MC10135L 


A33U6 


1620.0629 


0 


4 


IC FF TTL S J-K NEG-EDGE-TRIG 


01295 


SN74S112N 


A33U7 


1820-0629 


0 




IC FF TTL S J-K NEG-EDGE-TRIG 


01295 


SN74S1 12N 


A33U8 


1820-1322 


2 


3 


IC GATE TTL S NOR QUAD 2-INP 


01295 


SN74S02N 


A33U9 


1820-0661 


4 


5 


IC GATE TTL S NAND QUAD 2-INP 


01295 


SN74S00N 


A33U10 


1820-0681 


4 




IC GATE TTL S NANO QUAD 2-INP 


01295 


SN74S00N 


A33U1 1 


1820-0681 


4 




IC cate TTL S NAND QUAD 2-INP 


01295 


SN74800N 


A33U12 


1820-0629 


0 




IC FF TTL S J-K NEG-EDGE-TRIG 


01295 


SN74S112N 


A33U1 3 


1820-0629 


0 




IC FF TTL 3 J-K NEG-EDGE-TRIG 


01295 


SN74S112N 


A33ut 4 


1820-1279 


6 


2 


IC CNTR TTL LS DECD UP/DOwN SYNCHRO 


01295 


SN74LS190N 


AS3U15 


1820-1279 


8 




IC CNTR TTL LS DECO UP/OOWN SYNCHRO 


01295 


SN74LS190N 


A33UH> 


1820-1196 


8 




IC FF TTL LS O.TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


8N74LS174N 


A33U1 7 


1820-1196 


8 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


SN74LS174N 


A33U18 


1820-1144 


6 


12 


IC gate TTL LS NOR QUAD 2-INP 


01295 


SN74LS02N 


A33U19 


1820-2004 


9 


1 




28480 


1820-2004 


A33U20 


1820-0683 


6 




IC INV TTL S HEX 1-lNP 


01295 


SN74S04N 


A33U21 


1820-0810 


1 




IC RCVR ECL LINE RCVR TPL 2-INP 


04713 


MClOl 16P 


A33U22 


1820-0681 


4 




1C gate TTL S NAND QUAD 2-INP 


01295 


SN74SOON 










A33 MISCELLANEOUS PARTS 








03585-05233 


9 




LID, AS3 


28480 


03585-05233 




0370-2583 


3 




KNOB 


28480 


0370-2583 




1400-0971 


5 




l-bracket 


28480 


1400-0971 




2200-0101 


0 




SCREW-MACH 4-40 ,188-IN-LC PAN-HD-POZI 


00000 


ORDER BY description 




2950-0078 


9 




NUT-HEX-DBL-CHAM 10-32-TMD ,067-IN-THK 


28480 


2950-0078 




2190-0124 


4 




WASmER-LK INTL T no, 10 ,195-IN-ID 


28480 


2190-0124 


AJ4 


03585-66534 


1 


m 


INTERFACE# REGULATOR 


28480 


03585-66534 


A34C1 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50VDC CER 


28480 


0160-3847 


A34C2 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF 4-lOO-OX 50V0C CER 


28480 


0160-3847 


A34C3 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF ♦lOO-OX 50VDC CER 


28480 


0160-3847 


A34CS 


0180-0291 


3 




CAPACITOR-FxD IUF+-10X 35VDC TA 


56289 


150D105X9035A2 


A34C6 


0180-1794 


3 




CAPACITOR-FXD 22UF+-10X 35VDC TA 


56289 


150D226X903SR2 


A34C7 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,OlUF +100-OX SOVDC CER 


28480 


0160-3847 


A34CB 


0140-0199 


6 




CAPACITOR-FXD 240PF +-5X 300VDC MICA 


72136 


DMi5F24lJ0300HVlCR 


A34C9 


0160-2257 


3 




CAPACITOR-FXD loPF ♦•SX 500VOC CER Of-60 


28480 


0160-2257 


A34C10 


0160-1746 


5 




CAPACITOR-FXD 15UF+-10X 20VDC TA 


56289 


150D156X9020B2 


A34C11 


0180-0291 


3 


1 


CAPACITOP-FXD 1UF+-10X 35VDC TA 


56289 


150D105X9035A2 



9-56 



See introduction to this section for ordering information 
* Indicates factory selected value 









Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




0l80-l>^« 


“T 




CAPACITOR-FXO 22UF+-10* 35VDC TA 


MTTlia 


1500226X903SR2 


A}4Cl3 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦100*0* 50VDC CER 


28480 


0160-3847 


Ajacia 


0180*1746 


5 




CAPACITOR-FXD 15UF+-10X 20V0C TA 


56289 


1500156X902082 


A5<IC15 


0160-2199 


2 




CAPACIT0R*FX0 30PF ♦•SX 300V0C MICA 


28480 


0160-2199 


Ajacib 


0180*0197 


8 




CAPACITOR-FXD 2.2UF+-10X 20V0C TA 


56289 


150D225X9020A2 


A54C17 


0180*0228 


6 




CAPACITOR-FxD 22UF+-10X ISVDC TA 


56289 


1500226X901582 


Asacie 


0160*0298 


8 


1 


CAPACiTOR-FXD 1500PF ♦*10X 200VDC POUYE 


28480 


0160-0298 


A34CP0 


0180*1746 


5 




CAPACITOR-FXO 15UF+-10X 20VDC TA 


56289 


1500156X902082 


A34C30 


0160*3622 


8 




CAPACITOP-FXD ,1UF +80-20X lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A3«C31 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXO .lUF ♦80-20X lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A34C32 


0160*3622 


6 




CApACiTOR-FxO ,1UF ♦80-20X lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A3«C33 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxO ,iUF ♦80-20X 10(7V0C CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A34C34 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,lUF ♦80-20* lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A34C35 


0160*3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF +80-20* lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A34C36 


0160*3622 


8 




CAPACITOR-FXO ,1UF +80-20* lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A34C37 


0160*3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF +80-20* lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A34C30 


0160*3622 


8 




CAPACITOR-FxD , 1UF +80-20* lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A34CR1 


1901*0040 


1 




OIODE-SWlTCHINC 30V SOMA 2Ns 00-35 


28480 


1901-0040 


A34CK2 


1901*0040 


1 




DIOOE-SMITCHING 30V 50MA 2N8 00*35 


28480 


1901-0040 


A34CR3 


1901*0040 


1 




DIOOE-S^ITCHING 30V 50MA 2NS 00*35 


28480 


1901-0040 


A34CR4 


1901*0040 


1 




DIODE-SWITCHING 30V 50MA 2N5 00*35 


28480 


1901*0040 


A34CR7 


1901*0040 


1 




diode-switching 30V SOMA 2NS 00*35 


28480 


1901-0040 


A34CP8 


1901*0040 


1 




DIOOE-SWITCHING 30V 5QMA 2NS D0*35 


28480 


1901-0040 


A34CR9 


1902*0064 


1 




DIODE-ZNR 7,5V 5* 00-7 PD«,4W TC«+,05X 


28480 


1902-0064 


A34CP10 


1902-0777 


3 




DIODE-ZNR IN825 6,2V 5* 00*7 PO«,4w 


04713 


1N825 


A34CR11 


1902*0777 


3 




DIODE-ZNR 1N825 6,2V 5* 00*7 P0«,4W 


04713 


1N825 


A34DS1 


1990-0486 


6 




LEO-VISIBLE LUM*INT«IMCD IF«20MA*MAx 


26460 


5082-4684 


A34DS2 


1990-0486 


6 




LED-VISIBLE LUM-INT*lMCD IF«20 MA-max 


28480 


5082-4684 


A340S3 


1990*0486 


6 




LEO-VISIBLE LUM-INT«1MCD IF«20MA-MAX 


28480 


5082-4684 


A3i|0S4 


1990-0486 


6 




LED-VISIBLE LUM-INT«1MCD IFS20MA-MAX 


28480 


5082-4684 


A34J? 


1250-1368 


7 




CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 


28480 


1250-1368 


A34J3 


1250*1368 


7 




CONNECTOP-RF SMB M PC 50-OHM 


28480 


1250-1368 


A34L1 


9100-0541 


7 




COIL-MLD 250UH lo* Q»3 ,250X,5LG-NOM 


28480 


9100*0541 


A34Q1 


1854-0551 


6 




transistor NPN SI TO-18 PO*360Mw 


28480 


1854-0551 


A34Q2 


1854-0063 


7 


2 


transistor NPN 2N3055 SI TO-3 PD«115W 


28480 


1854-0063 


A5405 


1853-0010 


2 




TRANSISTOR PNP SI TO-18 PDa360Mw 


28480 


1853-0010 


A34Qa 


1854-0053 


5 


1 


transistor NPN 2N2218 SI T0*5 PO* 800Mw 


04713 


2N2218 


A3405 


18S4-0063 


7 




transistor NPN 2N3055 SI T0*3 PDsHSw 


28480 


1854-0063 


A34R5 


0760*0009 


1 


3 


RESISTOR lOOK 2* IW MO TCs0+-200 


28480 


0760-0009 


A34R6 


0760*0009 


1 




RESISTOR lOOK 2X IW MQ TC«0+-200 


28480 


0760-0009 


AsapT 


0683*1815 


5 


4 


RESISTOR 180 5X ,25w FC TCa-400/+600 


01121 


CB1815 


A34P8 


0683*1815 


5 




RESISTOR 180 5* ,25w FC TC«*400/+600 


01121 


CB1815 


A34R9 


0683*1815 


5 




RESISTOR 180 5* ,25H FC TC*-400/+600 


01121 


CB1815 


A34P10 


0683-1815 


5 




RESISTOR 180 5* ,25w FC TCs*400/+600 


01121 


CB1815 


A34R15 


0683-1835 


9 




RESISTOR 18K 5* ,25W FC TC*-400/+800 


01121 


C81835 


A34R16 


0663*3315 


4 




RESISTOR 330 5% ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB3315 


A34RI7 


0683*1515 


2 




RESISTOR 150 5X ,25W FC TC»*400/+600 


01121 


C81515 


A34R18 


0683*0275 


9 




resistor 2,7 5* ,25W FC TC®-400/+500 


01121 


CB27G5 


A34Ri9 


0813*0029 


8 


1 


RESISTOR 1 3* 3W PW TC»0+-S0 


28480 


0813-0029 


A34R?0 


0683*3635 


1 


1 


RESISTOR 36K 5% ,25W FC TC»-400/+800 


01121 


CB3635 


A34R21 


0698*3498 


5 


1 


RESISTOR e,66K i* ,125W F TC«0+*100 


24546 


C4-1/8-T0-866R-F 


A34R?2 


0698-3512 


4 


1 


RESISTOR 1.18K iX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-U81-F 


A34P23 


0683*3625 


9 




RESISTOR 3.6K 5* ,25W FC TC«*400/+700 


01121 


CB3625 


A34R24 


0757-0290 


5 


1 


RESISTOR 6,l9K x% ,|25W F TC«0+*100 


19701 


MF4Cl/8-T0-6l9l*F 


A34R25 


0757-0426 


9 




RESISTOR 1,3K IX ,125W F TCaO+*lOO 


24546 


C4-1/8-T0-1301-F 


A34R26 


0683*1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A34R?7 


0683*1025 


9 




RESISTOR IK 5* ,25w FC TC«-400/+600 


01121 


CB102S 


A34Rae 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC*-400/+500 


01121 


CB1015 


A34R29 


0603-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A34R3? 


2100-3273 


1 


6 


RESISTOR-TRMR 2K lOX C SIOE-ADJ 1-TRN 


28480 


2100-3273 


A54R35 


0603-1035 


1 




RESISTOR lOK 5* ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB1035 


A34R50 


0683-2015 


9 




RESISTOR 200 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB2015 


A34R51 


0683-2015 


9 




RESISTOR 200 5* ,25H FC TC«*400/+600 


01121 


CB2015 


A34R52 


0683-2015 


9 




RESISTOR 200 5X ,25w FC TC«-400/+600 


01121 


CB2015 


A34R53 


0603-2015 


9 




RESISTOR 200 5% ,25w FC TC«*400/+600 


01121 


CB2015 


A34R54 


0685-2015 


9 




RESISTOR 200 5X ,25w FC TC»-400/+600 


01121 


CB2015 


A34R55 


0683*2015 


9 




RESISTOR 200 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB2015 


A34R56 


0683*2015 


9 




RESISTOR 200 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB2015 


A34R57 


0683-2015 


9 




RESISTOR 200 5X ,25W FC TC»*400/+600 


01121 


CB2015 


A34R50 


0683*2015 


9 




RESISTOR 200 5X ,25W FC TC**400/+600 


01121 


CB2015 


A34R60 


0683*2735 


0 




RESISTOR 27K 5X ,25W FC TC»-400/+800 


01121 


CB2735 


A34P61 


0683*1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25w FC TC«-400/+700 


01121 


CB1035 


A34R62 


0683*1035 


1 




RESISTOR lOK 5x ,25w FC TC*-400/+700 


01121 


CB1035 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 



9-57 












Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




0663-1035 


~T 




RESISTOR lOK 5X ,25rt FC TC»-900/+700 


01121 


CB1035 


AjaRea 


0760-0009 


1 




RESISTOR lOOK 2% IW MO TC«Of-200 


28480 


0760-0009 


A34U1 


1620-1196 


B 




IC FF TTL LS O-TTPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


SN79LS179N 


A3AU2 


1820-1199 


6 




IC GATE TTL LS NOR QUAD 2-INP 


01295 


SN79LS02N 




1620-1199 


6 




IC GATE TTL LS NOR QUAD 2-INP 


01295 


SN74LS02N 




1620-1195 


7 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


SN79LS175N 




1620-1195 


7 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


SN74LS175N 


A34U6 


1820-1196 


6 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


SN79L8174N 


AJdUT 


1826-0138 


8 




COMPARATOR GP QUAD 19-DlP-P 


09713 


MLM339P 


A34U6 


1820-1197 


9 


8 


IC GATE TTL LS NAND QUAD 2-INP 


01295 


SN79LSOON 


A34UR 


1620-1112 


8 


20 


IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIG 


01295 


SN79LS79N 


A34U10 


1620-1195 


7 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


8N74LS175N 


A3AU1 1 


1820-1931 


9 


1 


IC CNTR TTL LS DECD SYNCHRO 


01295 


SN796S162AN 


A3^U12 


1820-0059 


5 




IC gate TTL NAND QUAD 2-INP 


01295 


SN7900N 


A3AU13 


1620-1209 


9 




IC gate TTL LS NAND DUAL 4-INP 


01295 


SN79LS20N 


A34U14 


1820-1262 


3 


1 


IC FF TTL LS J-K BAR POS-EDCE-TRiG 


01295 


SN7968109AN 


A34U15 


1820-1197 


9 




IC GATE TTL LS NAND QUAD 2-INP 


01295 


SN79L800N 


A3AU17 


1620-0223 


0 




OP AMP GP TO-99 


09715 


MLM301AC 


A34Uld 


1826-0902 


9 




IC V RCLTR TO-3 


80103 


LAS-1515 


A3«U1R 


1620-0223 


0 




OP AMP GP TO-99 


09713 


MLM301AG 










A34 MISCELLANEOUS PARTS 








0390-0560 


3 


3 


INSULATOR-X8TR RUBBER RED TO-3 


28980 


0340-0580 




03585-01109 


5 


1 


meat SINK 


28960 


03565-01104 




0590-1059 


7 




THREADED INSERT-NUT 6-32 ,065-LG SST 


28480 


0590-1054 




1251-0600 


0 




connector-sgl cont pin 1,19-mm-BSC-SZ SQ 


28980 


1251-0600 




2360-0117 


6 


26 


SCREW-MACH 6-32 ,375-IN-lC PAN-HD-POZI 


00000 


order by description 




2360-0115 


4 




SCPEW-MACM 6-32 ,312-IN-LG PAN-HD-POZI 


00000 


order by DESCRIPTION 


AdO 


03565-66590 


9 


1 


DIGITAL MOTHERBOARD 


28480 


03565-66590 


AdOJt 


1251-3975 


3 


2 


CONNECTOR 10-PlN M POST TYPE 


28960 


1251-3975 










A40 MISCELLANEOUS PARTS 








1200-0548 


8 


4 


SOCKET-IC 14-CONT DIP DIP-SLDR 


52072 


CA-145-10SD 




1200-0888 


9 


1 


SOCkET-IC 29-CONT DIP DIP-SLDR 


52072 


CA-245-10SD 




1251-2026 


8 


1 


connector-pc edge 18-CONT/ROH 2-ROHS 


28480 


1251-2026 




1251-5157 


2 


1 


CONNECTOR-PC edge 45-CONT/ROW 2-ROwS 


28980 


1251-5157 




0360-0124 






CONNECTOR-SGL CONT PIN . 04-IN-BSC-SZ RND 


28480 


0360-0124 


Adt 


03585-66591 


0 


1 


PROCESSOR BOARD 


28480 


03585-66591 


AdtCl 


0180-0309 


9 




CAPACITOR-FXD 4,7UF*-20* lOVDC TA 


56289 


150D975X0010A2 


AdlC? 


0180-1796 


5 




CAPACITOR-FXD 15UF+-10X 20VDC TA 


56289 


150D1S6X9020B2 


AaiC3 


0180-0210 


6 




CAPACITOR-FXD 3.3UF+-20X 15VDC TA 


S6289 


150D335X0015A2 


AdlCd 


0180-0229 


7 




CAPACITOR-FXD 33UF+-10X lOVDC TA 


56289 


150D336X9010B2 


AdlCS 


0160-38«7 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50VDC CER 


28480 


0160-3697 


AdlCb 


0160-3697 


9 




CAPACITOR-FXD ,0lUF ♦lOO-OX 50VDC CER 


26460 


0160-3647 


AdlC7 


0160-3897 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF tlOO-OX 50VDC CER 


28460 


0160-3897 


A41C0 


0160-3697 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF flOO-OX 50VDC CER 


28480 


0160-3897 


A41C9 


0160-3897 


9 




CAPACITOR-FXD .OlUF flOO-OX SOVDC CER 


28980 


0160-3847 


AdlClO 


0190-0200 


0 




CAPACITOR-FXO 390PF t-5X 300VDC MICA 


72136 


DM15F39140300WV1CR 


Adieu 


0190-0200 


0 




CAPACITOR-FXD 39oPF f-SX 300VDC MICA 


72136 


OMi5F39lJ030OWVlCR 


AdlCl? 


0160-5897 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF flOO-OX 50VDC CER 


28960 


0160-3847 


AdlCl3 


0160-3897 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-OX 50VDC CER 


26460 


0160-3897 


AdlCl9 


0160-0229 


7 




CAPACITOR-FXD 33UF+-10X lOVOC TA 


56289 


150D336X9010B2 


AdlClS 


0160-3897 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF tlOO-OX SOVDC CER 


26980 


0160-3847 


AdlClb 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxD ,01UF +100-OX SOVDC CER 


28480 


0160-3847 


AdlClR 


0160-3897 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X 50VDC CER 


28980 


0160-3897 


AdlCPO 


0160-3897 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X SOVDC CER 


28980 


0160-3847 


AdlCZl 


0160-3897 


9 




CAPACITOR-FxD ,01UF ♦lOO-OX SOVDC CER 


26960 


0160-3847 


AdlC?3 


0160-0207 


9 


1 


CAPACITOR-FXD ,01UF ♦-SX 200VDC POLYE 


26960 


0160-0207 


AdlC2d 


0160-2228 


8 




CAPACITOR-FXO 2700PF 4--5X 300V0C MICA 


28460 


0160-2226 


AdlCRl 


1901-0040 


1 




DIODE-SWITCHING 30V SOMA 2NS DO-35 


28480 


1901-0090 


AdlCR2 


1902-3091 


0 


2 


DIOOE-ZNR 4,99V 5X DO-7 POs.dW TC«-,012X 


28960 


1902-3091 


AdlCR3 


1901-0090 


1 




diode-switching 30V soma 2NS DO-35 


26960 


1901-0040 


AdlJl 


1251-4822 


6 




connector 3-PIN m POST TYPE 


28480 


1251-9622 


AdlJl 


1258-0191 


8 




JUMPER REMOVABLE 


26960 


1258-0191 


AdlJ? 


1251-9822 


6 




CONNECTOR 3-PIN M POST TYPE 


26960 


1251-9822 


A41J2 


1258-0141 


8 




JUMPER REMOVABLE FOR 0.025 IN SQ PINS 


22526 


65474-004 


Adiu 


9100-3958 


1 




CHOKE, WIDE band 


28980 


9100-3956 


AdlL2 


9100-3958 


1 




CHOKE, WIDE BAND 


28460 


9100-3956 


AdlL3 


9100-3958 


1 




CHOKE, WIDE BAND 


28480 


9100-3956 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 




















Table 9-3. Replaceable Parts (Coat'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


— AlTTTi 


iflS4.ooTi — 


"T 




transistor NPN si PDe300MW FT»200MHZ 


28480 


1854-0071 


Aai02 


U54-0071 


7 




TRANSISTOR NPN SI PDi300Mw FT«200MHZ 


28480 


1854-0071 


AdlRl 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2,2K 5* ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB2225 


A41R2 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB102S 


A41R3 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2.2K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


C82225 


A41RU 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A41R5 


0683-3615 


7 




RESISTOR 360 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB3615 


A41R6 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB102S 


A41R7 


0663-3615 


7 




RESISTOR 360 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB3615 


A41RS 


0698-5842 


7 




RESISTOR 16 5X ,25W FC TC»-400/+S00 


01121 


CB1605 


AaiRQ 


0698-5842 


7 




RESISTOR 16 5X .258 FC TC«-400/+500 


01121 


CB1605 


A41R10 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,258 FC TC*-400/+600 


01121 


CB1025 


A41RU 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,258 FC TC»-400/+600 


01121 


CB1025 


A41R12 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,258 FC TC«-400/f600 


01121 


CB4715 


A41R1S 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2.2K 5X ,258 FC TC--400/+700 


01121 


CB2225 


AaiRl4 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2,2K 5X ,258 FC TC“-400/+700 


01121 


C62225 


AAtRlb 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2,2K 5X ,258 FC TC»-400/+700 


01121 


CB222S 


A41R17 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,258 FC TC»-400/+600 


01121 


CB1025 


A41R18 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,258 FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A41R19 


0663-1825 


7 




RESISTOR 1,8K 5X ,258 FC TC"-400/+700 


01121 


C61825 


A41R20 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,258 FC TC»-400/f600 


01121 


CB1025 


A41R21 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,258 FC TC«-400/+800 


01121 


CB1025 


A41R22 


0698-4489 


6 


1 


RESISTOR 28K IX ,1258 F TC*0^-100 


24546 


C4-1/8-T0-2802-F 


A41R23 


0696-4466 


3 




RESISTOR 24, 9K IX ,1258 F TC«Of-100 


24546 


C4-1/8-T0-2492-F 


A41P24 


0698-4472 


7 


1 


RESISTOR 7,68K IX ,1258 F TC»0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-7681-F 


A41R25 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2,2K 5X ,258 FC TC»-400/t700 


01121 


C62225 


A41R26 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,258 FC TC»-400/^700 


01121 


CB1035 


A41R27 


0683-3025 


3 




RESISTOR 3K 5X ,258 FC TC«-400/^700 


01121 


CB3025 


AaiRRi 


1810-0076 


0 


2 


NET80RK-RES 9-PIN.SlP , 1 5-PIN.SPC(» 


28480 


1810-0076 


A41RP2 


1810-0076 


0 




NETwORK-RES 9-PIN-SIP ,15-PIN-SPCG 


28480 


1610-0076 


A41RP3 


1810-0235 


3 


2 


NET80RK-RES 16-PlN-DlP ,1-PlN-SPCG 


01121 


316A222 


A41RP4 


1810-0235 


3 




NET80RK-RES 16-PIN-OlP ,l-PIN-SPCG 


01121 


316A222 


A41SP1 


0960-0483 


9 


1 


BUZZER 


28480 


0960-0483 


A41TP1-8 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN . 04-1 N-BSC-SZ RND 


28480 


0360-0124 


A41U) 


1820-1201 


6 


9 


IC GATE TTU LS AND QUAD 2-INP 


01295 


8N74US08N 


A41U2 


1820-1201 


6 




IC GATE TTU US AND QUAD 2-INP 


01295 


SN74US08N 


A41U4 


1820-1288 


9 


1 


IC DRVR WOS CUOCK DRVR TTU-TO-MOS 1-INP 


04713 


MMH0026CU 


A41U5 


1820-0681 


4 




IC cate TTU S NANO QUAD 2-INP 


01295 


8N74S00N 


A4IU6 


1820-0663 


6 




IC INV TTU S HEX 1-INP 


01295 


SN74S04N 


A41U7 


1820-1469 


8 


4 


IC FF TTU US J-K NEC-EOGE-TRIG CLEAR 


01295 


8N7468107AN 


A4UI6 


1820-1281 


2 


2 


IC DCDR TTU US 2-T0-4-UINE OUAU 2-INP 


01295 


SN74US139N 


A4UI9 


1820-1201 


6 




IC CATE TTU US AND QUAD 2-INP 


01295 


SN74US08N 


A41U1 0 


1820-1201 


6 




IC gate TTU US AND QUAD 2-INP 


01295 


SN74US08N 


A41U12 


1820-1201 


6 




IC gate TTU US AND QUAD 2-INP 


01295 


SN74US08N 


A41U14 


1820-0663 


6 




IC INV TTU S HEX 1-INP 


01295 


SN74S04N 


A4IU15 


1820-1144 


6 




IC CATE TTU US NOR QUAD 2-INP 


01295 


SN74US02N 


A41U1 6 


1820-11 12 


8 




1C FF TTU US O-TYPE POS-EDGE-TRIC 


01295 


SN74U874N 


A41U17 


1820-1425 


6 




IC SCHHITT-TRI6 TTU US NANO QUAD 2-INP 


01295 


SN74U8132N 


A41U18 


1820-1198 


0 


9 


IC GATE TTU US NANO QUAD 2-INP 


01295 


8N74U803N 


A41UJ9 


1820-1207 


2 


2 


1C CATE TTU US NANO 8-INP 


01295 


SN74US50N 


A41U20 


1820-0666 


9 




IC gate TTU S AND TPU 3-INP 


01295 


8N74S11N 


A41U21 


1820-1469 


8 




IC FF TTU US JmK NEG-EOGE-TRIG CUEAR 


01295 


SN746S107AN 


A41U23 


1826-0205 


0 


1 


IC timer TTU 


18324 


NE556A 










A41 MISCEULANEOUS PARTS 








0360-0679 


3 


6 


TERMINAU-8TU0 8PCU-ST0F PRESS-MTG 


28480 


0360-0679 




4040-0749 


4 


3 


EXTR-PC BD BRN POUYC , 062-BD-THKNS 


28480 


4040-0749 




4040-0752 


9 


6 


EXTR-PC 80 YEU POUYC , 062-B0-THKNS 


28480 


4040-0752 




2260-0009 


3 


13 


NUT-HEX-8/UK8R 4-40-TMD ,094-IN-THK 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 


A42 


03585-66542 


1 


1 


RAM BOARD 


28480 


03585-66542 


A42Ci 


0160-0136 


3 


1 


CAPACITOR-FXO 2500PF +-1X 300VDC MICA 


28480 


0160-0136 


A42C2 


0180-0210 


6 




CAPACITOR-FXO 3,3UF+-20X 15VDC TA 


56289 


1500335X001SA2 


Aa2C3 


0180-1746 


5 




CAPACiTOR-FxO ISUF+-10X 20VOC TA 


56289 


150D1S6X9020B2 


A42C4 


0180-0354 


9 


3 


CAPACITOR-FXO 40UF+-SX lOVOC TA 


56289 


1500406XS010B2 


A42C5 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF ♦lOO-OX 50VDC CER 


28480 


0160-3847 



See introduction to this section for ordering information 
♦Indicates factory selected value 



9-59 















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




0160-3847 


T 




CAPACITOR-rXD .OlUP ^lOO-OX SOVDC CER 


28480 


0160-3847 


A42C7 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,0lUF ♦lOO-OX 50VOC CER 


26480 


0160-3847 


A42C8 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxD ,01UF tlOO-OX SOVDC CER 


28480 


0160-3847 


A42C9 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF flOO-OX SOVDC CER 


28480 


0160-3647 


A42C10 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50V0C CER 


28480 


0160-3847 


A42C1 1 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF tlOO-OX SOVDC CER 


28480 


0160-3847 


A42C12 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X SOVDC CER 


28480 


0160-3847 


A42C1S 


0180-0210 


6 




CAPACITOR-FXD 3.3UF+-20X ISVDC TA 


56269 


1500335X001SA2 


A42C1 A 


0180-0197 


8 




CAPACITOR-FXO 2.2UF^-10X 20VOC TA 


56289 


150022SX9020A2 


A42C15 


0180-0210 


6 




CAPACITOR-FXO 3,3LIF^-20X 15VDC TA 


56289 


1500335X0015A2 


A42C16 


0180-0197 


6 




CAPACITOR-FXO 2.2UFf-10X 20VDC TA 


56269 


150022SX9020A2 


A42C1 7 


0180-0197 


8 




CAPACITOR-FXO 2.2UF+-10X 20VDC TA 


56289 


150D22SX9020A2 


A42C16 


0180-0197 


8 




CAPACITOR-FXO 2,2UFt-10X 20V0C TA 


56289 


150D22SX9020A2 


A42C!9 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF +100-0X SOVDC CER 


26480 


0160-3647 


A42C20 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF +100-0X SoVDC CER 


28480 


0160-3647 


A42C2t 


0180-0197 


6 




CAPACITOR-FXO 2,2UF*-10X 20V0C TA 


56289 


1500225X9020A2 


A42C22 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,0lUF +100-0X SOVDC CER 


28480 


0160-3847 


A42C23 


0180-0210 


6 




CAPACITOR-FXD 3.3UF+-20X 15V0C TA 


56269 


1500335X0015A2 


A42C?4 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX SOVDC CER 


26480 


0160-3847 


A42C2S 


0100-0197 


8 




CAPACITOR-FXO 2.2UF+-10X 20VDC TA 


56289 


150D225X9020A2 


A42C26 


0180-0197 


8 




CAPACITOR-FXD 2.2UFf-10X 20VDC TA 


56269 


150D22SX9020A2 


A42CR1 


1902-3091 


0 




DIOOE-ZNR 4.99V 5X DO-7 P0«,9W TC»-,012X 


28460 


1902-3091 


A42Jt 


1251-4047 


7 




CONNECTOR 3-PIN M POST TYPE 


26480 


1251-4047 


A42J1 


1258-0141 


8 




JUMPER REMOVABLE 


28480 


1258-0141 


A42Q1 


1853-0405 


9 


1 


TRANSISTOR PNP 2N4209 SI TO-18 pD«300MW 


04713 


2N4209 


A42R1 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2.2K 5X .25w FC TC»-400/f700 


01121 


CB2225 


A42R2 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2.2K 5X ,25w FC TC»-900/+700 


01121 


CB2225 


A42R3 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2.2K 5X ,25w FC TC»-400/f700 


01121 


CB2225 


A42R4 


0683-1005 


5 




RESISTOR 10 5X ,2SW FC TCa-400/t500 


01121 


CB1005 


A42R5 


0683-4735 


4 




RESISTOR 47K 5X .25W FC TC«-900/+800 


01121 


CB4735 


A42R6 


0757-0454 


3 


3 


RESISTOR 53, 2K IX .IZSW F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-3322-F 


A42R7 


0683-5115 


6 




RESISTOR 510 5X ,25w FC TC«-400/+600 


01121 


CB5115 


A42TP1-3 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN . 04- I N-BSC-SZ RND 


28480 


0360-0124 


A42U1 


1818-0156 


3 


16 


IC NMOS 4K RAM dyN 470-NS 3-S 


28480 


1818-0156 


A42U2 


1818-0156 


3 




IC NMOS 4K RAM DYN 470-NS 3-S 


28480 


1818-0156 


A42US 


1818-0156 


3 




IC NMOS 4K ram DYN 470-NS 3-8 


28460 


1818-0156 


A42U4 


1818-0156 


3 




IC NMOS 4K RAM DYN 470-NS 5-8 


28480 


1818-0156 


A42U5 


1818-0156 


3 




IC NMOS 4K ram DYN 470-NS 3-8 


28460 


1616-0156 


A42U6 


1818-0156 


3 




IC NMOS 4K RAM DYN 470-NS 3-S 


28480 


1818-0156 


A42U7 


1820-0704 


2 


1 


IC MV TTL MONOSTBL RETRIC 


01295 


SN74122N 


A42U8 


1820-1469 


8 




IC FF TTU IS J-K NEG-EOGE-TRIC CLEAR 


01295 


SN7468107AN 


A42U9 


1820-1469 


8 




IC FF TTL L8 J-K NEG-EOCE-TRIG CLEAR 


01295 


8N746S107AN 


A42U10 


1818-0156 


3 




IC NMOS 4K RAM DyN 470-NS 3-8 


26480 


1818-0156 


A42U11 


1818-0156 


3 




IC NMOS 4K RAM OYN 470-NS 3-S 


28480 


1618-0156 


A42U12 


1618-0156 


3 




IC NMOS 4K RAM OYN 470-NS 3-8 


26480 


1618-0156 


A42U13 


1618-0156 


3 




IC NMOS 4K RAM OYN 470-NS 3-S 


26460 


1818-0156 


A42U14 


1818-0156 


3 




IC NMOS 4K RAM OYN 470-NS 3-S 


26480 


1818-0156 


A42U1S 


1820-1673 


6 


1 


IC DRVR TTL DUAL 


012R5 


SN75322N 


A42U16 


1820-1197 


9 




IC gate TTL L8 NANO QUAD 2-lNP 


01295 


SN74LS00N 


A42U17 


1820-1144 


6 




IC gate TTL LS NOR QUAD 2-INP 


01295 


SN74LS02N 


A42U16 


1820-0762 


2 


2 


IC MUXR/DATA-SEl TTL 2-TO-l-LINE QUAD 


01295 


SN74157N 


A42U19 


1820-1478 


9 


2 


IC CNTR TTL LS BIN A8YNCHR0 


01295 


8N74L893N 


A42U20 


1820-1322 


2 




IC cate TTL S NOR QUAD 2-INP 


01295 


8N74S02N 


A42U21 


1818-0156 


3 




IC NMOS 4K RAM DYN 470-NS 3-S 




1818-0156 


A42U22 


1818-0156 


3 




IC NMOS 4K RAM OYN 470-NS 3-S 




1818-0156 


A42U23 


1818-0156 


3 




IC NMOS 4K RAM OYN 470-NS 3-8 




1818-0156 


A42024 


1818-0156 


3 




IC NMOS 4K RAM OYN 470-NS 3-S 




1818-0156 


A42U25 


1818-0156 


3 




IC NMOS 4K RAM QYN 470-NS 3-8 




1818-0156 


A42U26 


1820-0762 


2 




IC MUXR/DATA-SEl TTL 2-TO-l-LlNE QUAD 


01295 


8N74157N 


A42U27 


1820-1478 


9 




IC CNTR TTL LS BIN ASYNCHRO 


01295 


SN74L893N 


A42U26 


1820-1198 


0 




IC gate TTL LS NAND QUAD 2-INP 


01295 


SN74L803N 


A42U?9 


1820-1255 


0 


3 


IC INV TTL HEX 1-INP 


01295 


SN74368N 


A42U30 


1820-0788 


2 


1 


IC FF TTL D-TYPE POS-EOGE-TRlC CLEAR HEX 


01295 


SN74174N 


A42U31 


1820-1255 






IC INV TTL HEX 1-INP 


01295 


SN74366N 


A42U32 


1020-1255 


11 




IC INV TTL HEX 1-INP 


01295 


SN74366N 


A42U33 


1820-1411 


n 


2 


IC LCH TTL LS D-TYPE 4-BlT 


012R5 


SN74LS7SN 


A42U34 


1820-1411 


H 




IC LCH TTL LS D-TYPE 4-BIT 


01295 


SN74LS75N 


A42U3S 


1820-0068 


1 


1 


IC CATE TTL NANO TPL 3-INP 


012R5 


SN7410N 


A42U36 


1820-1322 


2 




IC GATE TTL 8 NOR QUAD 2-INP 


01295 


SN74S02N 










A 42 MISCILLANE0U5 PARTS 








4040-0750 


7 


2 


EXTR-PC RED POLYC . 06 2-BD-THKNS 


28480 


4040-0750 




4040-0752 

1 






EXTR-PC BD YEL POLYC . 062-BD-THNKS 


28480 


4040-0750 
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See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 






















Table 9-3. Replaceable Parts (Coat'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


Aas 


03S6S-66543 


"T 


t 


ROM BOARD 


28480 


03585-66543 


Aa3Cl 


oieo-0229 


7 




CAPACITOR-PXO 33UF+-10X lOVDC TA 


56269 


150D336X901082 


A03C2 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX SOVDC CER 


26460 


0160-3847 


A43C3 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxD ,o1UF +100-0X 50VDC CER 


28460 


0160-3847 


A43C4 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxD ,01UF flOO-OX SOVDC CER 


28480 


0160-3847 


A43C5 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxD ,01UF +100-0X SOVDC CER 


28480 


0160-3847 


A43C6 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD , 0 lUF +1O0-0X SoVDC CER 


28480 


0160-3847 


A43C7 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxD ,01UF flOO-OX SOVDC CER 


28480 


0160-3847 


A43CB 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxD , 01 UF +100-OX 50VDC CER 


28480 


0160-3847 


A43C9 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-OX SOVDC CER 


28460 


0160-3847 


AU3C10 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X SOVDC CER 


28460 


0160-3847 


Att3Cn 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01LIF +100-0X 50VDC CER 


28460 


0160-3847 


Aa3Cl2 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF TlOO-0% SOVDC CER 


26480 


0160-3847 


A43C13 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF tlOO-OX SOVDC CER 


26480 


0160-3847 


A43L1 


9100-3458 


1 




CHOKE, WIDE SAND 


26460 


9100-3458 


Aa3SXUl6 


1200-0473 


8 




socket-ic 16-cont dip dip-sudr 


28480 


1200-0473 


A43SXU17 


1200-0473 


6 




SOCkET-IC 16-CONT DIP OIP-SLDR 


28480 


1200*0473 


A43TP1-5 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN . 04-IN-BSC-SZ RND 


28480 


0360-0124 


A43U1 


1818-0644 


4 


1 


IC 32K BIPOL ROM 


55576 


8VP2332 masked 


A43U2 


1818-0645 


5 


1 


IC 32K BIPOL ROM 


55576 


SYP2332 MASKED 


A43U3 


1818-0646 


6 


1 


IC 32K BIPOL ROM 


55576 


SYP2332 masked 


A03U4 


1818-0647 


7 


\ 


IC 32K BIPOL ROM 


55576 


SYP2332 masked 


A43U5 


1818-0646 


8 


1 


IC 32K BIPOL ROM 


28480 


1818-0648 


A43U6 


1818-0649 


9 


1 


IC 32K BIPOL ROM 


28480 


1818*0649 


A43U7 


1818-0650 


2 


1 


IC 32K BIPOL ROM 


26480 


1618-0650 


A43UB 


1618-0651 


3 




IC 32K BIPOL ROM 


28480 


1818-0651 


A43U9 


1820-1281 


2 




IC DCDR TTL LS 2-T0-4-UNE DUAL 2-INP 


01295 


SN74L8139N 


A43U10 


1820-1445 


0 


4 


IC LCM TTL LS 4-BIT 


01295 


SN74LS375N 


A43U1 1 


1820-1445 


0 




IC LCH TTL LS 4-BlT 


01295 


SN74L8375N 


A43U12 


1820-1445 


0 




IC LCH TTL LS 4-BIT 


01295 


SN74L8375N 


A43U13 


1820-1445 


0 




IC LCH TTL LS 4-BIT 


01295 


SN74LS375N 


A43Uia 


1820-1873 


6 


4 


IC BFR TTL LS INV OCTL 2-INP 


27014 


DM61L896N 


A43U1S 


1820-1873 


8 




IC BFR TTL LS INV OCTL 2-INP 


27014 


DM81LS98N 


A43U16 


1810-0307 


0 


4 


NETWORK-CNDCT module DIPI 16 PINSl 0,100 


28480 


1610-0307 


A43U17 


1810-0307 


0 




NETWORK-CNDCT module DIPI 16 PINSI 0,100 


28460 


1810-0307 










A43 MISCELLANEOUS PARTS 








4040-0751 


8 


3 


EXTR-PC BO ORN POLYC , 062-80-THKNS 


28480 


4040-0751 




4040-0752 


9 




EXTR-PC BD YEL POLYC , 062-BO-THKNS 


28480 


4040-0752 










INSULATED JUMPER WIRE 








0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN . 0 1- IN-BSC-SZ RND 


00000 


ANY SATISFACTORY SOURCE 


A«tt 


03585-66544 


3 


1 


HP-IB INTERFACE 


26460 


03565-66544 


Aaaci 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF TlOO-OX 50VDC CER 


26460 


0160-3847 


A44C? 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X 50VDC CER 


26460 


0160-3847 


A44C3 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF +1O0-OX SOVDC CER 


26460 


0160-3847 


A44C4 


0160-3647 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF tlOO-OX 50VDC CER 


28480 


0160-3847 


A4«C5 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF +100-0X SOVDC CER 


26460 


0160-3847 


A44C6 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF +100-0X SOVDC CER 


28480 


0160-3847 


A44C7 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF TlOO-OX SOVDC CER 


26480 


0160-3847 


A44Ce 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0% 50VDC CER 


28460 


0160*3847 


A44C9 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF +100-0X SOVDC CER 


28480 


0160-3847 


A4aC)0 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF +100-0% 50V0C CER 


28460 


0160*3847 


A44C1 } 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0% SOVDC CER 


28480 


0160-3647 


A44C12 


0180-0354 


9 




CAPACITOR-FXO 40UF+-5X lOVDC TA 


56289 


150D406X5010B2 


AU4C13 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxD ,o1UF +100-0% 50V0C CER 


28480 


0160-3847 


A44CI 4 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0% 50VDC CER 


28460 


0160-3847 


A44C15 


0180-0354 


9 




CAPACITOR-FXO 40UF+-5X lOVDC TA 


56289 


150D406X501082 


A44CP1 


1901-0040 


1 




DIODE-SWITCHING 30V 50MA 2NS DO-35 


28480 


1901-0040 


A44CR? 


1990-0486 


6 




LED-VISIBLE LUM.INTaiMCD IF»20MA-MAX 


28480 


5062-4664 


A44CR3 


1902-3046 


7 


2 


DIODE-ZNR 3,48V 5% DO-7 PDb,4w TC«-,058% 


26460 


1902-3048 


A44CR4 


1902-3048 


7 




DIOOE-ZNR 3,48V 5% DO-7 PDs,4w TC«-,0S8% 


28480 


1902-3048 


A44CR5 


1902-3016 


1 


1 


DIODE-ZNR 2,74V 5% DO-7 PD*,4w TC«-,071% 


26460 


1902-3018 


A44CR^ 


1901-0040 


1 




DIODE-SWITCHING 30V 50MA 2NS 00-35 


28460 


1901-0040 


A44R1 


1810-0329 


6 


4 


NETWORK-RES 10-PlN-SIP ,1-PIN-SPCG 


01121 


210A752 


A44R? 


1810-0329 


6 




NETwORK-RES 10-PIN-SIP .1-PIN-8PCC 


01121 


210A752 


A44R3 


1810-0329 


6 




NETwORK-RES lO-PIN-SIP ,1-PIN-SPCG 


01121 


210A752 


A44R4 


1810-0329 


6 




NETwORK-RES 10-PIN-SIP , 1 -PIN-SPCG 


01121 


210A752 


A44P5 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5% ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB1035 


A44R6 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5% ,2SW FC TC=-400/+700 


01121 


CB1035 


A44R7 


0683-3015 


1 




RESISTOR 300 5% ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


C83015 


A44RB 


0698-4431 


8 


1 


RESISTOR 2.05K 1% .125W F TC=0+-100 


91637 


CMF-55-l,T-l 


A44R9 


11153-01301 


9 




WIREFORM .200 


28480 


11153-01301 


A44R10 


0663-1035 


1 




RESISTOR lOK 5% ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB1035 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Coat'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


AaORl 1 


0663-7505 


2 




RESISTOR 75 5 % ,25W FC TC«-400/t500 


KffF V 


CB7505 


Aa«»l2 


0683-7505 


2 




RESISTOR 75 5X .25M FC TC«-400/f500 


KlfF V 


CB7S05 


A4<IRi3 


0698-3258 


5 


2 


RESISTOR 5.36K i* ,l?5W F TC«0+-100 




C4-1/8-T0-5361-F 


A44R1<1 


1810-0326 


3 


1 


NETwORK-RD 10 PIN 8IP| 0,1 IN SPACING 


28460 


1610-0326 


A44R1S 


1810-0307 


0 




NETwORK-CNOCT module 0IP| 16 PINSi 0.100 


28480 


1810-0307 


A44R16 


0683-1325 


2 




RESISTOR 1,3K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB1325 


A44R17 


0683-2715 


6 




resistor 270 5X ,2SW FC TO-400/4600 


01121 


CB2715 


A(i4Si 


3101-2215 


2 


2 


SMITCH-RKR DIP-RKR.ASSY 7-lA ,05A 30V0C 


26480 


3101-2215 


A44SXR1S 


1200-0473 


8 




SOCKET-IC 16-CONT DIP DIP-SLOR 


26480 


1200-0473 


A443XU16 


1200-0659 


2 


2 


SOCKET-IC 40-C0NT OIP-SLDR 


26480 


1200-0659 


A44TP1-3 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN . 04- 1 N-8SC-SZ RND 


28480 


0360-0124 


A44U1 


1620-1112 


6 




IC FF TTL IS D-TVPE P08-EDCE-TRIG 


01295 


SN74L874N 


A44U2 


1820-1925 


6 




1C SCHMITT-TRIG TTL LS NAND QUAD 2-INP 


01295 


SN74LS132N 


A44U3 


1820-1199 


1 


8 


IC INV TTL LS HEX 1-INP 


01295 


8N74L804N 


A44U4 


1820-1198 


0 




IC gate TTL LS NAnO QUAD 2-lNP 


01295 


8N74LS03N 


A44U5 


1820-1112 


6 




IC FF TTL LS O-TYPE POS-EOGE-TRIG 


01295 


8N74LS74N 


A44U6 


1820-1491 


6 


9 


IC BFR TTL LS NON-INV HEX 1-INP 


01295 


3N746S367AN 


A44U7 


1816-1200 


6 


1 


IC TTL S192-B1T ROM 60-NS 3-S 


18324 


N62S161F PROGRAMMED 


A44UR 


1820-1730 


6 


11 


1C FF TTL LS D-TYPE POS-EOGE-TRIG COM 


01295 


8N74LS273N 


A44U1 0 


1820-1439 


2 


2 


IC MUXR/DATA-SEL TTL LS 2-TO-l-LINE 


01295 


SN74LS256N 


A44U1 ] 


1820-1439 


2 




1C MUXR/DATA-SEL TTL LS 2-TO-l-LlNE 


01295 


8N74L8256N 


A44U12 


1820-1195 


7 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


SN74LS175N 


A44U13 


1820-1201 


6 




IC GATE TTL LS AND QUAD 2-INP 


01295 


SN74LS06N 


A44U1 4 


1820-1112 


6 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EOGE-TRIG 


01295 


SN74LS74N 


A44U15 


1820-1198 


0 




IC GATE TTL LS NANO QUAD 2-INP 


01295 


SN74LS03N 


A44U16 


1820-1691 


6 


1 


IC MICPROC MOS 


26480 


1820-1691 


A44U17 


1826-0138 


8 




COMPARATOR CP QUAD 14-DIP-P 


04713 


MLM339P 


A44U}8 


1826-0138 


6 




COMPARATOR GP QUAD 14-OlP-P 


04713 


MLM339P 


A44U1R 


1826-0138 


8 




COMPARATOR GP QUAD 14-DIP-P 


04713 


MLM339P 


A44U20 


1826-0138 


8 




COMPARATOR GP QUAD 14-OIP-P 


04713 


MLM339P 


A44U21 


1820-1144 


6 




IC GATE TTL LS NOR QUAD 2-INP 


01295 


SN74LS02N 


A44U22 


1620-1144 


6 




IC gate TTL LS NOR QUAD 2-INP 


01295 


SN74LS02N 


A44U23 


1820-1438 


1 


1 


IC MUXR/DATA-SEL TTL LS 2-TO-l-LINE QUAD 


01295 


SN74LS257AN 


A44U24 


1820-1216 


3 




IC OCDR TTL LS 3-T0-8-LINE 3-INP 


01295 


SN74LS136N 


A44U2S 


1626-0136 


8 




COMPARATOR GP QUAD 14-DlP-P 


04713 


MLM339P 


A44U26 


1826-0138 


8 




COMPARATOR GP QUAD 14-OIP-P 


04713 


MLM339P 


A44U27 


1826-0138 


8 




COMPARATOR GP QUAD 14-OIP-P 


04713 


MLM339P 


A44U28 


1826-0136 


8 




COMPARATOR GP QUAD 14-DIP-P 


04713 


MLM339P 


A44U2R 


1820-1873 


8 




IC BFr TTL LS INV OCTL 2-INP 


27014 


0M81LS96N 


A44U30 


1820-1730 


6 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRiG COM 


01295 


SN74LS273N 


A44U31 


1820-1199 


1 




IC INV TTL LS HEX 1-lNP 


01295 


SN74LS04N 


A44U32 


1820-1689 


4 


4 


IC UART TTL QUAD 


04713 


MC3446P 


A44U33 


1820-1689 


4 




IC UART TTL QUAD 


04713 


MC3446P 


A44U34 


1820-1689 


4 




IC UART TTL quad 


04713 


MC3446P 


A44U35 


1820-1689 


4 




IC UART TTL QUAD 


04713 


MC3446P 


A44U36 


1820-1730 


6 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


SN74L8273N 


A4RU37 


1820-1873 


8 




IC BFR TTL LS INV OCTL 2-INP 


27014 


DM81LS98N 


A44U36 


1820-1198 


0 




IC GATE TTL LS NAND QUAD 2-lNP 


01295 


SN74LS03N 


A44U3R 


1820-1195 


7 




IC FF TTL LS D-TYPC POS-EOCE-TRIG COM 


01295 


8N74L3175N 


A44U40 


1820-1206 


1 


2 


IC GATE TTL LS NOR TPL 3-INP 


01295 


8N74LS27N 


A44U41 


1820-1112 


8 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EOCE-TRIG 


01295 


8N74LS74N 










A44 MISCELLANEOUS PARTS 








4040-0752 


9 




EXTR-PC BD YEL POLYC ,062-BD-TMKNS 


28460 


4040-0752 


A45 


03585-66545 


4 


1 


I/O BOARD 


26460 


03565-66545 


A45C| 


0180-0229 


7 




CAPACITOR-FXO 33UF+-10X lOVOC TA 


56269 


150D336X9010B2 


A45C2 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A4SC3 


0160-3622 


6 




CApACITOR-FxD ,iuF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A4SC4 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A45CS 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxD ,IUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130YSV100R104Z 


A45C6 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXO ,iUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A45C7 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FxO ,iUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A45CS 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF f80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A45C9 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,IUF +80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A4SCR1 


1990-0486 


6 




LED-ViSiBLE LuM-lNT«lMCD IF>20MA-MAX 


28460 


5062-4664 


A45R5 


0663-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25H FC TC«-400/f600 


01121 


CB4715 


A45RP1 


1810-0231 


9 


3 


NETWORK-RES 8-P1N-8IP ,1-PIN-8PCC 


01121 


206A222 


A4SRP2 


1810-0231 


9 




NETWORK-RES 8-PIN-SlP ,1-PIN-SPCG 


01121 


206A222 


A4SRP3 


1810-0231 


9 




NETWORK-RES 8-PIN-8IP ,l-PIN-8PCG 


01121 


206A222 


A45RP4 


1610-0206 


8 


1 


NETWORK-RES 8-PIN-SIP ,1-PlN-SPCG 


01121 


206A103 



9-62 



See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 














Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


q 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


‘"TaS'5" 


3i01-2?l5 


IB 




SWITCH-RKR 0IP-RKR-A88Y 7-lA ,05A 30V0C 


28480 


3101-2215 


A45TP1-3 


0360-0124 


m 




CONNECTOR-SGL CONT PIN . 04- I N-BSC-SZ RND 


28480 


0360-0124 


A4SU1 


1820-1112 


8 




IC FF TTL LS D-TYRE P08-E06E-TRIG 


01295 


8N74LS74N 


AdSU? 


ia20«lll2 


8 




IC FF TTU LS D-TYPE POS-EOGE-TRIG 


01295 


SN74LS74N 


A4SU3 


1820-1112 


8 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIG 


01295 


SN74LS74N 


Aa5U4 


1820-1112 


8 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRiG 


01295 


SN74LS74N 


A05U5 


1820-1112 


8 




IC FF TTU LS D-TYPE PQS-EOGE-TRIG 


01295 


SN74LS74N 


A(i5U6 


1820-1198 


0 




IC GATE TTL LS NANO QUAD 2-INP 


01295 


SN74L80SN 


AaSUT 


1820-1198 


0 




IC gate TTL LS NANO QUAD 2-INP 


01295 


SN74LS03N 


Aasus 


1820-1197 


9 




1C gate TTL LS NANO QUAD 2-lNP 


01295 


SN74LS00N 


Aa5U9 


1820-1197 


9 




IC cate TTL LS NANO QUAD 2-INP 


01295 


SN74LS00N 


A45U10 


1820-1208 


3 




IC GATE TTL LS OR QUAD 2-INP 


01295 


SN74LS32N 


AaSUl 1 


1820-1196 


8 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


8N74L8174N 


AtiSUlS 


1820-1196 


8 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EOGE-TRiG COM 


01295 


SN74LS174N 


Aasuis 


1820-1196 


8 




IC FF TTL LS 0-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


SN74LS174N 


A45U14 


1820-1196 


8 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


SN74US174N 


A45U15 


1820-1730 


6 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EOGE-TRIG COM 


01295 


SN74LS273N 


AU5U16 


1820-1730 


6 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


SN74LS273N 


AaSUlT 


1820-1730 


6 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


SN74LS273N 


A<i5Uie 


1820-1216 


3 




IC DCDR TTL LS 3-T0-8-LINE 3-INP 


01295 


SN74LS136N 


Aij5Ui9 


1820-1216 


3 




1C DCDR TTL LS 3-T0-8-LINE 3-INP 


01295 


SN74LS138N 


AaSuao 


1820-1245 


8 




IC DCDR TTL LS 2-T0-4-LINE DUAL 2»INP 


01295 


SN74LS1S5N 


Aa5U21 


1820-1245 


8 




IC DCDR TTL LS 2-T0-4-LINE DUAL 2-INP 


01295 


SN74LS155N 


A«5U2a 


1820-1245 


8 




IC DCDR TTL LS 2-T0-4-LINE DUAL 2-INP 


01295 


SN74LS155N 


A45U23 


1820-1414 


3 


2 


IC GATE TTL LS NAND TPL 3-INP 


01295 


SN74LS12N 


Aa5U?4 


1820-1144 


6 




IC GATE TTL LS NOR QUAD 2-lNP 


01295 


SN74LS02N 


AUSUaS 


1820-1144 


6 




IC GATE TTL LS NOR QUAD 2-INP 


01295 


SN74LS02N 


A45U?6 


1820-1144 


6 




IC GATE TTL LS NOR QUAD 2-INP 


01295 


SN74LS02N 


A45U?7 


1820-1491 


6 




IC BFR TTL LS NON.INV MEX l-INP 


01295 


SN746S367AN 


A45U?6 


1820-1492 


7 


2 


IC BFR TTL LS INV HEX I-INP 


01295 


SN746S366AN 


Aa5U?9 


1820-1491 


6 




IC BFR TTL LS NON-INV HEX 1-INP 


01295 


SN746S367AN 


AaSUSO 


1820-1491 


6 




IC BFR TTL LS NON-INV MEX l-INP 


01295 


SN746S367AN 


AdSUjI 


1820-1491 


6 




IC BFR TTL LS NON-INV MEX l-INP 


01295 


SN7468367AN 


Aa5U32 


1820-1492 


7 




IC BFR TTL LS INV HEX I-INP 


01295 


8N746S366AN 


AaSU53 


1820-0174 


0 


2 


IC INV TTL HEX 


01295 


SN7404N 


Aa5U34 


1820-0174 


0 




IC INV TTL HEX 


01295 


SN7404N 


Att5U3S 


1820-1199 


1 




IC INV TTL LS HEX l-INP 


01295 


SN74LS04N 


A45U36 


1820-1199 


1 




IC INV TTL LS HEX l-INP 


01295 


SN74LS04N 










A45 miscellaneous PARTS 








4040-0752 


9 




EXTR-PC BD YEL POLYC , 062-8D-THKNS 


26460 


4040-0752 




4040-0753 


0 


2 


EXTR-PC 0D GRN POLYC , 062-BD-THKNS 


26460 


4040-0753 


AUb 


03585-66546 


5 


1 


COUNTER 


26460 


03565-66546 


A(tibCl 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxD ,IUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


AabC? 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,IUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A<ibC3 


0160-4571 


8 




CARACITOR-FxD .lUF +80-20% 50VDC CER 


16299 


CAC03Z5U104Z050A 


A46C4 


0180-1746 


5 




CAPACITOR-FXD 15UF+-10X 20VOC TA 


56289 


150D156X9020B2 


A46C6 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X 50VDC CER 


26480 


0160-3647 


A416C7 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF +100-0X SOVDC CER 


26460 


0160-3847 


AabCS 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50V0C CER 


28460 


0160-3647 


A46C9 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF +100-0X 5OV0C CER 


28460 


0160-3647 


A46C1 0 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,OlUF +100-0X 50VDC CER 


26480 


0160-3647 


AbbCl 1 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxD , 01 UF +100-0X SoVDC CER 


26460 


0160-3847 


AbbJl 


1250-1368 


7 




CONNECTOR-RF Smb M pc 50-ohm 


26480 


1250-1366 


A46L1 


9100-3551 


5 




COIL-MLD lUH 5X 0«SO . 155DX .375LG-N0M 


26460 


9100-3551 


A46Q1 


1854-0215 


1 




transistor NPN si PD«350MW FT«300MM2 


04713 


2N3904 


A4bRl 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25H FC TC«-400/T600 


01121 


C81025 


A4bP? 


0683-4735 


4 




resistor 47K 5X ,25H FC TC»-400/^800 


01121 


CB4735 


A46R3 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB1025 


A4bR4 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25*v FC TC«-400/ + 600 


01121 


CB1025 


A46R7 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5% ,25w FC TC»-400/+600 


01121 


CB1025 


A46R1 ? 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2,2K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB2225 


A46R13 


0683-2225 


3 




RESISTOR 2.2K 5X .25W FC TC«-400/t700 


01121 


CB2225 


A4bT] 


9100-3287 


4 


1 


TRANSFORMER 


26460 


9100-3287 


A46TP1-3 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN . 04- I N- BSC-SZ RND 


28480 


0360-0124 


A4bU2 


1820-1425 


6 




IC SCHMITT-TRIG TTL LS NANO QUAD 2-INP 


01295 


SN74L8132N 


A46U3 


1820-1201 


6 




IC GATE TTL LS AND QUAD 2-INP 


01295 


SN74LS06N 


A46U4 


1820-1 112 


8 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EOGE-TRIG 


01295 


SN74LS74N 


A46US 


1820-1144 


6 




IC GATE TTL LS NOR QUAD 2-INP 


01295 


SN74L802N 


A46U6 


1820-1989 


7 


3 


IC CNTR TTU LS BIN DUAL 4-BlT 


07263 


74LS393PC 



See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


M 1 1 III — 


i62o-i964 ■ 


”f 




IC CNTR TTU LS BIN DUAL 4-0IT 




74LS39SPC 


AUbUB 


1820-1R69 


7 




IC CNTR TTL L8 BIN DUAL 4-8IT 




74LS393PC 


A4bUl? 


1620-1212 


9 


2 


IC FF TTL LS J-K NEC-eOCe-TRIC 




SN74LS112N 


AUbUlS 


1620-1112 


6 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDCE-TRIG 




SN74LS74N 


A46Uia 


1620-1430 


3 


4 


IC CNTR TTL LS BIN SYNCHRO POS-EDGE-TRIC 


01295 


SN7468161AN 


A46U15 


1820-1«30 


3 




IC CNTR TTL LS BIN SYNCHRO POS-EDGE-TRIG 


01295 


SN746S161AN 


AdbUlb 


1820-1430 


3 




IC CNTR TTL LS BIN SYNCHRO POS-EDGE-TRIG 


01295 


SN746S161AN 


A<I6U17 


1820-1430 


3 




IC CNTR TTL LS BIN SYNCHRO POS-EDCE-TRIG 


01295 


SN7468161AN 


A46UIB 


1820-1414 


3 




IC cate TTL LS NAND TPL 3-INP 


01295 


8N74L812N 


A46U19 


1620-1206 


1 




IC GATE TTL LS NOR TPL 3-INP 


01295 


SN74L827N 


A(|6U?0 


1620-1491 


6 




IC BFr TTL LS NON-INV HEX 1-lNP 


01295 


8N7468367AN 


A(I6U21 


1820-1491 


6 




IC BFr TTL LS NON-INV HEX 1-INP 


01295 


SN746S367AN 


AbbU?? 


1820-1491 


6 




IC BFR TTL LS NON-INV HEX 1-INP 


01295 


SN7468367AN 


A46U23 


1820-1491 


6 




IC BFR TTL LS NON-INV HEX 1=INP 


01295 


SN746S367AN 










A46 MISCELLANEOUS PARTS 








4040-0752 


9 




EXTR-PC BD YEL POLYC , 062-BD-THKN8 


26460 


4040-0752 




4040-0754 


1 


5 


EXTR-PC BD BLU POLYC , O62-0O-THKN8 


28460 


4040-0754 


Aa7 


03585-66547 


6 


1 


ASSEMBLY, KEYBOARD 


26460 


03565-66547 


Aa7Ci 


0180-0309 


4 




CAPACITOR-FXD 4,7UFf-20X lOVDC TA 


56269 


150D475X0010A2 


A47C? 


0160-3647 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF 4-100-0* SOVDC CER 


26460 


0160-3647 


A47C3 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50VDC CER 


26460 


0160-3847 


A47C4 


0160-3647 


9 




CAPACITOR-FxD ,01UP ♦lOO-OX 50VDC CER 


26480 


0160-3647 


Aa70Sl 


1990-0486 


6 




LED-VISIBLE LUM-INT«lMCD IFb20MA-MAX 


26460 


5062-4684 


A470S2 


1990-0597 


0 


28 


LED-VISIBLE LUM-INT«1MCD IFi60MA-MAx 


28460 


5062-4150 


A47D53 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM-INT»1MCD IF«60MA-MAx 


28460 


5062-4150 


A470S4 


1990-0597 


0 




LED-VISIBlE LUM-INT>1MCD IFsbOMA-MAx 


26460 


5082-4150 


A470S5 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM-INT»1MCD IF»60MA-MAX 


26460 


5062-4150 


A470Sb 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM-INT»1MCD IF«60MA-mAx 


26460 


5062-4150 


A«7D87 


1990-0487 


7 


6 


LED-VISIBLE LUM-INT»1MCD IF«20MA-MAx 


26460 


5062-4564 


A47DS6 


1990-0487 


7 




led-visible LUM-INT«1MC0 IF»20MA-MAX 


26460 


5062-4564 


A47DS9 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM-INT»1MCD IF«60MA-MAX 


28460 


5062-4150 


Aa70Sl0 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM.INT»1MCD IF«60MA-MAX 


26460 


5062-4150 


Aa7DSl 1 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM-INT«1MCD IF»6oMA-MAX 


26460 


5062-4150 


Aa7DSl? 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM.INT»1MCD IF»60MA-MAX 


26460 


5062-4150 


A470S13 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM-INT»1MCD IF«60MA-MAx 


26480 


5062-4150 


A47DS14 


1990-0597 


0 




LED-VISIBlE LUM»InT> 1MCD IFsbOMA-MAx 


28480 


5062-4150 


A470815 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM-INT»1MCD IF«60MA-MAX 


26460 


5062-4150 


A470S16 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM-INT»1MC0 IF«60MA-MAX 


26460 


5062-4150 


Aa70Sl7 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE lum-int«imcd IF«60MA-MAX 


26460 


5062-4150 


A470S1B 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM-INT*1MCD IF«60MA-MAx 


26480 


5062*4150 


Aa7Dsl9 


1990-0597 


0 




led-visible LUM-INT»1MCD IF»60MA*MAX 


26460 


5082-4150 


A470S20 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM-INT«lMCD IF«60MA-MAX 


26460 


5062-4150 


A470821 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM-INT»lMCD IF«60WA-MAX 


26460 


5082-4150 


A47DS22 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM-INT»1MCD IF»60MA-MAX 


26460 


5062-4150 


A47DS23 


1990-0597 


0 




leo-visible LUM-INT»1MCD IF«60MA-MAX 


26460 


5062-4150 


A47DS24 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM-INT*1MCD IF«60MA-MAX 


26460 


5062-4150 


A470S25 


1990-0597 


0 




led-visible LUM-INT»1MCD IF«60MA-MAX 


26480 


5062-4150 


A47DS26 


1990-0597 


0 




led-visible LUM-INT»1MCD IF«60MA-MAX 


26460 


5062-4150 


A470S27 


1990-0597 


0 




LED-VISIBlE LUM-INT«1MCD IF*60MA-MAx 


26480 


5062*4150 


A47DS29 


1990-0487 


7 




led-visible LUM-INT»1MCD IFB20MA-MAX 


26460 


5062-4564 


Aa7DS30 


1990-0487 


7 




LED-VISIBLE LUM-INT«lMCD IF»20MA-MAX 


26460 


5062-4584 


A47DS31 


1990-0487 


7 




LED-VISIBLE LUM-INT«1MCD IF»20MA-MAX 


28460 


5082-4584 


A470S32 


1990-0487 


7 




LED-VISIBLE LUM-INT«1MCD IF«20MA-MAx 


26480 


5062-4584 


A47DS33 


1990*0485 


5 


1 


led-visible LUM-INT«800UCD IF«30MA-MAX 


26480 


5062-4984 


A47DS34 


1990-0486 


6 




LED-VISIBLE LUM-INTalMCD IF«20MA-MAX 


26460 


5062-4664 


AU7J1 


1251-4822 


6 




CONNECTOR 3-PIN M POST TYPE 


26460 


1251-4622 


A47J1 


1258-0141 


8 




JUMPER REMOVABLE 


26460 


1258-0141 


A47J2 


1251-4822 


6 




connector 3-PIN m post type 


26480 


1251-4622 


A47J2 


1258-0141 


8 




JUMPER REMOVABLE 


26460 


1256-0141 


A«7J3 


1251-5041 


3 


1 


connector 5-PIN m post type 


22526 


65500-105 


A47J4 


1251-4833 


9 


1 


connector 34-pin M POST TYPE 


26460 


1251-4633 


A47RP1 


1810-0045 


3 


5 


network-res 6-pin-sip .125-PIN-SPCG 


26460 


1610-0045 


A47RP2 


1810-0045 


3 




NETwORK-RES 8-PlN-SlP , 1 25-PlN-sPCC 


26460 


1810-0045 


A47RP3 


1810-0045 


3 




NETwORK-RES 8-PIN. SIP , 125-PIN. SPCC 


26480 


1610-0045 


A47RP4 


1810-0045 


3 




NETWORK-RES 8-PlN-SIP , 125-PIN-SPCG 


26460 


1610-0045 


A47RP5 


1810-0045 


3 




NETWORK-RES 8-PlN-SIP , 125-PIN-SPCG 


28480 


1810-0045 


Aa7Sl- 














A«7s70 


5060-9436 


7 




PUSHBUTTON SWITCH P.C, MOUNT 


26460 


5060-9436 


A47UJ 


1820-1461 


0 




IC FF TTL D-TYPE POS-EDCE-TRIG CLEAR 


01295 


SN74273 


AU7U2 


1820-1461 


0 




IC FF TTL D-TYPE POS-EDGE-TRIC CLEAR 


01295 


SN74273 


A«7U3 


1820-1461 


0 




IC FF TTL D-TYPE POS-EDGE-TRIC CLEAR 


01295 


SN74273 


A«7uu 


1820-1461 


0 




IC FF TTL D-TYPE POS-EDGE-TRIC CLEAR 


01295 


SN74273 


A«7U5 


1820-1433 


6 


■ 


IC SHF-RGTP TTL LS R-S SERIAL-IN PRL-OUT 


01295 


SN74LS164N 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


Aa7U6 


1820-1933 


6 




IC 8HF-RCTR TTL L8 R-S StRlAL-jN PRL-OUT 


0129S 


8N74LS164N 


A(l7U7 


1820-1433 


6 




IC 8HF-RGTR TTL L8 R-8 SERIAL-IN PRL-OUT 


0129S 


SN74LS164N 


Aa7U0 


1620-1433 


6 




IC SHF-RCTR TTL LS R-8 SERIAL-IN PRL-OUT 


01295 


SN74LS164N 


Att7U9 


1620-11 12 


8 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIC 


01295 


8N74L874N 


Aa7UlO 


1820-1194 


6 


8 


IC CNTR TTL LS BIN UP/DOWN SYNCHRO 


01295 


SN74L8193N 


A07U11 


1820-1246 


9 


2 


IC GATE TTL LS AND QUAD 2-INP 


01295 


SN74LS09N 


A47U12 


1820-1246 


9 




IC gate TTL LS AND QUAD 2-INP 


0129S 


SN74L809N 










A47 MISCELLANEOUS PARTS 








05328-40003 


8 


1 


STAND, L.E.O, 


28480 


05326-40003 


A50 


03505-66550 


1 


1 


TRACK GENERATOR MOTHERBOARD 


28480 


03585-66550 


ASOCt 


0160-3558 


9 




CAPACITOR-FXD .lUF 4-20X SOVDC CER 


28480 


0160-3558 


A50C2 


0160-3556 


9 




CAPACITOR-FXD ,1UF t-aox 50V0C CER 


28480 


0160-3558 


A50C3 


0160-3558 


9 




CAPAClTOR-FxD ,1UF +-20X 50VDC CER 


28480 


0160-3556 


ASOCa 


0160-3558 


9 




CAPACITOR-FxD ,1UF +-20X SOVDC CER 


28480 


0160-3558 


A50C5 


0160-3558 


9 




CAPACITOP-FXO ,1UF +-20X 50V0C CER 


28480 


0160-3558 


A50C6 


0160-3558 


9 




CAPACITOR-FXD ,iUF f-20X SOVDC CER 


28480 


0160-3558 


A50C7 


0160-5558 


9 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦-aOX SOVDC CER 


28480 


0160-3558 


A50C8 


0160-3558 


9 




CAPACITOR-FXD , 1 UF +-20X SOVDC CER 


28480 


0160-3558 


AS0C9 


0160-3558 


9 




CAPACITOR-FXD ,1UF t-aOX SOVDC CER 


28480 


0160-3558 


A50C10 


0160-3558 


9 




CAPACITOR-FXD ,lUF ♦-20X SOVDC CER 


28480 


0160-3558 


A50C11 


0160-3558 


9 




CAPACITOR-FXD .lUF f-20X SOVDC CER 


28480 


0160-3556 


A50C12 


0160-3558 


9 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦-20X SOVDC CER 


28480 


0160-3558 


A50C1 J 


0160-3558 


9 




CAPACITOR-FXD , l UF ♦-20X 50VDC CER 


28480 


0160-3558 


AS0C19 


0160-3558 


9 




CAPACITOR-FXD ,1UF +-20X SOVOC CER 


28480 


0160-3558 


A50J1 


1250-1593 


0 




ADAPTER-COAX STR M-SMB M-SMfi 


26480 


1250-1593 


AS0J2 


1250-1593 


0 




ADAPTER-COAX STR M.SMB M-SMB 


28480 


1250-1593 










ASO MISCELLANEOUS PARTS 








03585-21213 


9 


2 


NUT, connector guide 


28460 


03565-21213 




1200-0548 


8 




SOCkET-IC 14-CONT dip dip-sldr 


S2072 


CA-14S-10SD 




1251-2035 


9 




connector-pc edge 15-CONT/ROw 2-ROWS 


28460 


1251-2035 




1251-3276 


2 


3 


connector 6-pin M POST TYPE 


28480 


1251-3276 




1251-0600 


0 




CONNECTOR-SGl CONT pin 1,14-MM-BSC-SZ SO 


26480 


1251-0600 




1200-0547 


7 




LOCK-DUAL INLINE PKG IC FOR 14 PIN 


S2072 


CA-14-200-DL 


A5l 


03565-66551 


2 


1 


TRACKING GENERATOR O/A 


26460 


03565-66551 


AS1C1 


0140-0190 


7 




CAPACITOR-FXO 39PF T-SX 300V0C MICA 


72136 


DM15E390J0300WV1CR 


ASIC? 


0140-0190 


7 




CAPACITOR-FXD 39PF +-5X 300V0C MICA 


72136 


DM15ES90J0300HV1CR 


AStCS 


OlbO-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0% 50VDC CER 


16299 


CAC02X7R103M0S0A 


A51C6 


0180-0374 


3 




CAPACITOR-FXD lOUF +-10% 20VDC TA 


56289 


1SOD106X9O2OB2-DYS 


ASlCfl 


0180-0309 


4 




CAPACITOR-FXD 4.7UF+-20X lOVOC TA 


56289 


150D475X0010A2 


A51C9 


0160-3538 


5 




CAPACITOR-FXD 750PF +-5X lOOVDC MjCA 


26480 


0160-3536 


AS1C10 


0160-2202 


8 




CAPACITOR-FXD 75PF +-5X 300VDC MICA 


26460 


0160-2202 


AS1C1? 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0% 50VDC CER 


16299 


CAC02X7R103M0SOA 


ASlCia 


0160-4571 


6 




CAPACITOR-FXO ,1UF teo-zox 50VDC CER 


16299 


CAC03ZSU104Z0S0A 


A51C17 


0160-4571 


8 




CAPACITOR-FXO .lUF T80-20X 50V0C CER 


16299 


CAC03ZSU104Z050A 


ASJCie 


0160-4571 


8 




CAPACiTOR-FXO ,1UF +80-20X 50V0C CER 


16299 


CAC03ZSU104Z0S0A 


A51C19 


0160-4571 


6 




CApACiTOR-FXO ,1UF T80-20X 50VDC CER 


16299 


CAC03ZSU104Z0SOA 


A51C80 


0140-0190 


7 




CAPACITOR-FXO 39PF +-SX 300VDC MICA 


72136 


DMlSE390J0300rtVlCR 


A51C21 


0160-4532 


1 




CAPACITOR-FXD lOOOPF +-20% SOVDC CER 


16299 


CAC02X7R102M100A 


A51C?2 


0140-0190 


7 




CAPACITOR-FXO 39PF +-SX 300VDC MICA 


72136 


DM15E390J0300««V1CR 


A51C23 


0160-4532 


1 




CAPACITOR-FxO lOOOPF +-20% SOVDC CER 


16299 


GAC02X7R102M100A 


A51C26 


0160-0196 


5 




CAPACITOR-FXO 2«pF ♦•SX 300VOC MICA 


26480 


0160-0196 


A5ICP7 


0160-2200 


6 




CAPACITOR-FXD 43PF +-5X 300VDC MICA 


28480 


0160-2200 


A51C?8 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF +100-0% SOVDC CER 


16299 


CAC02X7R103M0S0A 


AS1C29 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0% SOVDC CER 


16299 


CACO2X7R1O3M0SOA 


A5IC30 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxD ,01UF +100-0% SOVDC CER 


16299 


CAC02X7R103M0S0A 


A51C31 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0% SOVDC CER 


16299 


CACO2X7R1O3MOS0A 


A5JC33 


0160-5847 


9 




CAPACITOR-FXD ,OlUF +100-0% SOVDC CER 


16299 


CAC02X7R103M0S0A 


A51C34 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF +100-0% SOVDC CER 


16299 


CAC02X7R103M0S0A 


A51C35 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF +100-0% SOVDC CER 


16299 


CAC01X75103M0S0A 


A51C36 


0160-2202 


8 




CAPACITOR-FXD 7SPF +-S% 300VDC MICA 


08113 


HP1S7S0J3C1 


ASICSO 


0180-1846 


6 


3 


CAPACITOR-FXD 2.2UF +-10% 3SVDC TA 


56289 


1S0D225X903SB2-DYS 


A51CS1 


0180-0291 


3 




CAPACITOR-FXD 1UF+-10X 35V0C TA 


56289 


1500105X9035A2 


ASICS? 


0180-1646 


6 




CAPACITOR-FXD 2.2UF+-10X 35V0C TA 


56289 


150D225X9035B2 


A51C53 


0100-0291 


3 




CAPACITOR-FXD 1UF+-10X 35VDC TA 


56289 


150D105X9035A2 



See introduction to this section for orderircf information 
^Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



HP Part 
Number 



0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

0160-4571 

1902-1329 

0122-0089 

0122-0089 

1901- 0090 

1902- 0049 
1250-1512 
1250-1512 

9190-0210 

9100-1624 

9140-0283 

9140-0261 

9100-3552 

9140-0285 

9190-0285 

9190-0210 

9190-0289 

9100-3551 

9100-3551 

9100-3551 

9190-0210 

9140-0210 

9140-0210 

9100-3551 

9100-3551 

9100-3551 

9100-3551 

9100-3562 

1853-0010 

1859-0215 

1859-0215 

1853-0089 

1853- 0089 

1859-0985 

1854- 0485 
1853-0089 
1853-0089 

0696-6801 

0698-9509 

0683-1035 

0685-1035 

0698-6801 

0698.6801 

0698-3959 

0698-3558 

0683-1025 

0683-2295 

0683-1535 

0683-1225 

0683-9705 

0683-1035 

0683-1025 

0683-2725 

0683-9705 

0683-1035 

0683-1025 

0683-9705 



o Qty 



Description 



CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPAC ITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 



CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

CAPACITOR-FXD . lUF +80-20% 50VDC CER 

DIODE-ZNR 6,6V 

DIDDE-VVC 29PF lOX C3/C25-WIN«5 BVR«30V 
DIODE-VVC 29PF lOX C3/C25-MIN8S 6VR»50V 
DIODE-SWITCHING 30V 50HA 2NS DO-35 
DIODE-ZNR 6.19V 5% DO-35 PD=.4W 
CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 
CONNECTOR-RF SMB M PC 50-OHM 

COIL-MUD lOOUH 5X 0«50 , 155DX,375LC-N0M 

INDUCTOR RF-CH-MLD 30UH 5% .166DX.385LG 
INDUCTOR RF-CH-MLD 910NH 5% .166DX.385LG 
INDUCTOR RF-CH-MLD lOONH 5% .166DX.385LG 
INDUCTOR RF-CH-MLD 1 . 5UH 5% .166DX.385LG 
INDUCTOR RF-CH-MLD 3UH 5% .166DX.385LG 
C0IL*MLD 3UH 5* Qb 33 , 1550X, 375LG»N0M 
COIL-MLD lOOUH SX Q*50 , 155DX.375LC-NOM 

COIL-MLD 2,9UH 5X Q«33 , 1 55Dx , 375LC-N0M 
COlL-MtO lUH 5X Q«50 , 1550X , 375UC-N0M 
COIU-MUO lUH 5X 0*50 ,155DX,375LG-N0M 
COIL-MLD lUH 5X 0»50 , 1550X , 375UC-N0M 
COIL-MLD lOOUH 5X Q«50 , 1550X.375LG-N0M 
INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 5% .166DX.385LG 
INDUCTOR RF-CH-MLD lOOUH 5% .166DX.385LG 
INDUCTOR RF-CH-MLD lUH 5% .166DX.385LG 
INDUCTOR RF-CH-MLD lUH 5% .166DX.385LG 
INDUCTOR RF-CH-MLD lUH 5% .166DX.385LG 

INDUCTOR RF-CH-MLD lUH 5% .166DX.385LG 
INDUCTOR RF-CH-MLD 4.7UH 5% .166DX.385LG 

transistor PNP 81 TO-18 PDb360Mw 
TRANSISTOR NPN 81 PDb350MW FTbSOOMMZ 
transistor NPN 81 PDB350MW FTbSOOMMZ 
TRANSISTOR PNP 2N9917 ST PDb200MW 
TRANSISTOR PNP 2N4917 SI PD=100MW 

TRANSISTOR NPN SI T0-109 P0b175MW 
TRANSISTOR NPN SI TO-104 PD=175MW 
TRANSISTOR PNP 2N4917 SI PD=100MW 
TRANSISTOR PNP 2N4917 SI PD=100MW 

RESISTOR 3.98K IX ,125W F TC«0+-25 
RESISTOR 69, 8K IX ,125W F TCBQ+-100 
RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC»-900/+700 
RESISTOR lOK 5X ,25w FC TCb-900/+700 
RESISTOR 3.98K IX ,125W F TCbO+-25 

RESISTOR 5.98K \% ,125W F TCbo*- 25 
RESISTOR 383K IX ,125w F TCbo+- 100 
RESISTOR 9.02K IX ,125W F TC*0f-l00 
RESISTOR IK 5X ,25W FC TCb- 900/+600 
RESISTOR 220K 5X ,25w FC TCb-800/+900 

RESISTOR ISK 5X ,25W FC TCb-900/+800 
RESISTOR 1.2K 5% .25W FC TC=-400/+700 
RESISTOR 97 SX ,25W FC TCb- 900/+500 
RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC*-900/+700 
RESISTOR IK 5X ,25W FC TCB-900/t600 

RESISTOR 2,7K 5X ,25W FC TC«-900/+700 
RESISTOR 97 5% ,25H FC TCB-900/t500 
RESISTOR lOK 5X ,25W FC TCa-900/+700 
RESISTOR IK 5X ,25W FC TCb-900/+600 
RESISTOR 97 5X ,25W FC TCb-900/+500 




Mfr Part Number 




CAC03Z5U104Z050A 

CAC03Z5U104Z050A 

CAC03Z5U104Z050A 

CAC03Z5U104Z050A 

CAC03Z5U104Z050A 

CAC03Z5U104Z050A 

CAC03Z5U104Z050A 

CAC03Z5U104Z050A 

CAC03Z5U104Z050A 

CAC03Z5U104Z050A 

CAC03Z5U104Z050A 

1902-1329 

MV109 

MV109 

1901-0090 

SZ30016-122 

1250-1512 

1250-1512 

9190-0210 

15M302J 

ISM^g-lOJ-l 

15M100J-2 

15M151J 

15M301J-1 

9190-0285 

9190-0210 

9190-0289 

9100-3551 

9100-3551 

9100-3551 

9190-0210 

15/103 

15/103 

15M101J 

15M101J 

15M101J 

15M101J 

15M471J 

1853-0010 

2N3909 

2N3909 

2N9917 

2N4917 

1859-0985 

SRF281 

2N4917 

1N4917 

0698-6801 

C9-1/8-T0-6982-F 

CB1035 

C61035 

0698-6801 

0698-6801 

0698-3959 

C9-l/e.T0-8021-F 

CB1025 

CB2295 

CB1535 

CCR-255 1-4-5P-1K2 



0683-1035 

0683-1035 

0683-9725 

0683-1035 

0683-1035 

0683-9725 



RESISTOR lOK 5X ,25W FC TCB-900/+700 
RESISTOR lOK 5X ,2SW FC TC«-900/+700 
RESISTOR 9,7K 5X ,25W FC TC»-900/^700 
RESISTOR lOK 5% ,25W FC TC«-900/+700 

RESISTOR lOK 5X ,25W FC TCb-900/+700 
RESISTOR 9,7K 5X ,25W FC TCb-900/+700 



0683-5105 

0683-5105 

0683-1355 

0683-5105 

0683-9725 



RESISTOR 330 5% .25W FC TC=-400/+600 

RESISTOR 51 5X ,25H FC TC«-900/+500 
RESISTOR 51 5X ,25W FC TC«-900/+500 
RESISTOR 13K 5X ,25W FC TCB-900/+800 
RESISTOR 51 5X ,25W FC TCb- 900/+500 
RESISTOR 9,7K 5X ,25w FC TCb-900/+700 



CCR-25) 1-4-5P-330E 
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See introduction to this section for ordering information 
♦Indicates factory selected value 











Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


AsiRse 


06^3-6215 


1 




RESISTOR 620 5* ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB621S 


A51R39 


0663*6215 


I 




RESISTOR 620 5% ,25W FC TC—400/+600 


01121 


CB62I5 


ASlRbo 


0663-3305 






RESISTOR 33 SX ,25W FC TC«-400/tS00 


01121 


CB330S 


AS1R41 


0683-5105 


i 




RESISTOR 51 SX ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB5105 


AS1RU2 


0683-3305 


* 




RESISTOR 33 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB3305 


ASIRAS 


0663-5105 


M 




RESISTOR 51 5X ,25« FC TC«-400/f500 


01121 


CB5105 


A51R0S 


0663-2^15 






RESISTOR 240 SX ,25W FC TC«-400/t600 


01121 


CB2415 


AS1R96 


0663-2415 


n 




RESISTOR 240 SX , 25 W FC TCa-400/f600 


01121 


CB2415 


ASlRa? 


0663-5105 






RESISTOR 51 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB5105 


AsiRue 


0663-5105 


D 




RESISTOR 51 5X ,25W FC TCa-400/+500 


01121 


CBS105 


A51R49 


0663-3315 


m 




RESISTOR 330 5X ,25« FC TC»-400/+600 


01121 


CB3315 


AS1R50 


0663-2425 


5 




RESISTOR 2,4K 5X ,25W FC TC«-400/^700 


01121 


CB2425 


AStRSl 


0663-4725 


2 




RESISTOR 4,7K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB472S 


A51RS2 


0663-5105 


4 




RESISTOR 51 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB5105 


A51R53 


0683-1025 






RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A51R60 


0683-3925 






RESISTOR 3.9K 5% .25W FC TC=-400/+700 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-3K9 


A51R61 


0683-4705 


E 




RESISTOR 47 5% .25W FC TC=-400/+500 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-47E 


A51R62 


0698-0083 


E 




RESISTOR 1.96K 1% .125W F TC=0+-100 


91637 


CMF-55-l,T-l 


A51R63 


0683-4705 


E 




RESISTOR 47 5% .25W FC TC=-400/+500 


19701 


(CR-25) 1-4-5P-47E 


A51R64 


0683-4715 


m 




RESISTOR 470 5% .25W FC TC=-400/+600 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-470E 


A51R66 


0698-0083 






RESISTOR 1.96K 1% .125W F TC=0+-100 


91637 


CMF-55-l,T-l 


A51R67 


0683-4715 






RESISTOR 470 5% .25W FC TC=-400/+600 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-470E 


A51R68 


0683-2725 






RESISTOR 2.7K 5% .25W FC TC=-400/+700 


19701 


CCR-25D 1-4-5P-2K7 


A51R69 


0683-4705 


HI 




RESISTOR 47 5% .25W FC TC=-400/+500 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-47E 


A51R70 


0683-3925 


m 




RESISTOR 3.9K 5% .25W FC TC=-400/+700 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-3K9 


A51R71 


0683-1025 






RESISTOR IK 5% .25W FC TC=-400/+600 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-1K 


A51R72 


0683-1025 


Rj 




RESISTOR IK 5% .25W FC TC=-400/+600 


19701 


(CR-25) 1-4-5P-1K 


A51R73 


0683-1025 


Rj 




RESISTOR IK 5% .25W FC TC=-400/+600 


19701 


(CR-25) 1-4-5P-1K 


A51R74 


0683-2425 






RESISTOR 2.4K 5% .25W FC TC=-400/+700 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-2K4 


A51R75 


0683-4705 






RESISTOR 47 5% .25W FC TC=-400/+500 


19701 


CCR-25) 1-4-5P=47E 


A51R76 


0683-1025 


■ 




RESISTOR IK 5% .25W FC TC=-400/+600 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-1K 


ASlTl 


06552-6044 






TRANSFORMER, 6-TURNS 


26460 


06552-6044 


A51TP1 


0360-1653 




3 


CONNECTOR-SGL CONT pin ,045-IN-BSC-SZ SQ 


26460 


0360-1653 


A51TP2 


0360-1653 


5 




CONNECTOR-SGL CONT pin .045-IN-B8C-SZ SQ 


26480 


0360-1653 


A51TP3 


0360-1653 






C0NNECT0R-$GL CONT PIN ,045-IN-BSC-SZ 8<3 


26460 


0360-1653 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


"TsTTTi 


i820-1196 


A51U? 


1826-0188 


A51U3 


1820-1196 


AS1U4 


1826-0188 


A51U5 


1826-0093 


AS1U6 


1826-0093 


A51U7 


1820-1197 


ASiue 


1820-0693 


A51U9 


1826-0309 


A51U10 


1858-0009 


A51U12 


1826-0512 


A51U15 


1826-0511 


A51X1 


0910-1137 

03585-09109 

0370-2583 

1205-0011 

2950-0078 

2190-0129 

1200-0185 


A52 


03585-66552 


A5?C2 


0160-0291 


AS2C3 


0160-3622 


A5?Ca 


0160-2055 


Asacs 


0160-3956 


A52C6 


0160-3622 


A52C9 


0160-2055 


A52C10 


0180-0210 


A52CU 


0180-0228 


AS202 


0160-2055 


A52C1 1 


0180-0210 


Asacia 


0180-0228 


A52C15 


0180-0228 


A52C16 


0121-0180 


A52C18 


0160-2250 


A52C19 


0160-2239 


A52C?0 


0160-2251 


A52C21 


0150-0091 


A52C22 


0160-2291 


A52C?a 


0160-2055 


A52C2S 


0160-2055 


A52C26 


0160-2055 


A52C?7 


0160-2055 


A52C28 


0160-3622 


A52C29 


0160-2261 


A52C30 


0160-2239 


A52C5t 


0160-2269 


A52C32 


0160-2055 


AS2C3S 


0160-2261 


A52C39 


0160-2055 


A52C55 


0160-2055 


A52C36 


0160-3956 


A52C37 


0160-2055 


A52C38 


0160-2055 


A52C39 


0160-2055 


A52CU0 


0160-2055 


A52Cai 


0160-2055 


A52C42 


0160-2257 


As2Caa 


0160-2096 


A52CS7 


0160-2055 


A52C58 


0190-0190 


A52C59 


0160-2197 


AS2C61 


0160-2055 


A52C62 


0160-2055 


A52C63 


0180-0210 


AS2CR3 


1902-3199 


A52CR« 


1902-3199 


AS2CR6 


1902-3128 


A52CR7 


1901-0090 


A52CR10 


1901-0090 



Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


T 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDGE-TRIG COM 


01295 


SN79L8179N 


8 


5 


CONV 8-B-D/A 16-DIP-C 


09713 


MC1908L-B 


8 




IC FF TTL L8 D-TYPE P08-EDGE-TRIG COM 


01295 


SN79L8179N 


8 




CONV 8-B-D/A 16-OIP-C 


09713 


MC1908L-8 


9 




OP AMP GP TO-99 


0192B 


CA307T 


9 




OP AMP GP TO-99 


0192B 


CA307T 


9 




IC gate TTL LS NAND QUAD 2-INP 


01295 


SN79L800N 


8 




IC FF TTL S D-TYPE POS-EDGE-TRIG 


01295 


SN79S79N 


5 




OP AMP MB TO-99 


29355 


AD518J 


9 




transistor array 


0192B 


CA3099 


2 


2 


IC 78M1SC V RGLTR TO-39 


09713 


MC78M15CG 


1 




IC 79M15A V RGLTR TO-39 


01295 


UA79M15CLA 


7 


■ 


crystal 10,390 MHZ 


28980 


0910-1137 






A51 miscellaneous PARTS 






6 


■ 


COVER, A51 


26980 


03565-09109 


3 




KNOB 


28980 


0370-2583 


0 




HEAT SINK T0-5/T0-39-PKG 


28980 


1205-0011 


9 




NUT-HEX-DBL-CHAM 10-32-TH0 ,067-IN-THK 


28980 


2950-0078 


9 




wAShER-LK INTL T no, 10 ,195-IN-lO 


28980 


2190-0129 


9 


2 


INSULATOR-XSTR NYLON 


28980 


1200-0185 


3 


. 


TRACKING generator OUTPUT 


28980 


03585-66552 


3 




CAPACITOR-FXO UjF+-10% 35V0C TA 


56289 


150D105X9035A2 


8 




CAPACITOR-FxD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26659 


2130Y5V100R109Z 


9 




CAPACiTOR-FXO ,01UF ♦80-20% lOOVDC CER 


28980 


0160-2055 


6 


19 


CAPACITOR-FXO ioOOPF +-10X IKVDC CER 


28980 


0160-3956 


8 




CAPACITOR-FxD ,1UF +80-20% lOOVOC CER 


26659 


2130Y5V100R109Z 


9 




CAPACiTOR-FxO ,01UF +80-20% lOOVOC CER 


28960 


0160-2055 


6 




CAPACITOR-FXO 3.3UF+-20% 15V0C TA 


56289 


150D335X0015A2 


6 




CAPACITOR-FXO 22UF+-10% 15VDC TA 


56289 


150D226X9015B2 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF +80-20% lOOVOC CER 


28980 


0160-2055 


6 




CAPACITOR-FXO 3,3UF+-20% ISVDC TA 


56289 


150D335X0015A2 


6 




CAPACITOR-FXO 22UF+-10% 15VDC TA 


56289 


150D226X9015B2 


6 




CAPACITOR-FxO 22UF+-10% 15V0C TA 


56289 


150D226X9015B2 


5 


1 


CAPACITOR-V TRMR-CER 15-60PF 200V PC-MTG 


72982 


538-006 F 15-60 


6 




CAPACITOR-FXO 5,1PF +-,25PF 500VDC CER 


28980 


0160-2250 


6 


2 


CAPACITOR-FxO ,51PF +-.25PF 500V0C CER 


28960 


0160-2239 


7 


1 


CAPACITOR-FXO S,6PF +-,25PF SOOVOC CER 


28980 


0160-2251 


8 


1 


CAPACITOR-FXD 1,5PF +-,25PF 500VDC CER 


26980 


0150-0091 


5 




CAPACITOR-FXD 2,2PF +-,25PF 500V0C CER 


26980 


0160-2291 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +80-20% lOOVDC CER 


28980 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +80-20% lOOVDC CER 


26980 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +80-20% lOOVDC CER 


28980 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FxO , 01 UF +80-20% lOOVOC CER 


26980 


0160-2055 


8 




CAPACITOR-FxD ,1UF +80-20% lOOVDC CER 


26659 


2130Y5V100R109Z 


9 




CAPACITOR-FXO ISPF +-5% 500VDC CER 0+-30 


26980 


0160-2261 


6 




CAPACITOR-FXD ,51PF +-.25PF SOOVDC CER 


28980 


0160-2239 


2 


1 


CAPACITOR-FXD 20PF +-5% SOOVDC CER 0+-30 


28980 


0160-2269 


9 




CAPACiTOR-FXO ,01UF +80-20% lOOVDC CER 


26980 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD 15PF +-5% 500VDC CER 0+-30 


28980 


0160-2261 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +60-20% lOOVDC CER 


28980 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +60-20% lOOVDC CER 


28980 


0160-2055 


6 




CAPACITOR-FXO IOOOPF +-10X IKVOC CER 


26980 


0160-3956 


9 




CAPACITOR-FXD , 01 UF +80-20% lOOvDC CER 


28980 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF +80-20% lOOVOC CER 


28980 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +80-20% lOOVOC CER 


28980 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FxD ,01UF +80-20% lOOVOC CER 


28980 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FxO ,01UF +80-20% lOOVOC CER 


26960 


0160-2055 


3 




CAPACITOR-FxD lOPF +-5% 500VDC CER 0+-60 


28980 


0160-2257 


8 


1 


CAPACITOR-FXO ?PF +-,5PF 500VDC MICA 


26980 


0160-2096 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF +80-20% lOOVOC CER 


28980 


0160-2055 


7 




CAPACITOR-FXO 39PF +-5% 300VDC MICA 


72136 


DMi5E390J0300WVlCR 


0 




CAPACITOR-FXO loPF +-5% 300VDC MICA 


28980 


0160-2197 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF +80-20% lOOVOC CER 


26960 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF ♦80-20% lOOVOC CER 


26960 


0160-2055 


6 




CAPACITOR-FxD 3,3UF+-20% ISVDC TA 


56289 


150D335X0015A2 


9 




DI00E-2NR 9,09V 5% 00-7 PD»,9W TC«+,057% 


28960 


1902-3199 


9 




DIOOE-ZNR 9.09V 5% DO-7 P0«,9H TC«+.057% 


28980 


1902-3199 


9 


1 


DIODE-ZNR 7, 32V 5% 00-7 P0«,9w TC«+,098% 


26980 


1902-3128 






DIOOE-SwITCHING 30V 50MA 2NS 00-35 


28980 


1901-0090 


1 




DIODE-SWITCHING 30V 5oMA 2NS DO-35 


28980 


1901-0090 
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See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 











Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




1901-0056 


K1 




DI0DE-8MXTCHING 80V 200MA 2NS 00-35 


26460 


1901-0050 


A52CR1? 


1901-00SO 


3 




DI0D&-8NITCHING 80V 200MA 2NS 00-35 


26460 


1901-0050 


A52CRtJ 


1902-5002 


3 




DIODE-ZNR 2.37V 5* 00-7 PD«,4W TC»-.074% 


26460 


1902-3002 


A52CRld 


1902-3002 


3 




DIODE-ZNR 2,37V 5X 00-7 PD«,4W TC»-,074X 


26460 


1902-3002 


A52J1 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF 8MB M PC 50-0HM 


26460 


1250-1512 


A52J2 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF 8MB M PC 50-OHM 


26460 


1250-1512 


AS2J3 


1250-1512 


3 




connector-rf 8mb m pc so-ohm 


26460 


1250-1512 


A52Jd 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF 8MB M PC 50-0HM 


26460 


1250-1512 


A52J5 


1250-1512 


3 




CONNECTOR-RF 8MB M PC 50-0HM 


26480 


1250-1512 


A52J7 


1251-5203 


9 




connector 6-PIN M P08T TYPE 


26460 


1251-5203 


A52L3 


9140-0144 


0 




COIU-MLO 4.7UH lOX Q«45 ,095DX,25LC-NOM 


28460 


9140-0144 


AS2L3 


9140-0144 


0 




COIU-MLD 4.7UM lOX Q«45 ,095DX,25LC-N0M 


26460 


9140-0144 


A52LU 


9140-0144 


0 




COIl-MLD 4.7UH loX Q«45 ,095DX,25tG-N0M 


28460 


9140-0144 


A52L6 


9140-02B3 


8 




COIU-MLO 910NH 5X 0«50 , 155DX , 375LG-NQM 


26480 


9140-0263 


ASk? 


9100-2258 


7 




COIL-MUD 1.2UH lOX Q«32 .095DX.25LG-N0M 


26460 


9100-2256 


A52lR 


9140-0144 


0 




CoXL-MLD 4,7UM lOX Q«45 , 095Dx ,25LG-N0M 


26460 


9140-0144 


AS2L1 t 


9100-2252 


1 




COIL-MLD 270NH lOX Q«30 ,095 Dx,25lG-N0M 


26480 


9100-2252 


AS2U 4 


9140-0286 


1 




CoIl-MLD 300NH 5X Qa4S , l550x,375uC-N0M 


26460 


9140-0286 


A52L16 


9140-0144 


0 




COlL-MLO 4.7UH lOX Q*45 , 0950x , 25LG-N0M 


26ti80 


9140-0144 


A52L17 


9140-0158 


6 




C6IL-ML0 lUH lOX 0*32 ,095Dx,25uC-N0M 


26460 


9140-0156 


A52L16 


9140-0144 


0 




coil-mud 4,7UM lOX Q«45 .095DX,25LG-N0M 


26460 


9140-0144 


AS2L30 


91U0-0144 


0 




COIU-MLD 4.7UH lOX Q«45 ,0950X,25UG-NOM 


26480 


9140-0144 




1855-0395 


0 




transistor j-fet n-chan o-mode si 


17856 


FN2645 




1855-0395 


0 




transistor j-fet n-chan o-mode si 


17856 


FN2645 




1854-0345 


8 




transistor NPN 2N5179 8l TO-72 P0»200Mw 


04713 


2N5179 


A52Q7 


1854-0019 


3 




TRANSISTOR NPN SI TO-18 PO«360Mw 


26480 


1654-0019 


A52QB 


1853-0034 


0 




transistor PNP SI TO-18 PD»360MW 


26480 


1853-0034 


A52Q9 


1854-0345 


8 




transistor NPN 2N5179 SI TO-72 P0«200Mw 


04715 


2N5179 


AS2Q10 


1854-0019 


3 




transistor NPN Si TO-18 PD»360Mw 


26460 


1854-0019 


A52Q1 1 


1853-0034 


0 




TRANSISTOR PNP SI TO-18 PD«360MW 


28480 


1853-0034 


A52012 


1854-0«85 


7 




TRANSISTOR NPN SI TO-104 P0»175Mrt 


26460 


1854-0465 


A52013 


1854-0485 


7 




TRANSISTOR NPN 81 TO-104 PD«l75Mw 


28^80 


1654-0485 


A52Q14 


1854-0485 


7 




TRANSISTOR NPN SI TO-104 PD«175MW 


26480 


1654-0485 


A52Ql5 


1854-0485 


7 




TRANSISTOR NPN SI TO-104 PO»l75Mw 


26460 


1854-0485 


AS2Q1 6 


1854-0485 


7 




transistor NPN SI TO-104 P0«175MW 


26480 


1654-0485 


A52Q1 7 


1854-0485 


7 




transistor NPN 81 TO-104 P0«175Mrt 


26480 


1654-0465 


A52Q30 


1855-0420 


2 




TRANSISTOR J-FET 2N4391 N-CHAN D-MODE 


01295 


2N4391 


A52031 


1855-0420 


2 




TRANSISTOR J-FET 2N4391 N-CHAN D-MOOE 


01295 


2N4391 


A52Q32 


1855-0420 


2 




TRANSISTOR J-fet 2N4391 N-CHAN D-MOOE 


01295 


2N4391 


AS2033 


1855-0420 


2 




transistor J-FET 2N4391 N-CHAN D-MOOE 


01295 


2N4391 


A52Q34 


1855-0420 


2 




TRANSISTOR J-FET 2N4391 N-CHAN D-MODE 


01295 


2N4391 


A5203S 


1855-0420 


2 




transistor J-FET 2N4391 N-CHAN D-MODE 


01295 


2N4391 


A52Q36 


1854-0019 


3 




transistor NPN SI TO-18 P0«360MW 


26460 


1654-0019 


A52037 


1853-0203 


5 




transistor PNP Sl TO-18 p0«360Mw 


26460 


1653-0203 


AS2036 


1854-0019 


3 




TRANSISTOR NPN Si TO-18 P0*360Mw 


26480 


1654-0019 


A52R3 


0683-1325 


2 




RESISTOR 1.3K 5X ,25W FC TCS-400/+700 


01121 


CB1325 


A52R4 


0683-1505 


0 


19 


RESISTOR 15 5X ,25H FC TC«-400/+500 


01121 


CB1505 


A52R6 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB1025 


A52R9 


0683-1535 


6 




RESISTOR ISK 5X ,25w FC TC»-400/+800 


01121 


CB1S35 


A52R10 


0683-1525 


4 




RESISTOR 1,5K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB1525 


AS2R1 1 


0683-2045 


5 




RESISTOR 200K 5X ,25W FC TC»-800/+900 


01121 


CB2045 


A52R12 


0683-1045 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TCa-400/^800 


01121 


CB1045 


AS2R1 3 


0683-1045 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC«-400/4-800 


01121 


CB1045 


A52R14 


0683-4725 


2 




RESISTOR 4,7K 5X ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB4725 


A52Rt5 


0683-2045 


5 




RESISTOR 200K 5X ,25W FC TC«-800/+900 


01121 


CB204S 


AS2R)b 


0683-3315 


u 




RESISTOR 330 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB3315 


A52R17 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,2SH FC TC»-400y+500 


01121 


CBIOIS 


A52R18 


0683-3925 


2 




RESISTOR 3,9K 5X ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB3925 


AS2R19 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3,3K 5X ,25H FC TC«-400/+700 


01121 


CB3325 


A52R21 


0699-0195 


5 


1 


RESISTOR 47,5 IX ,25W F TC«0+-100 


26480 


0699-0195 


A52R22 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC«-400/t700 


01121 


CB1035 


A52R24 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC*-400/+700 


01121 


CB2025 


A52R25 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X ,25W FC TC*-400/+800 


01121 


CB2035 


A52R26 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25i^ FC TC*-400/ + 700 


01121 


CB1035 


A52R27 


0683-1255 


7 


1 


RESISTOR 1,2M 5X ,25W FC TC«-900/+ 1 1 00 


01121 


CB1255 


A52R2S 


0757-0445 


2 




resistor 13K IX ,125W F tC»0+-100 


24546 


C4-1/8-TO-1302-F 


AS2R?9 


0698-4123 


5 




resistor 499 IX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-499R-F 


A52R30 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3,3K 5X ,25« FC TC»-400/+700 


01121 


CB3325 


A52R31 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB2025 


A52R32 


0757-0277 


8 


1 


RESISTOR 49,9 ix .125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/6-T0-4992-F 


A52R33 


07S7-04U 


2 


1 


RESISTOR 332 IX ,125H F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-3S2R-F 


AS2R34 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X ,25rt FC TC»-400/^800 


01121 


CB2035 


A52R35 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X ,25w FC TC«-400/+800 


01121 


CB2035 


A52R36 


0683-1505 


0 




RESISTOR 15 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB1505 


A52R37 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X ,25rt FC TC*-400/+800 


01121 


CB2035 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


— 


O603»2O35 


m 




RESISTOR 20K 5% ,25rt FC TC«*400/*800 


01121 


CB2035 




0698-aa21 


6 




RESISTOR 249 U ,125W F TC«0+*100 


24546 


C4*1/6*T0*249R*F 


A52R42 


0698*4421 


6 




RESISTOR 249 IX ,125W F TC«Of-100 


24546 


C4-1/6-T0-249R-F 




0683*2415 


3 




RESISTOR 240 5X ,258 FC TC«*400/+600 


01121 


CB2415 


A52RU4 


0683-5105 


4 




RESISTOR 51 5X ,258 FC TC»*400/^500 


01121 


CB51 05 


A52Ra5 


0683*5105 


4 




RESISTOR 51 5X .258 FC TC»*900/+500 


01121 


CB5105 


A52RA6 


0683*4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,258 FC TC«-900/+600 


01121 


CB4715 


A52RU7 


0683*2215 


\ 




RESISTOR 220 5X ,258 FC TC«*400/+600 


01121 


CB2215 


A52RA6 


0683*5105 


4 




RESISTOR 51 5X ,258 FC TC«*400/f500 


01121 


CB5105 


AS2R«9 


0683*5105 


4 




RESISTOR 51 5X ,258 FC TC**400/+500 


01121 


CB5105 


AS2R50 


0683*1335 


4 




RESISTOR 13K 5X ,258 FC TC«-400/+800 


01121 


CB1355 


A52R51 


0683*4725 


2 




RESISTOR 4,7K 5X ,258 FC TC«*400/t700 


01121 


CB4725 


A52R52 


0683*4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,258 FC TC«*400/f600 


01121 


C84715 


AS2RS3 


0683*4715 


0 




RESISTOR 470 5% ,258 FC TC«*400/+600 


01121 


CB4715 


A52R5« 


0683*5105 


4 




RESISTOR 51 5X ,258 FC TC«*400/i500 


01121 


CB5105 


AS2RS5 


0683*5105 


4 




RESISTOR 51 5X ,258 FC TC»*400/+500 


01121 


CB5105 


AS2R56 


0683*5105 


4 




RESISTOR 51 5X ,258 FC TC«*400/+500 


01121 


CB5105 


A52RS7 


0683*4725 


2 




RESISTOR 4,7K 5X ,258 FC TC«*400/+700 


01121 


CB4725 


A52R56 


0683*2425 


5 




RESISTOR 2,4K 5% ,258 FC TC«*400/+700 


01121 


CB242S 


A52R59 


0757.0398 


4 




RESISTOR 75 IX ,1258 F TC*0t*l00 


24546 


C4-1/8-T0*75R0*F 


AS2R60 


0757*0398 


4 




RESISTOR 75 IX .1258 F TC«0+*100 


24546 


C4-1/8*T0*75R0*F 


A92Rfr } 


0683*3315 


4 




RESISTOR 330 5X ,258 FC TC«*400/+600 


01121 


CB3315 


A52R62 


0757*0394 


0 




RESISTOR 51,1 IX ,1258 F TC«0f*100 


24546 


C4*l/6*T0*5lRl*F 


A52R63 


0757*0284 


7 




RESISTOR 150 IX .1258 F TC«0+*100 


24546 


C4-1/8*T0*151*F 


A52R6a 


0757.0907 


6 




resistor 200 IX ,1258 F TC«0+*100 


24546 


C4«1/B*T0*201*F 


AS2R65 


0683-1135 


2 




resistor IIK 5% .25W FC' TC=-400/-t-800 


19701 


(CR-25) 1-4-5P-11K 


A52R66 


0683*5105 


4 




RESISTOR 51 5X ,258 FC TC«*400/+500 


01121 


CS5105 


A52R67 


0698.4196 


2 


1 


RESISTOR 1,07K iX ,1258 F TC«0+*100 


24546 


C4*l/6*TO*l07l*F 


A52R68 


2100*3207 


1 




RESISTOR-TRWR 5K lOX C SIDE-ADJ 1-TRN 


26480 


2100*3207 


A52R69 


0683*5105 


6 




RESISTOR 51 5X .258 FC TC«*400/f500 


01121 


CB5105 


A52R70 


0757-0427 


0 


2 


RESISTOR l,5K U ,1258 F TC«Ot-100 


24546 


C4-1/6*T0*1501*F 


A52R71 


0757*0427 


0 




RESISTOR 1.5K IX ,1258 F TC«0+-100 


24546 


C4*1/6*T0*1501*F 


A52R72 


0683*2015 


9 




RESISTOR 200 5X ,258 FC TC»*400/f600 


01121 


CB2015 


AS2R73 


0683-5105 


4 




RESISTOR 51 5X ,258 FC TC«*400/^500 


01121 


CB5105 


A52R7U 


0683*1015 


7 




RESISTOR 100 5X .258 FC TC«*400/+500 


01121 


CB1015 


AS2R75 


0683-6725 


2 




RESISTOR 4 , 7 K 5x ,258 FC TC«-400/^700 


01121 


CB4725 


A52R76 


0683*5105 


4 




RESISTOR 51 5X ,258 FC TC**400/+500 


01121 


CB5105 


AS2R77 


0683-5105 


4 




RESISTOR 51 5X ,258 FC TCa*400/+500 


01121 


CB5105 


A52R78 


0683*1525 


9 




RESISTOR 1,5k 5X ,258 FC TC«*400/+700 


01121 


CB1525 


A52R79 


0683-1525 


6 




RESISTOR 1,5R 5X ,258 FC TC«*400/t700 


01121 


C81525 


A52R85 


0683-4705 


8 




RESISTOR 47 5% .25W FC TC = -400/-l-500 


19701 


(CR-25) 1-4-5P-47E 


A52RQ9 


0683-3615 


7 




RESISTOR 360 5X ,258 FC TC»*400/-»>600 


01121 


CB3615 


A52P10Q 


0683*5105 


4 




RESISTOR 51 5X ,258 FC TC«-900/+500 


01121 


CB5105 


A52T1 


08552*6044 


1 




transformer, 6-turns 


26460 


06552*6044 


A52T? 


08552*6044 


1 




TRANSFORMER, 6-TURNS 


26480 


06552*6044 


A52U? 


1826*0138 


8 




Comparator op quad i4-oip*p 


04713 


MLM339P 


A52U3 


1826-011 1 


7 




OP AMP CP dual T0*99 


04713 


MC1456G 


A52U<i 


1858-0004 


4 




transistor array 


0192B 


CA3049 










A52 miscellaneous PARTS 








03585*00602 


6 


1 


SHIELD, A52 


26460 


03565*00602 




03585*04108 


5 


1 


COVER, AS2 


26460 


03565*04106 




03585*24113 


4 


1 


plate A52 


28460 


03585*24113 


A53 


03585-66553 


4 


1 


TRACKING GEN VCO 


28480 


03585-66553 




0370*2583 


3 




KNOB 


28980 


0370*2583 




0590*0526 


6 




Threaded insert-nut 4*4o ,065*lg sst 


26960 


0590*0526 




5001-0173 


7 




STRAP GROUND 


26460 


5001*0173 




2360*0193 


8 




SCRE8-MACH 6*32 ,25*IN*LC PAN-HD-P02I 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 




2950-0076 


9 




NUT*HEX*DBL*CHAM 10*32*THD ,067*IN*THK 


26460 


2950*0076 




2190-0126 


4 




8ASHER-LK INTL T NO, 10 ,19S-IN*I0 


26460 


2190*0124 


AS3 


03585-66553 


4 




TRACKING GENERATOR VCO (P/0 A52) 


26460 


03565*66553 


A53CAS 


0100*3867 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF TIOO-OX 50VDC CER 


26480 


0160*3647 


AS3CA6 


0160-3847 


9 




CAPACITOR*FxD ,01UF +100-OX SOVDC CER 


26460 


0160-3847 


A53C417 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦100*0X SOVDC CER 


26460 


0160*3647 


AS3Cti8 


0160*3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50VDC CER 


26480 


0160-3647 


A53CA9 


0160*2260 


8 




CAPACITOR-FXD 13 PF +-5X 500VDC CER 0+-30 


26480 


0160*2260 


AS3C<^0 


0121-0059 


7 




CAPACITOR-V TRMR-CER 2*6PF 35oV PC-MTC 


52763 


304324 2/6PF NPO 


AS3CSI 


0160*9283 


9 




CAPACITOR-FXD lOOPF t-SX 200V0C CER 


51642 


150-200-NP0-101J 


A5SC52 


0160-2257 


3 




CAPACITOR-FXD lOPF +-5X 500VDC CER 0+-60 


26460 


0160*2257 


A53CS3 


0160*3956 


6 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦-lOX IKVDC CER 


26980 


0160*3456 


A53C5^ 


0160*3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF +100-0X SOVDC CER 


26460 


0160*3647 


AS3CSS 


0160-2255 


1 




CAPACITOr-FxD 6,2PF ♦-,25PF SOOvDC CER 


26460 


0160*2255 


A53C56 


0160*2266 


6 


1 


CAPACITOR-FxD 24PF f-BX 500VDC CER 0+-30 


28480 


0160*2266 
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See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 








Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 



HP Part 
Number 



91Q0-3807 

1853-0359 

1859-0985 

1853-0359 

0683-2015 

0683-2015 

0683-1015 

0683-1015 

0683-9725 

0683-1535 

0683-9725 

0683-2915 

0683-9725 

0683-9725 

0683-9725 

0683-5105 

0683-9725 

0683-9725 

0683-9725 




Description 



DIODE-VVC 29PF lOX C3/C25 -MINb5 BVR«30V 

connector 6-PIN F P08T TYPE 

ColL-MLO lOONM IQX 0«39 ,0950x,25LG-N0M 
C0IL*ML0 llONM 5X Q«50 , 155 Dx,375LC-N0M 

TRAN8I8TOR PNP SI TO-92 P0«350WW 
transistor NPN si TO-109 P0«175MW 
TRANSISTOR PNP SI TO-92 P0«350M|n 

RESISTOR 200 5X ,25N FC TC«-900/+600 
RESISTOR 200 5X ,25w FC TC»«900/+600 
RESISTOR 100 5X ,25w FC TC«-900/f500 
RESISTOR 100 SX ,25W FC TC»-900/t500 
RESISTOR 9,7K 5X ,25W FC TC»-900/f700 

RESISTOR 15K 5x ,25W FC TC«-900/4800 
resistor 9,7K 5X ,25W FC TC«-900/+700 
RESISTOR 290 5X ,25N FC TC«-900/t600 
RESISTOR 9,7 k 5X .25W FC TC«-900/+700 
RESISTOR 9,7K 5X .25W FC TC»-900/^700 

RESISTOR 9,7K 5X ,25W FC TC«-900/t700 
RESISTOR 51 5X ,25W FC TC«-900/f500 
RESISTOR 9.7 k 5X ,25w FC TC«-900/+700 
RESISTOR 9.7K 5X ,25W FC TC»-900/+700 
RESISTOR 9,7K 5X .25W FC TC«-AOO/+700 

RESISTOR 51 5X ,25W FC TC»-900/t500 



Mfr 

Code 


Mfr Part Nu 


09715 


MV109 


28980 


1251-5209 


28980 


9100-2297 


28980 


9100-3807 


28980 


1853-0359 


28980 


1859-0965 


26980 


1853-0359 


01121 


CB201S 


01121 


CB2015 


01121 


CB1015 


01121 


C81015 


01121 


C89725 


19701 


CCR-25) 1-4-5P-15K 


01121 


C89725 


01121 


CB2915 


01121 


CB9725 


01121 


CB9725 


01121 


CB9725 


01121 


CBS105 


01121 


CB9725 


01121 


C99725 


01121 


CB9725 


01121 


C8510S 



03585-66561 

0160-38<»7 

0160-3897 

0160-38A7 

0190-0198 

0160-3897 

0160-0168 

0160-3897 

0180-0197 

0190-0202 

0160-3897 

0160-3897 

0190-0198 

0160-0168 

0160-3897 

OlbO-3897 

0160-2199 I 

0160-3897 

0180-2619 

0180-2619 

0180-0099 

0160-3897 

0160-3897 

0160-3897 



9100-1629 

9100-1638 

9100-1638 

9100-1622 

1853-0010 

1853-0010 

0683-2715 

0683-2225 

0683-9705 

0685-9705 

0683-3325 

0683-7515 

0683-1025 

0683-1025 

0698-9509 

069B-9509 



CLOCK ASSEMBLY 

CAPACITOR-FxD ,01UF +100-0X 50VDC CER 
CAPACITOR-PXD ,01UF ♦lOO-OX 50V0C CER 
CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50V0C CER 
CAPACITOR-FXD 200PF +-5X 300VDC MICA 
CAPACITOR-FxD .OlLiF ♦lOO-OX 50V0C CER 

CAPACITOR-FXD ,iUF ♦-lOX 200VDC POLYE 
CAPACITOR-FXD .OlLlF tlOO-OX 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD 2,2UFt-10X 20VDC TA 
CAPACITOR-FxD 15PF *-5X 500VDC MICA 
CAPACITOR-FXO ,01UF +100-OX SOVDC CER 

CAPACITOR-FXD .OlUF ♦lOO-OX 50VDC CER 
CAPaCITOR-FXD 200PF f-5X 300VDC MJCA 
CAPACITOR-FXD ,1UF +-10X 200YDC POLYE 
CAPACITOR-FXO ,01UF ♦lOO-OX 50V0C CER 
CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50V0C CER 

CAPACITOR-FxD 30PF f-SX 300V0C MICA 
CAPACITOR-FxD ,01UF ♦lOO-OX 50V0C CER 
CAPACITOR-FXO 100UF+-10X 30V0C TA 
CAPACITOR-FXD IOOUF+-IOX 30V0C TA 
CAPACITOR-FXD 100UF+75-10X 25VDC AL 

CAPACITOR-FXD ,0lUF tlOO-OX 50V0C CER 
CAPACITOR-FXD ,01UF tlOO-OX 50VDC CER 
CAPACITOR-FXD ,01UF +100-OX 50V0C CER 

DIOOE-ZNR 5,11V 5X 00-7 PD*,9w TC«-,009x 

CONNECTOR-RF SMB M PC 50 -OHM 

COIL-MLD 97UH 5X 0*55 , 1 55DX , 375LG-N0M 
COIL-MLD 130UH 5X Q»65 , 155DX , 375LG-N0M 
COIL-MLD 130UM 5X 0»65 , 155DX.375LG-N0M 
COIL-MLD 29UH 5X Q»60 , 1 550X . 375LG-N0M 

transistor PNP SI TO-18 PD«360Mw 
transistor PNP SI TO-18 PD*360Mw 

RESISTOR 270 5X ,25rt FC TC«-900/+600 
RESISTOR 2.2K 5X ,25 in FC TC«-900/ + 700 
RESISTOR 97 5X ,25w FC TC«-900/+500 
RESISTOR 97 5X ,25w FC TC*-900/+500 
RESISTOR 3.3K 5X ,25w FC TC*-900/f700 

RESISTOR 750 5X ,25W FC TC«-900/*600 
RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-900/+600 
RESISTOR IK 5X ,25^ FC TC»-90O/+b00 
RESISTOR 80, 6K iX ,125W F TC*0+-100 
RESISTOR 80, 6K iX ,125W F TC«0+-100 



01121 

01121 

01121 

01121 

01121 



03585-66561 

0160-3897 

0160-3897 

0160-3897 

OM15F20U0300MV1CR 

0160-3897 

0160*0168 

0160-3897 

150D225X9020A2 

DM15C150J0500NVICR 

0160-3897 

0160-3897 

DM15F201J0300MV1CR 

0160-0168 

0160*3897 

0160-3897 

0160-2199 

0160-3897 

1500107X9030S2 

150D107X903082 

300107G025D02 

0160-3897 

0160-3897 

0160-3897 



9100-1629 

9100-1638 

9100-1638 

9100-1622 

1853-0010 

1853-0010 



CB7515 

C81025 

C81025 

C9-1/6-T0-8062-F 

C9-1/8-T0-B062-F 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


asirH 


0698-3499 


6 




A61P12 


0757-0424 


7 


2 


A61R13 


0683-2025 


1 




A61Ri« 


0683-3025 


3 




A61R15 


0686-2015 


5 


1 


A61RI6 


0683-1025 


9 




A61R17 


0683-1025 


9 




A61R18 


0698-4505 


7 


2 


A61R19 


0696-4505 


7 




A61R20 


0696-4494 


3 


1 


A61R21 


0757-0424 


7 




A61R22 


0683-2025 


1 




A61R23 


0683-3025 


3 




A61R24 


0663-1025 


9 




A61R25 

A61TP1-7 


0683-1025 

0360-0124 


9 




A61U1 


1820-1197 


9 




A61U2 


1820-1277 


6 


1 


A61U3 


1820-0630 


3 


2 


A61U4 


1820-1420 


1 


1 


A61U5 


1826-0043 


4 




A61U6 


1820-0567 


5 


2 


A61U7 


1820-0630 


3 




A61U8 


1820-1194 


6 




A61U9 


1820-1201 


6 




A61U10 


1820-1198 


0 




A61U1 1 


1820-1198 


0 




A61U12 


1826-0043 


4 




A61U13 


1820-0567 

0040-0749 

4040-0754 

1480-0116 


5 

4 

1 


2 


A62 


03585-66562 


5 


1 


A62C1 


0180-0097 


7 


7 


A62C? 


0180-0097 


7 




A62C3 


0180-0097 


7 




A62C4 


0160-0164 


7 


2 


A62C5 


0160-0161 


4 




A62C6 


0160-0165 


8 


1 


A62C7 


0160-3847 


1 


8 


A62C8 


0160-3847 


1 




A62C9 


0160-3847 


1 




A62C10 


0160-3847 


1 




A62CU 


0160-3847 


1 




A62C12 


0160-3847 


1 




A62C13 


0160-3847 


1 




A62C14 


0160-3847 


1 




A62C15 


0160-0291 


3 




A62CR1 


1902-1329 


3 




A62CR2 


1901-0050 


3 




A62CR3 


1901-0050 


3 




A62CR4 


1901-0050 


3 




A62CR5 


1901-0050 


3 




A62CP6 


1901-0518 


8 




A62CR7 


1901-0518 


8 




A62CR8 


1902-3104 


6 


1 


A62CR9 


1901-0518 


8 




A62Fi 


2110-0384 


0 




A62F? 


2110-0384 


0 




A62J1 


1251-4795 


2 




A62J2 


1251-4795 


2 




A62L1 


9100-1622 


7 




A62L? 


9140-0210 


1 




A62L3 


9140-0210 


1 




Ab2Ql 


1854-0215 


1 




A6202 


1854-0215 


1 




A62Ri 


0698-4473 


8 




A62R2 


0757-0288 


1 




A62R3 


0698-3152 


8 




A62R4 


2100-3273 


1 




A62RS 


0757-0465 


6 


1 



Description 



RESISTOR 40, 2K IX ,125W F TC»0+-100 
RESISTOR l.lK u ,125W F TC»0+»100 
RESISTOR 2K 5* ,25<^ FC TC*-a00/ + 700 
RESISTOR 3 K 5% ,25w FC TC»-aoo/t700 
RESISTOR 200 5* ,5W CC TC«0+529 

RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/+600 
RESISTOR tK 5% ,25W FC TC«-400/+600 
RESISTOR 71. 5K i% ,125W F TC«04-100 
RESISTOR 71, 5K \% ,125w F TC«0+-100 
RESISTOR 35, 7K ix ,125rt F TC»0*-100 

RESISTOR 1,1K IX ,125W F TC»0f-10O 
RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC«-«00/^700 
RESISTOR 3K 5X ,25W FC TC«-400/t700 
RESISTOR IK 5% ,25W FC TC«-a0O/+600 
RESISTOR IK 5X ,25W FC TO-400/T600 
CONNECTOR-SGL CONT PIN . 04-IN-BSC-SZ RND 
IC GATE TTL L8 NANO QUAD 2-INP 
IC CNTR TTt LS DECO UP/00«N SYNCHRO 
IC Wise TTL 

IC CNTR TTL LS DIV-X-12 A8YNCHR0 
OP AMP 6P TO-99 

IC MV TTL DUAL 
IC MI8C TTL 

IC CNTR TTL LS BIN UP/OOWN SYNCHRO 
IC gate TTL LS AND QUAD 2-INP 
IC gate TTL LS NAnD QUAD 2-INP 

IC GATE TTL LS NAND QUAD 2-INP 
OP AMP GP TO-99 
IC MV TTL dual 

ASl MISCELLANEOUS PARTS 



EXTR-PC BD BRN POLYC , 062-BD-THKNS 
EXTR-PC BO BLU POLYC , 0S2-BD-TMKNS 

PIN-GRV .062-IN-DIA .25-IN-LG STL 

X-Y PLOTTER analyzer 

CAPACItOP-FxO 47UF+-10X 35VDC TA 
CAPACITOR-FXO 47UF4-10X 35VDC TA 
CAPACITOR-FxD 47UF+-10X 35VDC TA 
CAPACITOR-FxD ,039UF ♦-lOX 200VDC POLYE 
CAPACITOR-FXD ,01UF f-lOX 200VDC POLYE 

CAPACITOR-FXD ,o5SUF ♦-lOX 200VDC POLYE 

CAPACITOR-FXD ,01UF 50V 
CAPACITOR-FXD .OIUF 50V 
CAPACITOR-FXD .OIUF 50V 
CAPACITOR-FXD .OIUF 50V 

CAPACITOR-FXD .OIUF 50V 
CAPACITOR-FXD .OIUF 50V 
CAPACITOR-FXD .OIUF 50V 
CAPACITOR-FXD .OIUF 50V 

CAPACITOR-FXD 1UF+-10X 35VDC TA 

DIODE-ZNR 6,6V 

diode-switching 80V 200MA 2N5 DO-35 
DIODE-SWITCHING 80V 200MA 2NS DO-35 
diode-switching 80V 200MA 2NS DO-35 
DIODE-SWITCHING 80V 200MA 2NS DO-35 

diode-schottky 

OIODE-SCHOTTKY 

DIODE-ZNR 5, 62V 5X 00-7 PD«,aw TC«+,016X 
OIODE-SCHOTTKY 

Fuse ,062A 12SV FAST-BLO ,261X,093 
Fuse ,062A 12SV FAST-BLO ,281X.095 

connector 2-pin m post type 
connector 2-pin m post type 

COIL-MLD 20UH 5X 0*60 , I 55DX , 375LG-NQM 
COIL-MLD lOOUH 5X Q*50 , 1 55DX , 375LG-N0M 
COIL-MLD lOOUH 5X 0«50 , 155DX,375LG-N0M 

transistor NPN si p0«350M« Ft*300MHZ 
transistor NPN sl P0»350M« ft»5oomhz 

RESISTOR e,06K \% ,125W F TC*0+-100 
RESISTOR 9.09K ix ,125W F TC*0+-100 
RESISTOR 3.48K ix ,l25w F TC»0+-100 
RESISTOR-TRMR 2K lOX C SlDE-AOJ 1-TRN 
RESISTOR lOOK IX ,125w F TC«0+-100 



Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


24546 


C4-1/8-T0-4022-F 


24546 


C4.1/8-T0-1101-F 


01121 


CB202S 


01121 


CB3025 


01121 


EB2015 


01121 


CB1025 


01121 


CB1025 


24546 


C4-1/8-T0-7152-F 


24546 


C4-1/8-T0-7152-F 


24546 


C4-1/8.T0-3572-F 


24546 


C4-1/8-T0-1101-F 


01121 


CB2025 


01121 


CB3025 


01121 


CB1025 


01121 


CB1025 


28480 


0360-0124 


01295 


SN74LS00N 


01295 


SN74L8192N 


04713 


MC4044P 


01295 


SN74L892N 


0192B 


CA307T 


04713 


MC4024P 


04713 


MC4044P 


01295 


SN74LS193N 


01295 


SN74LS08N 


01295 


SN74LS03N 


01295 


SN74LS03N 


01926 


CA307T 


04713 


MC4024P 


28480 


03565-26561 


28480 


4040-0749 


28480 


4040-0754 


28480 


1480-0116 


28480 


03585-66562 


56289 


1500476X903582 


56289 


1500476X9035S2 


56289 


1500476X9035S2 


28480 


0160-0164 


28480 


0160-0161 


28480 


0160-0165 


28480 


0160-3847 


28480 


0160-3847 


28480 


0160-3847 


28480 


0160-3847 


28480 


0160-3847 


28480 


0160-3847 


28480 


0160-3847 


28480 


01&0-3647 


56289 


1500105X9035A2 


28480 


1902-1329 


28480 


1901-0050 


28480 


1901-0050 


28480 


1901-0050 


28480 


1901-0050 


28480 


1901-0518 


28480 


1901-0518 


28480 


1902-3104 


28480 


1901-0518 


28480 


2110-0384 


28480 


2110-0364 


28480 


1251-4795 


28480 


1251-4795 


26480 


9100-1622 


26480 


9140-0210 


28480 


9140-0210 


04713 


2N3904 


04713 


2N3904 


24546 


C4-1/8-T0-8061-F 


19701 


MF4CI/8-T0-9091-F 


24546 


C4-1/8-T0-3481-F 


28480 


2100-3273 


24546 


C4-1/8-T0-IO03-F 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 






T 




RESISTOR lOOK i* ,12SW F TC»0t-100 




C4-1/6-T0-1003-F 


A62P7 


0757-oab5 


6 




RESISTOR lOOK U .USW F TC»0+-100 


> i M 


C4-1/6-TO-1003-F 


A62RS 


0757-0fl7b 


9 




RESISTOR 301K \\ ,125w F TC»04-100 


• : m 


C4-1/8-T0-3013-F 


A62R9 


0757-0280 


3 




RESISTOR IK U ,125« F TC»0+-100 


24546 


C4-1/6-TO-1001-F 


A62R10 


0683-4725 


2 




RESISTOR 4.7K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB4725 


A62R1 1 


0757-0280 


3 




RESISTOR IK IX .12SM F TCaOt-lOO 




C4-1/6-TO-1001-F 


A62R12 


0683-4725 


2 




RESISTOR 4,7K 5X ,25W FC TC«-400/6700 


' ■ 


CB4725 


A62R13 


0683-3325 


6 




RESISTOR 3,3K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


■ 


CB3325 


A62R1U 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25« FC TC«-400/6b00 


B Mil 


CB1025 


A62U1 


1820-1195 


7 




IC FF TTU L8 D-TYRE POS-EOCE-TRIG COM 


01295 


SN74L8175N 


Ab2U2 


1820-1196 


8 




IC FF TTt L8 0-TYPE POS-EOCE-TRIC COM 


01295 


8N74L6174N 


A62U1 


1820-0356 


0 


2 


IC RGTR RTL STOR 4-BIT 


28480 


1820-0356 




1820-119« 


6 




IC CNTR TTL LS BIM UP/DOWN SYNCHRO 


01295 


SN74LS193N 


A62U5 


1820-1194 


6 




IC CNTR TTL US BIN UP/DOHN SYNCHRO 


01295 


SN74LS193N 


A62U6 


1820-1194 


6 




IC CNTR TTL LS BIN UP/DOWN SYNCHRO 


01295 


SN74LS193N 


A62U7 


1620-0356 


0 




IC RGTR RTL STOR 4-BIT 


28480 


1820-0356 


A62U6 


1826-0557 


5 




IC OP AMP GP QUAD 14-DIP-C PKG 


34335 


AM348D 


Ab2UR 


1820-1207 


2 




IC CATE TTL LS NANO 8-INP 


01295 


8N74L8S0N 










A62 MISCELLANEOUS PARTS 








0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN ,04-IN-B8C-SZ RND 


28480 


0360-0124 




1480-0116 


8 




PIN-CRV ,062-IN-DlA .25-IN-LG STL 


26480 


1460-0116 




4040-0750 


7 




EXTR-PC BO RED POLYC .062-BD-THKNS 


28460 


4040-0750 




4040-0754 


1 




EXTR-PC PD BLU POLYC .062-BD-THKNS 


28480 


4040-0754 


A63 


03585-66563 


6 


, 


display, logic 


28480 


03565-66563 


A63C1 


0180-2338 


3 


1 


CAPACITOR.FXD 650UF+-20X 13VDC TA 


06001 


69F2530G7 


A63C? 


0180-0097 


7 




CAPACITOR-FXD 47UF+-10X 35V0C TA 


56289 


150D476X903582 


A63C3 


0180-0097 


7 




CAPACITOR-FXD 47UF+-10X 3SV0C TA 


56289 


150D476X9035S2 


A63C4 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxO ,01UF ♦lOO-OX SoVOC CER 


26480 


0160-3647 


A63C5 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50V0C CER 


28480 


0160-3647 


A63C6 


0160-2198 


1 


1 


CAPACITOR-FXD 20PF +-5X 300VDC MICA 


28480 


0160-2196 


A63C7 


0160-3809 


3 


1 


CAPACITOR-FXD .39UF +-SX 50V0C MET-POLYC 


28480 


0160-3609 


A63C9 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF ♦lOO-OX 50VDC CER 


26480 


0160-3647 


AbSCll 


0140-0191 


8 




CAPACITOR-FXO 56PF +-5X 300VDC MICA 


72136 


DM15E560U0300WV1CR 


A63C20 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxO ,01UF flOO-OX 50VOC CER 


28480 


0160-3647 


A63C21 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,olUF ♦lOO-OX 50V0C CER 


28480 


0160-3847 


A63C23 


0160-3647 


9 




CAPACITOR-FXO .oiUF ♦lOO-OX 50VDC CER 


28480 


0160-3847 


Ab3C?a 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxD ,01UF +100-0X 50VDC CER 


28480 


0160-3647 


A63C25 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF ♦lOO-OX 50VDC CER i 


28480 


0160-3647 


A63C26 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OlUF +10O-0X 50VDC CER | 


26480 


0160-3847 


A63C27 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,0lUF ♦100-0* 50V0C CER 


p ! = 1 


0160-3647 


A63C2S 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50VDC CER 




0160-3647 


A63C?9 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxO ,o 1UF tlOO-OX SOVDC CER 


: 9 


0160-3647 


A63C31 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50VDC CER 


^B i ! * 9 


0160-3647 


A63C32 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OlUF ♦lOO-OX 50VDC CER 


KiiTI 


0160-3647 


A63C33 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO .OlUF ♦lOO-O* 50V0C CER 


28480 


0160-3647 


Ab3CP1 


1901-0050 


3 




DIODE-SWITCHING 80V 200MA 2N8 00-35 


28480 


1901-0050 


A63CR2 


1902-0597 


5 


1 


DIODE. ZNR 56.2V 5X DO-15 PD«1W TC«f,08lX 


28480 


1902-0597 


A63CR3 


1901-0050 


3 




DIODE-SWITCHING 80V 200MA 2NS DO-35 


28480 


1901-0050 


A63CR4 


1901-0050 


3 




DIODE-SWITCHING 80V 200MA 2N8 DO-35 


28480 


1901-0050 


A63CRS 


1901-0050 


3 




DIODE-SWITCHING 80V 200MA 2NS 00-35 


28480 


1901-0050 


A63F1 


2110-0343 


1 


1 


FUSE ,25A 125V FAST-BLO .281X.093 


28480 


2110-0343 


A63F2 


2110-0384 


0 




FUSE ,062A 125V FAST-BLO .281X.093 


26480 


2110-0364 


Ab3Jl 


1251-4047 


7 




CONNECTOR 3-PlN M POST TYPE 


28480 


1251-4047 


A63J1 


1258-0141 


8 




JUMPER REMOVABLE 


26480 


1256-0141 


Ab3J3 


1251-4047 


7 




CONNECTOR 3-PIN M POST TYPE 


28480 


1251-4047 


Ab3J3 


1258-0141 


8 




JUMPER REMOVABLE 


26480 


1256-0141 


Ab3Ju 


1251-4795 


2 




connector 2-PIN M POST TYPE 


28460 


1251-4795 


Ab3JS 


1251-4795 


2 




CONNECTOR 2-PIN M POST TYPE 


26480 


1251-4795 


Ab3Jb 


1251-4795 


2 




connector 2-PIN m POST TYPE 


28480 


1251-4795 


Ab3U 


9100-3560 


6 




COIL-MLO 5.6UH 5X 0*45 . 1 55DX , 375LG-N0M 


28480 


9100-3560 


Ab3L2 


9100-3560 


6 




COIL-MLD 5.6UH 5X Qa45 . 155DX .375LC-N0M 


28460 


9100-3560 


Ab3L3 


9100-3458 


1 




CHOKE, WIDE BAND 


28460 


9100-3456 


Ab30l 


1853-0036 


2 




TRANSISTOR PNP SI POsSlOMW FTi25oMHZ 


26460 


1653-0036 


A63Q2 


1854-0215 


1 




TRANSISTOR NPN SI PD«350MW FT*300MHZ 


04713 


2N3904 


Ab305 


1854-0263 


9 j 


1 


transistor NPN 2N3019 SI TO-39 PD«800MW 


04713 


2N3019 


Ab3Qb 


1854-0215 


» 




TRANSISTOR NPN $I P0»350Mw FT»300MHZ 


04713 


2N59Q4 


A63RI 


1810-0307 


0 




NETWORK-CNOCT MODULE DIP| 16 PINSf 0.100 


26480 


1810-0307 


A63R2 


0683-4725 


2 




RESISTOR 4.7K 5X ,25w FC TC«-400/+700 


01121 


CB4725 


A63R1 


0757-0439 


4 




RESISTOR 6.81K1X ,125w F TC«04-100 


91637 


CMF-55-1,T-1 


Ab3R« 


11153-01301 


9 




WIREFORM .200 


28480 


11155-01301 


AbSRS 


0698-0085 


0 




RESISTOR 2.61K 1% .125W F TC=0+-100 


91637 


CMF-55-1,T-1 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




0b83-47?5 


"T 




RESISTOR 4,7K 5* .25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB472S 


A63R7 


0683*4705 


8 




RESISTOR 47 5% ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB4705 


A63R6 


0bB3»751S 


4 




RESISTOR 750 S% ,25W FC TC«-400/^600 


01121 


CB7515 


A63R9 


0683-4725 


2 




RESISTOR 4,7K 5* ,25W FC TO-400/ + 700 


01121 


CB4725 


AbSRlO 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 S% ,25W FC TC«-400/^600 


01121 


CB4715 


Ab3Rt2 


1810-0326 


3 


1 


NETWORK-RES 10-PIN-SXP ,1-PIN-SPCC 


28480 


1810-0326 


A63R1 a 


0663-1035 


1 




RESISTOR lOK 5* ,25W FC TC«-400/f700 


01121 


CB1035 


A63R15 


0683-4725 


2 




RESISTOR 4,7K 5X ,25w FC TC»-400/+700 


01121 


CB4725 


A63R16 


2100-3353 


8 




RESISTOR-TRMR 20K lOX C SIDE-ApJ 1-TRN 


32997 


3386X-Y46-203 


Ab3Rl7 


0698-3265 


4 


1 


RESISTOR 118K IX .125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/B-T0-1183-F 


A63R18 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC»-400/f700 


01121 


CB1035 


A63R19 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 5X ,25w FC TC--400/+600 


01121 


CB4715 


A63RS0 


0683-4725 


2 




RESISTOR 4.7K 5X ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB4725 


A63R21 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25w FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A63R?2 


0683-2025 


1 




RESISTOR 2K 5X ,25w FC TC«-400/+700 


01121 


CB2025 


A63R23 


0683-6225 


1 




RESISTOR 6.2K 5X .25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB6225 


A63RP1 1 


1810-0279 


5 


2 


NETWORK.RES 10-PlN-SIP ,1-PIN-SPCC 


01121 


210A472 


A63RP13 


1810-0279 


5 




NETwORK-RES 10-PIN-SlP , 1 -PIN-SPCC 


01121 


210A472 


A63SXRi 


1200-0473 


8 




SOCKET-IC 16-CONT DIP DIP-8L0R 


28480 


1200-0473 


A63SXU21 


1200-0659 


2 




SOCKET-IC 40-C0NT DIP-SLDR 


28480 


1200-0659 


A63TP1-1 0 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN . 04- I N-BSC-SZ RND 


28480 


0360-0124 


A63U1 1 


1616-1192 


5 


1 


IC TTL 8192-BIT ROM 80-NS 3-S 


18324 


N82S181F PROGRAMMED 


A63U1 3 


1820-1491 


6 




IC BFR TTt LS NON-INV HEX I-INP 


01295 


SN7468367AN 


A63U1 4 


1820-1195 


7 




ic FF TTL LS D-TYPE POS-EDCE-TRIC COM 


01295 


SN74LS175N 


Ab3Ul5 


1820-1202 


7 


1 


IC CATE TTL LS NANO TPL 3-INP 


01295 


8N74L810N 


A63U16 


1820-1212 


9 




IC FF TTL LS J-K NEC-EDCE-TRIC 


01295 


SN74LS112N 


Ab3Ul 7 


1820-1423 


4 


1 


IC MV TTL LS M0N0ST8L RETRiC DUAL 


01295 


SN74L8123N 


Ab3Ul 6 


1820-1 112 


6 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EOCE-TRIC 


01295 


SN74L874N 


Ab3LM 9 


1820-11 12 


8 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDCE-TRIC 


01295 


SN74LS74N 


Ab3U2! 


1820-1692 


9 


1 


IC MICPROC MOS 


28480 


1820-1692 


Ab3U?4 


1820-1759 


9 


2 


IC BFR TTL LS NON-INV OCTL 


27014 


0M81LS97N 


Ab3U?S 


1820-1144 


6 




IC cate TTL LS NOR QUAD 2-lNP 


01295 


SN74US02N 


Ab3l)?b 


1820-1197 


9 




IC cate TTL LS NAND QUAD 2-INP 


01295 


SN74tS00N 


Ab3U27 


1820-1194 


6 




ic CNTR TTL LS BIN UP/DOWN SYNCHRO 


01295 


SN74US193N 


Ab3U?6 


1618-0531 


8 


1 


IC NMOS ROM 450-NS 3-8 


18324 


2607F MASKED 


Ab3U33 


1820-1794 


2 


1 


IC BFR TTL LS NON-INV OCTL 


27014 


DM81LS95N 


Ab3U34 


1820-1759 


9 




IC BFR TTL LS NON-INV OCTL 


27014 


DM61LS97N 


Ab3U35 


1820-1216 


3 




IC DCOR TTL LS 3-T0-8-LINE 3-INP 


01295 


SN74US138N 


Ab3U3b 


1816-1183 


4 


1 


IC TTL IK ROM 50-NS 3-8 


07263 


93427PC programmed 


Ab3U37 


1820-1194 


6 




IC CNTR TTL LS BIN UP/DQWN SYNCHRO 


01295 


3N74LS193N 


Ab3U38 


1820-1194 


6 




IC CNTR TTL LS BIN UP/OOWN SYNCHRO 


01295 


SN74L8193N 


AbSUai 


1620-1730 


6 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDCE-TRIC COM 


01295 


SN74LS273N 


Ab3U43 


1820-1730 


6 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDCE-TRIC COM 


01295 


SN74LS273N 


Ab3Lia3 


1620-1444 


9 


2 


IC MUXR/DATA-SEL TTL LS 2-TO-l-LlNE QUAD 


01295 


SN74L8298N 


AbSLiaa 


1820-1444 


9 




IC MUXR/OATA-SEL TTL LS 2-TO-l-LlNE QUAD 


01295 


SN74L8298N 


Ab3U45 


1820-1730 


6 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDCE-TRIC COM 


01295 


SN74LS273N 


Ab3U4b 


1820-1470 


1 


1 


IC MUXR/OATA-SEL TTL LS 2-TO-l-LlNE QUAD 


01295 


SN74LS157N 


Ab3U47 


1820-1730 


6 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EOCE-TRIC COM 


01295 


8N74LS273N 


Ab3U48 


1820-1730 


6 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EDCE-TRIC COM 


01295 


SN74LS273N 










A63 MISCELLANEOUS PARTS 








1480-0116 


8 




PIN-CRV ,062-IN-DlA ,25-IN-LC STL 


28480 


1480-0116 




0380-0938 


9 




INSULATOR-FLC-BSHC TFE 


28480 


0380-0938 




4040-0751 


6 




EXTR-PC BO ORN POLYC ,062-BD-THKN8 


28480 


4040-0751 




4040-0754 


1 




ExTR-PC BD 8LU POLYC ,062-BD-THKN8 


28480 


4040-0754 


Ab4 


03565-66564 


7 


1 


ANALOC DISPLAY 


28480 


03585-66564 


AbRCl 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxD ,01UF +100-0X 50VDC CER 




0160-3847 


Ab4C2 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50V0C CER 




0160-3847 


Ab4C3 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50V0C CER 




0160-3847 


Ab4C4 


0160-2257 


3 




CAPACITOR-FXD loPF f-5X 500VDC CER 0«-60 


^ : 3 


0160-2257 


Ab4C5 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,OlUF flOO«OX 50VDC CER 


Kill il 


0160-3847 


Ab4Cb 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X 50VDC CER 


28480 


0160-3847 


Ab4C7 


0140-0190 


7 




CAPACITOR-FXD 39PF +-5X 300V0C MICA 


72136 


DM1SE390J0300MV1CR 


Ab4CB 


0140-0190 


7 




CAPACITOR-FXO 39PF ♦•EX 300V0C MICA 


72136 


DM15E390J0300WV1CR 


Ab4C9 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X 50VDC CER 


28480 


0160-3847 


Ab4C10 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X 50V0C CER 


28480 


0160-3847 


Ab4cn 


0140-0190 


7 




CAPACITOR-FXD 39PF +-5X 300VDC MICA 


72136 


DM15E390J0300WV1CR 


Ab4Cl2 


0160-4265 


7 


1 


CAPACITOR-FXD ,47UF ♦-20X 50VDC 


84411 


HEW 386 


Ab4ClS 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,OlUF ♦lOO-OX 50VDC CER 




0160-3847 


Ab4Clb 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,OlUF 4>100*0X 50VDC CER 




0160-3847 


Ab4Cl7 


0180-1846 


6 




CAPACITOR-FXD 2,2UF+-10X 35VDC TA 


1 


1S0D225X9035B2 
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See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 













Table 9-3. Replaceable Parts (Coat'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


AbdClB 


Oiao-l64b 


6 




CAPACITOR-FXO 2,2L)F+-10* 35VDC T* 


56289 


1500225X903562 


A6«Cl9 


OlbO-3847 


9 




CAPACITOR-rXD .OIUF ♦lOO-OX SOVOC CER 


26480 


0160-3847 


A64C20 


OlbO-3847 


9 




CAPACITOR-FXO .OIUF ♦lOO-OX SOVOC CER 


28480 


OlbO-3847 


AbbCai 


OlbO-3647 


9 




CAPACITOR-FXO ,o 1 UF fioo-ox SOVOC CER 


28460 


0160-3647 


A6«C22 


OlbO-2249 


3 




CAPACITOR-FXO 4.7PF ♦-•2SPF 500VDC CER 


28480 


0160-2249 


A64C23 


0121-0493 


3 


1 


CAPACITOR-V TRMR-AIR U7-11PF 250V 


74970 


187-0506-105 


A64C24 


OlbO-4436 


6 


1 


CAPACITOR-FXO 470PF +-2.5X 160V0C POLYP 


28480 


0160-4438 


A64C25 


01b0-4bS2 


2 


1 


CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦-2.5X IbOVOC POLYP 


28480 


0160-4662 


A64C26 


OlbO-5847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF flOO-OX 50V0C CER 


26480 


0160-3847 


A64C27 


OlbO-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF flOO-OX SOVDC CER 


28480 


0160-3847 


A64C28 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF +100-0% SOVDC CER 


28480 


0160-3847 


A64C29 


OlbO-3847 


9 




CAPACITOR-FXO .OIUF flOO-OX SOVOC CER 


26480 


0160-3847 


A64C31 


OlbO-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF tlOO-OX SOVDC CER 


16299 


CAC02X7R103M050A 


A6AC33 


OlbO-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF tlOO-OX SOVDC CER 


26480 


0160-3847 


A64C3A 


0180-0291 


3 




CAPACITOR-FxD 1UF+-10X 35VOC TA 


56289 


150010SX9035A2 


Ab4C35 


0180-0291 


3 




CAPACITOR-FXO 1UF+-10X 35V0C TA 


56289 


1S0010SX9035A2 


A64C36 


0180-2249 


5 


j 


CAPACiTOR-FxO 47UF+-10X 20V0C TA 


56289 


150D476X9o20R2 


A6AC37 


0180-2205 


3 


2 


CAPACiTOR-FxO ,33UF+-10% 35VDC TA 


56289 


150D534X9035A2 


A64C38 


0180-0097 


7 




CAPACITOR-FxD 47UF+-10X 35VDC TA 


56289 


150D476X903S62 


A64C40 


0180-2205 


3 




CAPACITOR-FXO .33UF+-10X 35V0C TA 


56289 


1500334X9035A2 


A64C41 


0180-0097 


7 




CAPACITOR-FXD 47UF+-10X 35VDC TA 


56289 


150D476X9035S2 


AbbCti? 


0180-0197 


8 




CAPACITOR-FxO 2.2UF+-10X 20V0C TA 


56289 


1500225X9020A2 


A64C43 


0180-0291 


3 




CAPACITOR-FXO lUF^-lOX 35VDC TA 


56289 


150010SX9035A2 


A6«CAa 


0180-0291 


3 




CAPACITOR-FXD 1UF+-10X 35V0C TA 


56289 


150010SX903SA2 


Ab«CA6 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF flOO-OX SOVOC CER 


28480 


0160-3847 


A64C47 


OlbO-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF ♦lOO-OX 50VDC CER 


28480 


0160-3847 


A64C50 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF ♦lOO-OX SOVDC CER 


K 1 


0160-3847 


A64C51 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXO .OIUF flOO-OX SOVOC CER 




0160-3847 


A6AC52 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX SOVDC CER 


hi 


0160-3647 


Ab«C53 


0160-3647 


9 




CAPACITOR-FXO .OIUF ♦lOO-OX 50VOC CER 


26480 


0160-3847 


A64CS4 


OlbO-3847 


9 




CAPACITOR-FXO .OIUF ♦lOO-OX 50V0C CER 


26480 


0160-3847 


A64C5S 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FxD .OIUF tlOO-OX SOVOC CER 




0160-3847 


A64C61 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF tlOO-OX SOVDC CER 




0160-3847 


A64Cb3 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF +100-0X 50VDC CER 




0160-3847 


Ab4C64 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF flOO-OX 50VDC CER 




0160-3647 


Ab«Cb5 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF ♦lOO-OX SOVDC CER 


Krm 


0160-3847 


Ab4Cbb 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF +100-0X 50VDC CER 


28480 


0160-3847 


Ab4Cb7 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF tlOO-OX SOVDC CER 


28480 


0160-3847 


Ab«CR3 


1902*0041 


4 




DIODE-ZNR 5.11V 5X 00-7 P0>.4W TCb-.009X 


26480 


1902-0041 


Ab4Cffa 


1902*3002 


3 




DIODE. 2NR 2.37V 5X 00-7 PD«.4W TCb-,074X 


28460 


1902-3002 


AbACRS 


1902-3002 


3 




DIODE-ZNR 2.37V 5X 00-7 P0».4W TC«-,074X 


26480 


1902-3002 


Ab4CPb 


1902-3002 


3 




DIODE-ZNR 2.37V 5X 00-7 PD>,4W TC«-,074X 


28480 


1902-3002 


Ab4CR7 


1902-3002 


3 




DIODE-ZNR 2.37V 5X 00-7 PD«,4m TCb-,074X 


26480 


1902-3002 


Ab4CR12 


1902-1329 


3 




DIOOE-ZNr b,bV 


26480 


1902-1329 


Ab4CR13 


1901-0050 


3 




DIODE-SkvITCHING 80V 200MA 2N8 00-35 


26480 


1901-0050 


AbOCRlA 


1901-0050 


3 




DI0DE-8MITCHING 80V 200MA 2NS 00-35 


28480 


1901-0050 


Ab4Fi 


2110-0364 


0 




FUSE ,0b2A 125V FAST-6L0 •ZaiX.ORS 


28480 


2110-0384 


Ab4F? 


2110-0584 


0 




FUSE .062A 125V FAST-BLO .281X.093 


26480 


2110-0384 


Ab4Jl 


12S1-4047 


7 




connector 3-pin m post type 


26480 


1251-4047 


Ab4Jl 


1258-0141 


8 




JUMPER REMOVABLE 


26480 


1258-0141 


Ab4J2 


1251-4047 


7 




CONNECTOR 3-PIN M POST TYPE 


26480 


1251-4047 


Ab4J? 


1258-0141 


8 




JUMPER REMOVABLE 


28480 


1256-0141 


Ab4J3 


1251-4047 


7 




connector 3-pin m post type 


28480 


1251-4047 


Ab4J3 


1258-0141 


8 




JUMPER REMOVABLE 


28460 


1258-0141 


Ab4JS 


1251-479S 


2 




connector 2-pin m post type 


28460 


1251-4795 


Ab4Jb 


1251-4795 


2 




connector 2-pin m post type 


28480 


1251-4795 


Ab4J7 


1251-4795 


2 




connector 2-pin m post type 


26480 


1251-4795 


Ab4Je 


1251-4795 


2 




connector 2-pin m post type 


28460 


1251-4795 


Ab4Ll 


9100-5561 


7 


3 


COIL-MLU b,2UH SX Q«45 . 1 S5DX , 375LG-N0M 


28460 


9100-3561 


Ab4U3 


9100-5561 


7 




COIL-MLD 6.2UH 5X 0»45 . 1550X.375LG-N0M 


28480 


9100-3561 


Ab4L4 


9100-3561 


7 




COIL-MLD 6.2UH SX 0»45 . 1 55DX . 375LG-N0M 


28480 


9100-3561 


Ab4Ql 


1853-0036 


2 




transistor pnp si PD»310MW FT«250MHZ 


28480 


1853-0036 


Ab4Q2 


1854-0215 


1 




transistor NPN si P0«350MN FTbSOOMHZ 


04713 


2N3904 


Ab4Q3 


1853-0036 


2 




transistor pnp si P0B310MN FTB250MMZ 


28480 


1853-0036 


Ab400 


1854-0215 


1 




transistor NPN si PDbSSOMN FTB300MHZ 


04713 


2N3904 


Ab4Q5 


1854-0515 


4 


* 


TRANSISTOR-DUAL NPN TO-77 POBbOOMW 


28480 


1854-0515 


Ab4Qb 


1853-0036 


2 




transistor pnp si P0B310MN FTB250MMZ 


26480 


1853-0036 


Ab4Q7 


1853-0036 


2 




TRANSISTOR PNP SI POb3ioMw FTb250MHZ 


28480 


1853-0036 


A64Q8 


1854-0215 


1 




transistor NPN SI POB350MW FTb300MHZ 


04713 


2N3904 


Ab4Q9 


1854-0215 


1 




TRANSISTOR NPN SI P0B350MW FT«300MHZ 


04713 


2N3904 


Ab4QlO 


1853-0083 


9 


1 


TRANSISTOR. DUAL PNP POBbOO^N 


28480 


1653-0083 


Ab4Qn 


1855-0269 


7 


1 


TRANSISTOR MOSFET N*CHAN E-MODE SI 


18324 


S0214 


Ab4Qia 


1854-0475 


5 


3 


TRANSISTOR-OUAL NPN PDb750Mw 


26460 


1854-0475 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 














Reference 

Designation 



HP Part 
Number 



100-3352 
0699-0165 
0698-4435 
0698-3223 
0698-4435 

0683-9725 

0698-4435 

0757-0430 

0757-0280 

0698-4367 

0757-0123 

2100-3353 

0698-4435 

2100-3273 

0698-4435 

0698-4376 

0698-4468 

0698-4435 

0696-4435 

0698-3279 

0757-0442 

0757-0442 

0757-0280 

0757-0436 

0698-3258 

0683-3325 
0685-1525 
0696-0063 
0683-1 035 
0683-1035 

0683-2025 

0698-4471 

0698-3549 

0608-6329 

0698-6317 

0698-6317 

0698-6317 

0698-6317 

0698-6340 

0696-5552 

0757-0«65 

0757-0465 

2100-3354 

0683-6625 

0698-4a79 

0683-1525 

0698-4432 

0698-4432 

0683-1015 

0683-8225 

0683-8225 

0683-1125 

0683-4725 

0683-1035 

0698-0092 

2100-3351 

0698-3151 

0683-1225 

0683-1045 

0683-4705 

0683-1045 

0683-4705 

0696-4121 

0698-4478 

2100-3207 

0698-4092 

0698-4473 

0663-2025 

0683-2025 

0683-3015 

0683-2025 

0698-0083 

0757-0283 

0683-0515 

0683-0515 




Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Description 



ReSISTOR-TRMR IK lOX C SIDE-AOJ 1-TRN 
RESISTOR SK U ,125W F TC«0-50 
RESISTOR 2.49K \X ,125W F TC»Of-100 
RESISTOR 1,24K i* ,125W F TC«0*-100 
RESISTOR 2.49K i% ,125W F TC«O+-100 

RESISTOR 4,7K 5X ,25W FC TC»-400/+700 
RESISTOR 2.49K \% ,125W F TC«0+-100 
resistor 2.21K \% ,125w F TC»0+-100 
RESISTOR IK IX ,125W F tC«0^-100 
resistor 20,5 IX ,l25w F TC«0+-100 

RESISTOR 34, 8K \% ,125W F TC«0+-100 
RESISTOR-TRMR 20K lOX C SiDE-ADj 1-TRN 
RESISTOR 2,49K IX ,125W F TC*0+-100 
RESISTOR-TRMR 2K lOX C SIDE-ADJ 1-TRN 
RESISTOR 2.49K IX ,125W F TC«0+-100 

RESISTOR 32,4 \% ,125w F TC«0f-100 
RESISTOR 1,13K i* ,125W F TC«0+-100 
RESISTOR 2,49K i* ,125W P TC»0t-100 
RESISTOR 2,49K \X ,125W F TC*Ot-100 
RESISTOR 4,99K JX ,125W F TC*0+-100 

RESISTOR lOK 1% ,12SW F TC«0+-100 
resistor lOK \X ,125W F TC«0+-100 
RESISTOR IK IX ,125W F TC«0t-100 
RESISTOR 4.32K IX ,125W F TC*0f-100 
RESISTOR 5,36K i* ,125« F TC»0+-100 

RESISTOR 3,3K 5X ,25W FC TC«-400/+700 
RESISTOR 1,5K 5X ,25W FC TC«-400/+700 
RESISTOR 5,23K IX ,l25w F TC«0+-100 
RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC»-400/+700 
RESISTOR lOK 5X ,25w FC TC«-400/+700 

RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC«-400/+700 
RESISTOR 7,15K IX ,125W F TC«0+-100 
RESISTOR 2,49K IX ,125W F TC»0f-25 
RESISTOR 845 IX ,125W F TC»0f-25 
RESISTOR 500 ,1X ,125W F TC«0+-25 

RESISTOR 500 ,1X ,125W F TC«0t-25 
RESISTOR 500 ,1X ,125W F TC«0+-25 
RESISTOR 500 ,1X ,125N F TC*0+-25 
RESISTOR 4K IX ,125N F TC«0+-25 
RESISTOR IK IX ,l25rt F TC«0+-25 

RESISTOR lOOK IX ,125 n F TC»0^-100 
RESISTOR lOOK l% ,l25w F TC«0^-100 
RESISTOR-TRMR 50K lOX C SIDE-AOJ 1-TRN 
RESISTOR 6,8K 5X ,25W FC TC«-400/+700 
RESISTOR 14K IX F TC«0+-IOO 

RESISTOR 1,5K 5X ,25w FC TC»-400/^700 
RESISTOR 2, IK IX ,125W F TC«0t-100 
RESISTOR 2. IK 1% .125W F TC=0+-100 
RESISTOR 100 5% .25W FC, TC=-400/+500 
RESISTOR 8.2K SX ,25W FC TC»-400/+700 

RESISTOR 8.2K 5x ,25W FC TC»-400/+700 
RESISTOR 1,1K 5X ,25N FC TC«-400/+700 
RESISTOR 4,7K 5X ,25W FC TC*-400/^700 
RESISTOR lOK 5X ,25N FC TC«-400/+700 
RESISTOR 2,61K iX ,125W F TC«0+-25 

RESISTOR-TRMR 500 lOX C SIDE-ADJ 1-TRN 
RESISTOR 2,87K IX ,125W F TC«0+-100 
RESISTOR 1,2K 5X ,25W FC TC«-400/+700 
RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC»-400/4800 
RESISTOR 47 5X ,25W FC TC«-400/tSOO 

RESISTOR lOOK 5X ,25 In FC TC»-400/ + 800 
RESISTOR 47 5X ,25w FC TC«-400/+500 
RESISTOR 11. 3K IX ,125w F TC«0+-100 
RESISTOR 10, 7K IX ,125N F TC»0 + -100 
RESISTOR-TRMR 5K lOX C SIDE-ADJ 1-TRN 

RESISTOR 32. 4K ix ,125W F TC»0^-100 
RESISTOR 8,06K IX ,125W F TC«0^-100 
RESISTOR 2K 5X ,25« FC TC«-400/i700 
RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC«-400/^700 
RESISTOR 300 5X ,25w FC TC«-400/+600 

RESISTOR 2K 5X ,25W FC TC«-400/^700 
RESISTOR 1,96K IX ,125w F TC»0+-100 
RESISTOR 2K IX ,125w F TC«0+-100 
RESISTOR 5,1 5X ,25W FC TC«-400/+500 
RESISTOR 5,1 5X ,25w FC TC«-400/+500 





Mfr Part Number 



2100-3352 

0699-0165 

C4-1/8-T0-2491-F 

C4-1/8-T0-1241-F 

C4.1/8-T0-2491-F 

CB472S 

C4-1/8-T0-2491-F 

C4-1/8-T0-2211-F 

C4-1/8-T0-1001-F 

PME55-1/8-T0-20R5-F 

0757-0123 

3386X-Y46-203 

C4-1/8-T0-2491-F 

2100-3273 

C4-1/8-T0-2491-F 

C4-1/8-T0-32R4-F 

C4-1/8-T0-1131-F 

C«-l/8-T0-249l-F 

C4-1/8-T0-2491-F 

Ca-l/8-T0-499l-F 

C4-1/8.T0-1002-F 

C4-1/8-T0-1002-F 

C4-1/8-T0-1001-F 

C4-1/6-T0-4321-F 

C4-1/8.T0-5361-F 

CB3325 

CB1525 

CMF-1/8-T1-5231-F 

CB1035 

CB1035 

CB2025 

C4-1/8-T0-7151-F 

0698-3549 

0698-6329 

PME55-1/S-T9-500R-8 

PMI55-1/8-T9-500R-B 

PMe55-l/8-T9-500R-9 

PME55-1/8-T9-5OOR-0 

0696-6340 

0698-5552 

C4-1/8-T0-1003-F 

C4.1/S-T0-1003-F 

2100-3354 

CB6825 

C4-1/6-T0-1402-F 

CB1525 

C4-1/B-T0-2101-F 

CMF-55-l,T-l 
CCR-25) l-4-5P=100E 
(CR-25) 1-4-5P-8K2 

CCR-25) 1-4-5P-8K2 

CB1125 

CB4725 

C61035 

PME55-1/8-T0-26U-F 

2100-3351 

C4-1/8-T0-2871-F 

CB1225 

CB1045 

CB4705 

CB1045 

CB4705 

C4-1/8-T0-1132-F 

C4-1/8-T0-1072-F 

2100-3207 

C4-1/S-T0-5242-F 

C4-1/8-T0-8061-F 

CB2025 

CB2025 

CB3015 

CB2025 

C4-1/8-T0-1961-F 

C4-1/8-T0-2001-F 

CB51D5 

CB51C5 



9-76 



See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 











Table 9-3. Replaceable Parts (Coat'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 







1 




ftEsIsrOR 3K 5X ,25w FC TC«-400/+700 


01121 


CB3025 


A64R86 


0b83-302S 


3 




RESISTOR 3K 5X ,25a PC TC«-400/+700 


01121 


CB3025 


A6aP87 


0b83-47l5 


0 




RESISTOR 470 5X .25W FC TC«-400/+800 


01121 


CB4715 


A64R90 


0b83-t045 


3 




RESISTOR lOOK 5* ,25i^ FC TC«-400/^800 


01121 


CB1045 


A64R91 


0b83-10«5 


3 




RESISTOR lOOK 5X ,25W FC TC»-400/+800 


01121 


CB1045 


A64R92 


0b83*10l5 


7 




RESISTOR 100 5X ,25rt FC TC«-400/+S00 


01121 


CB1015 


A64TP1-11 


0306-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN . 04- I N-BSC-SZ RND 


28480 


0360-0124 


A64U1 


l82b-0396 


0 




1C 7815 V RGLTR TO-220 


07283 


761SUC 


A64U? 


182b«0214 


1 




IC V RGLTR TO-220 


04713 


MC7915CT 


A64U3 


182b*050e 


6 




CONV 10-B-D/A 18-OIP-C 


24355 


AD561JD 


A64U4 


1826-0413+D 


2 




IC OP AMP LOW-BIAS-H-IMPD TO-99 


28480 


1826-0413+D 


A64U5 


1826-0188 


8 




CONV 8-B-D/A 16-DIP-C 


04713 


MC1408L-8 


A64U6 


I82b*03«0 


4 




OP AMP BIFET TO-99 


28460 


1628-0340 


A64LI7 


ie2b»otee 


8 




CONV 6-8-0/A 18-DlP-C 


04713 


MC1406Lo8 


AbAue 


ie2b«01B8 


8 




CONV 8-B-O/A 16-OlP-C 


04713 


MC1408L»8 


A64U9 


t82b-0043 


4 




OP AMP GP TO-99 


0192B 


CA307T 


A64U10 


I82b-0«13+D 


2 




IC OP AMP LOW-BIAS-H-IMPD TO-99 


28480 


1826-0413+D 


A64U1 1 


I82b-037a 


4 


1 


SWITCH CUR 16-DIP-C 


07263 


9850-lDC 


A64U1 a 


I82b*0340 


4 




OP AMP BIFET TO-99 


28480 


1826-0340 


A64U1 3 


1820-1548 


2 


1 


MULTIPLXR ANLG dual 16-DIP-C 


04713 


MC14052BCL 


A64U14 


1828-0340 


4 




OP AMP BIFET TO-99 


28460 


1826-0340 


A64U15 


1828-0340 


4 




OP amp BIFET TO-99 


28480 


1826-0340 


A64U1 6 


1828-0340 


4 




OP AMP BIFET TO-99 


28480 


1826-0340 


A64U17 


1826-0846 


5 




IC SWITCH ANLG QUAD 16-DIP-C PKG 


27014 


LF13332D 


A64LitS 


1826-0340 


4 




OP AMP BIFET TO-99 


28460 


1626-0340 


A64U19 


1826-0340 


4 




OP AMP BIFET TO-99 


28480 


1626-0340 


A6«ua0 


1826-0340 


4 




OP AMP BIFET TO-99 


26480 


1826-0340 


A64U?1 


1828-0340 


4 




OP AMP BIFET TO-99 


26480 


1826-0340 


A64U?a 


1820-1274 


3 


1 


IC cate TTL LS NANO DUAL 4-INp 


01295 


SN74L822N 


Ab4U?3 


1828-0043 


4 




OP AMP CP TO-99 


0192B 


CA307T 


AbRuaa 


1828-0043 


4 




OP AMP GP TO-99 


0192B 


CA307T 










A84 MISCELLANEOUS PARTS 








0380-0938 


9 




INSULATOR-FLG-BsHG tfe 


28460 


0380-0938 




4040-0752 


9 




EXTR-PC 0D VEL POlYC ,082-B0-THKNS 


28480 


4040-0752 




4040-0754 


1 




EXTR-PC 8D BLU POLYC , 062-B0-THKNS 


28460 


4040-0754 


A65 


03585-66565 






HIGH VOLTAGE BOARD 


28480 


03585-66565 




2380-0115 


4 




SCREW-MACH 8-32 ,312-IN-LC PAN-HO-POZI 


00000 


order by description 




0590-1054 


7 




THREADED INSERT-NUT 6-32 .085-LG SST 


26480 


0590-1054 




1480-0116 


8 




PIN-GRV ,062-IN-DIA ,25-IN-LG STL 


26460 


1480-0116 


Ab7 


03585-68587 


0 


1 


X-Y-Z- BOARD 


26480 


03585-66567 


Ab7Cl 


0150-0012 


3 


21 


CAPACITOR-FXO ,01UF ♦-2oX IKVDC CER 


56289 


C023A102J103MS38 


Ab7Ca 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FXD ,OlUF ♦-20X IKVDC CER 


56269 


C023A102J103M836 


Ab7C3 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,JUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


Ab7C<t 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FXD ,01UP +-20X IKVDC CER 


56289 


C023A102J103MS38 


Ab7Cb 


0180-0269 


5 


2 


CAPACITOR-FXD lUF+SO-lOX 150V0C AL 


56289 


300105G150BA2 


Ab7C8 


0180-5847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +100-0X 50VDC CER 


28480 


0160-3847 


Ab7C10 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50VDC CER 


26480 


0160-3847 


Ab7C1 1 


0180-3847 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF ♦lOO-OX 50V0C CER 


26460 


0160-3847 


Ab7C12 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FXD ,01UF f-aox IKVDC CER 


56289 


C023A102J103M836 


Ab7C1 3 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FXD ,01UF +-20X IKVDC CER 


56289 


C023A102J103MS38 


Ab7Cia 


0180-0269 


5 




CAPACITOR-FxO luF+SO-lOX 150VDC Al 


56289 


30D1056150BA2 


Ab7Clb 


0180-0197 


8 




CAPACITOR-FXO 2,2UFt-10X 20V0C T* 


56289 


1500225X9020A2 


Ab7Cl 7 


0160-2237 


9 


1 


CAPACiTOR-FxD 1,2PF +-,25PF 500VDC CER 


28480 


0180-2237 


Ab7ClS 


0180-0195 


4 


1 


CAPACITOR-FXO lOOOPF +-20X 250VAC(RMS) 


28480 


0180-0105 


Ab7C19 


0180-0089 


7 


2 


CAPACITOR-FXD 10UFt5O-l0X 150VDC AL 


56289 


30D108F150DD2 


Ab7C?0 


0160-0164 


7 




CAPACITOR-FxD ,039uF ♦-lOX 200VDC POLYE 


28460 


0180-0164 


Ab7Cai 


0160-362? 


8 




CAPACITOR-FxD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


Ab7C?2 


0160-0166 


9 




CAPACITOR-FXO ,068UF f-lOX 200VDC POLYE 


28460 


0160-0166 


Ab7Ca3 


0180-0141 


2 




CAPACITOR-FXD 50UF+75-10X 50VDC AL 


56289 


30D506G0$0DD2 


Ab7C?« 


0180-0229 


7 




CAPACITOR-FXD 33UF+-IOX lOVOC TA 


58289 


1S0D336X9010B2 


Ab7CaS 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FxD ,01UF ♦-ZOX IKVDC CER 


56289 


C023A102J103M838 


Ab7C?b 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FxD ,01UF i-aox IKVDC CER 


58289 


C023A102J103MS38 


Ab7C?7 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FxD ,01UF ♦-20X IKVDC CER 


56289 


C023A102J103MS38 


Ab7cae 


0160-0197 


6 




CAPACITOR-FXD 2.2UF+-10X 20V0C TA 


56269 


1500225X9020A2 


Ab7C?9 


0160-2235 


7 




CAPACITOR-FXD ,75PF ♦-.25PF 500VDC CER 


28480 


0180-2235 


Ab7C30 


0150-0012 


3 




CAPACiTOR-FxD ,01UF t-aox IKVDC cer 


58289 


C023A102J103M338 


Ab7C31 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FxD ,01UF f-ZOX IKVDC CER 


56289 


C023A102J103MS38 


Ab7c32 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦-aoX IKVDC CER 


56289 


C023A102J103MS38 


Ab7C33 


0180-0197 


8 




CAPACITOR-FxO 2.2UF+-10X 20VOC TA 


56289 


1S0D225X9020A2 


Ab7C34 


0160-2235 


7 




CAPACITOR-FxD ,75PF ♦-,25PF 5oOVDC CER 


28460 


0160-2235 


Ab7C3S 


0180-0229 


7 




CAPACITOR-FXD 33UF+-10X lOVOC TA 


56289 


1500336X901062 


Ab7C36 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FXO ,01UF ♦-20X IKVDC CER 


56289 


C023A102J103MS38 


Ab7C37 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FxD ,0lUF ♦-aoX IKVDC CER 


56289 


C023A102J103M838 


Ab7C3S 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FXD ,0lUF f-BOX IKVDC CER 


56289 


C023A102J103MS38 


Ab7C3R 


0180-0197 


8 


■ 


CAPACITOR-FXD 2.2UF+-10X 20VDC TA 


56289 


150D225X9020A2 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


1 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




0160-2235 






CAPACITOR-FXD ,75PF ♦-,25PF 500VOC CER 




0160-2235 


A67cai 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FXD .OIUF ^-20X IKVDC CER 




C023A102J103M336 


A67ca? 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FXD ,01UF +-20X IKVDC CER 




C023A102J103MS3S 


Afc7Ca3 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FXD ,0lUF ♦-20* IKVDC CER 


56289 


C023A102J103MS38 


467044 


0180-0197 


0 




CAPACITOR-FXD 2.2UF+-10X 20VDC TA 


56289 


150D225X9020A2 


A67C45 


0160-2235 


7 




CAPACITOR-FXD .75PF ♦-.25PF 500VDC CER 


^ . i V 


0160-2235 


A67C46 


0100-0089 


7 




CAPACITOR-FXD 10UFf5O-lOX 150VDC AL 


• a 


30D106F150DD2 


A67C47 


0160-3047 


9 




CAPACITOR-FXD ,0lUF ♦lOO-OX 50V0C CER 


^ : a 


0160-3647 


A67C48 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF flOO-OX 50VDC CER 


• ! * a 


0160-3647 


A67C49 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50V0C CER 


Kill 1 


0160-3647 


A67C50 


0160-3047 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UP +100-0X SOVDC CER 


26480 


0160-3647 


A67C51 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FXD ,0U)P +-20X IKVDC CER 


56289 


C023A102J103MS38 


A67C52 


0160-3047 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50V0C CER 


20460 


0160-3647 


A67C53 


0160-3047 


9 




CAPACITOR-FXD .OlUF 4>100-0X 50VDC CER 


26460 


0160*3847 


A67C54 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FXD ,0lUF 4>.20X IKVDC CER 


56289 


C023A102J103M836 


A67C5S 


0160-0161 


4 




CAPACITOR-FXD ,01UF +-10X 200VDC POUYE 


28400 


0160-0161 


A67C69 


0150-0012 


3 




CAPACITOR-FXD ,01UF +-20X IKVDC CER 


56289 


C023A102J103MS38 


A67C65 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦lOO-OX 50V0C CER 


26480 


0160-3847 


A67C66 


0160-3047 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ^lOO-OX 50VDC CER 


26480 


0160-3647 


A67C67 


0160-3047 


9 




CAPACITOR-FXD ,010F tlOO-OX 50VDC CER 


28480 


0160-3647 


A67C6S 


0160-3047 


9 




CAPACITOR-FXD ,0lUF +100-0* 50V0C CER 


26480 


0160-3847 


A67C69 


0160-3047 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF +IOO-OX 50VDC CER 


26460 


0160-3647 


A67C70 


0160-3047 


9 




CAPACITOR-FxD ,o1UF +100-0X 50V0C CIR 


26460 


0160-3647 


A67C71 


0100-0195 


6 




CAPACITOR-FXD ,33UF+-20X 35VDC TA 


56289 


150D334X0035A2 


A67C72 


0100-0195 


6 




CAPACITOR-FXD .33UF+-20X 35VDC TA 


56289 


150D334X0035A2 


A67C73 


0100-0291 


3 




CAPACITOR-FXD 1UF+-10X 35VDC TA 


56269 


150D105X9035A2 


A67C74 


0100-0291 


3 




CAPACITOR-FXD 1UF+-10X 35VDC TA 


56269 


150D105X903SA2 


A67C75 


0150-0012 


3 




CAPACiTOR-FxD ,01UF +-20X iKvOC CER 


56269 


C023A102J103MS36 


A67CR1 


1902-3237 


6 


2 


DIOOE-ZNR 20V 5X DO-7 P0«,4W TC»+.073X 




1902-3237 


A67CR2 


1902-3311 


7 


3 


DIODE-ZNR 30,3V 5X 00.7 P0»,4i« TC* + ,0S1X 




1902-3311 


A67CR3 


1902-3311 


7 




DIOOE-ZNR 30,3V 5X DO-7 PD«,4W TC«+,O01X 


■ 


1902-3311 


A67CR4 


1901-0096 


7 


1 


DIODE-SWITCHING 120V SOMA lOONS 


26480 


1901-0096 


A67CR5 


1902-3237 


6 




DIOOE-ZNR 20V 5X DO-7 PD»,4W TC«t,073X 


26480 


1902-3237 


A67CR6 


1901-0050 


3 




DIOOE-SwITCHING 80V 200MA 2N$ DO-35 


26400 


1901-0050 


A67CR8 


1902-0049 


2 




DIODE-ZNR 6,l9v 5X DO-7 P0*,4W TC*+,022X 


26460 


1902-0049 


A67CR10 


1902-3193 


3 


1 


OIODE-ZNR 15,3V 5X DO-7 PD«,4W TC»+,059X 


26480 


1902-3193 


A67CR11 


1902-0049 


2 




DIODE-ZNR 6,l9v 5X DO-7 P0«.4w TC»^.022X 


28480 


1902-0049 


A67CR1? 


1902-0934 


4 




DIODE-ZNR 1N5380B 120V 5X DO-29 P0«5W 


04713 


1N5360B 


A67CR13 


1902-3311 


7 




OIODE-ZNR 30.3V 5X DO-7 P0«,4W TC»+,O01X 


26400 


1902-3311 


A67CR14 


190^•Q049 


2 




DIODE-ZNR 6.19V 5X 00-7 P0s.4W TC«T.022X 


26480 


1902-0049 


A67CR15 


1902-0049 


2 




DIODE-ZNR 6,l9v 5X DO-7 P0«,4W TC«+,022X 


26480 


1902-0049 


A67CR16 


1901-0050 


3 




DIODE-SWITCHING 80V 200MA 2N8 00-35 


26480 


1901-0050 


A67CR17 


1901-0050 


3 




DIOOE-SWITCHING 80V 200MA 2NS 00-35 


26480 


1901-0050 


A67CR18 


1901-0029 


6 




DIODE-PWR RECT 600V 750MA DO-29 


26480 


1901-0029 


A67CR19 


1901-0029 


6 




DIODE-PWR RECT 600V 750MA DO-29 


28480 


1901-0029 


A67CR20 


1902-0049 


2 




DIOOE-ZNR 6.19V 5X 00-7 P0b.4w TCb^.022X 


28480 


1902-0049 


A67CR21 


1902-0049 


2 




DIODE-ZNR 6,19V 5X DO-7 PDe.4n TCa+.022X 


28480 


1902*0049 


A67CR2? 


1902-0049 


2 




DIODE-ZNR 6.19V 5X DO-7 PDi,4w TCb+,022X 


26460 


1902-0049 


A67CR23 


1902-0049 


2 




DIOOE-ZNR 6.19V 5* DO-7 PDb,4W TCb+.022X 


26480 


1902*0049 


A67CR24 


1902-0049 


2 




DIODE-ZNR 6.19V SX DO-7 PDb.4W TCb+,022X 


26480 


1902-0049 


A67CR25 


1902-0049 


2 




DIOOE-ZNR 6.19V 5X 00-7 PDb. 4w TCb+,022X 


26480 


1902-0049 


A67CR26 


1902-3301 


5 


2 


OIODE-ZNR 34,8V 5X 00-7 POb,4W TCb+,O70X 


26460 


1902-3301 


A67CR27 


1902-3301 


5 




DIODE-ZNR 54,0V 5X DO-7 P0B.4W TCB+.O70X 


28480 


1902-3301 


A67CR29 


1901-0029 


6 




OIOOE-PWR RECT 600V 750MA DQ-29 


26480 


1901*0029 


A67PI 


2110-0001 


8 


i 


FUSE lA 250V FA8T-8L0 1.25X.25 UL lEC 


75915 


312001 


A67J2 


1251-6652 


4 


3 


CONNECTOR 13-PIN M POST TYPE 




66500-113 


A67J3A 


1251-5618 


0 




connector CONNECTOR 8-PIN M POST TYPE 




65500-108 


A67J3B 


1251-5618 


0 




connector connector 8-PIN M POST TYPE 




65500-108 


A67J4 


1251-3610 


6 


5 


connector 2-PIN m post type 


26460 


1251-3618 


A67J5 


1251-3618 


6 




connector 2-pin m post type 


28460 


1251-3616 


A67J6 


1251-3610 


6 




connector 2-pin m POST TYPE 


26460 


1251-3616 


A67JU 


1251-4822 


6 




connector 3-pin m post type 


37264 


22-03-2031 


A67JU 


1258-0141 


0 




jumper removable 


26400 


1256-0141 


A67l1 


9140-0171 


3 


1 


COlU-MtO 40UH tox Q>20 •2960X.968LG-N0M 


28460 


9140-0171 


A67U2 


9100-1641 


0 




COIL-MLD 240UH 5X Q>65 , 1 550X , 375LG-N0M 


26480 


9100*1641 


A670j 


1054-0215 


1 




transistor NPN si PDB3S0MW FTb300MHZ 


04713 


2N3904 


A67Q? 


1853-0009 


5 




transistor PNP 2N4917 SI PDb200MW 


07263 


2N4917 


A67Q5 


1053-0009 


5 




transistor PNP 2N4917 SI PDb200Mm 


07263 


2N4917 


A6704 


1054-0215 


1 




transistor NPN 8l PDb350Mw FTb300MHZ 


04713 


2N3904 


A67Q8 


1053-0036 


2 




transistor PNP SI PDB310MW FTb250MHZ 


26480 


1653-0036 


A67Q6 


1054-0071 


n 




TRANSISTOR NPN SI PDB300MW FTB200MHZ 


26480 


1854-0071 


A6707 


1053-0232 


n 


5 


TRANSISTOR PNP 81 TO-39 PDBIW FTb20QMHZ 


26460 


1653-0232 


A67QS 


1054-0419 


H 


5 


TRANSISTOR NPN SI TO-39 PDbiw FTbZOQMHZ 


26480 


1854-0419 


A67Q9 


1054-0215 


n 




transistor NPN SI POB350MW FTbSOOMHZ 


04713 


2N3904 


A67Q10 


1054-0039 


1 




TRANSISTOR NPN 2N3053S SI TO-39 PDbIW 


01928 


2N30S3S 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


oo 


A6701 1 


mi^xnam 


7 


A67Q12 


l8S4«0a34 


4 


A67Q13 


1A$4«0476 


6 


A67Q14 


1854-0475 


5 


A67Q15 


1854-0071 


7 


A67Q16 


1853-0036 


2 


At»7Ql7 


1854-0071 


7 


A67Q16 


1853-0832 


0 


A670t9 


1854-0419 


7 


A67Q20 


1853-0036 


2 


A67Q21 


1854-0071 


7 


A67Q22 


1853-0232 


0 


A67Q23 


1854-0919 


7 


A67Q24 


1854-0475 


5 


A67Q25 


1854-0071 


7 


A67026 


1853-0036 


2 


A67027 


1854-0071 


7 


A67Q26 


1853-0232 


0 


A67Q29 


1854-0419 


7 


A67050 


1853-0036 


2 


A67Q31 


1854-0071 


7 


A67052 


1853-0232 


0 


A67053 


1 854-0419 


7 


A67035 


1884-0073 


2 


A67R1 


2100-3353 


8 


A67R2 


2100-3353 


6 


A67R3 


2100-3354 


9 


A67R<* 


0683-5135 


0 


A67R5 


0683-2225 


3 


A67R6 


2100-3354 


9 


A67R7 


0698-3497 


4 


A67R6 


0698-4510 


4 


A67R9 


0683-0275 


9 


A67R21 


0683-1015 


7 


A67R22 


0757-0442 


9 


A67R23 


0683-2425 


5 


A67R24 


0683-4715 


0 


A67R25 


0698-3279 


0 


A67R26 


0683-5125 


8 


A67R27 


0757-0437 


2 


A67R28 


0683-1525 


4 


A67R29 


0757-0346 


2 


A67R30 


0757-0346 


2 


A67R31 


0757-0190 


4 


A67R32 


0686-4335 


6 


A67R33 


0698-4479 


4 


A67R34 


0698-4471 


6 


A67R3S 


0764-0005 


5 


A67R36 


0757-0273 


4 


A67R37 


0686-7535 


4 


A67R3S 


2100-0558 


9 


A67R39 


0698-3497 


4 


A67RO0 


0698-3497 


4 


A67R01 


0686-3005 


5 


A67R42 


0757-0273 


4 


A67R03 


0683-1045 


3 


A67R4U 


0698-4536 


4 


A67R45 


0757-0467 


6 


A67R46 


2100-3253 


7 


A67R07 


0757-0465 


6 


A67Rae 


0757-0465 


6 


A67R49 


0683-2265 


1 


A67R50 


0683-1215 


9 


A67R51 


0757-0479 


2 


A67R52 


0683-3915 


0 


A67R53 


0757-0280 


3 


A67R54 


2100-3351 


6 


A67R55 


0757-0280 


3 


A67R56 


0757-0200 


3 


A67R57 


0757-0280 


3 


A67R56 


0757-0431 


6 


A67R59 


2100-3349 


2 


A67R60 


0757-0284 


7 


A67R61 


0757-0428 


1 



Table 9-3. Replaceable Parts (Coat'd) 



Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


1 


TRANSISTOR NPN SI TO-66 PD«20M FTsiqHHZ 




1854-0237 


1 


TRANSISTOR NPN 2N3440 SI TO-5 PD«1W 


01928 


2N3440 


1 


transistor NPN 2^3879 SI TO-66 PD«S5lv 


0192B 


2N3879 




transistor-dual NPN PD>750Mm 


28460 


1854-0475 




transistor NPN 81 PO»300Mw FT«200MMZ 


28480 


1854-0071 




TRANSISTOR PNP SI PD«3lOMW FT>250MHZ 


28480 


1853*0036 




transistor NPN SI PDs300Mw FTb200MHZ 


28460 


1654-0071 




TRANSISTOR PNP SI TO-39 PD«IW FT«200MMZ 


28460 


1853-0232 




transistor NPN SI TO-39 P0«1W FT»200MMZ 


28460 


1854-0419 




transistor PNP SI PDB310MM FT«250HHZ 


28480 


1853-0036 




TRANSISTOR NPN SI PD*300MN FTbZOOMHZ 


28480 


1854-0071 




TRANSISTOR PNP 31 TO-39 PD»1W FT«200MHZ 


26480 


1853-0232 




TRANSISTOR NPN 81 TO-39 P0«lw FT«200MMZ 


28480 


1854-0419 




transistor-dual NPN PDB7S0MW 


28460 


1854-0475 




TRANSISTOR NPN 81 PD»300MW FT»200MMZ 


28480 


1854-0071 




TRANSISTOR PNP SI PD«310MW FTa25oMHZ 


28460 


1653-0036 




TRANSISTOR NPN $I PD«300MN FTsZOOMHZ 


28480 


1854-0071 




transistor PNP Si TO-39 PD«1W FT«200MHZ 


26480 


1653-0232 




transistor NPN Si TO-39 PD«1W FT«200MHZ 


28480 


1854-0419 




transistor PNP Si P0«310^1W FT»250MHZ 


28460 


1853-0036 




transistor NPN si PD»300MW FT»200MHZ 


28460 


1654-0071 




transistor PNP Si TO-39 P0»1W FT«200MHZ 


28460 


1853-0232 




transistor NPN si TO-39 P0«1W FT»200MHZ 


26480 


1654-0419 


1 


tmyristop-scr TO-5 vrrmbioo 


26480 


1664-0073 




RESISTOR-TRMR 20 K 10% c SIOE-ADJ 1-TRN 


32997 


3386X-Y46-203 




RESISTOR-TRMR 20K lOX C SIOE-AOJ 1-TRN 


32997 


3386X-Y46-203 




RESISTOR-TRMR SOK 10% C SIDE-AOJ 1-TRN 


26460 


2100-3354 


1 


RESISTOR 51K 5% ,25P FC TC>-400/4600 


01121 


CB5135 




RESISTOR 2.2K 5% ,2SW FC TC»-400/a700 


01121 


CB2225 




REsISTOR-TRMR 50K 10% c side-adj 1-TRN 


28480 


2100-3354 


3 


RESISTOR 6.04K \% ,125w F TCb0«-100 


24546 


C4-1/6-T0-604R-F 




RESISTOR 84. SK ix .125W F TC»0f--100 


24546 


C4-1/8-T0-8452-F 




RESISTOR 2,7 5% ,25rt FC TC«-400/f500 


01121 


C82765 




RESISTOR 100 5% ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB1015 




RESISTOR lOK 1% .125N F TC*0 y-100 


24546 


C4.1/8-TO-1002-F 




RESISTOR 2,4K 5% ,2SW FC TC«-400/+700 


01121 


CB2425 




RESISTOR 470 5% ,25w FC TC»-400/t600 


01121 


CB4715 




REsISTOr 4.99K 1% ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-4991-F 




RESISTOR 5, IK 5% ,25rt FC TC«-400/+700 


01121 


CBS125 




RESISTOR 4.75K ix ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-4751-F 




RESISTOR 1,5K 5X ,25N FC TC»-400/f700 


01121 


CB1525 


10 


RESISTOR 10 1% ,125w F TC»0*-100 


24546 


C4-1/8-T0-10R0-F 




RESISTOR 10 1% ,125n F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-TO-10R0-F 




RESISTOR 20K 1% ,5W F TC*0+-100 


28480 


0757-0190 




RESISTOR 43K 5X ,5W CC TC*0t765 


01121 


EB4335 




RESISTOR 14K IX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-1402-F 




RESISTOR 7,15K jX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-7151-F 




RESISTOR lOK 5% 2W MO TC«07-200 


28480 


0764-0005 




RESISTOR 3, OIK i% ,125W F TC»0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-3011-F 


1 


RESISTOR 75K 5% ,5W CC TC«0+765 


01121 


EB7535 




RESISTOR-TRMR 20K 10% C TOP-AOJ 1-TRN 


28480 


2100-0556 




RESISTOR 6.04K 1% ,125w F TC«0*-100 


24546 


C4-1/6-T0-604R-F 




RESISTOR 6.04K 1% ,125W F TC«0f--100 


24546 


C4-1/6-T0-604R-F 


1 


RESISTOR 30 5% .5W CC TCa0^412 


01121 


£83005 




RESISTOR 3.01K 1% .125M F TC*Of-100 


24546 


C4-1/8-T0-3011-F 




RESISTOR lOOK 5% ,25W FC TC«-400/+800 


01121 


CB1045 


1 


RESISTOR 340K 1% ,125W F TCb0+-100 


91637 


CMF-55-l,T-l 


1 


RESISTOR 121K 1% ,125W F TC*0+-100 


24546 


C4-1/6-T0-1213-F 


2 


RESISTOR-TRMR 50K 10% C TOP-AOJ 1-TRN 


28460 


2100-3253 




RESISTOR lOOK IX ,125w F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-TO-1003-F 




RESISTOR lOOK IX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-1003-F 


1 


RESISTOR 22M 5% ,25w FC TC«-900/+l 200 


01121 


CB2265 


1 


RESISTOR 120 5X ,25a FC 10-400/^600 


01121 


CB1215 


1 


RESISTOR 392K ix ,125W F TC«0+-100 


19701 


MF4C1/8-T0-3923-F 




RESISTOR 390 5x ,25rt FC TC»-400/+600 


01121 


CB3915 




RESISTOR IK IX ,l25rt F TC»0+-100 


24546 


C4-1/6-TO-1001-F 




RESISTOR-TRMR 500 10% C SIOE-AOJ 1-TRN 


28460 


2100-3351 




RESISTOR IK 1% ,125rt F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-TO-1001-F 




RESISTOR IK 1% ,125w F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-1001-F 




RESISTOR IK IX ,125w F TC»0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-1001-F 




RESISTOR 2,43K ix ,125W F TC»0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-2431-F 




RESISTOR-TRMR loO 10% C SiDE-AOj 1-TRN 


28480 


2100-3349 




RESISTOR 150 1% ,125w F TC«0t-10O 


24546 


C4-1/8-T0-151-F 


1 


RESISTOR 1.62K i% ,125rt F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-1621-F 



See introduction to this section for ordering information 

^Indicates factory selected value ^ 















Table 9-3. Replaceable Parts (Coat'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


Ab7R62 


0696«a968 


1 




RESISTOR 1,13K U ,125W f TC«0^-100 


29596 


C9-1/8-T0-1131-F 


A67R63 


0698.3279 


0 




RESISTOR 9.99K IX ,125w F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-9991-F 


Ab7R64 


0683.S125 


8 




RESISTOR 5, IK 5% ,25w FC TC«-900/^700 


01121 


CB5125 


A67R65 


0757-0937 


2 




RESISTOR 9,75K i% ,125^ f TOO^-lOO 


29596 


C9-1/8-T0-9751-F 


A67R66 


0683-1525 


9 




RESISTOR 1.5K 5X ,25W FC TC«-900/f700 


01121 


CB1525 


Ab7R67 


0757-0396 


2 




RESISTOR 10 IX .125W F TC>0i-100 


29596 


C9-1/6-T0-10R0-F 


A67R68 


0686-9335 


6 




RESISTOR 93K 5% ,5W CC TC»0+765 


01121 


EB9335 


A67R69 


0757-0396 


2 




RESISTOR 10 IX ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-10R0-F 


A67RT0 


0757-0190 


9 




RESISTOR 20K IX ,5W F TO0 + -100 


26980 


0757-0190 


A67R71 


0698-3279 


0 




RESISTOR 9.99K iX ,125W F TC*0+-100 


29596 


C9-1/B-T0-9991-F 


A67R72 


0683-5125 


8 




RESISTOR 5, IK 5X ,25w FC TC*-900/t700 


01121 


C85125 


A67R73 


0757-0937 


2 




RESISTOR 9.75K iX ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-9751-F 


A67R7A 


0683-1525 


9 




RESISTOR 1.5K 5X ,25W FC TC«-900/f700 


01121 


CB1525 


A67R75 


0757-0396 


2 




RESISTOR 10 IX ,125rt F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-10R0-F 


A67R76 


0686-9335 


6 




RESISTOR 93K 5X ,5W CC TC»0+765 


01121 


EB9335 


A67R78 


0757-0396 


2 




RESISTOR 10 IX ,125rt F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-TO-1OR0-F 


Afe7R79 


0757-0190 


9 




RESISTOR 20K IX ,5W F TC«0+-100 


26980 


0757-0190 


A67RB0 


2100-3351 


6 




RESISTOR-TRHR 500 lOX C SIDE-ADJ 1-TRN 


26960 


2100-3351 


A67R61 


0757-0280 


3 




RESISTOR IK IX .125m F TC«Ot-100 


29596 


C9-1/8-T0-1001-F 


A67R82 


0757-0280 


3 




RESISTOR IK IX ,125rt F TC«0+-100 


29596 


C9*t/6-TO-l001-F 


A67RB3 


0757-0280 


3 




RESISTOR IK IX .125M F TCsOf-lOO 


29596 


C9-1/8-T0-1001-F 


A67R8a 


0698-9939 


6 


1 


RESISTOR 3.29K IX .125^ F TOOf-lOO 


29596 


C9-1/8-T0-3241-F 


A67RB5 


2100-3399 


2 




RESISTOR-TRMR 100 lOX C SIDE-AOJ 1-TRN 


26980 


2100-3399 


A67R66 


0757-0289 


7 




RESISTOR 150 IX ,125W F TC»0+-100 


29596 


C9-1/8.T0-151-F 


A67R87 


0757-0928 


1 




resistor 1.62K IX ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-1621-F 


A67R68 


0698.0968 


1 




RESISTOR 1.13K iX .125W F TC«0^-100 


29596 


C9-l/e.T0-ll3l-F 


A67R89 


0698-3279 


0 




RESISTOR 9,99K iX ,125W F TC«0<^-100 


29596 


C9-1/8-T0-9991-F 


A67R90 


0683-5125 


8 




RESISTOR 5, IK 5X ,25W FC TC«-900/+700 


01121 


CB512S 


A67R91 


0757-0937 


2 




RESISTOR 9.75K IX ,125W F TC»0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-9751-F 


A67R92 


0683-1525 


9 




RESISTOR 1,5K 5X ,25W FC TC»-900/+700 


01121 


CB1525 


A67R93 


0757-0396 


2 




RESISTOR 10 IX .lES*^ F TC»Of-100 


29596 


C9-1/8-T0-10R0-F 


A67R9a 


0686-9335 


6 




RESISTOR 93K 5X ,5W CC TC«0+765 


01121 


EB9335 


A67R95 


0757-0396 


2 




RESISTOR 10 IX ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-10R0-F 


A67R96 


0757-0190 


9 




RESISTOR 20K IX ,5W F TC-0+-100 


26980 


0757-0190 


A67R97 


0698-3279 


0 




RESISTOR 9,99K iX ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-9991-F 


A67998 


0683-5125 


8 




RESISTOR 5, IK 5X ,25W FC TC»-900/+700 


01121 


CBS125 


A67R99 


0757-0937 


2 




RESISTOR 9.75K ix ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-9751-F 


A67R100 


0683-1525 


9 




RESISTOR 1,5K 5X .25W FC TC«-900/+700 


01121 


CB1525 


A67R1 01 


0757-0396 


2 




RESISTOR 10 IX ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9-l/e-T0-10R0-F 


A67R102 


0686-9335 


6 




RESISTOR 93K 5X ,5W CC TC«0t765 


01121 


EB9335 


A67R103 


0757-0396 


2 




RESISTOR 10 IX ,125rt F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-10R0-F 


Afr7R10a 


0757-0190 


9 




RESISTOR 20K IX .5W F TC«04>-100 


26980 


0757-0190 


A67R105 


2100-3253 


7 




RESISTOR-TRMR 50K lOX C TOP-AOJ 1-TRN 


26960 


2100-3253 


A67R106 


0698-9S10 


9 




RESISTOR 89, 5K IX .125W F TC»0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-8952-F 


A67R107 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-900/+600 


01121 


CB1025 


A67R108 


0683-9715 


0 




RESISTOR 970 5X ,25w FC TC«-900/+600 


01121 


CB9715 


A67R110 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC«-900/t500 


01121 


CB9705 


A67RH1 


0757-0907 


6 




RESISTOR 200 IX ,125W F TCsOt-lOO 


29596 


C9-1/8-T0-201-F 


A67RH2 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25W FC TC«-900/+500 


01121 


C89705 


A67R113 


0757-0907 


6 




RESISTOR 200 IX ,125W F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-201-F 


Ab7Rl ifl 


0683-9705 


8 




RESISTOR 97 5X ,25« FC TC«-900/t500 


01121 


CB9705 


A67R115 


0683-9725 


2 




RESISTOR 9,7K 5X ,25w FC TC«-900/+700 


01121 


CB9725 


A67TP1-9 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN . 04-IN-BSC-SZ RND 


28480 


0306-0124 


Ab7Ul 


1826-0512 


2 




IC 78M15C V RGLTR TO-39 


09713 


MC78M15C6 


A67U? 


1826-0167 


3 


1 


OP AMR PRSM8L TO-99 


0192B 


CA3099AT 


Afe7U3 


1820-0196 


6 


1 


IC 723 V RGLTR TO-lOO 


09713 


MC1723CG 


A67UU 


1826-0511 


1 




IC 79M15A V RGLTR TO-39 


01295 


UA79M15CLA 










A67 MISCELLANEOUS PARTS 








0390-0566 


5 


1 


INSULATOR-KSTR RUBBER RED 


26960 


0390-0566 




1205-0033 


6 


10 


HEAT SINK T0-5/T0-39-PKG 


26960 


1205-0031 




1205-0050 


7 




HEAT SINK T0-S/T0-39-PKC 


28980 


1205-0050 




1205-0085 


6 


■1 


HEAT sink TO-66-PKC 


26480 


1205-0085 




1205-0297 


9 


■1 


HEAT SINK T0-66-PKG 


28960 


1205-0297 




2110-0269 


0 


12 


FUSEHOLDER-CLIP TYPE,25D-FUSE 


26980 


2110-0269 




2260-0001 


5 


3 


NUT-HEX-DBL-CHAM 9-90-THD ,099-IN-THK 


26980 


2260-0001 




1251-0600 


0 




CONNECTOR-SGL CONT PIN 1 , 1 9.MM.BSC-8Z SQ 


26980 


1251-0600 




0903-0029 


9 


2 


BUMPER FOOT-SCR ,5-IN-OD ,25-IN-THK BLK 


26960 


0903-0029 




2360-0117 


6 




SCREW-MACH 6-32 ,375-IN-LG PAN-HD-POZI 


00000 


ORDER 6T DESCRIPTION 




0900-0018 


0 




GROMMET-CHAN NCH ,052-IN-THK-PNL 


26980 


0900-0018 




2190-0007 


2 




WASHER-LK INTL T NO. 6 ,191-IN. ID 


28980 


2190-0007 




0590-1059 




1 


threaded INSERT-NUT 6-32 ,065-LG SST 


28980 


0590-1059 



9-80 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




2190**0005 


0 


2 


WAiHER*lK EXT T NO. 4 ,116*IN-ID 


20480 


2190*0005 




3050*0716 


5 


4 


WA3HER-FL MtLC NO, 5 ,128*IN*I0 


20460 


3050-0716 




2200*0105 


4 


2 


3CREW-MACM 4*40 ,312*IN*LC PAN-HO-POZJ 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 


A70 


03505*66570 


5 


1 


POWER SUPPLY BOARD 


2040o' 


03505*66570 


A70CI 


0100-0696 


2 


1 


CAPACITOR-FXD 2600UF+50-1 OX 75VDC AL 


00053 


101262T07SBB2A 


A70C? 


0100*2316 


7 


1 


CAPACITOR-FXD 900UF^50*10X lOOVDC AL 


56209 


36D901F100AB2A 


A70C5 


0180*0291 


3 




CAPACITOR-FXD 1UF+-10X 35VDC TA 


56209 


150D105X9035A2 


A70C« 


0160*0291 


3 




CAPACITOR-FXD 1UF+-10X 35VDC TA 


56209 


1500105X903SA2 


A70C5 


0100*0291 


3 




CAPACITOR-FXD 1UF+-10X 35VDC TA 


56209 


150D105X9035A2 


A70C6 


0100*0291 


3 




CAPACITOR-FXD lUF^-lOX 3SVDC TA 


56209 


150D10SX9035A2 


A70C7 


0160*0291 


3 




CAPACITOR-FXD 1UF+-10X 35VDC TA 


56209 


150010SX9035A2 


A70CP1 


1902-1204 


3 


2 


DIODE-ZNR 1N2984B 20V 5X D0*4 PDaiOW 


12954 


1N2R04B 


A70CR2 


1902*1204 


3 




OIODE-ZNR 1N2984B 20V SX D0*4 PObIOW 


12954 


1N2904B 


A70CP3 


1902*0643 


2 


1 


DIODE-ZNR IN29798 15V 5X D0*4 P0«10W 


20400 


1902*0643 


A70CPP 


1902*1198 


4 


1 


DIODE-ZNR 1N297S6 9,1V 5X D0*4 PDalOW 


12954 


1N2975B 


A70CR5 


1902*1217 


0 


1 


DIODE-ZNR 6,2V SX D0*4 PDalOW TCa«,03SX 


20400 


1902-1217 


A70R1 


0764*0020 


4 


2 


RESISTOR 5,6K 5X 2W MQ TC«0+-200 


20400 


0764*0020 


A70R2 


0764*0020 


4 




RESISTOR S,6K SX 2W MO TCa0t*200 


20400 


0764-0020 


A70RS 


0607*1031 


5 


1 


RESISTOR lOK lOX ,5W CC TC*0+765 


01121 


E61031 










A70 MISCELLANEOUS PARTS 








2740*0002 


4 


5 


NUT*HEX*DBL*CMAM lO-32-THD ,125-IN*THK 


00000 


ORDER BY description 




0300*0741 


2 


2 


STAnOoFF-RVT-ON ,187*IN*LG 6-32TM0 


00000 


order by DESCRIPTION 




2190*0011 


8 


9 


WASHER-LK INTL T NO, 10 ,195*IN*ID 


20480 


2190*0011 




0590*1136 


6 


6 


threaded insert-nut 10*32 ,125*LG 


20460 


0590-1136 




2600*0126 


7 


4 


SCREW-MAch 10*32 ,25*IN*lC PAN-MD-POZI 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 




0300*0059 


5 


7 


SPACER-RVT-ON ,25-IN-LC ,152-IN-IO 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 




1251-2034 


8 


5 


CONNECTOR-PC edge 10-CONT/ROw 2*R0wS 


20480 


1251*2034 




1251*0600 


0 




CONNECTOR-SCL CONT pin 1,14*MM-BSC*SZ so 


28400 


1251*0600 




1251*2035 


9 




CONNECTOR-PC edge 15-CONT/ROw 2-ROws 


20460 


1251*2035 




1251*3276 


2 




CONNECTOR 6-PIN M POST TYPE 


20400 


1251*3276 




0150*0406 


7 




WIRE iBAwG R 300V PvC 19X30 80C 


20480 


0150*0406 




1251*4659 


7 


2 


CONNECTOR 14-PlN M POST TYPE 


20400 


1251*4659 




0150*0404 


5 




WIRE iBAwG 0 300V PVC 19x30 60C 


20400 


6150*0404 




1251*4692 


8 


1 


connector 0-PIN m post type 


22526 


65645*400 




0150*0403 






WIRE 10AWG BK PVC 19 X 30 80C 


20400 


0150*0403 




0150*0400 


9 




WIRE 10AW6 BL 300V PVC 19x30 80C 


26400 


6150*0400 


A71 


03585*66571 


6 


. 


♦7,7V POWER SUPPLY 


20400 


03565*66571 


A71C1 


0100*2607 


5 


4 


CAPACITOR-FXD 47UF+100-10X lOOVDC AL 


20400 


0100*2607 


A71C2 


0160*3622 


0 




CAPACITOR-FXD ,iUF ♦8o*20X lOOVDC CER 


26654 


2130V5V100R104Z 


A71C3 


0100*2606 


4 


3 


CAPACITOR-FXD 470UF+100-10X 25VDC AL 


20460 


0100*2666 


A71Ca 


0160*3456 


6 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦-lOX IKVDC CER 


26400 


0160*3456 


A71C5 


0100*0116 


1 




CAPACITOR-FXD 6,8UF+*10X 35VDC TA 


56209 


15OD605X9O35B2 


A71C6 


0100*0309 


4 




CAPACITOR-FXD 4,7UF+*20X lOVDC TA 


56209 


150D475X0010A2 


A71C7 


0160*3622 


6 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A71C8 


0100*0309 


4 




CAPACITOR-FXD 4,7UF^*20X lOVDC TA 


56209 


150D475X0010A2 


A71C9 


0160*0300 


3 




CAPACITOR-FXD 2700PF ♦-lOX 200VDC POLYE 


20400 


0160*0300 


A71C10 


0160*0116 


1 




CAPACITOR-FXD 6,0UF+*1OX 35VDC TA 


56209 


150D665X9035B2 


A71Clt 


0160*2055 


9 




CAPACITOR-FxD ,01UF iSO-ZOX lOOVDC CER 


20400 


0160-2055 


A71C12 


0160*3456 


6 




CAPACITOR-FXD loOOPF +-10X IKVDC CER 


20400 


0160*3456 


A71C13 


0160*3622 


6 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦SO-ZOX lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A71C1U 


0160*3456 


6 




CAPACITOR-FXD lOOOPF 4-lOX IKVDC CER 


20460 


0160*3456 


A71C15 


0160*3622 


0 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A71CR1 


1901*0040 


1 




DIODE-SWITCHING 30V 50MA 2N8 00*35 




1901*0040 


A71CR2 


1902*0202 


9 


4 


DIODE-ZNR 15V 5X 00*15 PDalw TCa+,057X 




1902*0202 


A71CR3 


1990*0598 


1 


4 


LED-VISIBLE LUM.INTaSOOUCD IFa60MA*MAX 


Bi M 


5062*4190 


A71CRU 


1901*0026 


3 


14 


DIODE-PWR RECT 200V 750MA 00*29 


Bi ^ ^ ifl 


1901*0026 


A71CR5 


1990*0597 


0 




LED-VISIBLE LUM.INTalMCD IFa60MA*MAx 


Kiliifl 


5062*4150 


A71F1 


2110*0043 


8 


■ 


fuse 1,5A 250V FAST-BLO 1,25X,25 UL lEC 


20480 


2110*0043 


A71L1 


9140*0244 


1 




INDUCTOR IMH 


20460 


9140*0244 


A71Q1 


1053*0006 


Q 




transistor PNP si P0»310MW FTa40MHZ 


27014 


2N5087 


A71Q2 


1854*0022 


Q 




transistor NPN si TO-39 P0«700Mw 


07263 


817643 


A71Qa 


1054*0215 


D 




transistor NPN SI PD»350MW FTaSOOMHZ 


04713 


2N3904 


A71R1 


0011*1026 


II 




RESISTOR ,05 lOX 3w Pw TCao+*200 


20400 


0011*1026 


A71R2 


0757.0407 


Q 




resistor 200 IX ,l25w P TC«Of*lOO 


24546 


C4*1/0*TO*2O1*F 


A71R3 


0603*4715 


Q 




RESISTOR 470 5X ,25w FC TCa.«00/^600 


01121 


CB4715 


A71P5 


0757-0453 


Q 




resistor 30, IK IX ,125W F TCao+-100 


24546 


C4-1/0-TO-3O12-F 


A71R7 


0683-1505 


1 


1 


RESISTOR 15 5X ,25W FC TCa.«O0/+500 


01121 


CB1S05 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 



9-81 



















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


irr?8 


0603-1505 


0 




RESISTOR 15 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB1505 


A71R9 


0683-1505 


0 




RESISTOR 15 5X ,25W FC TC»-400/^500 


01121 


CB1505 


A71R10 


0683-1505 


0 




RESISTOR 15 5X ,2S« FC TC»-400/+500 


01121 


CB1505 


A71R11 


0603-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/t600 


01121 


CB102S 


A7lRt2 


0603-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB1025 


A71R13 


0603-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X .25 mI FC TC>-400/«700 


H! 1 


CB1035 


A71Rlfl 


0603-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC«-400/+700 


H I 


CB1035 


A71R15 


0757-0«A2 


9 




RESISTOR lOK ix ,125W F TC«0+-100 


^ I m 


C4.1/8-T0-1002-F 


A71R16 


0603-1515 


2 




RESISTOR 150 5X ,25W FC TC»-400/+600 


Rtf 


CB1515 


A71R17 


0603-1035 


1 




RESISTOR lOK 5x ,25W FC TC»-400/t700 


01121 


CB103S 


A71R18 


0603-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25w FC TC*-^00/+700 


01121 


CB103S 


A71R19 


0603-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25w FC TC«»400/+500 


01121 


CB1015 


A71R20 


0698-67041 


2 




RESISTOR 24.9K .2SX ,1251^ F TC«0«-100 


26400 


0696*6704 


A71R21 


0757-04U8 


5 




RESISTOR 10. 2K IX .125^ F TOOf-lOO 


24546 


C4-1/6-T0-1622-F 


A71R22 


0603-6025 


7 




RESISTOR 6.6K 5X .25m FC TC>-400/4700 


01121 


CB6025 


A71R23 


0603-1525 


4 




RESISTOR 1.5K 5X ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB1525 


A71R?<I 


0603-4725 


2 




RESISTOR 4.7K 5X ,25w FC TC«-400/+700 


01121 


CB4725 


A71R25 


0603-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25w FC TC«-400/+700 


01121 


CB1035 


A71R26 


0605-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB1035 


A71R27 


0603-2725 


0 




RESISTOR 2.7K 5X ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB2725 


A71R20 


0603-3915 


0 




RESISTOR 390 5X .25M FC TCb-400/4600 


01121 


CB3915 


A71R29 


0603-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB1025 


A71R30 


0603-2725 


0 




RESISTOR 2.7K 5X .25w FC TC»-400/+700 


01121 


CB2725 


A71R31 


0683-4725 


2 




RESISTOR 4.7K 5X .25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB4725 


A71TP1 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL- CONT PIN . 04- I N-BSC-SZ RND 


28480 


0360-0124 


A71U1 


1013-0110 


9 




1C V R6UTR TO-66 


12969 


PIC626 


A71U2 


1026-0026 


3 




COMPARATOR PRCN TO-99 


04715 


MLM311G 


A71US 


1026-0026 


3 




comparator PRCN T0»99 


04713 


HLM3U6 


A71U« 


1020-1199 


1 




IC INV TTL US HEX 1-INP 


01295 


SN74L804N 


A71U5 


1020-1112 


0 




IC FF TTL US 0-TYPE POS-EDGE-TRIG 


01295 


SN74LS74N 










A71 MISCELLANEOUS PARTS 








03502-01103 


1 




HEAT sink 


26460 


03562-01103 




1205-0247 


4 




HEAT SINK T0-66-PKG 


26400 


1205-0247 




1251-2551 


4 


10 


CONNECTOR-SGL CONT SKT . 033-lN-BSC-SZ 


26460 


1251-2551 




21 10-0269 


0 




FUSEMOLOER-CLIP TYPE, 250-FUSE 


26460 


2110-0269 




4040-0749 


4 




EXTR-PC 00 BRN POLYC ,062-BD«THKN$ 


26460 


4040*0749 




4040-0755 


2 


5 


EXTR-PC BD VIO POLYC ,062-BD-THKNS 


26400 


4040-0755 




0590-1054 


7 




threaded insert-nut 6-32 .06S-LC SST 


20460 


0590*1054 




1400-0116 


8 




PIN.GRV .062-IN-DIA .25-IN-LG STL 


26460 


1460*0116 




2360-0117 


6 




SCREN.MACH 6-32 .375-IN. LG PAN-HO-POZI 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 




2360-0115 


4 




SCREN-MACH 6-32 .312-IN-LG PAN-hD-POZI 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 




2200-0103 


2 




SCREN-MACH 4-40 .25-IN-LG PAN-HD-POZI 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 


A72 


03505-66572 


7 


1 


POWER SUPPLY, +5V 


26460 


03505*66572 


A72C1 


0100-2687 


5 




CAPACITOR-FXD «7UFtl00-l0X lOOVDC AL 


26400 


0180*2667 


A72C2 


0160-3622 


0 




CAPACITOR-FXO .lUF ♦0O-2OX lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A72C3 


0100-2695 


5 


1 


CAPACITOR-FXD lOOOUF^lOO-lOX 12VDC AL 


28460 


0160*2695 


A72Ca 


0160-0154 


5 




CAPACITOR-FXD 2200PF t-lOX 200VOC POUYE 


26400 


0160*0154 


A72C5 


0100-0309 


4 




CAPACITOR-FXD 4,7UF^-20X lOVOC TA 


56269 


150D475X0010A2 


A72C6 


0100-0309 


4 




CAPACITOR-FXD 4.7UF+-20X lOVOC TA 


56269 


1500475X0010A2 


A72C7 


0180-0309 


(i 




CAPACITOR-FXD 4.7UF^-20X lOVOC TA 


56269 


150D475X0010A2 


A72C8 


0100-0116 


1 




CAPACITOR-FXD 6.0UFf-lOX 35VDC TA 


56269 


150D665X9015B2 


A72C9 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD .OIUF ♦0O-2OX lOOVDC CER 


26460 


0160*2055 


A72C10 


0160-3622 


0 




CAPACITOR-FXD .lUF ♦0O-2OX lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A72C11 


0160-3622 


0 




CAPACITOR-FxO .lUF fBO-ZOX lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A72C12 


0160-3456 


6 




CAPACITOR-FxD lOOOPF ♦•lOX IKVDC CER 


26460 


0160*3456 


A72CJ3 


0100-0116 


1 




CAPACITOR-FxO 6,0UF+-1OX 35V0C TA 


56269 


150D665X903S62 


A72Cia 


0160-3456 


6 




CAPACITOR-FXO IOOOPF +-10X IKVOC CER 


26460 


0160*3456 


A72CRI 


1902-0202 


9 




DIODE-ZNR 15V 5X 00-15 PO*lw TC»t.057X 


20460 


1902*0202 


A72CR3 


1990-0590 


1 




LED-VISIBLE LUM-1NT>800UC0 1FS60MA-MAX 


28460 


5062*4190 


A72Cpa 


1901-0662 


3 




DIOOE-PWR RECT lOOV 6A 


04713 


MR751 


A72CR5 


1901-0040 


1 




DlODE-SWlTCHlNG 30V 50MA 2NS DO-35 


26460 


1901*0040 


A72CR6 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM-INT«1MCD IFC60MA-MAX 


26460 


5062*4150 


A72F1 


2110-0043 


0 




FUSE 1.5A 250V FAST-BLO 1,25X,25 UL lEC 


26460 


2110*0043 


A72U1 


9140-0243 


0 


1 




26460 


9140-0243 


A7203 


1054-0022 


0 




TRANSISTOR NPN SI TO-39 PD«700Mw 


07263 


S17043 


A72Qa 


1054-0215 


1 




TRANSISTOR NPN SI P0«350Mw FT»300MHZ 


04713 


2N3904 


A7205 


1053-0006 


2 




TRANSISTOR PNP SI P0s31OMW FT«40MHZ 


27014 


2N50B7 


A72RA 


0603-1615 


3 




RESISTOR 160 5X ,25w FC TC«-400/+600 


01121 


CB1615 


A72R5 


0603-3915 


0 




RESISTOR 390 5X .25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB3915 


A72R6 


0603-1505 


0 




RESISTOR 15 5X .25W FC TCb-400/+500 


01121 


CB1505 


A72R7 


0603-1505 


0 




RESISTOR 15 5X ,25H FC TC«-400/t500 


01121 


CB1505 


A72R0 


0603-1505 


0 




resistor 15 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB1505 



9-82 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




0663-1025 


“V 




RESISTOR IK 5% .25W FC TC>-400/f600 




CB1025 


A72R10 


0683*1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25R FC TC*-400/+500 


■nni 


C61015 


AT2RU 


0683-1505 


0 




RESISTOR 15 5X ,25W FC TC«-400/+500 




CB1505 


A72Ria 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC»-400/+700 


BilOl 


CB1035 


A72R13 


0683*1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB1035 


A72Ria 


0683-6825 


7 




RESISTOR 6.8K 5X ,25w FC TC»-400/+700 


01121 


CB6825 


A72R1S 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25w FC TC»-400/+500 


01121 


CB1015 


A72R16 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25« FC TC«-400/+700 


01121 


CB1035 


A72R17 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25K FC TC«-400/+700 


01121 


CB1035 


A72R18 


0683-4725 


2 




RESISTOR 4.7K 5X ,25W FC TC»-400/t700 


01121 


CB472S 


A72R19 


2100-3273 


1 




RESISTOR-TRMR 2K 10% C SIDE-ADJ 1-TRN 


28480 


2100-3273 


A72R20" 


0757-0459 


8 


1 


RESISTOR 56. 2K 1% .125W F TC=0+-100 


24546 


Ctt-l/8-TO-5622-F 


A72R20" 


0698-4489 


6 




resistor 28K 1% .125W F TC=-+-100 


91637 


CMF-55-l,T-l 


A72R21 


0683-1505 


0 




resistor 15 5X ,25W FC TC»-400/+500 


01121 


CB1S05 


A72R?2 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25K FC TC"-400/4500 


01121 


CB1015 


A72R23 


0683-2725 


6 




RESISTOR 2,7K 5X .25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB2725 


A72R2<i 


0683*1025 


9 




resistor IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A72R25 


0683-2725 


6 




resistor 2,7K 5X ,25w FC TC«-400/+700 


01121 


CB2725 


A72R26 


0683-1525 


4 




RESISTOR 1.5K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB1525 


A72R27 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5x .25w FC TC«-400 /a700 


01121 


CB10S5 


A72R28 


0757-0442 


9 




RESISTOR lOK IX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-1002-F 


A72R29 


0683-1025 


9 




resistor IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A72R30 


0698-4480 


7 


1 


RESISTOR 15, 8K \% ,125W F TC»0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-1582-F 


A72R31 


2100-3207 


1 




RESISTOR-TRMR SK lOX C SIDE-ADJ 1-TRN 


28480 


2100-3207 


A72R32 


0698-4470 


5 


1 


RESISTOR 6.98K ix ,125K F TC«0t-100 


24546 


C4-1/8-T0-6981-F 


A72R33 


0812-0031 


0 


1 


RESISTOR 200 5x ,25rt Pww TC»+4000+-400 


54294 


PC312-1/4-201-J 


A72R3« 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB1035 


A72R35 


0683*3335 


e 


1 


RESISTOR 33K 5X ,25W FC TC«-400/+800 


01121 


CB3335 


A72TP1 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN . 04- IN-BSC-SZ RND 


28480 


0360-0124 


A72U1 


1826-0026 


3 




COMPARATOR PRCN TO-99 


04713 


MLM3116 


A72U2 


1826-0026 


3 




COMPARATOR PRCN TO-99 


04713 


MLM311G 


A72U3 


1820-1199 


1 




IC INV TTU LS HEX l-INP 


01245 


SN74LS04N 


A72U« 


1820-1112 


8 




IC FF TTL US D-TYPE POS-EDCE-TRIC 


01295 


8N74LS74N 


A72U5 


1813-0082 


a 


1 


IC TO-3 


12969 


P1C646 










A72 MISCELLANEOUS PARTS 








03585-01102 


3 


1 


HEAT SINK 


28480 


03585-01102 




1251-2551 


4 




CONNECTOR-SGL CONT SKT , 033-lN-BSC-SZ 


28480 


1251-2551 




2110-0269 


0 




FU8EH0LDER-CLIP TYPE, 25D-FU8E 


28480 


2110-0269 




4040-0755 


2 




EXTR-PC BD VIO POLYC ,062-BD-THKNS 


28480 


4040-0755 




0590-1054 


7 




threaded INSERT-NUT 6-32 ,065-LG SST 


28480 


0590-1054 




1480-0116 


8 




PIN-GRV ,062-lN-DIA ,25-IN-L6 STL 


28480 


1480-0116 




2360-0115 


a 




SCREH-MACH 6-32 ,312-IN-LG PAN-HO-POZI 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 


A73A 


03585-66573 


8 


1 


♦18, +12V POWER SUPPLY 


28480 


03585-66573 


A73C1 


0180-2687 


5 




CAPACITOR-FxD 47UF+100-10X lOOVDC AL 


28480 


0180-2687 


A73C2 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF +80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A73C3 


0180-2686 


4 




CAPACITOR-FXO 470UF+100-10X 25VDC AL 


28480 


0180-2686 


A73Ca 


0160-3456 


6 




CAPACITOR-FXO lOOOPF f-lOX IKVDC CER 


28480 


0160-3456 


A73C5 


0180-0116 


1 




CAPACITOR-FXO 6,8UF>-10X 35V0C TA 


56289 


150D6S5X9035B2 


A73C6 


0180-0309 


4 




CAPACITOR-FXO 4,7UF^-20X lOVOC TA 


56289 


1500475X0010A2 


A73C7 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXO ,iUF ♦80-20% lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A7SC8 


0180-0309 


4 




CAPACITOR-FXD 4,7UF+-20X lOVOC TA 


56289 


150D47SX0010A2 


A73C9 


0160-0300 


3 




CAPACITOR-FXO 2700PF ♦-lOX 200VDC POLYE 


28480 


0160-0300 


A73CJ0 


0180-0116 


1 




CAPACITOR-FxD 6,8UF^-10X 35VDC TA 


56289 


1500685X903582 


A73C11 


0160-2055 


9 




CAPACXTOR-FXD .OIUF ♦60-20X lOOVOC CER 


28480 


0160-2055 


A73C12 


0160-3456 


6 




CAPACITOR-FXO lOOOPF ♦-lOX IKVOC CER 


28480 


0160-3456 


A73CU 


0160-3622 


6 




CAPACITOR-FXD ,1UF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A73C1A 


0160-3456 


6 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦-lOX IKVOC CER 


28480 


0160-3456 


A73C15 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXO ,)UF ♦80-20% lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A73CR1 


1901-0040 


1 




1 diode-switching 30V 50MA 2NS 00-35 


28480 


1901-0040 


A75CR2 


1902-0202 


9 




OIODE-ZNR 15V 5X DO-15 PD«lW TC«^,057% 


28480 


1902-0202 


A73CR3 


1990-0598 


1 




LED-VISIBLE LUM-INTsBOOUCD IF«60MA-MAX 


26480 


5062-4190 


A73CRa 


1901-0026 


3 




DIODE-PWR RECT 200V 750MA DO-29 


28460 


1901-0026 


A73CR5 


1990-0597 


0 




LED-VISIBLE LUM.INTUMCD 1F«60MA-MAX 


28480 


5082-4150 


A75ri 


2110-0043 


8 




FUSE 1.5A 250V FAST-BLO 1,25X,25 UL IEC 


28480 


2110-0043 


A73Lt 


9140-0244 


1 






28460 


9140-0244 


A7301 


1653-0086 


2 




TRANSISTOR PNP SI PD«310MW FT«40MHZ 


27014 


2N5087 


A73Q2 


1854-0022 


8 




TRANSISTOR NPN SI TO-39 PO«700MW 


07263 


817843 


A73Q3 


1854-0215 


1 




TRANSISTOR NPN SI PD«350MN FT«300MHZ 


04713 


2N3904 


A73Qa 


1854-0215 


1 




TRANSISTOR NPN SI PDb3S0MH FT«300MHZ 


04713 


2N3904 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 



9-83 

















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


—rrm 


KLUOLSH 


“T 




RESISTOR ,05 lOX 3w Pw TC«0+-200 


284S0 


0811-1826 


A73R2 


0757*0«0« 


3 


1 


RESISTOR 130 U ,125W F TC"0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-131-F 


A73R3 


0687-1021 


3 


2 


RESISTOR IK lOX ,5i^ CC TC«0f647 


01121 


EB1021 


A73R4 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25i« FC TO-400/4600 


01121 


CB1025 


A73R5 


0757-0449 


6 




RESISTOR 20K IX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-2002-F 


A73R7 


0683-1505 


0 




RESISTOR 15 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB1505 


A73RS 


0683-1505 


0 




RESISTOR 15 5X ,25w FC TC«-400/+500 


01121 


CB1505 


A73R9 


0683-1505 


0 




RESISTOR 15 5X ,25« FC TC»-400/t500 


01121 


CB1505 


A73R10 


0683-1505 


0 




RESISTOR 15 5X ,25« FC TC«-400/+500 


01121 


C81505 


A73RU 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25^ FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A73R12 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-400/+600 


01121 


CB1025 


A73R13 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC»-400/t700 


01121 


CB1035 


A73R14 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB1035 


A73R15 


0757-0442 


9 




RESISTOR lOK U ,l25^y F TC«0 + -100 


24546 


C4-1/8-T0-1002-F 


A73R16 


0663-1515 


2 




RESISTOR 150 5X ,25W FC TC«-400/f600 


01121 


CB1515 


A73R17 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25w FC TC«-400/^700 


01121 


CB1035 


A73R18 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25w FC TC«-400/f700 


01121 


CB1035 


A73R19 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25»V FC TC«-400/4>500 


01121 


CB1015 


A73R20 


0698-6704 


2 




RESISTOR 24.9k .25X ,125W F TOOt-lOO 


28480 


0698-6704 


A73R22 


0683-6825 


7 




RESISTOR 6,8K 5X ,25W FC TC«-400/^700 


01121 


CB6825 


A73R23 


0683-1525 


4 




RESISTOR 1,5K 5X ,25W FC TC»-400/^700 


01121 


CB1525 


A73R29 


0683-4725 


2 




RESISTOR 4,7K 5X ,25W FC TC«-400/t700 


01121 


CB4725 


A73R25 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB1035 


A73R26 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC"-400/t700 


01121 


CB1035 


A73R27 


0683-2725 


8 




RESISTOR 2.7K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB2725 


A73R?a 


0683-3915 


0 




RESISTOR 390 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB3915 


A73R29 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-40O/f600 


01121 


CB1025 


A73R3Q 


0683-2725 


8 




RESISTOR 2.7K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB2725 


A73R31 


0683-4725 


2 




RESISTOR 4,7K 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB4725 


A73R32 


0698-3228 


9 




RESISTOR 49, 9K IX ,125M F TC«0t-100 


28480 


0698-3228 


A73TP1 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN , 04- 1 N-BSC-SZ RND 


28480 


0360-0124 


A73UI 


1813-0083 


5 


1 


IC TO-66 


12969 


PIC601 


A75U2 


1826-0026 


3 




COMPARATOR PRCN TO-99 


04713 


MLM3116 


A73U5 


1826-0026 


3 




COMPARATOR PRCN TO-99 


04713 


MLM311G 


A73Ua 


1820-1199 


1 




IC INV TTL LS HEX 1-INP 


01295 


SN74LS04N 


A73U5 


1820-1112 


8 




IC FF TTL LS O-TYPE P08-E0CE-TRIG 


01295 


8N74L874N 










A73 MISCELLANEOUS PARTS 








03582-01103 


1 




HEAT SINK 


28480 


03582-01103 




1205-0247 


4 




HEAT SINK T0-66-PKG 


2S4S0 


1205-0247 




1251-2551 


4 




CONNECTOR-SGL CONT SKT , 033-IN-BSC-SZ 


28460 


1251-2551 




2110-0269 


0 




FUSEHOLOER-CLIP TYPE,25D-FU8E 


28480 


2110-0269 




4040-0751 


8 




EXTR-PC BD ORN POLYC , 062-00-THKNS 


26480 


4040-0751 




4040-0755 


2 




EXTR-PC BD VIO POLYC , 062-B0-THKN8 


28480 


4040-0755 




0590-1054 


7 




threaded insert-nut 6-32 ,065-LG S8T 


28480 


0590-1054 




1480-0116 


8 




PIN-GRV ,062-IN-0IA ,25-IN-LG STL 


28480 


1480-0116 




2200-0103 


2 




8CREW-MACH 4-40 ,25-IN-LG PAN-HD-P02I 


00000 


ORDER BY DESCRIFTION 




2360-0117 


6 




SCREW-MACH 6-32 ,375-IN-LC PAN-hO-POZI 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 




2360-0115 


4 




SCREW-MACH 6-32 .312-IN-LC PAN-HD-POZI 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 


A74 


03585-66574 


9 


1 


POWER SUPPLY, -|8V 


28480 


03585-66574 


A79C1 


0180-0309 


4 




CAPACITOR-FxD 4.7uFf-20X lOVDC TA 


56289 


150D475X0010A2 


A79C2 


0180-0309 


4 




CAPACITOR-FXD 4.7UF+-20X lOVOC TA 


56289 


1500475X0010A2 


A7«C3 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FxD ,1UF ♦SO-ZOX lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A79Ca 


0180-0116 


1 




CAPACITOR-FXD 6.8UF+-10X 35VDC TA 


56289 


150D6S5X9035B2 


A7«C5 


0160-0300 


3 




CAPACITOR-FXD 2700PF f-lOX 200V0C POLYE 


28480 


0160-0300 


A79C6 


0160-2204 


0 




CAPACITOR-FXD lOOPF ♦-SX 300VOC MICA 


28480 


0160-2204 


A7«C7 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXD ,01UF ♦80-20X lOOVDC CER 


28480 


0160-2055 


A74C8 


0160-3622 


8 




CAPACITOP-FXD ,1UF 480-20X lOOVOC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A79C9 


0160-3456 


6 




CAPACITOR-FXD lOOOPF t-lOX IKVOC CER 


28480 


0160-3456 


A79C10 


0160-3456 


6 




CAPACITOR-FXD lOOOPF ♦-lOX IKVDC CER 


28480 


0160-3456 


A79CJ1 


0180-0309 


4 




CAPACITOR-FXD 4,7UFt-20X lOVDC TA 


56289 


150D475X0010A2 


A79C12 


0180-2687 


5 




CAPACITOR-FXD 47UF+100-10X lOOVDC AL 


28480 


0180-2687 


A7aCl3 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,lUF ♦80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A74C14 


0180-2686 


4 




CAPACITOR-FXD 470UF^100-IOX 25VDC AL 


28480 


0180-2686 


A79C15 


0160-3622 


8 




CAPACITOR-FXD ,1UF fSO-ZOX lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A79C16 


0160-3456 


6 




CAPACITOR-FXD lOOOPF +-10X IKVDC CER 


28480 


0160-3456 


A74CRI 


1990-0597 


0 




LEO-VISIBLE LUM-INT»1mC0 IF«60MA-MAX 


28480 


5062-4150 


A74CR2 


1901-0040 


1 




DIOOE-SWITCHING 30V SOMA 2N8 DO-35 


28480 


1901-0040 


A7«CR3 


1902-0202 


9 




DIOOE-ZNR 15V 5X 00-15 P0«1W TC»^,057X 


28480 


1902-0202 


A7«CR« 


1990-0598 


1 




LED-VISIBLE LUM-INT>800UCD IFb60MA-MAX 


28480 


5082-4190 


A7«CR5 


1901-0026 


3 

L 




DIODE-PWR RECT 200V 750MA DO-29 


28480 


1901-0026 



9-84 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 

















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


—rrm 


2110-0043 


T 




Pust 1.4A 250V FA8T-0LO U25X.25 Ut lEC 




2110-0043 


AT4U 


9140-0244 


1 






28480 


9140*0244 


A74Q1 


1854.021S 


1 




TRANSISTOR NPN SI P0»350«W FT»300MMZ 


■I ! ' m 


2NS904 


A7aQ2 


1854-0215 


1 




transistor NPN SI PO«35oMw FT«300MMZ 




2N3904 


A74Q5 


1853-0210 


4 


1 


transistor pnp Si TO-39 P0«1W FT*50MHZ 


Bii 1 i m 


1853*0210 


A74P1 


0683-1505 


0 




RESISTOR 15 5X ,25w FC TC«-400/+500 


01121 


CB1505 


A74R3 


0683-1505 


0 




RESISTOR 15 5X ,25W FC TC«-400/+500 


01121 


CBlSOS 


A74R3 


0683-1525 


4 




RESISTOR l,5K 5X .25W FC TC»-400/+700 


01121 


C61525 


A74RU 


0683-1525 


4 




RESISTOR l,5K 5X .25W FC TC«-400/^700 


01121 


C81525 


A74R5 


0683-2725 


8 




RESISTOR 2,7K 5X .25W FC TC»-400/+700 


01121 


C82725 


A74RII 


0683-3915 


0 




resistor 390 5X ,25w FC TC»-400/f600 


01121 


CB3915 




0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


CB1025 


A74R8 


0683-2725 


8 




RESISTOR 2,7K 5X .25W FC TC»-400/+700 


01121 


CB2725 


A74RQ 


0683-1525 


4 




RESISTOR 1.5K 5X ,25W FC TC«-400/4700 


01121 


CB1525 


A74R10 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB1035 


A74R11 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25w FC TC«-900/+700 


01121 


CB1035 


A74R1 3 


0683-4725 


2 




RESISTOR 4,7K 5X ,25w FC TC«-400/+700 


01121 


CB4725 


A74R1 3 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC»-400/+600 


01121 


C81025 


A74R14 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB1035 


A74R15 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB1035 


A74R1 6 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25W FC TC«-900/*600 


01121 


CB1025 


A74R1 7 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC*-400/<-500 


01121 


CB1015 


A74R16 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5% .25K FC TC«-400/t700 


01121 


CBIO35 


A74R19 


0683-1015 


7 




RESISTOR 100 5X ,25W FC TC»-«00/+500 


01121 


CB1015 


A74R20 


0683-1505 


0 




RESISTOR 15 5X ,25W FC TC«-400/f500 


01121 


CB1505 


A74R21 


0683-1505 


0 




RESISTOR 15 5X .25W FC TC«-400/+500 


01121 


CB1505 


A74RRR 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25« FC TC*-400/+700 


01121 


CB1035 


1 


0757-04^2 


9 




RESISTOR lOK IX ,125W F TC*0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-1002-F 


A74R24 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5x ,25W FC TC«-400/+700 


01121 


CB1035 


A74R25 


0683-4715 


0 




RESISTOR 470 5x ,25 m FC TC»-400/^600 


01121 


CB4715 


A74R;?6 


0685-4705 


8 




RESISTOR 47 5X ,25W FC TC»-400/^500 


01121 


CB4705 


A74R?7 


0698-3582 


8 




RESISTOR 41, 2K IX ,125w F TC»0^-100 


24546 


C4-1/8-T0-4122-F 


A74R28 


0757-0284 


7 




RESISTOR 150 IX ,125W F TC»0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-151-F 


A74R?9 


0811-1626 


1 




RESISTOR ,05 lOX 3l^ PW TC«0 + -200 


28480 


0811-1826 


A74R30 


0687-1021 


3 




RESISTOR IK lOX ,5w CC TCs0^647 


01121 


E8IO2I 


A74TP1 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN . 04- I N-BSC-SZ RND 


28480 


0360-0124 


A74U1 


1820-1199 


1 




IC INV TTL ls hex 1-INP 


01295 


SN74L804N 


A74U2 


1820-1112 


8 




IC FF TTL LS D-TYPE POS-EOGE-TRIC 


01295 


8N74LS74N 


A74U3 


1826-0026 


3 




comparator PRCn TO-99 


04713 


MLM3UG 


A74U4 


1826-0026 


3 




comparator PRCN TO-99 


04713 


MLM311G 


A74U5 


1813-0084 


6 


1 


IC TO-66 


12969 


PIC611 










A74 miscellaneous PARTS 








03582-01103 


1 




HEAT SINK 


28480 


03582-01103 




1205-0247 


4 




heat SINK T0-66-PKG 


28480 


1205*0247 




1251-2551 


4 




CONNECTOR-SGL CONT 3KT . 033-IN-B3C-SZ 


28480 


1251*2551 




2110-0269 


0 




FUSEHOLOER-CLIP TYPE. 250-FUSE 


28480 


2110*0269 




9040-0752 


9 




EXTR-PC 90 YEL POLYC , 062-BD-THKNS 


28480 


4040*0752 




4040-0755 


2 




EXTR-PC 80 VIO POLYC , 062-BD-THKNS 


28480 


4040*0755 




2360-0295 


1 


1 


SCREH-MACH 6-32 ,312-IN-LG PAN-MO-PHL 


28480 


2360-0295 




0590-1054 


7 




THREADED insert-nut 6-32 .065-LG SST 


28480 


0590-1054 




1480-01 16 


8 




PIN-GRV ,062-lN-OlA ,25-IN-LG STL 


28480 


1480-0116 




2360-0117 


6 




SCREw-MACM 6-32 ,375-IN-LG PAN-HO-POZI 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 




2200-0103 


2 




SCREW-MACH 4-40 ,25-IN-LC PAN-HD-POZI 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 


A75 


03585-66575 


0 


1 


power supply CONTROL 


28480 


03585*66575 


A75C 1 


0180-1748 


7 


1 


CAPACITOR-FXD 45UF+50-10X 250VDC AL 




390456F250FL4 


A75C? 


0180-2216 


6 


2 


CAPACITOR-FXD 350UF>75- 1 OX 16VDC AL 




30D357G0160H2 


A75C5 


0180-2216 


6 




CAPACITOR-FXO 350UF+75-10X 16VDC AL 




30D357G016DH2 


A75C4 


0160-0228 


6 




CAPACITOP-FxD 22UF+-10X 15VDC TA 


£ 9 


1500226X901582 


A75C5 


0180-0226 


6 




CAPACITOR-FXD 22UF+-10X 15V0C TA 


56289 


1500226X901582 


A75C6 


0180-0141 


2 




CAPACITOR-FXD 50UF+75-10X 50VDC AL 


»T?T!1 


30D5066050DD2 


A75C7 


0180-0141 


2 




CAPACITOR-FXD 50UF+75-10X 5OVDC AL 




30D506G050D02 


A7SC8 


0180-0291 


3 




CAPACITOR-FXD 1UF+-10X 35VDC TA 


Kim 


150D105X9035A2 


A7SC9 


0180-0228 


6 




CAPACITOR-FXD 22UF+-10X 15VDC TA 


56289 


150D226X9015B2 


A75C10 


0160-2373 


4 


1 


CAPACITOR-FXD 4700PF +-2X 300VOC MICA 


28480 


0160*2373 


A75Clt 


0160-3622 


8 




CAPACnOR-FXD , l UF 4-80-20X lOOVDC CER 


26654 


2130Y5V100R104Z 


A75CRI 


1906-0069 


4 


2 


DIODE-Fw BRDG 400V lA 


28480 


1906-0069 


A75CP2 


1906-0069 


4 




DIODE-Fw BRDG 400V lA 


28480 


1906-0069 


A7SCR3 


1901-0026 


3 




DIODE-PWR RECT 200V 750MA DO-29 


28480 


1901-0026 


A7SCR4 


1901-0026 


3 




DIOOE-PWR RECT 200V 750MA 00-29 


28980 


1901-0026 


A75CR5 


1901-0026 


3 




DIODE-PWR RECT 200V 750MA DO-29 


28460 


1901-0026 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 



9-85 















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


1 WM 


1901-0026 


T 




DIODE. PWR RECT 200V 750MA 00-29 


28980 


1901-0026 


A75CR7 


1902-3073 


8 


1 


OIODE-ZNR 9,32V 5X DO-7 P0a,9M TC«-,035X 


28980 


1902-3073 


A75CRa 


1901-0090 


1 




diode-snitching 30V SOMA 2NS DO-35 


28980 


1901-0090 


A75CR9 


1901-0026 


3 




DIOOE-PNR RECT 200V 750MA DO-29 


28980 


1901-0026 


A75CR10 


1901-0026 


3 




OIODE-PNR RECT 200V 750MA 00-29 


28960 


1901-0026 


A75CR11 


1902-0557 


7 


2 


DIODE-ZNR 29, 3V 5X Oo- 15 P0»lw TC«^,078X 


28980 


1902-0557 


A75CR1? 


1902-0557 


7 




DIOOE-ZNR 29,3V 5X 00-15 PD«1N TCs^,078X 


28980 


1902-0557 


A7SCR13 


1901-0090 


1 




diode-snitching 30V Soma 2ns oo-3S 


28980 


1901-0090 


A75CRU 


1901-0026 


3 




DIOOE-PNR RECT 200V 750MA 00-29 


28980 


1901-0026 


A7SCR15 


1901-0026 


3 




DIOOE-PNR RECT 200V 750MA 00-29 


28980 


1901-0026 


A75CR16 


1902-0777 


3 




DIOOE-ZNR 1N825 6,2V SX DO-7 PD«,9N 


09713 


1N825 


A75CR17 


1902-3205 


8 


1 


DIODE-ZNR 15V 5X 00-7 P0>,9N TC>t,057X 


28980 


1902-3205 


A75CR18 


1901-0090 


1 




0I0DE.8NITCHING 30V 50MA 2NS 00-35 


28980 


1901-0090 


A75CR19 


1901-0090 


1 




DIOOE-SNITCHING 30V 50MA 2N8 00-35 


28980 


1901-0090 


A75CR20 


1901-0090 


1 




DIODE. snitching 30V 50MA 2N$ DO-35 


28980 


1901-0090 


A75CR2t 


1889-0052 


7 


1 


THYRISTOR-SCR VRRMsbO 


01295 


TIC9S 


A75F1 


2110-0009 


1 


1 


FUSE ,25A 250V FA8T-BLO l,25X,25 UL lEC 


28980 


2110-0009 


A75Q1 


1859-0216 


2 


1 


TRANSISTOR NPN 2N3991 SI TO-66 PDb25N 


0192B 


2N3991 


A75Q? 


1853-0323 


0 


1 


TRANSISTOR PNP 2N9900 SI TO-66 P0«25N 


09713 


2N9900 


A75R1 


0683-2035 


3 




RESISTOR 20K 5X ,25N FC TC»-900/4-800 


01121 


CB2035 


A75R2 


0769-0092 


0 


2 


RESISTOR 2.2K 5X 2N MO TC«0t-20O 


28980 


0769-0092 


A75R5 


0683-1005 


5 




RESISTOR 10 5X ,25N FC TC«-900/+500 


01121 


CB1005 


A75R9 


0769-0092 


0 




RESISTOR 2,2K BX 2N MQ TC»0f-200 


28980 


0769-0092 


A75R5 


0683-1005 


5 




RESISTOR 10 5X ,25N FC TC»-900/+500 


01121 


CB1005 


A75R6 


0698-9926 


1 


1 


RESISTOR 1,58K IX ,125N F TC«Of-100 


29596 


C9-1/8-T0-1581-F 


A75R7 


0757-0161 


9 




RESISTOR 609 IX .125N F TC*0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-609R-F 


A75R8 


0757-0993 


0 


1 


RESISTOR IIK IX ,125N F TCbO^-100 


29596 


C9.1/8-T0-1102-F 


A75R9 


2100-3109 


2 




RESISTOR-TRMR 2K lOX C SIDE-ADJ 17-TRN 


02111 


93P202 


A75R10 


0698-3279 


0 




RESISTOR 9,99k IX ,125N F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-9991-F 


A75R11 


0698-6678 


9 


2 


RESISTOR 15K ,5X .125N F TC«0+-50 


28980 


0698-6678 


A75R12 


0698-6678 


9 




RESISTOR 15K ,5X ,125N F TCBOt-50 


28980 


0698-6678 


A75RI J 


0687-1891 


5 




RESISTOR 180K lOX .5N CC TC«0t682 


01121 


EB1891 


A75R1« 


0683-1005 


5 




RESISTOR 10 5X ,25N FC TC>-900/fS00 


01121 


CB1005 


A75R15 


2100-3056 


8 




RESISTOR-TRMR SK lOX C SIDE-ADJ 17-TRN 


02111 


93P502 


A75R16 


0698-9982 


9 




RESISTOR 17, 9K IX ,12SN F TC>0^-100 


03688 


PME55-1/8-T0-1792-F 


A75R17 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK SX ,25N FC TCs-900/t600 


01121 


CB102S 


A75R18 


0757-0955 


9 




RESISTOR 36, 5K ix ,125N F TC«0f-100 


29596 


C9-1/8-T0-3652-F 


A75R19 


0757-0969 


5 


1 


RESISTOR 90, 9K IX ,125N F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-TO-9092-F 


A75R20 


0757-0999 


6 




RESISTOR 20K IX ,12SN F TC«0+-100 


29596 


C9-1/8-T0-2002-F 


A75R21 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25N FC TC«-900/t600 


01121 


CB102S 


A75R22 


0683-1025 


9 




RESISTOR IK 5X ,25N FC TC«-900/+600 


01121 


CB1025 


A7SR23 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25 n FC TC«-900/t700 


01121 


CB1035 


A7SR2a 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25N FC TC»-900/t700 


01121 


CB1035 


A75R25 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25N FC TC«-900/+700 


01121 


CB1035 


A75R26 


0683-9715 


0 




RESISTOR 970 5X ,25N FC TC«-900/+600 


01121 


CB0715 


A75R27 


0683-1035 


1 




RESISTOR lOK 5X ,25N FC TC«-900/+700 


01121 


CB1035 


A75S1 


3103-0015 


0 


1 


SNITCH-THRM FXD *75C 6A OPN-ON-RISE 


28980 


3103-0015 


A75TP1-2 


0360-0124 


3 




CONNECTOR-SGL CONT PIN . 04- IN-BSC-SZ RND 


28480 


0360-0124 


A75UI 


1820-0929 


8 




IC V RGLTR TO-39 


18329 


LM309H 


A75U2 


1826-0220 


9 




IC V RGLTR TO-39 


27019 


LM320H-05 


A75U5 


1820-0203 


6 




OP AMP 6P TO-99 


01928 


CA791CT 


A75UU 


1820-0203 


6 




OP AMP CP TO-99 


0192B 


CA791CT 


A75U5 


1826-0026 


3 




COMPARATOR PRCN TO-99 


09713 


MLM311G 


A7SU6 


1820-1201 


6 




IC GATE TTL LS AND QUAD 2-INP 


01295 


8N79L808N 










A75 MISCELLANEOUS PARTS 








0390-0162 


7 


2 


IN8ULAT0R-XSTR ALUMINUM 


28980 


0390-0162 




03585-01103 


9 


1 


HEAT SINK, A75 


28980 


03585-01103 




1205-0011 


0 




heat SINK T0-5/T0-39.PKG 


28980 


1205-0011 




2110-0269 


0 




FUSEHOLDER-CLIP TYPE, 250-FUSE 


28980 


2110-0269 




9090-0753 


0 




EXTR-PC BO GRN POLYC ,062-BD-THKNS 


28980 


9090-0753 




9090-0755 


2 




EXTR-PC BO VIO POLYC ,062-B0-TMKN8 


28980 


9090-0755 




0590-1059 


7 




THREADED INSERT-NUT 6-32 ,065-L6 SST 


28980 


0590-1059 




1980-0116 


8 




PIN.GRV ,062-IN.0IA ,25-lN-LG STL 


28980 


1980-0116 




2360-0115 


U 




SCREn-hACH 6-32 ,312-lN-LG PAN-HD-POZZ 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 




2920-0003 


H 


8 


NUT-HEX-OBL-CHAM 6-32-THD ,099-IN-THK 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 




2190-0918 


n 




hASHER-LK HLCL no, 6 ,191.IN.I0 


28980 


2190-0918 




3050-0066 


n 




NASHER-FL MtLC no. 6 .197-ZN-IO 


28980 


3050-0066 




8150-0038 




1 


NIRE 22ANG Y 300V PVC 7X30 80C 


28980 


8150*0038 



9-86 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
















Table 9-3. Replaceable Parts (Coat'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


—m 




T 


1 


POWER DISTRIBUTION BOARD 


28480 


03565-66576 


ATbCl 


0180-0291 


3 




CAPACITOR-FXD 1UF+-10* 35VDC TA 


56289 


1S0D105X9035A2 


A7bC2 


0180*0291 


3 




CAPACITOR-FXD 1UF+-10X 35V0C TA 


562S9 


150D105X9035A2 


A76CS 


0180-0049 


9 


1 


CAPACnOR-FXO 20UF + 75-10X 50VDC AL 


562S9 


30D206G050CC2 


A7bC4 


0180-0291 


3 




CAPACITOR-FXD lUF^-10* 35VDC TA 


56289 


1S00105X903SA2 


A76CS 


0180-0291 


3 




CAPACITOR-FXD 1UF4-10X 35VDC TA 


56289 


1S0D105X9035A2 


A76C6 


0180-0291 


3 




CAPACiTOR-FXD 1UF+-10X 35VDC TA 


562S9 


1S0D10SX903SA2 


A76C7 


0180-0291 


3 




CAPACITOR-FXD lUF^-lOX 35VDC TA 


562S9 


150D105X9055A2 


A76CR1 


1901-0026 


3 




DIODE-PWR RECT 200V 750MA DO-29 


26480 


1901-0026 


A76CR2 


1901-0026 


3 




DIODE-PWR RECT 200V 750MA DO-29 


26480 


1901-0026 


A76CR3 


1901*0026 


3 




DIODE-PWR RECT 200V 750MA DO-29 


26460 


1901-0026 


A76CRa 


1901-0662 


3 




DIODE-PWR RECT lOOV 6A 


04713 


MR751 


A76CR6 


1902-0909 


3 


1 


DIODE-ZNR 1N2972A 6,2V lOX DO-4 PD«10W 


04713 


1N2972A 


A76J1 


1251-3196 


5 


1 


CONNECTOR 8-PIN M POST TYPE 


26480 


1251-3196 


A76J2 


1251-3475 


3 




connector 10-pin m post type 


26460 


1251-3475 


A7bJ3 


1251-3276 


2 




CONNECTOR 6-PIN M POST TYPE 


26460 


1251-3276 


A76J4 


1251-3981 


6 


1 


CONNECTOR 9-PIN M POST TYPE 


26480 


1251-3961 


A76J5 


1251-3618 


6 




connector 2-pin m post type 


28460 


1251-3616 


A76J6 


1251-4659 


7 




Connector 14-pin m post type 


26460 


1251-4659 


A76J7 


1251-3618 


6 




connector 2-pin M post type 


26460 


1251-3616 


A76J9 


1251-3192 


) 


1 


connector 3-pin m post type 


26460 


1251-3192 


A76J10 


1251-3195 


4 


1 


connector 4-pin m post type 


26460 


1251-3195 


A76L1 


9140-0270 


3 


1 


INDUCTOR FAN 


26460 


9140-0270 


A76R1 


0683-9705 


6 




resistor 47 5X ,25W FC TC>-400/4>500 


01121 


C64705 


A76T1 


9100-4031 


8 


1 


balum transformer 


26480 


9100-4031 


A76T2 


9100-3454 


7 


1 


transformer. Ground isolator 


26460 


9100-3454 


A76U1 


1826-0403 


0 




IC V RGLTR TO-3 


80103 


LAS-1615 










A76 MISCELLANEOUS PARTS 








03585-01212 


6 


1 


BRACKET, HEAT SINK 


26460 


03565-01212 




0590-0526 


6 




threaded INSERT-NUT 4-40 ,065-LG SST 


26460 


0590-0526 




0590-1136 


6 




THREADED INSERT-NUT 10-32 ,125-LG 


28460 


0590*1136 




1200-0452 


3 


1 


socket-xstr 2-CONT TO-3 sldr-eye 


26460 


1200-0452 




0590-1054 


7 




THREADED INSERT-NUT 6-32 .065-L6 SST 


28460 


0590-1054 




0380-0046 


0 


6 


SPACER-RVT.ON ,375-IN-LG ,152-ZN-I0 


00000 


ORDER BY description 




1251-0600 


0 




CONNECTOR-SCL CONT PIN 1 , 1 4-MM-BSC-SZ SO 


26460 


1251-0600 




2200-0169 


0 


2 


SCREW-MACH 4-40 ,5-IN-LG 82 DEG 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 




3050-0066 


6 




WASHER-FL MTLC no, 6 ,147-lN-ID 


26460 


3050-0066 




2190-0913 


9 


2 


WASHER-LK HLCL NO, 4 ,115-IN-ID 


26460 


2190-0913 




2260-0002 


6 


2 


NUT-HEX-DBL-CHAM 4-40-THD ,062-1N-THK 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 




2360-0115 


4 




SCREW-MACH 6-32 ,312-IN-L6 PAN-HD-POZI 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 




2360-0195 


0 


2 


SCREW-MACH 6-32 ,312-IN-LG PAN-HO-POZI 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 




0340-0580 


3 




insulator-xstr rubber red 


26480 


0340-0560 




2360-0117 


6 




SCREW.MACH 6-32 ,375-XN-LG PAN-HO-POZI 


00000 


ORDER BY description 




3050-0716 


5 




WASHER-FL MTLC NO, 5 , 128-IN. ID 


28460 


3050-0716 




0360-0053 


7 


1 


TERMINAL-SLDR lug LK-MTG FOR-PIO-SCR 


28460 


0360-0053 




2190-0916 


4 




WASHER-LK HLCL NO, 6 , 141-IN-ID 


28460 


2190-0916 


A77 


03585-66577 


2 


1 


AC PROTECT BOARD 


26460 


03565-66577 


A77C1 


0160-2055 


9 




CAPACITOR-FXO ,01UF f80-20X lOOVDC CER 


26480 


0160-2055 


A77C2 


0160-4603 


7 


2 


CAPACITOR-FXO lUF ♦-20X 200V0C MET-POLYP 


28460 


0160-4603 


A77Q1 


1884-0272 


3 


1 


THYRISTOR-DIAC trig IpK«2A MRCA D-3202Y 


01926 


D3202Y 


A77Q2 


1684-0270 


1 


1 


THYRISTOR-TRIAC 2N5569 


01926 


2N5569 


A77Ri 


0698-3228 


9 




RESISTOR 49, 9K i% ,125W F TC«0t-100 


26480 


0696-3226 


A77R2 


0757-0454 


3 




RESISTOR 33, 2K IX ,125w F TC»0+-100 


24546 


C4-1/8-T0-3322-F 


A77R3 


0757-0454 


3 




RESISTOR 33, 2K IX ,125W F TC«0+-100 


24546 


C4-1/6-T0-3322-F 










A77 MISCELLANEOUS PARTS 








2950-0134 


8 


1 


NUT-HEX-DBl-CHAM 1/4-28-THO ,125-lN-THK 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 




0360*0046 


0 




8PACER-RVT-ON ,375-IN-LG ,152-IN-lD 


00000 


ORDER BY DESCRIPTION 




2190-0027 


6 


1 


WASHER-LK INTL T 1/4 IN ,256-IN-ID 


26480 


2190-0027 


A61 


03585-66581 


8 


1 


OSCILLATOR BOARD (STD) 


26460 


03565-66561 


A 8 IC 1 


0180-1794 


3 




CAPACITOR-FXD 22UF+-1QX 35VDC TA 


56289 


150D226X9035R2 


A61C2 


0160-3847 


9 




CAPACITOR-FXD , 01 UF 4100-OX SoVDC CER 


26460 


0160-3647 


A61C3 


0160-2222 


2 


2 


CAPACITOR-FXO 1500PF 4-5X 300VDC MICA 


26460 


0160-2222 


A81C4 


0160-2222 


2 




CAPACITOR-FxO 1500PF t-SX 300VDC MICA 


26460 


0160-2222 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 



9-87 
















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 




Description 

CONNECTOR-RF 8MB W PC 50-OHM 
connector 2-PlN M P08T TYPE 

COIl-MLO S.6UH lOX Q*4S , 1S5D)(.375LG-N0M 
COIL-MUD 330NH 5X Q«4S , 156DX.375LC-N0M 

TRANSISTOR PNP 8l P0»500Mw FT«150MM2 

RESISTOR lOK 1% ,125W F TC«0+*100 
RESXSTOR.TRMR 5K lOX C SIOE-ADJ 1«TRN 
RESISTOR 2,2K 5X ,25W FC TC*-R00/+700 
RESISTOR «7 5X ,25N FC TC«-AOO/tSOO 
RESISTOR 680 lOX IN CC TCa0^529 

RESISTOR 97 5X ,25W FC TC»-a0O/fS00 
RESISTOR 9,99 k IX ,125W F TC«0+-100 
RESISTOR 20K IX ,l25w F TC«0+-100 
RESISTOR-TRMR SOO lOX C SIOE-ADJ t-TRN 
RESISTOR 9.92K IX ,125N F TCbO^-100 

RESISTOR 20K IX ,125W F TC»OflOO 
RESISTOR IM 5X .25W FC TC«-800/+900 

OSCIUATOR, HIGH STANDBY 
comparator PRCN TO-99 

A61 MISCELLANEOUS PARTS 

INSULATOR, OVEN 




Mfr Part Number 



1250- 1366 

1251- 979$ 

9100-1616 

9100-2966 

1653-0020 

C9«1/6.T0-1002»F 

2100-3207 

CB2225 

CB9705 

GB6611 

CB9705 

C9-1/S-T0-9991-P 

C9.1/S-T0-2002-F 

2100-3351 

C9-1/6-T0-9921-F 

C9-1/6-T0-2002-F 

CB1055 

0960-0965 

MLM3116 



03S6S-09132 



9-88 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 












Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 



HP Part 
Number 



0380*0640 

0400-0018 

0590-1059 

0890-0025 

0510-0015 

2260-0009 

2190-0016 

3050-0067 

2950-0043 

0400-0009 

2200-0101 

2190-0060 

2950-0072 

2190-0068 

2950-0054 

2190-0014 

0610-0001 

0360-0042 

1400-0090 

2190-0037 

2360-0139 

2420-0001 

1400-0024 

2360-0121 

3050-0066 

2190-0918 

2420-0003 

2190-0034 

2360-0113 

2580-0004 

2190-0099 

2950-0035 

2360-0117 

2360-0115 

2360-0207 

2360-0123 

2200-0103 

2200-0103 

2560-0197 

3050-0010 

2200-01 ll 
1400-0290 
2360-0193 
2360-0116 
0520-0127 

0360-0001 

2260-0003 

2200-0143 

2190-0003 

3050-0016 

2510-0046 

3050-0071 

2360-0200 

2510-0041 

2510-0045 

2510-0192 
0624-0004 
3050-0001 
2200-0107 
2360-011 1 

2360-0190 

1400-0093 

2190-0057 

0360-0366 

0520-0126 

2200-0137 

2200-0165 

8151-0011 

6150-0299 

8150-0299 




Description 






HARDWARE LIST 

STAHOOFF.RND .5-XN-LG 6-32THD ,25-lN.OD 
GPOMMET-CMAN NCH , 052-lN-THK*PNL 
THREADED INSERT. 8TDF 4-40 .168-LG 
spiral wrap ,188-2-DIA POLYETH 
RETAINER-RING £.R EXT ,125-XN-DIA STL 

NUT-HEX-W/LKWR 4-40-THD ,094-IN-THK 
WASHER-LK INTL T 3/8 IN . 377-IN-ID 
WA8HER-FL MyLC 5/16 IN ,375-IN-ID 
NUT-HEX-DBL-CHAM 3/8-32-THD ,094-IN-THK 
GROMMET-RND ,125-IN-ID ,25-IN-GRV-OD 

SCREW-MACH 4-40 .168 -IN-LG PAN-HD-POZI 
WASHER-LK INTL T 1/4 IN ,256-IN-ID 
NuT-HEX-DBL-CHAM 1/4-32-THD ,062-IN-THK 
WASHER-LK INTL T 1/2 IN ,505-IN-ID 
NUT-HEX-DBL-CHAM 1/2-28-THD , 125-IN. THK 

WASHER-LK INTL T NO, 2 ,089-IN-ID 
NUT-HEX-DBL-CHAM 2-56-THD ,062-IN-THK 
TERMINAL-SLDR lug PL-MTG F0R-P6-SCR 
WASHERiRUBBER 5/6>* OD 
WASHER-LK INTL T 1/2 1^ •512-IN-ID 

SCREW-MACH 6-32 2-IN-LG PAN-HD-POZI 
NuT-HEX-w/LKwR 6-32-THO ,109-IN-THK 
CLAMP-CABLE ,25-DIA ,5-wD NVL 
SCREW-MACH 6-32 .S-IN-LG PAN-HD-POZI 
wASHER-FL MTLC no, 6 ,147-IN-lD 

WASHER-LK HLCL no. 6 ,141-IN-IO 
NuT-HEX-DBL-CHAM 6-32-THD ,094-IN-THK 
WASHER-LK HLCL NO, 10 ,194-lN-ID 
$CREv«-MACH 6-32 ,25-IN-LG PAN-HD-PQZI 
NUT-HEX-OBL-CHAm 6-32-THD ,125-IN-THK 

WASHER-LK INTL T 7/16 IN ,472-IN-ID 
NUT-HEX-DBL-CHAM 15/32-32-THD 
SCREw-MACH 6-32 ,375-IN-LG PAN-HD-POZI 
SCREW-MACH 6-32 ,312-IN-LC PAN-HD-POZI 
SCREW-MACH 6-32 ,875-IN-LG PAN-HD-POZI 

SCREW-MACH 6-32 ,625-IN. LG PAN-HD-POZI 
SCREW-MACH 4-40 ,25-IN-LG PAN-HD-POZl 
SCREW-MACH 4-40 ,25-IN-LC PAN-HD-PQZI 
SCREW-MACH 6-32 ,375-IN.LG PAN-HD-POZI 
WASHEP-FL MTLC NO, 6 ,147-IN-ID 

SCREW-MACH 4-40 ,5-IN-LG PAN-HD-POZI 
BRACKET-RTANG ,5-LG X ,578-L6 ,5-WD STL 
SCREW-MACH 6-32 ,25-IN-LG PAN-HD-POZI 
SCREW-MACH 6-32 •312-IN-LC 82 DEG 
SCREW-MACH 2-56 ,188-IN-LG PAN-HD-POZI 

TERMInAL-SLDR lug LK-MTG F0R-46-SCR 
NUT-HEX-PLSTC LKG 4-40-THD ,141-IN-THK 
SCREW-MACH 4-40 ,375-IN-LG PAN-HO-POZI 
WASHER-LK HLCL NO, 4 . 115-IN-ID 
wASHER-FL MjLC NO, 6 ,147-IN-ID 

SCREW-MACH e-32 ,375-IN-LC 82 DEG 
WASHER-FL MTLC NO, 8 ,169-IN-ID 
SCREW-MACH 6-32 ,5-IN-LG 100 DEG 
SCREW-MACH 8-32 ,25-IN-LG PAN-HD-POZl 
SCREW-MACH 8-32 ,375-IN-LG PAN-HD-POZl 

SCREW-MACH 0-32 ,25-IN-LG 100 DEC 
SCREW-TPG 4-24 ,375-IN-LC PAN-HD-SLT 
WASHER-FL MTLC NO, 8 ,172-IN-lD 
SCREW-MACH 4-40 ,375-IN-LG PAN-HO-POZI 
SCREW-MACH 6-32 ,186-IN-LG PAN-HO-POZI 

SCREW-MACH 6-32 ,168-IN.LG 100 DEG 
strap-cable ,438-DIA 
WASHER-LK INTL T NO, 12 ,216-IN-ID 
TERMINAt-SLOR LUG LK-MTG F0R-P12-8CR 
SCREW-MACH 2-56 ,25-IN-LG PAN-HD-POZl 

SCREW-MACH 4-40 , 168-IN-LG PAN-HD-POZI 
SCREW-MACH 4-40 ,25-IN-LG 82 DEG 
WIRE l8AwG 1X18 

WIRE 24AWG Y 300V PVC 7X32 60C 
WIRE 24AwG Y 300V PVC 7X32 80C 




Mfr Part Number 



ORDER BY DESCRIPTION 

0400-0018 

0590-1059 

0890-0025 

0510-0015 

ORDER BY DESCRIPTION 

2190-0016 

3050-0067 

ORDER BY DESCRIPTION 
0400-0009 

ORDER BY description 
2190-0060 

ORDER BY description 
2190-0068 

ORDER BY DESCRIPTION 
2190-0014 

ORDER BY DESCRIPTION 

0360-0042 

OBD 

2190-0037 

ORDER BY description 
ORDER BY DESCRIPTION 
1400-0024 

ORDER BY DESCRIPTION 
3050-0066 

2190-0918 

ORDER BY DESCRIPTION 
2190-0034 

ORDER BY DESCRIPTION 
ORDER BY DESCRIPTION 

2190-0099 

ORDER BY DESCRIPTION 
ORDER BY DESCRIPTION 
ORDER BY description 
ORDER BY DESCRIPTION 

ORDER BY DESCRIPTION 
ORDER BY DESCRIPTION 
ORDER BY DESCRIPTION 
ORDER BY description 
3050-0010 

ORDER BY DESCRIPTION 
1400-0290 

ORDER BY DESCRIPTION 
ORDER BY DESCRIPTION 
ORDER BY DESCRIPTION 

0360-0001 

ORDER BY DESCRIPTION 
ORDER BY description 
2190-0003 
3050-0016 

ORDER BY DESCRIPTION 
3050-0071 

ORDER BY DESCRIPTION 
ORDER BY DESCRIPTION 
ORDER BY DESCRIPTION 

2510-0192 

ORDER BY DESCRIPTION 
3050-0001 

ORDER BY DESCRIPTION 
ORDER BY DESCRIPTION 

ORDER BY DESCRIPTION 
1400-0093 
2190-0057 
0360-0366 

ORDER BY DESCRIPTION 

ORDER BY DESCRIPTION 
ORDER BY description 
8151-0011 
8150-0299 
8150-0299 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 



9-89 
















Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 



HP Part 
Number 



150-02 
6150-0301 
0360-0124 
0520-0133 
0590-0060 




Description 



WIRE 24AWG V 300V PVC 7X32 80C 
WIRE 24AWC R 300V PVC 7X32 60C 
C0NNECT0R-8GC CONT PIN , 04-IN.BSC-SZ RND 
8CREW.MACH 2-56 ,5-IN.LG PAN-HD-POZI 
NUT-HEX-DBL-CMAM 12-32-THD ,076-lN-THK 




Mfr Part Number 



B150-0299 

6150-0301 

0360-0124 

ORDER BY DESCRIPTION 
ORDER BY DESCRIPTION 



9-90 



See introduction to this section for ordering information 
♦Indicates factory selected value 














Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 



HP Part 
Number 



Qty 



Description 



Mfr 

Code 



0340-0616 


8 


03582-04104 


8 


03562-22701 


9 


03562-60103 


5 


03565-00101 


0 


03565-00105 


4 


03565-00201 


1 


03585-00202 


2 


03565-00203 


3 


03565-00302 


3 


03565-00306 


7 


03565-00307 


6 


03565-00306 


9 


03565-00310 


3 


03565-00311 


4 


03565-00601 


5 


03565-01201 


3 


03565-01203 


5 


03565-01205 


7 


03565-01206 


6 


03585-01207 


9 


03565-01209 


1 


03565-01210 


4 


03565-01211 


5 


03565-01213 


7 


03565-01214 


6 


03565-01216 


0 


03565-01217 


1 


03585-01219 


3 


03565-01221 


7 


03585-01222 


8 


03585-04101 


8 


03565-04102 


9 


03565-04103 


0 


03585-04106 


3 


03585-04111 


0 


03585-04112 


1 


03565-04113 


2 


03565-04114 


3 


03565-04115 


4 


03565-04130 


3 


03585-04131 


4 


03565-20302 


5 


03565-20303 


6 


03565-21203 


7 


03565-21204 


8 


03565-21207 


1 


03565-21209 


3 


03565-21210 


6 


03585-21211 


7 


03585-21212 


6 


03565-21214 


0 


03565-32404 


3 


03565-60201 


7 


03565-60202 


6 


03565-60204 


0 


03565-60205 


1 


03585-60206 


2 


03565-60301 


6 


03585-84401 


9 


03565-66501 


4 


03585-90001 


8 


03585-90002 


9 


0370-1005 


2 


0370-1303 


3 


0360-0643 


3 


0590-0167 


1 


0905-0573 


2 


09825-67906 


8 


1250-0102 


5 




MI8CEUANE0U3 PARTS 

INSULATOR MVL/VNL 
GUARD, PAN SKVITCH 
FILTER, GRAY 
SHIELD 
DECK, HVPS 

DECK, MOUNTING HVPS 
PANEL, FRONT, TOP 
SU8-PANEL, FRONT 
PANEL, rear 
COVER, INPUT 

SHIELD, BOTTOM 
SHIELD, FRONT 
SHIELD, REAR 

CLAMP, END 

divider-digital 

BRACKET B 
BRACKET, PC BOARD 
CLAMP, CRT shield 
BRACKET, CAP C 

BRACKET, CONNECTOR 
BOARD guide# DIGITAL 
CLAMP B, DIGITAL 
BRACKET-T 
BRACKET-T MOUNT 

bracket, x-y-z cover 

BRACKET, REAR, HVPS 
BRACKET, REAR COVER 
BRACKET, BAR 
SUPPORT, CONTROL PANEL 

Bracket, crt bezel 

COVER, HVPS 
COVER, FRONT IF 
COVER, REAR IF 
BRACKET, LO MOUNTING 

COVER, AD 
COVER, A67 
COVER, A67B 
COVER, rear Frame 
COVER, POWER SUPPLY 

insulator, HVPS 
COVER, REAR PANEL 
NUT, SHOULDERED 
RETAINER, CONNECTOR 
BAR, ANALOG MOUNTING 

digital, CLAMP-A 
BAR, INPUT MOUNTING 
EXTRACTOR, FRONT PANEL, LOWER 
BAR SUPPORT 
BAP, PS CLAMP 

bar, input support 

clamp, power SUPPLY 
WIRE FORM, RF 
LEFT SIDE assembly 
RIGHT SIDE ASSEMBLY 

IF section assembly 

TRACK GENERATOR ASSEMBLY 
LO BOX assembly 
COVER assembly 
KIT ACCESSORY 

THIRD IF KIT 
SERVICE MANUAL-A 

manual assembly-a 

KN0B»BA8E-PTR 3/6 JGK .US-IN-ID 

knob-base t-l/e JGK .ZS-IN-ID 

standoff-hex ,255-IN-LC S-32THD 
NUT-THUMB 6-32-THD BRS 

GASKET RND NPRN-FM I-THK 2,9-OD 2,15-lD 
CONNECTOR, GASKET ASSEMBLY 
CONNECTOR-RF BNC FEM SGL-HOLE-FR 50-OHM 



284S0 

2SaS0 

26460 

26460 

26460 




26460 

28460 




26460 

26460 

26460 

26480 

26460 




26480 

26460 



26460 




Mfr Part Number 



0340- 


0616 


03582 


• 04104 


03562 


-22701 


03582 


-60103 


03565 


•00101 


03585 


• 00105 


03585 


•00201 


03585 


•00202 


03565 


-00203 


03565 


•00302 


03565 


• 00306 


03565 


-00307 


03585 


•00308 


03585 


•00310 


03565 


•00311 


03565 


•00601 


03585 


-01201 


03565 


•01203 


03565 


• 01205 


03565 


•01206 


03565 


• 01207 


03585 


• 01209 


03585 


• 01210 


03585 


-01211 


03565 


•01213 


03565 


• 01216 


03585 


•01216 


03565 


-01217 


03565 


-01219 


03565 


-01221 


03585 


•01222 


03565 


•04101 


03565 


-04102 


03565 


-04103 


03585 


-04106 


03565 


• 04111 


03565 


•04112 


03565 


-04113 


03585 


• 04114 


03565 


-04115 


03585 


-04130 


03565 


•04131 


03565 


•20302 


03565 


• 20303 


03585 


-21203 


03565 


-21204 


03585 


-21207 


03585 


-21209 


03565 


•21210 


03565 


•21211 


03565 


•21212 


03565 


•21214 


03565 


•32404 


03585 


•60201 


03585 


•60202 


03585 


•60204 


03565 


-60205 


03585 


-60206 


03565 


-60301 


03565 


• 84401 


03565 


-66501 


03565 


-90001 


03565 


-90002 


0370- 


1005 


0370- 


1303 


order 


BY DESCRIPTION 


0590- 


0167 


0905- 


0573 


09625 


-67908 


1250* 


0102 



See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




T 


1 


CONNECTOR, BNC 


26460 


1250*1499 


1251-3962 


7 


2 


connector 2*PIN f umiTY 


26460 


1251*3982 


iaoo-0118 


2 


2 


$TRAP*CA6LC .625*DIA 


28460 


1400*0116 


1400*0906 


6 




clamp-cable ,166-OIA ,75-pO PyC 


06915 


KKC-3 


1400*0972 


6 


1 


clip-cable 0.500 IN cable diai adhesive 


347S5 


021-0500 


1531*0056 


4 


1 




28460 


1531*0056 


?U0*0465 


6 


1 


FU8EH0LDER CAP EXTR PST) BAYONET) 20A 


26460 


2110*0465 


2110*0467 


0 


1 


NUT-HEX 1/2*26 THD 0.686 A/F 


75915 


903*070 


2110*0470 


5 


1 


FUSEHOLDER BODY EXTR PST) BAYONET) TNO 


75915 


345003*010 


2260*0001 


5 




NUT*HEX*DBL*CHAM 4-40-THD .094-IN-THK 


28480 


2260-0001 


2520*0037 


9 


4 


SCREW.MACH 6*32 3-IN-LG RD-HO-SLT STL 


00000 


ORDER BY description 


3050*0152 


3 


4 


WASHER-SHLDR NO, 6 .172-XN-IO .436-IN-OD 


28460 


3050*0152 


3150*0216 


4 


1 


FILTER-AIR 32 STO MESH MET SCREEN 


28460 


3150*0216 


4324*0094 


4 


6 




26460 


4324*0094 


5001*0441 


2 


2 




26460 


5001*0441 


5020*6607 


0 


1 




28460 


5020*6607 


5020*6606 


1 


1 




28460 


5020*6608 


5020*6636 


7 


4 




26460 


5020*6636 


5040*7201 


8 


4 


FOOT(STANOARD) 


28460 


5040*7201 


5040-7202 


9 


1 


TRIM, TOP 


26460 


5040-7202 


5040*7763 


1 


1 


SUPPORT, CRT SHIELD 


26460 


5040*7763 


5040*6336 


2 


1 


STANDOFF 


28480 


5040*8336 


5040*6399 


7 


1 


BEZEL, CRT 


26480 


5040*6399 


5041-0310 


6 


1 


KEY, blank 


28480 


5041*0310 


5041*0319 


7 


19 


KEY, BLACK W/LICHT 


28480 


5041-0319 


5041*0352 


6 


5 


key, black w/lioht 


28460 


5041*0352 


5041*0666 


9 


1 


KEY, start frequency 




5041*0668 


5041*0669 


0 


1 


KEY, STOP FREQUENCY 




5041-0669 


5041*0670 


3 


1 


KEY, 1 REG 




5041*0670 


5041*0671 


4 


1 


KEY, 2 REG 


28480 


5041*0671 


5041*0672 


5 


1 


KEY, 3 REG 


28460 


5041*0672 


5041*0673 


6 


1 


KEY, CENTER FREQUENCY 


28460 


5041*0673 


5041-0674 


7 


1 


KEY, FREQUENCY SPAN 


28460 


5041-0674 


5041*0675 


8 


1 


KEY, REFERENCE LEVEL 


28460 


5041*0675 


5041-0720 


4 


1 


KEY, instrument PRESET 


28460 


5041*0720 


5041-0731 


7 


1 


KEY, OFS SPAN 


28460 


5041*0731 


5041-0736 


2 


1 


KEY, DB/OIV 


28480 


5041*0736 


5041-0737 


3 


1 


KEY, REF LEVEL VOLT 


26480 


5041*0737 


5041-0739 


5 


1 


KEY, MHZ, DBM, y 


26460 


5041*0759 


5041*0740 


8 


1 


KEY, KHZ, DBV, MV 


26460 


5041*0740 


5041-0741 


9 


1 


key, HZ, DB, UV 


26460 


5041*0741 


5041-0742 


0 


1 


KEY, SEC 


28460 


5041*0742 


5041-0743 


1 


1 


KEY, enter offset 


28480 


5041*0743 


5041*0744 


2 


1 


KEY, RANGE 


28460 


5041*0744 


5041-0745 


3 


1 


KEY, MKR-0F8 STEP 


28480 


5041*0745 


5041*0746 


4 


1 


KEY 


28460 


5041*0746 


5041*0749 


7 


1 


KEY, 5 


28460 


5041-0749 


5041*0750 


0 


1 


KEY, 6 


28460 


5041*0750 


5041*0754 


4 


1 


KEY, 0 


28480 


5041*0754 


5041-0755 


5 


1 


KEY, DECIMAL 


28460 


5041*0755 


5041*0756 


6 


2 


KEY, ARROH 


26460 


5041*0756 


5041-0772 


6 


1 


KEY, LOCAL 


28460 


5041*0772 


5041-0773 


7 


1 


KEY, FULL SWEEP 


26460 


5041*0773 


5041-0776 


0 


1 


KEY, CLEAR 


28460 


5041-0776 


5041-0777 


1 


1 


KEY, MKR CF 


28480 


5041*0777 


5041-0778 


2 


1 


KEY, MKR REFERENCE LEVEL 


26480 


5041*0778 


5041-0779 


3 


1 


KEY, MANUAL 


28460 


5041*0779 


5041-0780 


6 


1 


KEY, OFF 


26460 


5041*0780 


5041-0781 


7 


1 


KEY, RES BW 


26460 


5041*0761 


5041*0782 


8 


1 


KEY, VIDEO BW 


28460 


5041*0762 


5041-0783 


9 


1 


KEY, SWEEP time 


28460 


5041*0763 


5041-0923 


9 


1 


SAVE (OFF) 


28460 


5041*0923 


5041-0920 


0 


1 


RECALL (ON) 


28460 


5041*0924 


5041-0939 


7 


1 


KEY, STORE A*B 


26460 


5041*0939 


5041-0940 


0 


1 


KEY, CLEAR A 


26460 


5041*0940 


5041-0945 


5 


1 


KEY, CF STEP SIZE 


28460 


5041*0945 


5041-0958 


0 


1 


KEY, 4 (CAL) 


28460 


5041*0956 


5041-0959 


1 


1 


KEY, 7 (UPPER RIGHT) 


28480 


5041*0959 


5041-0960 


4 


1 


^ KEY, 6 (PLOT 1) 


26480 


5041*0960 


5041-0961 


5 


1 


KEY, 9 (PLOT 2) 


28480 


5041*0961 


5060*0467 


6 


1 


connectorimale probe 


28460 


5060*0467 


5060*7474 


9 


1 


BEZEL frame 


28480 


5060*7474 


5060*9636 


1 


1 




28460 


5060*9636 


5060O9646 


5 


1 




28460 


5060-9646 
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See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 



















Reference 

Designation 




060-9923 

S061-2034 

5063-5789 

7J20-125« 

7120-3416 

7120-3528 

7120-3530 

7120-6957 

7120-6958 

7120-6959 

7120-7183 

7122-0058 

8120-1348 

9320-3883 

9320-3884 



Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Description 



COVER, SIDE 
CARD HOIOER 
CRT TUBE 

nameplate ,312-IN-WD ,54-IN-LG AL 
LABEL, INFO 

label# CAUTION 
LABEL# CAUTION 
LABEL# INFO 
LABEL# INFO 
LABEL# INFO 

FRONT PANEL INSERT 

plate# serial 

cable assy 18AWG 3-CNDCT BLK-JKT 
INSTRUMENT CARD 
MP-IB INSTRUMENT CARD 




Mfr Part Number 



5060- 9923 

5061- 2034 
5083-5789 
7120-1254 
7120-3416 

7120-3528 

7120-3530 

7120-6957 

7120-6958 

7120-6959 

7120-7183 

7122-0058 

8120-1348 

9320-3883 

9320-3884 



See introduction to this section for ordering information 
^Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Al 


03585-66501 


2 




CHASSIS PARTS 
INPUT assembly 


28480 


A2 


03585-66502 


3 




PC assembly, 1ST MIXER 


28480 


A3 


03585-66503 


4 




100-35 MH2 if 


28480 


A4 


03585-66504 


5 




PC assembly, 2ND MIXER 


28480 


A5 


03585-66505 


6 




3RD MIXER 


26480 


A6A 


03585-66506 


7 




connector board 


28480 


A6B 


03585-66506 


7 




connector board 


28480 


A6C 


03585-66506 


7 




CONNECTOR BOARD 


28480 


A60 


03585-66506 


7 




CONNECTOR BOARD 


28480 


AlO 


03585-66510 


3 




ANALOG MOTHER BOARD 


28480 


A14 


03585-66514 


7 




PC assembly, LOG AMPLIFIER 


26980 


A15 


03585-66515 


8 




VIDEO filter & DB BOARD 


28480 


Al6 


03585-66516 


9 




A-DT REGISTER 


28480 


A21 


03585-66521 


6 




90/10 mhz/reference divider 


28480 


A22 


03585-66522 


7 




1ST LO VOLTAGE CONTROLLED OSCILLATOR 


26480 


A23 


03585-66523 


8 




STEP 8YN VTO 


26480 


A24 


03585-66524 


9 




PC assembly, buffer 


28480 


A25 


03585-66525 


0 




SM LOOP MIXER 


26460 


A26 


03585-66526 


1 




STEP PHASE DETECTOR 


26480 


A27 


03585-66527 


2 




1ST LO VCO controller 




A28 


03585-66528 


3 




SM LOOP PHASE DETECTOR 


1 i 


A31 


03585-66531 


8 




VTO DIVIDER 




A32 


03565-66532 


9 




PC assembly, analog 




A33 


03585-66533 


0 




PC assembly, FFS ACC 


Ki 111 


A54 


03585-66534 


1 




interface, regulator 


26480 


A40 


03585-66540 


9 




DIGITAL MOTHERBOARD 




A41 


03565-66541 


0 




PROCESSOR BOARD 




A42 


03585-66542 


1 




RAM Board 


KsLl 


A43 


03585-66543 


2 




ROM board 


26480 


A44 


03565-66544 


3 




HP-IB interface 


26480 


A45 


03565-66545 


4 




I/O BOARD 


28460 


A46 


03585-66546 


5 




COUNTER 


28480 


A47 


03585-66547 


6 




assembly, KEYBOARD 


28480 


A50 


03585-66550 


1 




TRACK GENERATOR MOTHERBOARD 


26980 


A51 


03585-66551 


2 




TRACKING generator O/A 


26460 


A52 


03565-66552 


3 




TRACKING GENERATOR OUTPUT 


28480 


A53 


03565-66553 


4 




TRACKING generator VCO 


28460 


A61 


03565-66561 


4 




CLOCK assembly 


2S480 


A 62 


03585-66562 


5 




X-Y PLOTTER analyzer 


26480 


A63 


03565-66563 


6 




display, logic 


28480 


A64 


03565-66564 


7 




analog display 


28480 


A67 


03585-66567 


0 




X-Y-Z- BOARD 


28480 


A70 


03565-66570 


5 




POWER SUPPLY BOARD 


28480 


A71 


03585-66571 


6 




♦7,7V POWER SUPPLY 


26460 


A72 


03565-66572 


7 




POWER SUPPLY, ♦BV 


26460 


A73A 


03585-66573 


8 




♦18, ♦IZV POWER SUPPLY 


26480 


A73B 


03585-66573 


8 




♦18, ♦IZV POWER SUPPLY 


26480 


A74 


03585-66574 


9 




POWER SUPPLY, -18V 


28480 


A75 


03585-66575 


0 




POWER SUPPLY CONTROL 


28460 


A76 


03585-66576 


1 




POWER DISTRIBUTION BOARD 


28480 


A77 


03585-66577 


2 




AC PROTECT BOARD 


28460 


A61 


03585-66581 


8 




OSCILLATOR BOARD (STD) 


28480 


A201 


03585-64201 


5 




HOUSING, H.V,P,S, 


28480 


Cl 


0160-0345 


6 


5 


CAPACITOR-FOTHRU lOOOPF GMV 500V CER 


01121 


C2 


0160-4603 


7 




CAPACITOR-FxD lUF ♦-ZOX 200VDC MET-POLYP 


26460 


cm 


1906-0212 


9 


1 


DIOOE-FW BRDG 400V 35A 


04713 


CR2 


1901-0526 


8 


1 


DIODE-FW BRDG lOOV 5A 


14099 


Fl 


2110-0003 


0 


1 


FUSE 3A 250V FAST.BLO 1.25X.25 UL lEC 


75915 


LI 


01332-66001 


8 


1 


COIL 


28480 


L2 


01701-66001 


5 


1 


COIL 


28480 


Ml 


3160-0306 


2 


1 


FAN-TBAx 120-Cfm 19-28VDC 1,5-THK 


23936 


«1 


2100-2838 


2 


1 


RESISTOR-VAR control CCP 20K lOX LIN 


28480 


R2 


2100-3189 


8 


1 


RESISTOR-VAR CONTROL CCP 50K 20X LIN 


28480 


R3 


2100-3705 


4 




RESISTOR-VAR W/SW lOK lOX LIN DPST-N0*NC 


01121 


R4 


2100-3718 


9 


1 


RESISTOR-VAR CONTROL CP 5K lOX LIN 


26480 


T1 


9100-4060 


3 


1 




26480 


U2 


1820-0430 


1 


1 


IC 309 V RGLTR TO-3 


07263 


U3 


1826-0402 


9 




IC V RGLTR TO-3 


80103 


U13 


09825-67907 


7 


1 


hybrid h-s assembly 


28460 



Mfr Part Number 



035SS»6^501 

03585-^6502 

03565-66503 

03585-66504 

0358S»66505 

03585-66506 

03585-66506 

03585-66506 

03565-66506 

03585-66510 

03585-66514 

03585-66515 

03585-66516 

03585-66521 

03585-66522 

03585-66523 

03565-66524 

03585-66525 

03585-66526 

03585-66527 

03565-66528 

03585-66531 

03585-66532 

03585-66533 

03585-66534 

03585-66540 

03585-66541 

03585-66542 

03565-66543 

03585-66544 

03585-66545 

03585-66546 

03585-66547 

03585-66550 

03585-66551 

03585-66552 

03585-66553 

03585-66561 

03585-66562 

03585-66563 

03585-66564 

03585-66567 

03585-66570 

03585-66571 

03585-66572 

03585-66573 

03585-66573 

03585-66574 

03585-66575 

03585-66576 

03585-66577 

03585-66581 

03585-64201 

FB2fl-102W 

0160-4603 

MDA3504 

SCAJl 

312003 

01332-66001 

01701-66001 

4124X 

2100-2838 

2100-3186 

70UlN048R103n/1001 8WlTCH 
2100-3718 

9100-4060 

LM309K 

UA8-1515 

09825-67907 
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See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 


























Table 9-3. Replaceable Parts (Coat'd) 



— 

Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


c 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




03$8S*6U02 


”o 




cable assembly, red 


28080 


03585-61602 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF 8MB FEM UNMfD 50-0MM 


28080 


1250-0666 




8120-1107 


0 




CABlE-COAX 50-OHM IKV RED 


28080 


6120-1107 




03SBS-61602 


0 




cable assembly, red 


28080 


03585-61602 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF 3MB FEM UNMTD 50-OHM 


28080 


1250-0666 




8120-1107 


0 




CABLE-COAX 50-OHM IKV RED 


28080 


6120-1107 




03585-61602 


0 




cable assembly, red 


28080 


03565-61602 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTO 50-OHM 


28080 


1250-0666 




8120-1107 


0 




CABlE-COAX 50-OHM IKV RED 


28080 


6120-1107 




03585-61602 


0 




cable assembly, red 


28080 


03585-61602 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTD 50-OHM 


28080 


1250-0666 




8120-1107 


0 




CABLE-COAX 50-OHM IKV RED 


28480 


6120-1107 


W5 


03585-61603 


5 




CABLE assembly, ORANGE 


28080 


03585-61603 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF 8MB FEM uNMTD 50-OHM 


28080 


1250-0666 




8120-1108 


5 


11 


CABLE-COAX 50-OHM IKV ORN 


28080 


6120-1106 


Mb 


03585-61603 


5 




cable assembly, ORANGE 


28080 


03565-61603 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTD 50-OHM 


28080 


1250-0666 




8120-1108 


5 




CABLE-COAX 50-OHM IKV ORN 


28080 


8120-1108 


M7 


03585-61603 


5 




cable assembly, ORANGE 


28080 


03585-61603 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTD 50-OHM 


28080 


1250-0666 




8120-1108 


5 




CABLE-COAX SO-OHM IKV ORN 


28080 


6120-1106 


M8 


03585-61603 


5 




CABLE assembly, ORANGE 


28080 


03565-61603 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM uNMTD 50-OHM 


28080 


1250-0666 




8120-1108 


5 




CABLE-COAX SO-OHM IKV ORN 


28080 


8120-1106 


M9 


03585-61603 


5 




cable assembly, orange 


28080 


03585-61603 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTD 50-OHM 


28080 


1250-0666 




8120-1108 


5 




CABLE-COAX 50-0HM UV ORN 


28080 


6120-1108 


MIO 


03585-61603 


5 




cable assembly, orange 


28080 


03585-61603 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTD 50-OHM 


28080 


1250-0666 




8120-1106 


5 




cable-coax 50-OHM IKV ORN 


28080 


6120-1108 


MU 


03585-61603 


5 




cable assembly, orange 


28080 


03565-61603 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTD 50-OHM 


28080 


1250-0666 




8120-1108 


5 




cable-coax 50-OHM IKV ORN 


28080 


6120-1106 


wi2 


03585-61603 


5 




cable ASSEMBLY, ORANGE 


28080 


03585-61603 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTO 50-0HM 


28080 


1250-0666 




8120-1108 


5 




CABLE-COAX 50-OHM IKV ORN 


28480 


8120-1108 


MU 


03585-61603 


5 




CABLE ASSEMBLY, ORANGE 


28080 


03585-61603 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB F£M UNMTO 50-OHM 


28080 


1250-0666 




8120-1108 


5 




CABlE-COAX 50-ohm IKV ORN 


28480 


8120-1108 


Mia 


03585-6160a 


6 


9 


cable assembly, yelloh 


28080 


03585-61600 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTO 50-0HM 


28080 


1250-0666 




8120-1109 


6 


10 


CABLE-COAX 50-OhM IKV YEL 


28080 


6120-1109 


MU 


03585-61600 


6 




cable ASSEMBLY, YELLOW 


28080 


03585-61600 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEm UNMTO 50-OHM 


28480 


1250-0666 




8120-1109 


6 




CABlE-COAx 50-0HM IKV YEL 


28080 


8120-1109 


MU 


03585-61600 


6 




cable assembly, yellow 


28080 


03585-61600 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTD 50-0HM 


28480 


1250-0666 




8120-1109 


6 




CABLE-COAX 50-OHM IKV YEL 


28080 


8120-1109 


M17 


03585-61600 


6 




cable assembly, YELLOW 


28060 


03585-61600 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTO 50-OHM 


26480 


1250-0666 




8120-1109 


6 




CABLE-COAX 50-OHM IKV YEL 


26060 


6120-1109 


wU 


03585-61600 


6 




cable assembly, YELLOW 


28060 


03585-61600 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM uNMTD 50-OHM 


28080 


1250-0666 




8120-1109 


6 




CABlE-COAX 50-OHM IKV YEL 


28080 


8120-1109 


mU 


03585-61600 


6 




cable ASSEMBLY, YELLOW 


28060 


03585-61600 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTO 50-QHm 


28460 


1250-0666 




8120-1109 


6 




CABlE-COAX 50-ohm IKV YEL 


26060 


6120-1109 


M20 


03585-61600 


.6 




cable assembly, yellow 


28060 


03565-61600 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTD 50-OHM 


28060 


1250-0666 




8120-1109 


6 




CABLE-COAX 50-OHM IKV YEL 


28060 


8120-1109 


M21 


03585-61600 


6 




cable assembly, yellow 


26480 


03585-61600 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTD 50-OHM 


26080 


1250-0666 




8120-1109 


6 




CABLE-COAX 50-OHM IKV YEL 1 


26080 


8120-1109 


M22 


03585-61600 


6 




cable assembly, YELLOW ; 


26080 


03565-61600 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF 8MB FEM UNMTD 50-OHM 


28080 


1250-0666 




8120-1109 


6 




CABLE-COAX 50-OHM IKV YEL 


26080 


8120-1109 


M23 


03585-61605 


7 


1 


cable assembly, green 


28080 


03585-61605 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTO 50-OHM 


26080 


1250-0666 




8120-0509 


6 


1 


CABlE-COAX 50-OhM IKV GRN 


28060 


6120-0509 


M2« 


03585-61606 


8 


1 


cable assembly, blue 


28060 


03585-61606 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTO 50-OHM 


28060 


1250-0666 




8120-1111 


0 




CABLE-COAX 50-OHM IKV BLU 


28060 


8120-1111 


M25 


03585-61607 


9 




cable assembly, violet 


28080 


03585-61607 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTD 50-OHM 


28080 


1250-0666 




1250-0885 


1 




CONNECTOr-RF SMB FEM (JNMTD 50-OHM 


28080 


1250-0685 




8120-1112 


1 




CABLE-COAX 50-OHM UV ViO 


26080 


8120-1112 


M26 


03585-61608 


0 


1 


cable assembly, red 


28080 


03565-61606 




1250-0050 


2 


13 


NUT-RF connector BNCI,562 LI,062I0 


02660 


31-2125-2 




1250-0051 


3 


13 


contact-rf conn series bnci female 


02660 


31-2109 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF 8MB FEM UNMTD 50-OHM 


28460 


1250-0666 




8120-1107 


0 




CABLE-COAX 50-OHM IKV RED 


28480 


8120-1107 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 
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Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 


— 


0356S-61609 


T 


1 


cable assembly, violet 


26460 


03565-61609 




12S0>0050 


2 




NUT.RF CONNECTOR BNCl.562 Lt,062l0 


02660 


31-2125-2 




1250-0051 


3 




CONTACT-RF CONN SERIES BnCI FEMALE 


02660 


31-2109 




1250-0252 


6 


11 


CONNECTOR-RF BnC FEM SOL-MOLE-RR 50-0MM 


26460 


1250-0252 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTD 50-0HM 


26460 


1250-0666 




6120-1112 


1 




CABlE-COAX 50-OHM IKV VIO 


26460 


8120-1112 




03565-61610 


4 


1 


cable assembly, grey 


26460 


03565-61610 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTO 50-0MM 


28460 


1250-0666 




6120-0769 


6 


4 


CABlE-COAX 50-0HM IKV JGK 


26480 


6120-0769 




03565-61611 


5 


1 


cable assembly, grey 


26460 


03565-61611 




1250-0050 


2 




NUT-RF connector BNCI.562 LI.062ID 


B- 1 


31-2125-2 




1250-0051 


3 




CONTACT-RF conn SERIES BNCI FEMALE 




31-2109 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTO 50-0MM 




1250-0666 




6120-0769 


6 




cable-coax 50-OMM IKV JGK 


26460 


8120-0789 


W30 


03565-61612 


6 


1 


cable assembly, grey 


28460 


03565-61612 




1250-0050 


2 




NUT-RF connector BNCI,562 LI.06210 


02660 


31-2125-2 




1250-0051 


3 




CONTACT-RF CONN SERIES BNCi FEMALE 


02660 


31-2109 




1250-0252 


6 




CONNECTOR-RF BNC FEM SCL-HOLE-RR 50-OHM 


26460 


1250-0252 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTO 50-0MM 


26460 


1250-0666 




6120-0769 


6 




CABlE-COAX 50-ohm IKV JGK 


26460 


8120-0789 


W31 


03565-61613 


7 


1 


CABLE ASSEMBLY, GREEN 


26460 


03565-61613 




1250-0050 


2 




NUT-RF CONNECTOR BNCl.562 Ll, 06210 


02660 


31-2125-2 




1250-0051 


3 




contact-rf conn series BNCI female 


02660 


31-2109 




1250-0252 


6 




CONNECTOR-RF BNC FEM SGl-MOLE-RR 50-0HM 


26460 


1250-0252 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTO 50-OHM 


26480 


1250-0666 




6120-1110 


9 


2 


CABLE-COAX SO-OHM IKV GRN 


28460 


6120-1110 




03565-61614 


6 


1 


cable assembly, white 


26460 


03565-61614 




1250-0050 


2 




NUT-RF connector BNCl.562 Ll. 06210 


02660 


31-2125-2 




1250-0051 


3 




contact-rf conn series BNCI FEMALE 


02660 


31-2109 




1250-0252 


6 




CONNECTOR-RF BNC FEM SGL-HOLE-RR 50-OHM 


26460 


1250-0252 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF 8MB FEM UNMTO 50-OHM 


26460 


1250-0666 




6120-1113 


2 


2 


CABLE-COAX 50-OHM JKV wHT 


26460 


6120-1113 




03565-61615 


9 


1 


cable assembly, BLACK 


26460 


03565-61615 




1250-0050 


2 




NUT-RF CONNECTOR BNCi. 562 Ll.06210 


02660 


31-2125-2 




1250-0051 


3 




CONTACT-RF CONN SERIES BNCi FEMALE 


02660 


31-2109 




1250-0252 


6 




CONNECTOR-RF BNC FEM 3 GL-HOLE-RR 50-OHM 


26460 


1250-0252 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF SMB FEM UNMTO 50-OHM 


26460 


1250-0666 




6120-1105 


2 


2 


CABLE-COAX SO-OHM IKV BLK 


26460 


6120-1105 


M34 


03565-61617 


1 


1 


cable assembly, Coax 


26460 


03565-61617 




1250-0666 


6 




CONNECTOR-RF 8MB FEM UNMTO 50-OHM 


26480 


1250-0666 




6120-1106 


5 




CABLE-COAX 50-OHM IKV ORN 


28460 


6120-1106 


«I35 


03565-61620 


6 


1 


cable assembly, brown 


26480 


03565-61620 




1250-0050 


2 




NUT-RF CONNECTOR BNCi. 562 Ll.06210 


02660 


31-2125-2 




1250-0051 


3 




contact-rf conn series BNCi FEMALE 


02660 


31-2109 




1250-0252 


6 




CONNECTOR-RF BNC FEM SGL-HOLE-RR 50-OHM 


28460 


1250-0252 




1251-3613 


1 


10 


CONNECTOR 2-PIN F POST TYPE 


26460 


1251-3613 




6120-1106 


3 


1 


CABLE-COAX SO-OHM IKV BRN 


26460 


6120-1106 


v^36 


03565-61621 


7 


1 


CABLE ASSEMBLY, REO 


26460 


03565-61621 




1250-0050 


2 




NUT-RF CONNECTOR BNCl.562 Ll.06210 


02660 


31-2125-2 




1250-0051 


3 




contact-rf conn series BNCi FEMALE 


02660 


31-2109 




1250-0252 


6 




CONNECTOR-RF BNC FEM SGL-HOLE-RR 50-ohm 


26460 


1250-0252 




1251-3613 


1 




connector 2-pin f post type 


26460 


1251-3613 




6120-1107 


4 




CABlE-COAX 50-OHM IKV REO 


26460 


6120-1107 


»«I37 


03565-61622 


6 


1 


cable ASSEMBLY, YELLOW 


26460 


03565-61622 




1250-0050 


2 




NUT-RF CONNECTOR BNCl.562 Ll.06210 


02660 


31-2125-2 




1250-0051 


3 




CONTACT-RF conn series BNCi FEMALE 


02660 


31-2109 




1250-0252 


6 




CONNECTOR-RF BNC FEM SGL-HOLE-RR 50-OHM 


26460 


1250-0252 




1251-3613 


1 




connector 2-PIN F POST TYPE 


26460 


1251-3613 




6120-1109 


6 




cable-coax 50-0HM IKV YEL 


26460 


8120-1109 


W36 


03565-61623 


9 


j 


CABLE assembly, ORANGE 


26460 


03565-61623 




1250-0050 


2 




NUT-RF CONNECTOR BNCl.562 Ll.06210 


02660 


31-2125-2 




1250-0051 


3 




CONTACT-RF CONN SERIES BNCi FEMALE 


02660 


31-2109 




1250-0252 


6 




CONNECTOR-RF BNC FEM SGL-HOLE-RR 50-OMM 


26460 


1250-0252 




1251-3613 


1 




connector 2-pin f post type 


26460 


1251-3613 




6120-1108 


5 




CABLE-COAX 50-OHM IKV ORN 


26460 


6120-1106 


M39 


03565-61624 


0 


1 


cable assembly, green 


26460 


03565-61624 




1250-0050 


2 




NUT-RF CONNECTOR BNCl.562 Ll.06210 


02660 


31-2125*2 




1250-0051 


3 




contact-rf CONN SERIES BNCi FEMALE 


02660 


31-2109 




1250-0252 


6 




CONNECTOR-RF BNC FEM SGL-HOLE-RR 50-OMM 


26480 


1250-0252 




1251-3613 


1 




connector 2-pin f post type 


26460 


1251*3613 




6120-1110 


9 




CABLE-COAX 50-OHM IKV GRN 


26460 


6120-1110 


M40 


03565-61625 


1 


1 


cable assembly, blue 


28460 


03565-61625 




1250-0050 


2 




NUT-RF CONNECTOR BNCl.562 Ll.06210 


02660 


31-2125-2 




1250-0051 


3 




contact-rf conn series BNCI female 


02660 


31-2109 




1250-0252 


6 




CONNECTOR-RF BNC FEM SGL-MOLE-RR 50-OHM 


26480 


1250-0252 




1251-3613 


1 




CONNECTOR 2-PIN F POST TYPE 


26460 


1251-3613 




6120-1111 


0 




CABLE-COAX 50-OHM IKV BLU 


26460 


6120-1111 



9-96 



See introduction to this section for ordering information 
♦Indicates factory selected value 













Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 



Reference 

Designation 


HP Part 
Number 


C 

D 


Qty 


Description 


Mfr 

Code 


Mfr Part Number 




03SeS-61626 


T 


1 


cable assembly, MHITE 


28460 


03S85-6U26 




1251-3613 


1 




CONNECTOR 2-PIN F POST TYPE 


28480 


1251-3813 




6120-1113 


2 




cable-coax 50-ohm IKV MHT 


28480 


6120-1113 


W42 


03585-61627 


3 


1 


cable assembly, grey 


28480 


03585-81827 




1251-3613 


1 




connector 2-pin p post type 


28480 


1251-3813 




8120-0789 


6 




cable-coax SO-OHM IKV JGK 


28480 


8120-0789 


M4S 


03585-61626 


4 


1 


cable assembly, black 


28480 


03585-81828 




1251-3613 


1 




connector 2-pin f post type 


28480 


1251-3813 




8120-1105 


2 




cable-coax SO-OHM IKV BLK 


28480 


8120-1105 


W44 


03585-61630 


8 


1 


cable assembly, rpg 


28480 


03585-81830 




1251-3808 


6 


4 


KEYING PLUG-POST CONN 


28480 


1251*3808 




1251-4182 


1 


3 


CONNECTOR-SGL CONT SKT ,025-IN-BSC-SZ so 


28480 


1251-4182 




125105043 


9 






28460 


125105043 




5060-0329 


9 


1 




28480 


5080-0329 


W45 


03585-61631 


9 


1 


cable assembly, 34P LONG 


28480 


03565-81831 




1251-3511 


8 


1 


connector 34-pin F POST TYPE 


28480 


1251*3511 




1251-3916 


7 


2 


connector-pc edge 17-CONT/ROM 2-ROMS 


28480 


1251-3918 




8120-1727 


4 


2 


CABLE-FL-RBN 2PAMG 34-CNDCT UL-2651 


28480 


8120-1727 


W46 


03585*61632 


0 


1 


cable assembly, 34P SHORT 


28480 


03585-81832 




1251-3916 


7 




connector-pc edge 17-CONT/ROW 2-ROMS 


28480 


1251-3918 




8120-1727 


4 




CABLE-FL-RBN 28AMG 34-CNOCT UL-2651 


28460 


8120-1727 




03585-61634 


2 


1 


cable 16P PDB-A70 


28460 


03585-81834 




1251-0627 


1 


9 


POLARIZING KEY-POST CONN 


28480 


1251-0827 




1251-5208 


4 


1 


connector 16-PIN F POST TYPE 


28460 


1251-5208 


M46 


03565-61635 


3 


1 


CABLE lOP PDB-AIO 


28480 


03585-81835 




1251-0627 


1 




POLARIZING KEY-POST CONN 


28480 


1251-0827 




1251-2573 


0 


1 


CONNECTOR-PC EDGE lO-CONT/ROW 1-ROM 


28480 


1251-2573 




1251-3537 


8 


1 


CONNECTOR 10-PlN F POST TYPE 


28460 


1251-3537 




03585-61636 


4 


1 


cable, 8P pob-aso 


28460 


03585-81838 




1251-0627 


1 




POLARIZING KEY-POST CONN 


28480 


1251-0827 




1251-3276 


4 


2 


connector 8-PIN F POST TyPE 


28480 


1251-3278 


W50 


03585-61637 


5 


1 


CABLE assembly 


26480 


03585-81837 




00140-44702 


6 


2 


SPACER, foam 


28480 


00140-44702 




1251-2039 


3 


3 


CONNECTOR-SGL CONT SKT ,041-IN-BSC-8Z 


28480 


1251-2039 


MSI 


03585-61638 


6 




cable Assembly 


26480 


03585-81838 




00140-44702 


6 




SPACER, foam 


26480 


00140-44702 




1251-2039 


3 




CONNECTOR-SGL CONT SKT , 04 1 -IN-BSC-SZ 


26480 


1251-2039 


MS2 


03585-61639 


7 


1 


cable, 12P PDB-A40 


26480 


03585-81839 




1251-0627 


1 




POLARIZING KEY-POST CONN 


28480 


1251-0827 




1251-3279 


5 


1 


connector 12-pin F POST TYPE 


26480 


1251-3279 


MSS 


03565-61640 


0 


1 


cable, 2P pdb-fab 


28480 


03585-81840 




1251-3613 


1 




CONNECTOR 2-PlN F POST TYPE 


28480 


1251-3813 


MS4 


03585-61641 


1 


1 


cable, PDB-67-HvPS 


28480 


03565-81841 




1251-0595 


2 


1 


CONNECTOR-PC EDGE lO-CONT/ROW 2-ROWS 


28480 


1251-0595 




1251-0627 


1 




POLARIZING KEY-POST CONN 


28460 


1251-0827 




1251-2496 


6 


1 


connector 9-PIN M UTILITY 


28480 


1251-2498 




1251-3021 


5 


1 


CONTACT-CONN U/M-PC-EDGE FEM CRP 


28480 


1251-3021 




1251-4866 


2 


1 


connector 11-pin F POST TYPE 


28480 


1251-4888 


MS5 


03585-61642 


2 


1 


cable ASSEMBLY, POWER 


28460 


03585*81842 




1251-0627 


1 




POLARIZING key-post CONN 


26480 


1251-0827 




1251-3275 


1 


1 


connector 6-PlN F POST TYPE 


28480 


1251-3275 


MSb 


03585-61643 


3 


1 


cable, 5P pob-probe 


28480 


03585-81843 




1251-0512 


3 


1 


CONNECTOR 5-PlN F POST TYPE 


28480 


1251-0512 




1251-0627 


1 




POLARIZING KEY-POST CONN 


26480 


1251-0827 


M57 


03565-61644 


4 


1 


cable, 4P pob-oven 


26480 


03585-81844 




1251-0627 


1 




POLARIZING kEY-POST CONN 


28460 


1251-0827 




1251-3277 


3 


1 


CONNECTOR 4-PlN F POST TYPE 


28460 


1251-3277 


mS8 


03585-61646 


6 


1 


cable assembly, FOCUS 




03565-81848 




1251-5036 


6 


1 


connector 2-PIN m UTILITY 




1251-5038 




1251-5296 


0 


1 


CONTACT-CONN U/M-UTIL MALE CRP 




1251-5298 




2100-0571 


6 


1 


RESISTOR-VAR CONTROL CC 5M LIN 




2100-0571 




5040-0453 


8 


1 


COVER 1 POTENT IOMETER (FOCUS) 


K LI 


5040-0453 




8150-2639 


2 


1 


WIRE 22AMG BK 600V PVC 7X30 105C 


26460 


8150-2839 




8150-2981 


7 


1 


MIRE 22AmG n 600V PVC 7X30 105C 


28460 


8150-2981 


MS9 


03585-61647 


7 


1 


CABLE assembly, POWER 


26480 


03585-81847 




03570-02345 


1 


1 


COVER, M/N power switch 


26460 


03570-02345 




03585-01208 


0 


1 


BRACKET, POWER SWITCH 


28480 


03585-01208 




3101-1656 


3 


1 


SWITCH-TGL BASIC DPDT 3A 125VAC SLOR-LUG 


28460 


3101-1858 




8120-1425 


9 


1 


CABLE-SHLD 22AWG 4-CNDCT JGK-JKT 


28480 


8120-1425 


M61 


03585-61649 


9 


1 


cable, 16P 67-CRT 


28460 


03585-81849 




1251-2039 


3 




CONNECTOR-SCL CONT SKT ,041-IN-BSC-SZ 


28480 


1251-2039 




1251-3808 


6 




keying PLUG-POST CONN 


28480 


1251-3808 




1251-5977 


0 


1 


connector 2-PIN H UTILITY 


28460 


1251-3977 




1251-4182 


1 




CONNECTOR-SGL CONT SKT , 025-IN-BSC-SZ SQ 


28460 


1251-4162 




1251-5207 


3 


1 


connector 16-pin f post type 


28480 


1251-5207 


M62 


03585-61650 


2 


1 


CABtE, 67-POTS 


26460 


03585-81850 




1251-3808 


6 




KEYING PLUG-POST CONN 


28480 


1251-3808 




1251-4182 


1 




CONNECTOR-SGL CONT SKT •025-IN-6SC-8Z SQ 


28480 


1251-4182 




1251-5206 


2 


1 


connector 11-pin F POST TYPE 


26480 


1251-5208 


M64 


03585-61652 


4 


1 


cable, 8P ,1 70 


28480 


03585-81852 




1251-3808 


6 




KEYING PLUG-POST CONN 


26480 


1251-3808 




1251-5060 


6 


1 


MINI-PV HOUSING 


28480 


1251-5080 



See introduction to this section for ordering information 
*Indicates factory selected value 



9-97 














Table 9-3. Replaceable Parts (Cont'd) 




Description 



CABUE, 70-RP 
POLARIZING KEY»P0ST CONN 
CONNECTOR 8»PIN F POST TYPE 
Jumper coaxial 
BUSHING, jumper 



JUMPER coaxial 
JUMPER COAXIAL 
cable, MP-IB 
cable ASSEMBLV, flat 

CONNECTOR 14-PlN M RECTANGULAR 

cable, ribbon 
cable assembly, flat 

CONNECTOR 14-PIN M RECTANGULAR 

cable, ribbon 




Mfr Part Number 



0S565-SU5i 

1251-0627 

1251-3278 

03585-61667 

03585-20301 

8120-1220 

03585-61667 

03585-61667 

8120-2616 

03330-61603 

1251-2499 

8120-1458 

03330-61602 

1251-2499 

8120-1458 



9-98 



See introduction to this section for ordering information 
♦Indicates factory selected value 














Designator 


Qty 


Part Number 


Description 


1 


1 


5020-8808 


FRAME, REAR 


2 




5060-9923 


COVER, SIDE 


3 




5020-8838 


RAILS, SIDE 


4 




5060-9848 


COVER, BOTTOM 


5 




5040-7201 


FOOT, PLASTIC 


6 




5001-0441 


TRIM, SIDE 


7 




5020-8807 


FRAME, FRONT 


8 




5040-8399 


BEZEL, CRT 


9 




03582-60103 


SHIELD, CRT 


10 




: 5040-7202 


TRIM, TOP 


1 1 


bH 


! 5060-9836 


COVER, TOP 
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Designator 


Qty 


Part Number 


Description 


1 


1 


03585-61630 


POTENTIOMETER, RPG 


2 


1 


03585-66547 


KEYBOARD PRINTED CIRCUIT ASSEMBLY, A47 


3 


1 


03585-00202 


SUB-PANEL, FRONT 


4 


1 


03585-00201 


PANEL, FRONT 


5 


1 


03585-21209 


EXTR-FRT PNL-LWR 


6 


1 


7120-7183 


INSERT, FRONT PANEL 


7 


1 


5060-0467 


CONNECTOR, MALE PROBE 


8 


2 


2190-0016 


WASHER-LK 3/8 IN .377-IN-ID 


9 


2 


2950-0043 


NUT HEX, DBL-CHAM 3/8-32-THD .094-IN-THK 


10 


5 


0370-1005 


KNOB-BASE-PTS 3/8 JGK .125-IN-ID 


1 1 


5 


2950-0072 


NUT HEX, DBL CHAM 1/4-32-THD .062-IN-THK 


12 


5 


2190-0060 


WASHER-LK INTL 1/4 IN .256-IN-ID 


13 


1 


2100-2838 


RESISTOR-VAR 


14 


1 


2100-3189 


RESISTOR-VAR 


15 


1 


03585-61646 


CBL-ASSY-FOCUS 


16 


1 


2100-3705 


POT 10K 1001SW 


17 


1 


2950-0054 


NUT HEX, DBL CHAM 1/2-28-THD ,125-IN-THK 


18 


1 


2190-0029 


WASHER-LK HLCL 1/4 IN .26-IN-ID 


19 


2 


1250-0102 


CONNECTOR-RF BNC FEM SGL-HOLE-FR 50-OHM 


20 


1 


2100-3718 


RESISTOR-VAR 


21 


1 


0370-1303 


KNOB-BASE 1-1/8 JGK . 25-IN-ID 


22 


1 


2950-0043 


NUT HEX 


23 


1 


3050-0067 


WASHER-FLAT 


24 


1 


03585-01208 


BRKT-PWR SW 


25 


1 


3101-1656 


SW TOGGLE 


26 


1 


03570-02345 


COVER-MN PWR SW 


27 




2190-0016 


WSHR-LK INTL T 
FRONT PANEL KEYCAPS 




1 


5041-0310 


KEY, BLANK 




19 


5041-0319 


KEY, BLANK W/LIGHT 




5 


5041-0352 


KEY, BLACK W/LIGHT 




1 


5041-0668 


KEY, START FREQUENCY 




1 


5041-0669 


KEY, STOP FREQUENCY 




1 


5041-0670 


KEY, 1 REG 




1 


5041-0671 


KEY, 2 REG 




1 


5041-0672 


KEY, 3 REG 




1 


5041-0673 


KEY, CENTER FREQUENCY 




1 


5041-0674 


KEY, FREQUENCY SPAN 




1 


5041-0675 


KEY, REFERENCE LEVEL 




1 


5041-0720 


KEY, INSTRUMENT PRESET 




1 


5041-0731 


KEY, OFS SPAN 




1 


5041-0736 


KEY, DB/DIV 




1 


5041-0737 


KEY, REF LEVEL VOLT 




1 


5041-0739 


KEY, MHz, DBM, V 




1 


5041-0740 


KEY, kHz, DBV, MV 




1 


5041-0741 


KEY, Hz, DB, UV 




1 


5041-0742 


KEY, SEC 




1 


5041-0743 


KEY, ENTER OFFSET 




1 


5041-0744 


KEY, RANGE 




1 


5041-0745 


KEY MKR-OFS STEP 




1 


5041-0746 


KEY 




1 


5041-0749 


KEY, 5 




1 


5041-0750 


KEY, 6 




1 


5041-0754 


KEY, 0 




1 


5041-0755 


KEY, DECIMAL 




2 


5041-0756 


KEY, ARROW 




1 


5041-0772 


KEY, LOCAL 




1 


5041-0773 


KEY, FULL SWEEP 




1 


5041-0776 


KEY, CLEAR 




1 


5041-0777 


KEY, MKR CF 




1 


5041-0778 


KEY, MRK REFERENCE 




1 


5041-0779 


KEY, MANUAL 




1 


5041-0780 


KEY, OFF 




1 


5041-0781 


KEY, RES BW 




1 


5041-0782 


KEY, VIDEO BW 




1 


5041-0783 


KEY, SWEEP TIME 




1 


5041-0923 


KEY, SAVE (OFF) 




1 


5041-0924 


KEY, RECALL (ON) 




1 


5041-0939 


KEY, STORE A-B 




1 


5041-0940 


KEY, CLEAR A 




1 


5041-0945 


KEY, CF STEP SIZE 




1 


5041-0958 


KEY, 4 (CAL) 




1 


5041-0959 


KEY, 7 (UPPER RIGHT) 




1 


5041-0960 


KEY, 8 (PLOT 1) 




1 


5041-0961 


KEY, 9 (PLOT 2) 
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Designator Qty 



Part Number 



Description 



1 


1 


03585-60201 


LEFT SIDE ASSY 


2 


1 


03585-21207 


BAR-INP MTG 


3 


1 


03585-21203 


BAR-ANALOG MTG 


4 


1 


03585-04106 


BRKT-LO MTG 


5 


1 


03585-04101 


CVR-HVPS 


6 


1 


03585-64201 


HSG-HVPS 


7 


1 


03585-00105 


DECK-MTG HVPS 


8 


1 


03585-00101 


DEGK-HVPS 


9 


1 


03585-01221 


SPRT-CTR PNL 


10 


1 


1 400-0908 


CLAMP 


1 1 


1 


03585-01204 


BRKT-SYZ CVR 


12 


1 


03585-01205 


CLAMP-CRT SHLD 


13 


1 


5040-7783 


SUPPORT-CRT SH 


14 


1 


03585-21210 


BAR SUPPORT 


15 


1 


03585-04112 


COVER-67 


16 


1 


03585-01216 


BRKT-REAR HVPS 


17 


1 


03585-00601 


DIVIDER-DIGITAL 


18 


1 


03585-01209 


BD GUIDE DIGITAL 


19 


1 


03585-21204 


DIGITAL CLAMP-A 


20 


1 


03585-01210 


CLAMP-B DIGITAL 


21 


1 


03585-04113 


CUR-67B 


22 


1 


03585-01207 


BRKT-CONN 


23 


1 


03585-61641 


CBL PDB-67-HVPS 
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Designator 


Qty 


Part Number 


Description 


1 


1 


03585-2121 1 


BAR PS CLAMP 


2 




03585-60202 


RIGHT SIDE ASSY 


3 




03585-60301 


COVER ASSY 


4 




1400-0015 


CLAMP-CABLE 


5 




03585-00311 


CLAMP END 


6 




03585-21002 


RF-INPUT/CONV BX 


7 




03585-00302 


CUR-INP 


8 




03585-00308 


SHLD-REAR 


9 




03585-00310 


CLAMP-LONG 


10 




03585-00306 


SHLF-BTM 


1 1 




03585-00307 


SHLD-FRT 


12 




03585-60204 


IF SEC ASSY 


13 




03585-60206 


LO BOX ASSY 


14 




03585-01219 


BRKT-BAR 


15 




03585-21214 


CAMP-PS 


16 




5040-8336 


STANDOFF 



Figure 9-5. RF/IF Assembly 
9-107/9-108 
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Designator 


Qty 


Part Number 


Description 


1 


1 


5020-8808 


FRAME, REAR 


2 


1 1 


1250-0252 


BODY 


3 


1 


2110-0467 


NUT-HEX 1/2-28 


4 


1 


2190-0037 


WSHR-LK INTL T 


5 


1 1 


2190-0090 


WSHR-LK INTL T 


6 


1 1 


2950-0035 


NUT-HEX-DBL CHAM 


7 


1 


1 400-0090 


WASHER 


8 


1 


2110-0470 


FUSE HOLDER 


9 


1 


2110-0465 


CAP, FUSE HOLDER 


10 


2 


0380-0643 


STDF-STUD MT 


1 1 


2 


2190-0009 


WSHR-LK INTL T 


12 


1 


8120-2616 


CABLE-HPIB 


13 


4 


0590-0167 


NUT-THUMB 


14 


4 


2190-0009 


WASHER-LK INTL T 


15 


1 


3150-0218 


FILTER, FAN 


16 


1 


03585-04131 


COVER REAR PNL 


17 


1 


03582-04104 


SCREEN FAN 


18 


1 


3160-0306 


FAN 


19(U2) 


1 


1820-0430 


LIN REG 5V LM309K 


20 


1 


1901-0526 


DIO ASSY-SI 


21 


1 


1906-0212 


RECT MDA3504 


22(U3) 


1 


1826-0402 


PWR V REG -Hi 5V 


23 


1 


03585-66577 


AC PROTECT BRD 


24 


1 


03585-01217 


BRKT-REAR CVR 


25 


1 


03585-00203 


PANEL, REAR 


26 


1 


9100-4060 


XFMR-PWR 


27 


1 


03585-01213 


BRKT-T MOUNT 


28 


1 


03585-0121 1 


BRKT-T 



Figure 9-6, Rear Panel Assembly 

9-109/9-110 




SECTION X 

SCHEMATIC DIAGRAMS 



10-1. INTRODUCTION 

This manual section contains all schematic diagrams for the 3585A Spectrum Analyzer. The 
schematics are numbered using first a letter designator such as “A, B, etc.” followed by a 
numeric designator. The letter designator indicates the functional group (Service Group) 
within the instrument that the schematic documents. The numeric designator indicates a 
subsection within the main functional group. Table 10-1 lists the functional groups into 
which the -hp- 3585A is divided. Individual schematics are listed in Table 10-2. 

Table 10-1. Instrument Functional Groups 



Group 


Description 


A 


RF/IF 


B 


Local Oscillator 


C 


Central Processor 


D 


Display 


E 


Tracking Generator 


F 


HP-IB 


G 


Counter 


H 


Plotter 


1 


Power Supplies 



The schematic designators also correspond to the service group divisions found in Section 
VIII of this volume and the Service information found in Volume III. This will aid in cross 
referencing schematics to other sections of the manual set. 
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Schematic Diagrams 



Model 3585A 



Table 10-2. List of Schematics 



Board 

Designator 


SG/Schematic 

Number 


Board Name 


A1 


A-la 


Input/Conversion 


A1 


A-lb 


Input/Conversion 


A2-A5 


A-2 


Conversion Section 


A14 


A-4 


Log Amplifier 


A15 


A-5 


Video Filter 


A16 


A-6 


Analog-To-Digital Converter 


A17 


A-3a 


IF Filter No. 1 


A18 


A-3b 


IF Gain 


A19 


A-3c 


IF Filter No. 2 


A21 


B-la 


90/10MHz/Ref 


A22 


B-2a 


First LO VTO 


A23 


B-3a 


Step Synthesizer VTO 


A24 


B-2b 


First LO Buffer 


A25 


B-2c 


Sum Loop Mixer 


A26 


B-3b 


Step Phase Detector 


All 


B-2d 


First LO VTO Control 


A28 


B-2e ' 


Sum Loop Phase Detector 


A31 


B-4a 


VTO and Dividers 


A32 


B-4b 


Analog 


A33 


B-4c 


Divided By N Counter 


A34 


B-5 


Interface And Trigger 


A41 


C-1 


Central Processor 


A42 


C-2 


RAM Board 


A43 


C-3 


ROM Board 


A44 


F 


HP-IB Interface 


A45 


C-4 


I/O Board 


A45 


C-5 


I/O Board 


A46 


G-1 


Counter 


A47 


C-6 


Keyboard 


A50/A51 


E-1 


Phase Detector 


A52/A53 


E-2 


Tracking Generator/100. 35MHz VCO 


A61 


D-1 


Clock Generator 


A62 


H 


X-Y Plotter 


A63 


D-2 


Digital Display Driver 


A64 


D-3 


Analog Display Driver 


A65/A66 


D-4b 


Hi Voltage Board 


A67 


D-4a 


XYZ Board 


A71 


I-2a 


-I-7.7V Power Supply 


All 


I-2b 


+ 5V Power Supply 


A73 


I-2c 


-1- 18V, -1- 12V Power Supply 


A74 


I-2d 


- 18V Power Supply 


A75 


I-la 


Power Supply Control 


A76 


I-lb 


Power Distribution 


A81 


B-lb 


Oven Oscillator 



Page 


10-5/ 


10-6 


10-7/ 


10-8 


10-9/ 


ro7TU“ 


10-17, 


10-18 


10-19, 


10-20 


1 lU-21 


lO-llKlO-12 


10-13/ 


10-14 


10-15, 


10-16 


10-23/ 


10-24 


10-27/ 


10-28 


10-37/ 


10-38 


10-29, 


10-30 


10-31, 


10-32 


10-39/ 


,10-40 


10-33/ 


I 1 O -34 


10-35/^10-36 


UL'zn" 


10-43,} 


10-44 


10-45/110-46 


10-47/ 


10-48 


10-49/ 


10-50 


10-51/ 


10-52 


10-53/ 


10-54 


10-75/ 


10-76 


10-55/ 


10-56 


10-57/ 


10-58 


10-77/ 


10-78 


10-59/ 


10-60 




10-72 


1 10-73/ 


10-74 


10-61/ 


10-62 


10-79/ 


RFSP- 


10-63/ 


10-64 


10-65/ 


10-66 


10-69/110-70 


10-67 /no-68 


10 - 85 / 


10-86 


10-87/ 


10-88 


1 0-89/ 


10-90 


1 10-91/ 


10-92 


10-81/ 


10-82 


10-83/ 


Jo-84 


10-25/ 


TlO-26 



10-2 
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5 /isec/DIV 



0.01 volts/DIV 






5 /iSec/DIV 
0.01 volts/DIV 




5 /4sec/DIV 
.01 volts/DIV 





5 /isec/DIV 
0.01 volts/DIV 






5 ^sec/DIV 
0.01 volts/DIV 






5 /iSec/DIV 
0.01 volts/DIV 






Set-up Conditions: 

1 . Input a 1 50 KHz, 0 dBm signal at 
the Terminated Input. 

2. Press Instrument Preset. 

3. Set RANGE to - 1 5 dBm. 




Set-up Conditions: 

1 . Press RECALL 605 

2. Press Instrument Preset. 

3. Set Manual Frequency to 
200 KHz. 



NOTE 

AH waveforms are taken using a 10:1 
probe and ac coupling unless otherwise 
noted. 
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NOTE : 



I. RELAY CONTACT RESISTANCE 
SHOULD BE LESS THAN 0.2 OHMS 




7-llpF 



dB ^ 
lo. 2^ 



lldB GAIN AMPLIFIER 



TP2 




TO 41MHz LOW 
PASS FILTER 
R131 



TO AUTORANGE 
DETECTOR 
U7m 



A-lb 

A-lb 




Range Switching 




U10I11) 



Opto lsolator Inputs 



H > 3.5V; L < 0.6V 
R199 R193 




Opto-lsolator Outputs 



H >-7V: L < -14V 
U18(6) U15(7| 



Lo Impendance Channel 



H > 0.6V; L < -13.5V 
U10I12) U9I13) 




Hi Impedance Channel 


010(14) 


H > -0.6V; L < -13.5V 
010(13) 09(11) 


09(10) 






Lo Impedance Switching Logic Outputs 




H >-8V; L < -14V 
011(3) 012(4) 


H 


H 


H 


H 


L 


H 


L 


H 


H 


L 


H 


L 


L 


L 


L 


L 


H 


L 


H 


L 


L 


L 


L 


L 




Hi Impedance Switching Logic Outputs 


011(11) 


H > -8V; L < -14V 
011(10) 012(11) 


012(10) 
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\A0 | g 
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C-3b 




COPYRIGHT 1970 BY HEWLETT-PACKARD COMPANY 
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I 

,.J 



A-lb 



p/o Figure 10-1. Input/Conversion Schematic (66501) 

10-7/10-8 







Measurement Conditions 

1 . Enter: 

Recall 603 
Instrument Preset 
Manual Entry 10MHz 
Range -25dBm 

Autorange Off 

2. All dBm measure- 
ments should be made 
with a 50 ohm Input spec- 
trum analyzer (-hp- 
8556B) and a 20:1 
resistive divider probe 
with a 1 k ohm resistance 
(-hp- 10020A). 

3. The spectrum 
analyzer/resistive probe 
combination should be 
calibrated with an ac- 
curate amplitude input 
signal to reduce errors. 

4. All values are nominal, 
±3dB. 



NOTE 

The 20:1 probe at- 
tenuates the signals ac- 
tual level at 26dB but 
does not load down the 
conversion circuitry. 
Other types of probes will 
load down the conversion 
circuitry. 



A5 

03585-66505 
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B-la 




SOHHz 
fROn AZl UlO) 




! 

I 



L8 

luH 
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SICIAL A SUPPLY 
VOLTACE 




350KHJ * -a_ 

TO A17J1 ^ 




Figure 10-2. Conversion Section Schematic (66502-66505) 
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A-3a 



Figure 10-3. IF Filter No. 1 (66517) 

10 - 11 / 10-12 




Sans by => ARTEK MEDIA ©2003-2005 







Sans by => ARTEK MEDIA ©2003-2005 




Figure 10-4. IF Gain (66518) 
10-13/10-14 




Al AI5 



A19 

03585-66518 
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A 30KH* PATH = 

4|l< 

r>^ w I rS 



P/0 Ain Ianaloc nother board 
I 1 03585-S6510 



IKHz, 3KHz, lOKHz PATH : 



R15 ^ R90 4 X C51 
20Kf IK? TO.I 



12.GVDC 

7.3VDC 



^UBA^ Rl® 

hxf1« 3«0 



THE TEST JUMPER J1-J4 ARE 
USED TO BYPASS THE LC OR 
CRYSTAL STAGE THAT THEY 
ARE ASSOCIATED WITH. 



2MA.;R13 

6.81K 



M 5oJ 

Lc. STAGE 4 ^C, STAGE 4 ' 

TENTER FREQ. INSERTION 

LOSS 0-1 1 



TLC, stage 5 






. 350KHZ IF OUTPUT . . 

TO A14IA0.BS) A~4 



-3Hz. lOHz, 30Hz. lOOHz. 300Hz PATH- 

I 7i 

' - OR 



^ CRYSTAL, STAGE 5 
M CENTER FREQ. 



i* 




f J?C6S 


5 C27 ; ; 




' 56 :■ 


k , , 




Lc22 1m1 

TO.X 






;R4S 


^ -15V, 


=32. 4K 




rcRs 



>32. 4K f7.15K f2.05K f402 2.4K1 



USA l« USB I 7 use I to USD 1 1« 



orvy% 


-^1S> 


4L.C1 


• 


''10 


1 




1 



?7.15K ?2.05K ?402 JBK ? 



'O.l 'czLi TO V CONVERTER^ 



NOTE 

INFORMATION ON THE VALUED 
COMPONENTS NAT BE OBTAINED 
IN THE CRYSTAL REPLACEMENT 
PROCEDURE. 



-15V, -15V, 



CRYSTAL BW SELECTOR : 



0.1 ^ 



C33 . 
0.1 ' 


-wv — 

; 

7 R99 
100 


C59. 
0.1 ' 


7 RlOO 
100 


C60 J 
"•‘1 


7 RlOl 
100 


“j 


7 R102 
100 


•“1 


7 R103 
100 




A-3c 

Figure 10-5. IF Filter No. 2 (66519) 
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TTy' 




i 1 1 

CJCMCO 

ctircxj 

IV 



I I I I I I 

CD m h-mU)oo 

- - tEccccir 
^ oooo 

I I I M I 



@ 1 , RW 

^o 

0 



ro 5 
O o 




•TP3 



UI 



Hvi H 



I 1 



CL O 
t 

I V 



0:0 



; I 

moj 

iDiO 

xcr 



fQlOl 



O R 57 



o 



! 



cccrorte) 



-C9- 



TP60 ^ i 



CD‘^'^^ 

©T"TT 



CD CO 

U8) gg 



DQOOODODDOD ODQD 



A14 

03585-66514 
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I A14 



LdiTAHPnFfrpr 

03585-66514 




MPVRIChT SrH^WLETT-PATORDTbMOTY 
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CRl 

y 


CR2 


CR3 


CR4 






,_nL_ 


R9 

23: 2K 



AMPLIFIER 



W28 3.3VP-P 

^ < TO A48J1 G 




ANALOG MOTHER BOARD 
03585-G6510 



A-5 



A-4 



Figure 10-6. Log Amplifier Schematic (66514) 
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A15 

03585-66515 



U5 Output Checks. 



VBW 



US Pin* 



10 



12 



15 



30kHz 

10kHz 

3kHz 

1kHz 

300Hz 

100Hz 

30Hz 

10Hz 

3Hz 

1Hz 



H 

H 

L 

H 

H 

L 

H 

H 

L 

H 



H 

L 

H 

H 

L 

H 

H 

L 

H 

H 



L 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 



H 

H 

H 

H 

H 

H 

H 

L 

L 

L 



H 

H 

H 

H 

L 

L 

L 

H 

H 

H 



*TTL: H = +3.5V to + 5V; 
L = OVto +0.6V 



U9, U11 Output Checks. 



VBW 


UOPin* 


U11 Pin* 


1 


14 


13 


1 


14 


30kHz 


L 


L 


H 


L 


L 


10kHz 


L 


H 


L 


L 


L 


3kHz 


H 


L 


L 


L 


L 


1kHz 


L 


L 


L 


L 


L 


300Hz 


L 


H 


L 


L 


H 


100Hz 


H 


L 


L 


L 


H 


30Hz 


L 


L 


L 


L 


H 


10Hz 


L 


H 


L 


H 


L 


3Hz 


H 


L 


L 


H 


L 


1Hz 


L 


L 


L 


H 


L 



*H = OVto + IV; 

L = -1 5V (nominal) 



IF 

ATTEN. 



IF 

GAIN 

(dB) 



IF 

ATTENUATOR 

(dB) 



OVERDRIVE 

ATTENUATOR 

(dB) 



dc 

OFFSET 




RANGE-REFERENCE LEVEL 
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Figure 10-7. Video Filter Schematic (66515) 
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Figure 10-10. Oven Oscillator (66581) 
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NOTE 

Set up conditions for dBm 
measurements are as 
follows: 

1 . Disconnect the 
cables attached to A22 
J1,J2, J3. 

2. Ground TP2. 

3. Use a IKfi, 20:1 
divider probe. Read the 
spectrum analyzer direct- 
ly. Do not compensate for 
the 20:1 ratio of the pro- 
be. 
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NOTE 

Set up conditions for dBm 
measurements are as 
follows: 

1 . Disconnect the 
cables attached to A22 
Jl, J3 and A24, J2, J3, 
J4. 

2. Ground A22 TP2 or 
A22 J3. 

3. Use a IKfi, 20:1 
divider probe. Read the 
spectrum analyzer direct- 
ly. Do not compensate for 
the 20:1 divider ratio of 
the probe. 






Scam by ARTEK MEDIA 




Scans by => ARTEK MEDIA ©2003-2005 




A25 

03585-66525 



NOTE 

Set up conditions for dBm 
and Vpp are as follows: 

1 . Disconnect the 
cables attached to A25 
J2. 

2. Enter: Recall 601 Jn- 
str Preset, Manual 
650KHZ. 

3. Use a 1K0, 20:1 
divider probe for the dBm 
measurements. Read the 
spectrum analyzer direct- 
ly. Do not compensate for 
the 20:1 divider ratio of 
the probe. 
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Figure 10-13. Sum Loop Mixer (66525) 
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Figure 10-14. First LO VTO Control (66527) 
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Set up conditions for 
waveforms 1 through 6: 

1 . Enter: 

Recall 601 
Instr Preset 
Save 5 

Res BW 3KHz 
Manual Frequency 
650KHZ 

2. Connect A31 J4 to 
A28 J2. 

3. Connect a syn- 
thesizer 500 output to 
A28 J1. 

4. Set the synthesizer 
for 2.9999MHz, -l-4dBm. 

5. By varying the fre- 

0 quency of the synthesizer 

1 by several hundred Hz, 
« you should be able to ob- 
I tain the given waveforms. 



A28 

03585-66528 





1V/DIV 




0.2/isec/DIV 



0.2/isec/DIV 



0.5V/DIV 




1 V/DIV 



0.2/isec/DIV 





Scans by ARTEK MEDIA => 







■SA-fl-ta 



B-2e 

Figure 10-15. Sum Loop Phase Detector (66528) 

10-35/10-36 








A23 

03585-66523 



NOTE 

Set up conditions for dBm 
measurements are as 
follows: 

1 . Disconnect the 
cables attached to A23 
J1, J2, J3. 

2. Ground TP2. 

3. Use a 1Kfl, 20:1 
divider probe. Read the 
spectrum analyzer direct- 
ly. Do not compensate for 
the 20:1 divider ratio of 
the probe. 
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NOTE 

Set up conditions for 
waveforms 1,2,3, and 4: 

1 . Enter: 

Recall 601 
Instr Preset 
Manual Sweep 
1.65MHz 
Save 5 

2. Connect A26 J2 to 
A22 J1 and A26 J1 to 
A21 J2. 

3. Disconnect the cable 
at A26-J4. 

Set up conditions for 
waveforms 5, 6, 7, 8 
and9: 



1 . Do the set up condi- 
tions for waveforms 1 , 2, 
3, 4. 

2. Set the synthesizer 
for 1 5, 0005MHz, 
-I- 4dBm. 

3. Connect the syn- 
thesizer 500 output to 
A26 J3. 

4. By varying the fre- 
quency of the synthesizer 
by several hundred Hz, 
you should be able to ob- 
tain the waveforms given. 

5. For waveforms 7, 8, 
and 9, unsolder and lift 
one lead of Cl 00. 
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TO OBTAIN THE DC VOLTAGES FOR THE 
INPUT BUFFER AMPLIFIERS, LPF CIRCUIT 
AND SHAPER, DISCONNECT A26JI,J2,J3 AND 
J4. FOR ALL OTHER DC VOLTAGES PERFORM 
THE SET-UP CONDITION FOR WAVEFORMS 
1-4, AND CHECK THAT A26J3(lOMHz REF) 
B DISCONNECTED. 
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Figure 10-17. Step Phase Detector (66526) 
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Figure 10-18. VTO and Dividers (66531) 
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NOTE 

Set up conditions for 
waveforms 1, 2, and 3: 

1 . Disconnect A32J3. 

2. Ground A31TP1. 

3. Enter: 

Recall 601 
Instr Preset 
Manual 450KHz 

4. For waveform 3, un- 
solder one end of C8 or 
R67. 

Set up conditions for 
waveforms 4, 5, 6, 7, 8, 
9, and 10: 

1. Connect A32J1 , J2, 
and J3 as normal. 

2. Enter: 

Recall 601 
Instr Preset 
Manual 450KHz 



Set up conditions for 
waveforms 11, 12, 13, 
14, and 15: 

1. Connect A32J1 , J2, 
and J3 as normal. 

2. Enter: 

Recall 601 
Instr Preset 
Manual 450, 049Hz 

Set up conditions for the 
DC voltages: 

1. Disconnect A32J2 
and J3. 

2. Ground A3 1TP1. 

3. Enter: 

Recall 601 
Instr Preset 
Manual 450KHz 
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Figure 10-19. Analog (66532) 
10-43/10-44 



SatiK by => ARTEK MEDlfi ©2003-2005 



PToTmTAN-'LOC HOTHER B0ARD“ 
AAU 1 03585-665 1 0 





I 



I 



B-4c 



Figure 10-20. Divided By N Counter (66533) 
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Figure 10-21. Interface And Trigger (66534) 
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NOTE 

For waveform 3, the 
amplitude of the pulses 
may vary between the 
two extremes illustrated. 

To obtain the DC voltages 
and AC waveforms, 
remove U1 and place a 
100Q, 5%, 1/4 watt 

resistor across pins 3 and 
4 of U1 . Before replacing 
U1, discharge Cl and C3 
to prevent permanent 
damage to U1 . 
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Figure 10-41. -I-5V Power Supply (66572) 
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Figure 10-42. -t- 18V, -i- 12V Power Supply (66573) 
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NOTE 

To obtain the DC voltages 
and AC waveforms, 
remove U5 and place a 
icon, 5%, 1/4 watt 

resistor across pins 3 and 
4 of U5. Before replacing 
U5, discharge Cl 2 and 
Cl 4 to prevent perma- 
nent damage to U5. 
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